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Issue Date: 2024-01

Product Instructions
 

Molecular Detection Assay 2 - STEC Gene Screen (stx and eae)
Product Description and Intended Use
The Neogen® Molecular Detection Assay 2 - STEC Gene Screen (stx and eae) is used with the Neogen® Molecular 
Detection System for the rapid and specific detection of Shiga toxin gene (stx1 and/or stx2) and intimin gene (eae) 
from Shiga toxin-producing E. coli (STEC, also known as “verocytotoxin-producing E. coli”) in enriched foods and food 
process environmental samples. The term STEC refers to E. coli pathotypes capable of producing Shiga toxin type 1 
(Stx1), type 2 (Stx2), or both, encoded by stx1 and stx2 genes, respectively. STEC containing virulence genes for stx1 
and/or stx2 and eae (intimin gene involved in attaching and effacing phenotype) are designated enterohemorrhagic 
E. coli (EHEC). The screening kit contains two separate reagent tubes, one to detect virulence genes stx1 and/or stx2 
and the other to detect eae from STEC (EHEC). The Neogen® Molecular Detection System Software reports results 
separately for each of the assays and uses results from both assays to call the sample positive or negative for STEC 
(EHEC). For a presumptive positive for STEC (EHEC), both gene targets (stx1 and/or stx2 and eae) must be positive. 
The stx assay does not differentiate between stx1 and stx2, but detects presence of stx1 and/or stx2.

The Neogen Molecular Detection Assay uses loop-mediated isothermal amplification to rapidly amplify nucleic acid 
sequences with high specificity and sensitivity, combined with bioluminescence to detect the amplification. Presumptive 
positive results are reported in real-time while negative results are displayed after the assay is completed. Presumptive 
positive results should be confirmed using your preferred method(1, 2, 3) or as specified by local regulations.

The Neogen Molecular Detection Assay 2 - STEC Gene Screen (stx and eae) is intended for use in a laboratory 
environment by professionals trained in laboratory techniques. Neogen has not documented the use of this product 
in industries other than food or beverage. For example, Neogen has not documented this product for testing 
pharmaceutical, cosmetics, clinical or veterinary samples. The Neogen Molecular Detection Assay 2 - STEC Gene 
Screen (stx and eae) has not been evaluated with all possible food products, food processes, testing protocols or with all 
possible strains of bacteria. 

As with all test methods, the source, formulation and quality of enrichment medium can influence the results. Factors 
such as sampling methods, testing protocols, sample preparation, handling, and laboratory technique may also influence 
results. Neogen recommends evaluation of the method including enrichment medium, in the user’s environment using 
a sufficient number of samples with particular foods and microbial challenges to ensure that the method meets the 
user’s criteria.

Neogen has evaluated the Neogen Molecular Detection Assay 2 - STEC Gene Screen (stx and eae) with buffered 
peptone water (BPW)-ISO enrichment broth. 

The Neogen® Molecular Detection Instrument is intended for use with samples that have undergone heat treatment 
during the assay lysis step, which is designed to destroy organisms present in the sample. Samples that have not been 
properly heat treated during the assay lysis step may be considered a potential biohazard and should NOT be inserted 
into the Neogen Molecular Detection Instrument.

Neogen Food Safety is certified to ISO (International Organization for Standardization) 9001 for design and 
manufacturing.
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The Neogen Molecular Detection Assay 2 - STEC Gene Screen (stx and eae) test kit contains 48 tests of each of stx and 
eae reagents, described in Table 1.

Table 1. Neogen Molecular Detection Assay Kit Components.

Item Identification Quantity Contents Comments

Neogen® Lysis Solution (LS) Pink solution in 
clear tubes 96 (12 strips of 8 tubes) 580 μL of LS per tube Racked and 

ready to use
Neogen® Molecular Detection 
Assay 2 - STEC Gene Screen 
(stx) Reagent Tubes

Orange tubes 48 (2 pouches; containing 
3 strips of 8 tubes)

Lyophilized specific 
amplification and 
detection mix 

Ready to use

Neogen® Molecular Detection 
Assay 2 -STEC Gene Screen 
(eae) Reagent Tubes

Red tubes 48 (2 pouches; containing 
3 strips of 8 tubes)

Lyophilized specific 
amplification and 
detection mix 

Ready to use

Extra caps Orange caps 96 (12 strips of 8 caps) Ready to use
Extra caps Red caps 96 (12 strips of 8 caps) Ready to use

Neogen® Reagent Control 
(RC) Clear flip-top tubes 16 (2 pouches of 8 

individual tubes)

Lyophilized control 
DNA, amplification 
and detection mix

Ready to use

The Negative Control (NC), not provided in the kit, is a sterile enrichment medium, e.g., BPW-ISO. Do not use water as a 
NC. 

A quick start guide is available at www.neogen.com

Safety
The user should read, understand and follow all safety information in the instructions for the Neogen Molecular 
Detection System and the Neogen Molecular Detection Assay 2 - STEC Gene Screen (stx and eae). Retain the safety 
instructions for future reference.

 WARNING: Indicates a hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury and/or 
property damage.

 NOTICE: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in property damage.

    WARNING
Do not use the Neogen Molecular Detection Assay 2 - STEC Gene Screen (stx and eae) in the diagnosis of conditions 
in humans or animals.

The user must train its personnel in current proper testing techniques: for example, Good Laboratory Practices(4), 
ISO/IEC 17025(5), or ISO 7218(6).

To reduce the risks associated with a false-negative result leading to the release of contaminated product:
• Follow the protocol and perform the tests exactly as stated in the product instructions.
• Store the Neogen Molecular Detection Assay 2 - STEC Gene Screen (stx and eae) as indicated on the package and 

in the product instructions. 
• Always use the Neogen Molecular Detection Assay 2 - STEC Gene Screen (stx and eae) by the expiration date.
• Use the Neogen Molecular Detection Assay 2 - STEC Gene Screen (stx and eae) with food and environmental 

samples that have been validated internally or by a third party.
• Use the Neogen Molecular Detection Assay 2 - STEC Gene Screen (stx and eae) only with surfaces, sanitizers, 

protocols and bacterial strains that have been validated internally or by a third party.
• For an environmental sample containing Neutralizing Buffer with aryl sulfonate complex, perform a 1:2 dilution 

before testing (1 part sample into 1 part sterile enrichment broth). Another option is to transfer 10 μL of the 
neutralizing buffer enrichment into the Neogen Lysis Solution tubes. Neogen® Sample Handling Products which 
include Neutralizing Buffer with aryl sulfonate complex: RS96010NB, RS9604NB, SSL10NB, SSL10NB2G, HS10NB, 
HS10NB2G, and HS2410NB2G.

To reduce the risks associated with exposure to chemicals and biohazards:
• Perform pathogen testing in a properly equipped laboratory under the control of trained personnel. Incubated 

enrichment media and equipment or surfaces that have come into contact with incubated enrichment media may 
contain pathogens at levels sufficient to cause risk to human health. 



3

(English) EN

• Always follow standard laboratory safety practices, including wearing appropriate protective apparel and eye 
protection while handling reagents and contaminated samples.

• Avoid contact with the contents of the enrichment media and reagent tubes after amplification. 
• Dispose of enriched samples according to current local/regional/national regulatory standards.
• Samples that have not been properly heat treated during the assay lysis step may be considered a potential 

biohazard and should NOT be inserted into the Neogen Molecular Detection Instrument. 

To reduce the risks associated with cross-contamination while preparing the assay:
• Always wear gloves (to protect the user and prevent introduction of nucleases).

To reduce the risks associated with exposure to hot liquids:
• Do not exceed the recommended temperature setting on heater.
• Do not exceed the recommended heating time. 
• Use an appropriate, calibrated thermometer to verify the Neogen® Molecular Detection Heat Block Insert temperature 

(e.g., a partial immersion thermometer or digital thermocouple thermometer, not a total immersion thermometer). The 
thermometer must be placed in the designated location in the Neogen Molecular Detection Heat Block Insert.

NOTICE
To reduce the risks associated with cross-contamination while preparing the assay: 
• Change gloves prior to reagent pellet hydration.
• Use of sterile, aerosol barrier (filtered), molecular biology grade pipette tips is recommended.
• Use a new pipette tip for each sample transfer.
• Use Good Laboratory Practices to transfer the sample from the enrichment to the lysis tube. To avoid pipettor 

contamination, the user may choose to add an intermediate transfer step. For example, the user can transfer each 
enriched sample into a sterile tube.

• Use a molecular biology workstation containing germicidal lamp where available. 
• Periodically decontaminate laboratory benches and equipment (pipettes, cap/decap tools, etc.) with a 1-5% (v:v in 

water) household bleach solution or DNA removal solution.

To reduce the risks associated with a false-positive result:
• Never open reagent tubes post amplification.
• Always dispose of the contaminated tubes by soaking in a 1-5% (v:v in water) household bleach solution for 1 hour 

and away from the assay preparation area.
• Never autoclave reagent tubes post amplification.

Consult the Safety Data Sheet for additional information and local regulations for disposal. 

If you have questions about specific applications or procedures, please visit our website at www.neogen.com or contact 
your local Neogen representative or distributor.

User Responsibility
Users are responsible for familiarizing themselves with product instructions and information. Visit our website at  
www.neogen.com or contact your local Neogen representative or distributor for more information.

When selecting a test method, it is important to recognize that external factors such as sampling methods, testing 
protocols, sample preparation, handling, laboratory technique and the sample itself may influence results.

It is the user’s responsibility in selecting any test method or product to evaluate a sufficient number of samples with the 
appropriate matrices and microbial challenges to satisfy the user that the chosen test method meets the user’s criteria.

It is also the user’s responsibility to determine that any test methods and results meet its customers’ and suppliers’ 
requirements.

As with any test method, results obtained from use of any Neogen Food Safety product do not constitute a guarantee of 
the quality of the matrices or processes tested.

To help customers evaluate the method for various food matrices, Neogen has developed the Neogen® Molecular 
Detection Matrix Control kit. When needed, use the Neogen Molecular Detection Matrix Control (MC) to determine if 
the matrix has the ability to impact the Neogen Molecular Detection Assay 2 - STEC Gene Screen (stx and eae) results. 
Test several Samples, representative of the matrix, i.e. samples obtained from different origin, during any validation 
period when adopting the Neogen method or when testing new or unknown matrices or matrices that have undergone 
raw material or process changes.
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A matrix can be defined as a type of product with intrinsic properties such as composition and process. Differences 
between matrices may be as simple as the effects caused by differences in their processing or presentation for example, 
raw versus pasteurized; fresh versus dried, etc.

Limitation of Warranties / Limited Remedy
EXCEPT AS EXPRESSLY STATED IN A LIMITED WARRANTY SECTION OF INDIVIDUAL PRODUCT PACKAGING, NEOGEN 
DISCLAIMS ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE. If any Neogen Food Safety Product is defective, Neogen or 
its authorized distributor will, at its option, replace or refund the purchase price of the product. These are your exclusive 
remedies. You must promptly notify Neogen within sixty days of discovery of any suspected defects in a product and return it 
to Neogen. Please contact your Neogen representative or authorized Neogen distributor for any further questions.

Limitation of Neogen Liability
NEOGEN WILL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGES, WHETHER DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS. In no event shall Neogen’s 
liability under any legal theory exceed the purchase price of the product alleged to be defective. 

Storage and Disposal
Store the Neogen Molecular Detection Assay 2 - STEC Gene Screen (stx and eae) at 2-8°C (35-47°F). Do not freeze. Keep 
kit away from light during storage. After opening the kit, check that the foil pouch is undamaged. If the pouch is damaged, 
do not use. After opening, unused reagent tubes should always be stored in the re-sealable pouch with the desiccant inside 
to maintain stability of the lyophilized reagents. Store resealed pouches at 2-8°C (35-47°F) for no longer than 90 days.

Do not use Neogen Molecular Detection Assay 2 - STEC Gene Screen (stx and eae) past the expiration date. Expiration 
date and lot number are noted on the outside label of the box. After use, the enrichment medium and the Neogen 
Molecular Detection Assay 2 - STEC Gene Screen (stx and eae) tubes can potentially contain pathogenic materials. 
When testing is complete, follow current industry standards for the disposal of contaminated waste. Consult the Safety 
Data Sheet for additional information and local regulations for disposal. 

Instructions for Use
Follow all instructions carefully. Failure to do so may lead to inaccurate results.

Periodically decontaminate laboratory benches and equipment (pipettes, cap/decap tools, etc.) with a 1-5% (v:v in 
water) household bleach solution or DNA removal solution. 

The user should complete the Neogen Molecular Detection System operator qualification (OQ) training, as described 
in the “Installation Qualification (IQ) / Operational Qualification (OQ) Protocols and Instructions for Neogen Molecular 
Detection System” document(7).

See Section “Specific Instructions for Validated Methods” for specific requirements:  
Table 3 for enrichment protocols according to Performance Tested MethodSM (PTM) Certificate #071902.

Sample Enrichment
Tables 2 and 3 present guidance for general enrichment protocols for food. 

It is the user’s responsibility to validate alternate sampling protocols or dilution ratios to ensure this test method meets 
the user’s criteria.

Foods
1. Allow BPW ISO enrichment medium to equilibrate to 41.5 ±1°C. 

2. Aseptically combine the enrichment medium and sample. For all meat and highly particulate samples, the use of 
filter bags is recommended. 

3. Mix all matrices and incubate as outlined in the appropriate protocol table (see Table 2 or 3).

Environmental samples
WARNING: Should you select to use neutralizing buffer that contains aryl sulfonate complex as the hydrating 
solution for the sponge, it is required to perform a 1:2 dilution (1 part sample into 1 part sterile enrichment broth) 
of the enriched environmental sample before testing in order to reduce the risks associated with a false-negative 
result leading to the release of contaminated product. Another option is to transfer 10 μL of the neutralizing buffer 
enrichment into the Neogen Lysis Solution tubes.

It is the user’s responsibility to validate alternate sampling protocols or dilution ratios to ensure this test method meets 
the user’s criteria.
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Table 2. General Enrichment Protocols.

Sample Matrix Sample Size Enrichment Broth 
Volume (mL) 

(pre-warmed)

Enrichment 
Temperature 

(± 1°C)

Enrichment 
Time (hours)

Sample 
Analysis 

Volume (μL)
Raw ground beef , pieces 
and trim(a) 375 g 1125 BPW-ISO 41.5 10-18 20

Raw Meat (pork, poultry, 
lamb, bison)(a) 375 g 1125 BPW-ISO 41.5 10-18 20

Leafy Produce(b) 200 g 450 BPW-ISO 41.5 18-24 20
Sprouts(c) 25 g 225 BPW-ISO 41.5 18-24 20
Raw Dairy(d) 25 g or 25 mL 225 BPW-ISO 41.5 18-24 20

(a) Hand massage the beef (ground beef, pieces and trim) and raw meat (ground pork, poultry and non-beef meat) 
samples for 30-60 seconds to disperse and break apart clumps after adding pre-warmed BPW-ISO. 

(b) For leafy produce, rinse enrichment broth (pre-warmed BPW-ISO) over leaves and agitate gently for 30-60 seconds. 
Do not massage or homogenize leaves. 

(c) For sprouts, rinse enrichment broth (pre-warmed BPW-ISO) over sprouts for 30-60 seconds and do not massage or 
homogenize. 

(d) Homogenize the raw dairy samples for 30 to 60 seconds after adding pre-warmed BPW-ISO. 

Specific Instructions for Validated Methods
AOAC® Performance Tested MethodSM (PTM) Certificate #071902

In AOAC Research Institute PTMSM studies, the Neogen Molecular Detection Assay 2 – STEC Gene Screen (stx and eae) 
was found to be an effective method for the detection of STEC. The matrices tested in the study are shown in Table 3.

Table 3. Enrichment Protocols According to AOAC PTMSM Certificate #071902.

Sample Matrix Sample 
Size

Enrichment Broth 
Volume (mL)

Enrichment 
Temperature (± 1°C)

Enrichment 
Time (hours)

Sample Analysis 
Volume (μL)

Raw beef trim(a) 375 g 1125 BPW-ISO (pre-warmed) 41.5 10-18 20
Raw ground beef(a) 375 g 1125 BPW-ISO (pre-warmed) 41.5 10-18 20
Raw ground beef(a) 25 g 225 BPW-ISO (pre-warmed) 41.5 10-18 20
Raw ground pork(a) 375 g 1125 BPW-ISO (pre-warmed) 41.5 10-18 20
Raw poultry parts(a) 375 g 1125 BPW-ISO (pre-warmed) 41.5 10-18 20
Mechanically 
separated chicken 25 g 225 BPW-ISO (pre-warmed) 41.5 10-24 20

Spinach(b) 200 g 450 BPW-ISO (pre-warmed) 41.5 18-24 20
Sprouts(c) 25 g 225 BPW-ISO (pre-warmed) 41.5 18-24 20
Dried cannabis flower, 
dried hemp flower(4) 10 g 90 BPW-ISO 41.5 28-32 20

(a) For the beef samples (ground beef and trim) add pre-warmed BPW-ISO to the beef sample. Hand massage for 30-60 
seconds to disperse and break apart clumps. 
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(b) For spinach, add pre-warmed BPW-ISO to the matrix. Rinse liquid over leaves and agitate gently for 30-60 seconds. 

Do not massage or homogenize leaves. 
(c) For the sprouts, rinse enrichment broth (pre-warmed BPW-ISO) over sprouts for 30-60 seconds and do not massage 

or homogenize.
(d)  Dried cannabis flower (>0.3% THC) and dried hemp flower (≤0.3%THC)

Preparation of the Neogen® Molecular Detection Speed Loader Tray
1. Wet a cloth or disposable towel with a 1-5% (v:v in water) household bleach solution and wipe the Neogen Molecular 

Detection Speed Loader Tray.

2. Rinse the Neogen Molecular Detection Speed Loader Tray with water.

3. Use a disposable towel to wipe the Neogen Molecular Detection Speed Loader Tray dry.

4. Ensure the Neogen Molecular Detection Speed Loader Tray is dry before use.

Preparation of the Neogen® Molecular Detection Chill Block Insert
Place the Neogen Molecular Detection Chill Block Insert directly on the laboratory bench: The Neogen Molecular 
Detection Chill Block Tray is not used. Use the block at ambient laboratory temperature (20-25°C). 

Preparation of the Neogen® Molecular Detection Heat Block Insert
Place the Neogen Molecular Detection Heat Block Insert in a dry double block heater unit. Turn on the dry block heater 
unit and set the temperature to allow the Neogen Molecular Detection Heat Block Insert to reach and maintain a 
temperature of 100 ± 1°C. 

NOTE: Depending on the heater unit, allow approximately 30 minutes for the Neogen Molecular Detection Heat Block 
Insert to reach temperature. Using an appropriate, calibrated thermometer (e.g., a partial immersion thermometer, 
digital thermocouple thermometer, not a total immersion thermometer) placed in the designated location, verify that 
the Neogen Molecular Detection Heat Block Insert is at 100 ± 1°C.

Preparation of the Neogen® Molecular Detection Instrument
1. Launch the Neogen Molecular Detection System Software and log in. Contact your Neogen Food Safety 

representative to ensure you have the most updated version of the software. 

2. Turn on the Neogen Molecular Detection Instrument.

3. Create or edit a run with data for each sample. Refer to the Neogen Molecular Detection System User Manual for 
details. 

3.1. Selection of STXEAE-2 icon in software selects two adjacent wells (like A1, A2, B1, B2, etc.), one for stx and 
the other for eae reagent tube, as each sample is run with two assays. NC is set up for each of the reagent 
tube and one RC is set up for the kit. 

STX2 STX2

STXEAE2

EAE2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2
A

B

C

D

E

F

G

H

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RC

NCNC

SAL-2

ECO-2

LIS-2

LMO-2

CAM-2

CRO-2

STXEAE-2

STX-2

EAE-2

MC-2
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NOTE: The Neogen Molecular Detection Instrument must reach Ready state before inserting the Neogen Molecular 
Detection Speed Loader Tray with reaction tubes. This heating step takes approximately 20 minutes and is indicated 
by an ORANGE light on the instrument’s status bar. When the instrument is ready to start a run, the status bar will turn 
GREEN.

Lysis
Remove the bottom of Neogen Lysis Solution Rack with a screwdriver or spatula before placing in in the Neogen 
Molecular Detection Heat Block Insert. 

1. Allow the Neogen Lysis Solution tubes to warm up by setting the rack at ambient temperature (20-25°C) overnight 
(16-18 hours). Alternatives to equilibrate the Neogen Lysis Solution tubes to ambient temperature are to set the 
Neogen Lysis Solution tubes on the laboratory bench for at least 2 hours, incubate the Neogen Lysis Solution tubes 
in a 37 ± 1°C incubator for 1 hour or place them in a dry double block heater for 30 seconds at 100°C.

2. Invert the capped tubes to mix. Proceed to next step within 4 hours after inverting. 

3. Remove the enriched sample from the incubator. 

4. One Neogen Lysis Solution tube is required for each sample and the NC (sterile enrichment medium).

4.1. Neogen Lysis Solution tube strips can be cut to desired tube number. Select the number of tubes or 8-tube 
strips needed. Place the Neogen Lysis Solution tubes in an empty rack.

4.2. To avoid cross-contamination, decap one Neogen Lysis Solution tube strip at a time and use a new pipette tip 
for each transfer step. 

4.3. Transfer enriched sample to Neogen Lysis Solution tubes as described below:

Transfer each enriched sample into an individual Neogen Lysis Solution tube first. Transfer the NC last.

4.4. Use the Neogen® Molecular Detection Cap/Decap Tool-Lysis to decap one Neogen Lysis Solution tube strip - 
one strip at a time. 

4.5. Discard the Neogen Lysis Solution tube cap - If lysate will be retained for retest, place the caps into a clean 
container for re-application after lysis. 

4.5.1. For processing of retained lysate, see Appendix A.

4.6. Transfer 20 µL of sample into a Neogen Lysis Solution tube. 

5. Repeat steps 4.4 to 4.6 as needed, for the number of samples to be tested.

6. When all samples have been transferred, transfer 20 µL of NC (sterile enrichment medium e.g. BPW) into Neogen 
Lysis Solution tube. Do not use water as a NC. 

7. Verify that the temperature of the Neogen Molecular Detection Heat Block Insert is at 100 ± 1°C. 

8. Place the uncovered rack of Neogen Lysis Solution tubes in the Neogen Molecular Detection Heat Block Insert and 
heat for 15 ± 1 minutes. During heating, the Neogen Lysis Solution will change from pink (cool) to yellow (hot). 
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8.1. Samples that have not been properly heat treated during the assay lysis step may be considered a potential 
biohazard and should NOT be inserted into the Neogen Molecular Detection Instrument.

9. Remove the uncovered rack of Neogen Lysis Solution tubes from the Neogen Molecular Detection Heat Block and 
allow to cool in the Neogen Molecular Detection Chill Block Insert at least 5 minutes and a maximum of 10 minutes. 
The Neogen Molecular Detection Chill Block Insert, used at ambient temperature without the Neogen® Molecular 
Detection Chill Block Tray, should sit directly on the laboratory bench. When cool, the Neogen Lysis Solution will 
revert to a pink color. 

10. Remove the rack of Neogen Lysis Solution tubes from the Neogen Molecular Detection Chill Block Insert. 

00:15:00

99–101 ºC

20–25 ºC

00:05:00

Amplification 
1. One Neogen Molecular Detection Assay 2 - STEC Gene Screen (stx) and one Neogen Molecular Detection Assay 2 - 

STEC Gene Screen (eae) Reagent Tube is required for each sample and the NC.

1.1. Tube strips can be cut to desired tube number. Select the number of individual Neogen Molecular Detection 
Assay 2 - STEC Gene Screen (stx) and Neogen Molecular Detection Assay 2 - STEC Gene Screen (eae) 
Reagent Tube or 8-tube strips needed. 

1.2. Place Neogen Molecular Detection Assay 2 - STEC Gene Screen (stx) tubes in an empty rack in one column.

1.3. Place Neogen Molecular Detection Assay 2 - STEC Gene Screen (eae) tubes in the adjacent right column.

1.4. Avoid disturbing the reagent pellets from the bottom of the tubes.

2. Select one Neogen Reagent Control Tube and place in rack.

3. For NC lysate, select one Neogen Molecular Detection Assay 2 - STEC Gene Screen (stx) Reagent Tube and one 
Neogen Molecular Detection Assay 2 - STEC Gene Screen (eae) Reagent Tube and place in rack.

4. To avoid cross-contamination, decap one Neogen Molecular Detection Assay 2 - STEC Gene Screen (stx or eae) 
Reagent Tube strip at a time and use a new pipette tip for each transfer step. 

5. Transfer each of the lysate to a Neogen Molecular Detection Assay 2 - STEC Gene Screen (stx or eae) Reagent Tube 
as described below.

5.1. First, transfer each of the sample lysate to a Neogen Molecular Detection Assay 2 - STEC Gene Screen (stx) 
Reagent Tube as described in 5.5 and 5.6. 

5.2. Second, transfer each of the same sample lysate to a Neogen Molecular Detection Assay 2 - STEC Gene 
Screen (eae) Reagent Tube in the adjacent right column as described in 5.5 and 5.6.

NOTE: Use new pipette tip for each transfer. Do not use same pipette tip for transfer to stx and eae reagent 
tube from the same lysate sample.
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5.3. After all sample lysate transfer, add NC lysate to each of Neogen Molecular Detection Assay 2 - STEC Gene 
Screen (stx) Reagent Tube and Neogen Molecular Detection Assay 2 - STEC Gene Screen (eae) Reagent Tube.

5.4. Transfer NC lysate last to Reagent Control Tube. 

5.5. Use the Neogen® Molecular Detection Cap/Decap Tool-Reagent to decap the Neogen Molecular Detection 
Assay 2 - STEC Gene Screen (stx or eae) Reagent Tubes - one strip at a time. Discard cap.

5.6. Transfer 20 µL of sample lysate from the upper ½ of the liquid (avoid precipitate) in the Neogen Lysis 
Solution Tube into corresponding Neogen Molecular Detection Assay 2 - STEC Gene Screen (stx or eae) 
Reagent Tube. Dispense at an angle to avoid disturbing the pellets. Mix by gently pipetting up and down 5 
times.

NOTE: Use new pipette tip for each transfer. Do not use same pipette tip for transfer to stx and eae 
reagent tube from the same lysate sample.

5.7. Repeat step 5.6 until individual sample lysate has been added to a corresponding Neogen Molecular 
Detection Assay 2 - STEC Gene Screen (stx or eae) Reagent Tube in the strip.

5.8. Cover the Neogen Molecular Detection Assay 2 - STEC Gene Screen (stx or eae) Reagent Tubes with the 
provided extra caps and use the rounded side of the Neogen Molecular Detection Cap/Decap Tool-Reagent 
to apply pressure in a back and forth motion ensuring that the cap is tightly applied.

5.9. Repeat steps 5.6 to 5.8 as needed, for the number of samples to be tested for both Neogen Molecular 
Detection Assay 2 - STEC Gene Screen (stx and eae) reagent tubes. 

5.10. When all sample lysates have been transferred, repeat 5.6 to 5.8 to transfer 20 µL of NC lysate into each of a 
Neogen Molecular Detection Assay 2 - STEC Gene Screen (stx) and Neogen Molecular Detection Assay 2 - 
STEC Gene Screen (eae) Reagent Tube. 

5.11. Transfer 20 µL of NC lysate into a Neogen Reagent Control Tube. Dispense at an angle to avoid disturbing 
the pellets. Mix by gently pipetting up and down 5 times.

Transfer each sample lysate into individual Neogen Molecular Detection Assay 2 - STEC Gene Screen 
Reagent Tube (stx or eae) first followed by the NC. Hydrate the Neogen Reagent Control Tube last.

6. Load capped tubes into a clean and decontaminated Neogen Molecular Detection Speed Loader Tray then close and 
latch the lid. 
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7. Review and confirm the configured run in the Neogen Molecular Detection System Software 

8. Click the Start button in the software and select instrument for use. The selected instrument’s lid automatically 
opens.

9. Place the Neogen Molecular Detection Speed Loader Tray into the Neogen Molecular Detection Instrument and 
close the lid to start the assay. Results are provided within 60 minutes, although positives may be detected sooner. 

10. After the assay is complete, remove the Neogen Molecular Detection Speed Loader Tray from the Neogen Molecular 
Detection Instrument and dispose of the tubes by soaking in a 1-5% (v:v in water) household bleach solution for 
1 hour and away from the assay preparation area.

NOTICE: To minimize the risk of false positives due to cross-contamination, never open reagent tubes containing 
amplified DNA. This includes Neogen Molecular Detection Assay 2 - STEC Gene Screen (stx and eae) Reagent, 
Neogen Reagent Control, and Neogen Matrix Control Tubes. Always dispose of sealed reagent tubes by soaking in a 
1-5% (v:v in water) household bleach solution for 1 hour and away from the assay preparation area.

Results and Interpretation
An algorithm interprets the light output curve resulting from the detection of the nucleic acid amplification. Results 
are analysed automatically by the software and are color-coded based on the result. A Positive or Negative result is 
determined by analysis of a number of unique curve parameters. Presumptive Positive results are reported in real-time 
while Negative and Inspect results will be displayed after the run is completed. 

The Neogen Molecular Detection System Software reports results separately for each of the assays (stx and eae) 
and uses results from both assays to call the sample positive or negative for STEC (EHEC) (see Figure below). For a 
presumptive positive for STEC (EHEC), both gene targets (stx1 and/or stx2 and eae) must be positive. If any of the 
individual assays show error or inspect, the final result will be error or inspect. Retest is needed to properly callout 
the final result (see result key). The software also allows to set up individual assays if needed and the sample lysate 
or fresh lysate from enrichment can be retested with the assays following steps as outlined in Appendix A for retained 
lysates and steps under Lysis and Amplification section for retained enrichment.
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Enriched sample lysate result keys

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

+
+
+
+

+

+

+

+
–-

? ?

?

?

?

? ?

?

?

?

?

?

?

-

-–
– –

–

–

–
–

+ Both positive, final result positive

stx positive, eae negative, final result negative

stx positive, eae inspect, final result inspect, retest

stx positive, eae error, final result error, retest

stx negative, eae positive, final result negative

stx negative, eae negative, final result negative

stx negative, eae inspect, final result inspect, retest

stx negative, eae error, final result error, retest

stx inspect, eae positive, final result inspect, retest

stx inspect, eae negative, final result inspect, retest

stx inspect, eae inspect, final result inspect, retest

stx inspect, eae error, final result error, retest

stx error, eae positive, final result error, retest

stx error, eae negative, final result error, retest

stx error, eae inspect, final result error, retest

stx error, eae error, final result error, retest

Negative control keys

STX2

STX2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

EAE2
NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

EAE2

NC Valid for both, link valid

Valid for one, other error, link error, retest

Valid for one, other invalid, link invalid, retest

Both error, link error, retest

Both invalid, link invalid, retest

One error, other invalid, link error, retest

NC

NC

NC

Presumptive positive samples should be confirmed as per the laboratory standard operating procedures or by following 
the appropriate reference method confirmation(1, 2, 3), beginning with transfer from the primary enrichment broth to 
selective plates, confirmation of isolates using appropriate biochemical and serological methods. For matrices specified 
by MLG 5C, immunomagnetic separation (IMS) should be done prior to plating on selective medium.

NOTE: Even a negative sample will not give a zero reading as the system and Neogen Molecular Detection Assay 2 - 
STEC Gene Screen (stx and eae) amplification reagents have a “background” relative light unit (RLU) reading.

In the rare event of any unusual light output, the algorithm labels this as Inspect. Neogen recommends the user to 
repeat the assay for any Inspect samples. If the result continues to be Inspect, proceed to confirmation test using your 
preferred method (1, 2, 3) or as specified by local regulations.
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Table 4. Symbols and info for various software results.

Well Type Well Result Symbol Result Interpretation

Sample + Positive The sample is presumptive positive for the target pathogen.

Sample – Negative The sample is negative for the target pathogen.

Sample Inhibited
The sample matrix was inhibitory to the assay. A re-test may be 
required. Refer to the troubleshooting section and the assay kit 
Product Instructions for more information.

Sample ? Inspect
The presence or absence of the target pathogen was indeterminate. A 
re-test may be required. Refer to the troubleshooting section and the 
assay kit Product Instructions for more information.

Sample Error
No bioluminescence was detected. A re-test may be required. Refer 
to the troubleshooting section and the assay kit Product Instructions 
for more information.

Appendix A. Protocol Interruption: Storage and re-testing of samples
1. To store a heat-treated lysate, re-cap the Neogen Lysis Solution Tube with a clean cap (see Lysis section, 4.5).

2. To store an enriched sample, incubate for a minimum of 18 hours prior to storage.

3. Store at 4 to 8°C for up to 72 hours.

4. Prepare a stored sample for amplification by inverting 2-3 times to mix.

5. Decap the tubes.

6. Place the mixed lysate tubes on Neogen Molecular Detection Heat Block Insert and heat at 100 ± 1°C for 5 ± 1 minutes.

7. Remove the rack of Neogen Lysis Solution tubes from the Neogen Molecular Detection Heat Block and allow to cool 
in the Neogen Molecular Detection Chill Block Insert at least 5 minutes and a maximum of 10 minutes. 

8. Continue the protocol at the Amplification section detailed above.

References:
1. Microbiology Laboratory Guidebook. U. S. Department of Agriculture (USDA) Food Safety and Inspection Service 

(FSIS) Microbiology Laboratory guidebook 5C.00. Detection and isolation of top seven Shiga toxin-producing 
Escherichia coli (STECs) from meat products and carcass and environmental sponges. Feb 4, 2019. 

2. US Food and Drug Administration Bacteriological Analytical Manual. Chapter 4A: Diarrheagenic Escherichia coli. 
October 2018.

3. ISO/TS 13136:2012: Microbiology of food and animal feed — Real-time polymerase chain reaction (PCR)-based 
method for the detection of food-borne pathogens — Horizontal method for the detection of Shiga toxin-producing 
Escherichia coli (STEC) and the determination of O157, O111, O26, O103 and O145 serogroups

4. U.S. Food and Drug Administration. Code of Federal Regulations, Title 21, Part 58. Good laboratory practice for 
nonclinical laboratory studies. 

5. ISO/IEC 17025. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.

6. ISO 7218. Microbiology of food and animal feeding stuffs - General rules for microbiological examination. 

7. Neogen Installation Qualification (IQ) / Operational Qualification (OQ) Protocols and Instructions for Neogen 
Molecular Detection System. Contact your Neogen Food Safety representative to obtain a copy of this document.

Explanation of Symbols 
info.neogen.com/symbols
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Date de parution : 2024-01

Instructions relatives au produit
 

Kit de détection moléculaire version 2 - STEC Screening des Gènes 
(stx et eae)
Description et utilisation du produit
Le kit de détection moléculaire version 2 - STEC Screening des Gènes (stx et eae) de Neogen® est utilisé avec 
le système de détection moléculaire Neogen® pour la détection rapide et spécifique du gène de shigatoxine 
(stx1 et/ou stx2) et le gène de l’intimine (eae) des E. coli productrices de shigatoxine (STEC, également connues 
comme « E. coli productrices de vérocytotoxine ») dans les échantillons environnementaux d’aliments enrichis et de 
processus de transformation d’aliments. Le terme STEC se réfère à des pathotypes de E. coli capables de produire une 
shigatoxine de type 1 (Stx1), de type 2 (Stx2) ou les deux, codées respectivement par les gènes stx1 et stx2. Les STEC 
contenant des gènes de virulence pour stx1et/ou stx2 et eae (gène de l’intimine impliqué dans la fixation et l’effacement 
du phénotype) sont appelées E. coli entérohémorragiques (EHEC). Le kit de détection contient deux tubes de réactif 
distincts, l’un pour détecter les gènes de virulence stx1 et/ou stx2 et l’autre pour détecter les eae à partir des STEC 
(EHEC). Le logiciel du Système de détection moléculaire Neogen® rapporte les résultats séparément pour chacun des 
tests et utilise les résultats des deux tests pour considérer l’échantillon positif ou négatif pour les STEC (EHEC). Pour un 
positif présumé pour le STEC (EHEC), les deux cibles génétiques (stx1 et/ou stx2 et eae) doivent être positives. Le test 
stx ne fait pas de distinction entre stx1 et stx2, mais détecte la présence de stx1 et/ou stx2.

Le kit de détection moléculaire Neogen utilise la technique LAMP (amplification isotherme médiée par des boucles) 
afin d’amplifier rapidement les séquences d’acide nucléique de façon extrêmement spécifique et sensible, associée 
à la bioluminescence pour détecter l’amplification. Les résultats présumés positifs sont visibles en temps réel tandis 
que les résultats négatifs sont affichés à la fin de l’essai. Les résultats présumés positifs doivent être confirmés par vos 
méthodes usuelles(1, 2, 3) ou en fonction des méthodes spécifiques répondant aux normes locales.

Le kit de détection moléculaire version 2 - STEC Screening des Gènes (stx et eae) de Neogen est destiné à être utilisé en 
laboratoire par des professionnels formés aux techniques de laboratoire. Neogen n’a pas étudié l’utilisation de ce produit 
dans des secteurs autres que l’alimentaire et les boissons. Par exemple, Neogen n’a pas étudié ce produit dans le cadre 
de tests sur des échantillons de produits pharmaceutiques, cosmétiques, cliniques ou vétérinaires. Le kit de détection 
moléculaire version 2 - STEC Screening des Gènes (stx et eae) Neogen n’a pas été évalué en utilisant tous les produits et 
processus de transformation alimentaire, tous les protocoles de test ou toutes les souches bactériennes possibles. 

Comme avec toutes les méthodes de test, la source, la formulation et la qualité du milieu d’enrichissement peuvent 
influencer les résultats. Des facteurs tels que les méthodes d’échantillonnage, les protocoles de test, la préparation 
des échantillons, la manipulation et les techniques de laboratoires peuvent également influencer les résultats. 
Neogen recommande d’évaluer la méthode, notamment le milieu d’enrichissement, dans l’environnement de l’utilisateur 
à l’aide d’un nombre d’échantillons suffisant et avec des charges microbiennes déterminées pour répondre aux critères 
de l’utilisateur.

Neogen a évalué le kit de détection moléculaire version 2 - STEC Screening des Gènes (stx et eae) Neogen avec du 
bouillon d’enrichissement à l’eau peptonée tamponnée ISO (BPW). 

L’instrument de détection moléculaire Neogen® est conçu pour être utilisé avec des échantillons traités thermiquement 
pendant l’étape de lyse, procédé qui détruit les organismes présents dans l’échantillon. Les échantillons qui n’ont pas 
été soumis à un traitement thermique adéquat pendant l’étape de lyse peuvent être considérés comme potentiellement 
dangereux et ne doivent PAS être insérés dans l’instrument de détection moléculaire Neogen.

Neogen Sécurité Alimentaire respecte la norme ISO (International Organization for Standardization) 9001 en matière de 
conception et de fabrication.

Le kit de détection moléculaire version 2 - STEC Screening des Gènes (stx et eae) de Neogen contient 48 tests de 
chacun des réactifs stx et eae, décrits dans le tableau 1.
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Tableau 1. Composants du kit de détection moléculaire Neogen.

Élément Identification Quantité Contenu Commentaires

Solution de lyse (LS) 
Neogen® 

Solution rose 
en tubes 
transparents

96 (12 barrettes de 
8 tubes) 580 µL de LS par tube

Placé sur 
portoir et prêt à 
l’emploi

Tubes de réactifs du kit 
de détection moléculaire 
version 2 - STEC Screening 
des Gènes (stx) de 
Neogen®

Tubes orange 48 (2 poches, contenant 
3 barrettes de 8 tubes)

Mélange spécifique 
lyophilisé pour 
l’amplification et la 
détection 

Prêts à l’emploi

Tubes de réactifs du kit 
de détection moléculaire 
version 2 - STEC Screening 
des Gènes (eae) de 
Neogen®

Tubes rouges 48 (2 poches, contenant 
3 barrettes de 8 tubes)

Mélange spécifique 
lyophilisé pour 
l’amplification et la 
détection 

Prêts à l’emploi

Bouchons supplémentaires Bouchons orange 96 (12 barrettes de 
8 bouchons) Prêts à l’emploi

Bouchons supplémentaires Bouchons rouges 96 (12 barrettes de 
8 bouchons) Prêts à l’emploi

Contrôle de réactif 
Neogen® (RC)

Tubes « Flip-Top » 
transparents

16 (2 poches de 8 tubes 
individuels)

ADN témoin lyophilisé, 
mélange pour 
l’amplification et la 
détection

Prêts à l’emploi

Le témoin négatif (NC), non fourni dans le kit, est un milieu d’enrichissement stérile, par exemple BPW ISO. Ne pas 
utiliser d’eau comme NC. 

Un guide de démarrage rapide est disponible à l’adresse www.neogen.com

Sécurité
L’utilisateur doit lire, comprendre et suivre toutes les informations de sécurité mentionnées dans les instructions relatives 
au système de détection moléculaire Neogen et au kit de détection moléculaire version 2 - STEC Screening des Gènes 
(stx et eae) Neogen. Conserver ces consignes de sécurité pour référence ultérieure.

 AVERTISSEMENT :  indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner un décès, des 
blessures graves et/ou des dommages matériels.

 AVIS :  indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner 
des dommages matériels.

    AVERTISSEMENT
Ne pas utiliser le Neogen Kit de détection moléculaire version 2 - STEC Screening des Gènes (stx et eae) dans le 
diagnostic de maladies chez les humains ou les animaux.

L’utilisateur doit former son personnel aux techniques d’analyse actuelles appropriées, par exemple : les bonnes 
pratiques de laboratoire(4), la norme ISO/CEI 17025(5) ou ISO 7218(6).

Afin de réduire les risques associés aux faux négatifs, qui peuvent entraîner la diffusion de produits contaminés :
• Se conformer au protocole et effectuer les tests en suivant exactement les instructions relatives au produit.
• Conserver le kit de détection moléculaire version 2 - STEC Screening des Gènes (stx et eae) Neogen comme 

indiqué sur l’emballage et dans les instructions relatives au produit. 
• Toujours utiliser le kit de détection moléculaire version 2 - STEC Screening des Gènes (stx et eae) Neogen avant la 

date d’expiration.
• Utiliser le Neogen Kit de détection moléculaire version 2 - STEC Screening des Gènes (stx et eae) avec des 

échantillons alimentaires et environnementaux qui ont été validés en interne ou par un tiers.
• N’utiliser le Neogen Kit de détection moléculaire version 2 - STEC Screening des Gènes (stx et eae) qu’avec des 

surfaces, des désinfectants, des protocoles et des souches bactériennes validés en interne ou par une tierce partie.
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• En cas d’échantillon environnemental contenant un tampon neutralisant avec un composé d’aryle sulfonate, diluer 
l’échantillon dans un bouillon d’enrichissement stérile 1:2 avant l’analyse (1 volume d’échantillon pour 1 volume 
de bouillon). Une autre option consiste à transférer 10 µL de l’enrichissement du tampon neutralisant dans les 
tubes de solution de lyse Neogen. Produits pour la manipulation des échantillons Neogen® comprenant un tampon 
neutralisant contenant un complexe d’aryle sulfonate : RS96010NB, RS9604NB, SSL10NB, SSL10NB2G, HS10NB, 
HS10NB2G et HS2410NB2G.

Afin de réduire les risques associés à l’exposition aux produits chimiques et aux dangers biologiques :
• Effectuer les analyses bactériologiques dans un laboratoire correctement équipé et sous la supervision de 

professionnels qualifiés. Les milieux et les équipements d’enrichissement incubés ou les surfaces ayant été 
en contact avec des milieux d’enrichissement incubés peuvent contenir des agents pathogènes à des niveaux 
suffisamment élevés pour entraîner des risques pour la santé humaine. 

• Toujours respecter les consignes de sécurité courantes du laboratoire, porter des tenues et lunettes de protection 
adaptées lors de la manipulation de réactifs et d’échantillons contaminés.

• Éviter tout contact avec le contenu du milieu d’enrichissement et les tubes de réactifs après l’amplification. 
• Éliminer les échantillons enrichis conformément aux normes locales/régionales/nationales/réglementaires actuelles.
• Les échantillons qui n’ont pas été soumis à un traitement thermique adéquat pendant l’étape de lyse peuvent 

être considérés comme potentiellement dangereux et ne doivent PAS être insérés dans l’instrument de détection 
moléculaire Neogen. 

Afin de réduire les risques associés à la contamination croisée lors de la préparation de l’analyse :
• Toujours porter des gants (afin de protéger l’utilisateur et de prévenir l’introduction de nucléases).

Afin de réduire les risques associés à l’exposition à des liquides très chauds :
• Ne pas dépasser le paramètre de température recommandé sur le dispositif de chauffe.
• Ne pas dépasser le temps de chauffe recommandé. 
• Utiliser un thermomètre étalonné adapté pour vérifier la température du support de bloc chauffant pour système 

de détection moléculaire Neogen® (p. ex. thermomètre à immersion partielle ou thermomètre à thermocouple 
numérique et non un thermomètre à immersion totale). Le thermomètre doit être placé à l’endroit indiqué du support 
de bloc chauffant pour système de détection moléculaire Neogen.

AVIS
Afin de réduire les risques associés à la contamination croisée lors de la préparation de l’analyse : 
• Changer de gants avant l’hydratation des pastilles réactives.
• Utiliser de préférence des pipettes de qualité conforme à la biologie moléculaire, stériles et munies d’embouts 

à filtre.
• Utiliser une nouvelle pipette pour chaque transfert d’échantillon.
• Utiliser les bonnes pratiques de laboratoire pour transférer l’échantillon de l’enrichissement vers le tube de lyse. 

Pour éviter toute contamination des pipettes, l’utilisateur peut choisir d’ajouter une étape de transfert intermédiaire. 
Par exemple, l’utilisateur peut transférer chaque échantillon enrichi dans un tube stérile.

• Utiliser un poste de travail de biologie moléculaire disposant si possible d’une lampe germicide. 
• Décontaminer régulièrement les plans de travail et le matériel du laboratoire (pipettes, outils d’ouverture/de 

fermeture, etc.) avec une solution de 1-5 % d’eau de Javel (v:v dans de l’eau) ou avec une solution pour l’élimination 
de l’ADN.

Afin de réduire les risques associés à un résultat faux positif :
• Ne jamais ouvrir les tubes de réactif après amplification.
• Toujours éliminer les tubes contaminés en les faisant tremper dans une solution d’eau de Javel concentrée à 1-5 % 

(v:v dans l’eau) pendant 1 heure. Effectuer cette procédure à distance de la zone de préparation de l’analyse.
• Ne jamais stériliser à l’autoclave les tubes de réactifs après amplification.

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations supplémentaires et connaître la réglementation 
locale relative à la mise au rebut. 

Pour toute question concernant des applications ou procédures spécifiques, consulter notre site Internet à l’adresse 
www.neogen.com ou contacter votre représentant ou distributeur Neogen local.

Responsabilité de l’utilisateur
Il incombe aux utilisateurs de prendre connaissance des instructions et des informations relatives au produit. Consulter 
notre site Web www.neogen.com pour obtenir davantage d’informations ou contacter votre représentant ou 
distributeur Neogen local.
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Lors du choix d’une méthode d’analyse, il est important d’admettre que des facteurs externes comme les méthodes 
d’échantillonnage, les protocoles de test, la préparation des échantillons, la manipulation, les techniques de laboratoire 
et l’échantillon lui-même peuvent influencer les résultats.

Il incombe à l’utilisateur de sélectionner une méthode ou un produit d’analyse adapté pour évaluer un nombre suffisant 
d’échantillons avec les matrices et les souches microbiennes appropriées, afin de garantir que la méthode d’analyse est 
conforme à ses critères.

Il incombe également à l’utilisateur de déterminer si une méthode d’analyse et ses résultats répondent aux exigences de 
ses clients ou fournisseurs.

Comme pour toute méthode d’analyse, les résultats obtenus avec un produit Neogen Sécurité Alimentaire ne 
constituent pas une garantie de la qualité des matrices ou des processus testés.

Dans le but d’aider les clients à évaluer la méthode pour différentes matrices alimentaires, Neogen a élaboré le kit de 
contrôle de matrice pour système de détection moléculaire Neogen®. Lorsque cela est nécessaire, utilisez le kit de 
contrôle de matrice (MC) pour système de détection moléculaire Neogen pour déterminer si la matrice peut avoir un 
impact sur les résultats du kit de détection moléculaire version 2 - STEC Screening des Gènes (stx et eae) Neogen. 
Tester plusieurs échantillons représentatifs de la matrice, c.-à-d. des échantillons d’origines différentes, au cours de 
toute période de validation lors de l’adoption de la méthode Neogen ou dans le cadre d’analyses de matrices nouvelles, 
inconnues ou ayant subi des modifications de matières premières ou de processus.

Une matrice peut être définie comme un type de produit présentant des propriétés intrinsèques, telles que la 
composition et le processus. Les différences entre les matrices peuvent être aussi simples que les effets causés par leurs 
différences de traitement ou de présentation, par exemple, cru/pasteurisé, frais/sec, etc.

Limitations de garanties/Limites de recours
SAUF SI EXPRESSÉMENT ÉTABLI DANS LA SECTION DE GARANTIE LIMITÉE D’UN EMBALLAGE DE PRODUIT 
INDIVIDUEL, NEOGEN RENONCE À TOUTE GARANTIE EXPLICITE ET IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y 
LIMITER, TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALISATION OU D’ADAPTATION POUR UN USAGE SPÉCIFIQUE. En 
cas de défaut de tout produit Neogen Sécurité Alimentaire, Neogen ou son distributeur agréé s’engage, à son entière 
discrétion, au remplacement ou au remboursement du prix d’achat du produit. Il s’agit de vos recours exclusifs. Tout 
défaut supposé du produit devra être notifié à Neogen dans un délai de soixante jours et le produit renvoyé à Neogen. 
Merci de contacter votre représentant Neogen ou votre distributeur Neogen agréé pour toute autre question.

Limitation de responsabilité de Neogen
NEOGEN NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE DES PERTES OU DES DOMMAGES ÉVENTUELS, QU’ILS SOIENT 
DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIFIQUES, ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LES 
PERTES DE PROFITS. En aucun cas et en aucune manière, la responsabilité de Neogen ne sera engagée au-delà du prix 
d’achat du produit prétendu défectueux. 

Stockage et mise au rebut
Stocker le kit de détection moléculaire version 2 - STEC Screening des Gènes (stx et eae) Neogen à 2 et 8 °C (35 et 47 °F). 
Ne pas congeler. Conserver à l’abri de la lumière. Une fois le kit ouvert, vérifier que le sachet en aluminium est intact. Si 
ce sachet est endommagé, ne pas utiliser le kit. Après ouverture, les tubes de réactif non utilisés doivent toujours être 
conservés dans le sachet refermable, en laissant l’agent déshydratant à l’intérieur afin de maintenir la stabilité des réactifs 
lyophilisés. Conserver les poches refermées à une température comprise entre 2 et 8 °C (entre 35 et 47 °F). Ne pas 
conserver plus de 90 jours.

Ne pas utiliser kit de détection moléculaire version 2 - STEC Screening des Gènes (stx et eae) Neogen après la date 
d’expiration. La date de péremption et le numéro de lot sont inscrits sur l’étiquette extérieure de la boîte. Après 
utilisation, le milieu d’enrichissement et les tubes du kit de détection moléculaire version 2 - STEC Screening des Gènes 
(stx et eae) Neogen peuvent potentiellement contenir des matériaux pathogènes. Lorsque l’analyse est terminée, suivre 
les normes actuelles du secteur pour l’élimination des déchets contaminés. Consulter la fiche de données de sécurité 
pour obtenir des informations supplémentaires et connaître la réglementation locale relative à la mise au rebut. 

Instructions d’utilisation
Suivre attentivement toutes les instructions. Dans le cas contraire, les résultats obtenus risquent d’être inexacts.

Décontaminer régulièrement les plans de travail et le matériel du laboratoire (pipettes, outils d’ouverture/de fermeture, 
etc.) avec une solution de 1-5 % d’eau de Javel (v:v dans de l’eau) ou avec une solution pour l’élimination de l’ADN. 
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L’utilisateur doit suivre la formation de qualification de l’opérateur (OQ) du système de détection moléculaire 
Neogen, comme décrit dans le document intitulé « Protocoles et instructions relatifs à la qualification d’installation (IQ)/
qualification opérationnelle (OQ) pour le système de détection moléculaire Neogen »(7).

Se référer à la section « Instructions spécifiques pour méthodes validées » pour connaître les exigences spécifiques :  
Tableau 3 pour l’enrichissement des protocoles en fonction du certificat no 071902 de la Performance Tested MethodSM 
(PTM).

Enrichissement de l’échantillon
Les tableaux 2 et 3 présentent des lignes directrices pour les protocoles généraux d’enrichissement des aliments. 

Il incombe à l’utilisateur de valider des protocoles d’échantillonnage ou des proportions de dilution différent(e)s pour 
garantir que cette méthode d’analyse est conforme à ses critères.

Aliments
1. Laisser le milieu d’enrichissement BPW ISO s’équilibrer à 41,5 ± 1 °C. 

2. Mélanger de manière aseptique le milieu d’enrichissement et l’échantillon. Pour tous les échantillons de viande et à 
forte teneur en particules, il est recommandé d’utiliser des sacs avec filtre. 

3. Mélanger toutes les matrices et incuber comme indiqué dans le tableau de protocole approprié (Voir Tableau 2 
ou 3).

Échantillons environnementaux
AVERTISSEMENT : si vous choisissez d’utiliser un tampon neutralisant contenant un complexe d’aryle sulfonate 
comme solution hydratante pour l’éponge, il sera nécessaire d’effectuer une dilution de 1:2 (1 volume d’échantillon 
pour 1 volume de bouillon d’enrichissement stérile) avant l’analyse, afin de réduire les risques associés aux résultats 
faux négatifs pouvant libérer du produit contaminé. Une autre option consiste à transférer 10 µL de l’enrichissement 
du tampon neutralisant dans les tubes de solution de lyse Neogen.

Il incombe à l’utilisateur de valider des protocoles d’échantillonnage ou des proportions de dilution différent(e)s pour 
garantir que cette méthode d’analyse est conforme à ses critères.

Tableau 2. Protocoles d’enrichissement généraux.

Matrice de l’échantillon Taille de 
l’échantillon

Bouillon 
d’enrichissement 

Volume (mL) 
(préchauffé)

Température 
d’enrichissement 

(± 1 °C)

Durée 
d’enrichissement 

(h)

Volume 
d’échantillon 
d’analyse (µL)

Bœuf haché cru, 
morceaux et émincé(a) 375 g 1 125 BPW ISO 41,5 10-18 20

Viande crue (porc, 
volaille, agneau, boeuf)(a) 375 g 1 125 BPW ISO 41,5 10-18 20

Légumes-feuilles(b) 200 g 450 BPW ISO 41,5 18-24 20
Choux(c) 25 g 225 BPW ISO 41,5 18-24 20

Produits laitiers crus(d) 25 g ou 
25 mL 225 BPW ISO 41,5 18-24 20

(a) Malaxer à la main les échantillons de bœuf (bœuf haché, morceaux et émincé) et de viande crue (porc haché, volaille 
et viande non bovine) pendant 30 à 60 secondes afin de disperser et de briser les morceaux après l’ajout de BPW-ISO 
préchauffé. 

(b) Pour les légumes feuilles, rincer le bouillon d’enrichissement (BPW-ISO préchauffé) sur les feuilles et agiter 
doucement pendant 30 à 60 secondes. Ne pas malaxer ou homogénéiser les feuilles. 

(c) Pour les graines germées, rincer le bouillon d’enrichissement (BPW-ISO préchauffé) sur les graines germées pendant 
30 à 60 secondes et ne pas malaxer ni homogénéiser. 

(d) Homogénéiser les échantillons laitiers crus pendant 30 à 60 secondes après l’ajout de BPW-ISO préchauffé. 
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Instructions spécifiques pour méthodes validées
AOAC® Performance Tested MethodSM (PTM) certificat No 071902

Dans les études PTMSM de l’Institut de recherche de L’AOAC, le kit de détection moléculaire version 2 - STEC Screening 
des Gènes (stx et eae) Neogen s’est avéré être une méthode efficace pour la détection des STEC. Les matrices testées 
au cours de l’étude sont répertoriées dans le tableau 3.

Tableau 3. Protocole d’enrichissement selon l’AOAC PTMSM Certificat nº 071902.

Matrice de 
l’échantillon

Taille de 
l’échantillon

Volume du bouillon 
d’enrichissement (mL)

Température 
d’enrichissement 

(± 1 °C)

Durée 
d’enrichissement 

(h)

Volume 
d’échantillon 
d’analyse (µL)

Émincé de 
bœuf cru(a) 375 g 1 125 BPW ISO 

(préchauffé) 41,5 10-18 20

Bœuf cru haché(a) 375 g 1 125 BPW ISO 
(préchauffé) 41,5 10-18 20

Bœuf cru haché(a) 25 g 225 BPW ISO 
(préchauffé) 41,5 10-18 20

Porc cru haché(a) 375 g 1 125 BPW ISO 
(préchauffé) 41,5 10-18 20

Morceaux de 
volaille crus(a) 375 g 1 125 BPW ISO 

(préchauffé) 41,5 10-18 20

Poulet séparé 
mécaniquement 25 g EPT 225 ml (ISO)  

(pré-chauffée) 41,5 10-24 20

Épinards(b) 200 g 450 BPW ISO 
(préchauffé) 41,5 18-24 20

Choux(c) 25 g 225 BPW ISO 
(préchauffé) 41,5 18-24 20

Fleur de cannabis 
séchée, fleur de 
chanvre séchée(4)

10 g EPT 90 ml (ISO) 41,5 28-32 20

(a) Pour les échantillons de bœuf (bœuf haché et émincé), ajouter le BPW-ISO préchauffé à l’échantillon de bœuf. 
Malaxer à la main pendant 30-60 secondes pour disperser et briser les morceaux. 

(b) Pour les épinards, ajouter le BPW-ISO préchauffé à la matrice. Rincer le diluant sur les feuilles et agiter doucement 
pendant 30 à 60 secondes. Ne pas malaxer ou homogénéiser les feuilles. 

(c) Pour les graines germées, rincer le bouillon d’enrichissement (BPW-ISO préchauffé) sur les graines germées pendant 
30 à 60 secondes et ne pas malaxer ni homogénéiser.

(d)  Fleur de cannabis séchée (> 0,3 % THC) et fleur de chanvre séchée (≤ 0,3 % THC)

Préparation du plateau de chargement rapide pour système de détection moléculaire Neogen®

1. Humidifier un chiffon ou une serviette jetable à l’aide d’une solution de 1-5 % d’eau de Javel (v:v dans de l’eau) et 
nettoyer le plateau de chargement rapide pour système de détection moléculaire Neogen.

2. Rincer le plateau de chargement rapide pour système de détection moléculaire Neogen à l’eau.

3. Utiliser un chiffon jetable pour sécher le plateau de chargement rapide pour système de détection moléculaire Neogen.

4. S’assurer que le plateau de chargement rapide pour système de détection moléculaire Neogen est sec avant toute utilisation.
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Préparation du support de bloc refroidissant pour système de détection moléculaire Neogen®

Poser le support de bloc refroidissant pour système de détection moléculaire Neogen sur le plan de travail du 
laboratoire : le plateau de bloc refroidissant pour système de détection moléculaire Neogen n’est pas utilisé. Utiliser le 
bloc refroidissant à la température ambiante du laboratoire (20 et 25 °C). 

Préparation du support de bloc chauffant pour système de détection moléculaire Neogen®

Placer le support de bloc chauffant pour système de détection moléculaire Neogen dans une unité de traitement 
thermique à sec à double bloc. Allumer l’unité de traitement thermique à sec et régler la température afin que le support 
de bloc chauffant pour système de détection moléculaire Neogen atteigne et conserve une température de 100 ± 1 °C. 

REMARQUE : selon l’unité de traitement thermique utilisée, le support de bloc chauffant pour système de détection 
moléculaire Neogen atteint la température souhaitée en 30 minutes environ. Utiliser un thermomètre étalonné adapté 
(p. ex., un thermomètre à immersion partielle ou un thermomètre à thermocouple numérique, et non un thermomètre 
à immersion totale) placé à l’endroit indiqué du support de bloc chauffant pour système de détection moléculaire 
Neogen afin de vérifier que sa température est de 100 ± 1 °C.

Préparation de l’instrument de détection moléculaire Neogen®

1. Lancer le logiciel du Système de détection moléculaire Neogen et ouvrir une session. Contacter le représentant 
Neogen Sécurité Alimentaire pour s’assurer d’avoir la version la plus récente du logiciel. 

2. Mettre l’instrument de détection moléculaire Neogen sous tension.

3. Créer ou modifier une analyse en saisissant les données pour chaque échantillon. Pour plus de précisions, consulter 
le manuel d’utilisation du système de détection moléculaire Neogen. 

3.1. La sélection de l’icône STXEAE-2 dans le logiciel sélectionne deux puits adjacents (comme A1, A2, B1, B2, 
etc.), un pour stx et l’autre pour le tube de réactif eae, car chaque échantillon est soumis à deux tests. Le NC 
est configuré pour chaque tube de réactif et un RC est configuré pour le kit. 

STX2 STX2

STXEAE2

EAE2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2
A

B

C

D

E

F

G

H

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RC

NCNC

SAL-2

ECO-2

LIS-2

LMO-2

CAM-2

CRO-2

STXEAE-2

STX-2

EAE-2

MC-2

REMARQUE : l’instrument de détection moléculaire Neogen doit être prêt avant l’insertion du plateau de chargement 
rapide pour système de détection moléculaire Neogen, dans lequel sont placés les tubes de réactif. Cette étape de 
chauffage prend environ 20 minutes ; pendant ce processus, un voyant lumineux ORANGE s’allume sur la barre d’état 
de l’instrument. Lorsque l’instrument est prêt pour l’analyse, la barre d’état passe au VERT.

Lyse
Retirer le portoir pour tubes de solution de lyse Neogen avec un tournevis ou une spatule avant de le placer dans le 
support de bloc chauffant pour système de détection moléculaire Neogen. 
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1. Laisser les tubes de solution de lyse Neogen se réchauffer en plaçant le support à température ambiante (20 et 
25 °C) pendant une nuit (16 et 18 heures). Il est également possible d’amener les tubes de solution de lyse Neogen à 
température ambiante en les plaçant sur le plan de travail du laboratoire pendant au moins 2 heures, en incubant les 
tubes de solution de lyse Neogen dans un incubateur à 37 ± 1 °C pendant 1 heure ou en les plaçant dans une unité 
de traitement thermique à sec double bloc pendant 30 secondes à 100 °C.

2. Retourner les tubes recouverts d’un bouchon pour les mélanger. Passer à l’étape suivante dans un délai de 4 heures 
après avoir retourné les tubes. 

3. Retirer l’échantillon enrichi de l’incubateur. 

4. Un tube de solution de lyse Neogen est nécessaire pour chaque échantillon et pour l’échantillon NC (milieu 
d’enrichissement stérile).

4.1. Les barrettes de tubes de solution de lyse Neogen peuvent être coupées de manière à obtenir le nombre de 
tubes souhaité. Sélectionner le nombre de tubes ou de barrettes de 8 tubes nécessaire. Placer les tubes de 
solution de lyse Neogen dans un portoir vide.

4.2. Pour éviter toute contamination croisée, ouvrir une barrette de tube de solution de lyse Neogen à la fois et 
utiliser un nouvel embout de pipette pour chaque étape de transfert. 

4.3. Transférer l’échantillon enrichi dans les tubes de solution de lyse Neogen comme indiqué ci-dessous :

Transférer tout d’abord chaque échantillon enrichi dans des tubes de solution de lyse Neogen individuels. 
Transférer le NC en dernier.

4.4. Ouvrir les barrettes de tubes de solution de lyse Neogen une à une à l’aide de l’outil d’ouverture/fermeture 
pour système de détection moléculaire Neogen® - Lyse. 

4.5. Jeter le bouchon du tube de solution de lyse Neogen. Si le lysat doit être soumis à un nouveau test, placer les 
bouchons dans un récipient propre pour réapplication après la lyse. 

4.5.1. Pour le traitement du lysat conservé, voir l’annexe A.

4.6. Transférer 20 µL d’échantillon dans un tube de solution de lyse Neogen. 

5. Répéter les étapes 4.4 à 4.6 en fonction des besoins pour tous les échantillons à analyser.

6. Une fois tous les échantillons transférés, transférer 20 µL de NC (milieu d’enrichissement stérile, p. ex. BPW) dans un 
tube de solution de lyse Neogen. Ne pas utiliser d’eau comme NC. 

7. Vérifier que la température du support de bloc chauffant pour système de détection moléculaire Neogen est de 
100 ± 1 °C. 

8. Placer le portoir non couvert de tubes de solution de lyse Neogen dans le support de bloc chauffant pour système 
de détection moléculaire Neogen et chauffer pendant 15 ± 1 minutes. Lors du chauffage, la solution de lyse Neogen 
passera de rose (froide) à jaune (chaude). 

8.1. Les échantillons qui n’ont pas été soumis à un traitement thermique adéquat pendant l’étape de lyse peuvent 
être considérés comme potentiellement dangereux et ne doivent PAS être insérés dans l’instrument de 
détection moléculaire Neogen.

9. Retirer le portoir non couvert de tubes de solution de lyse Neogen du bloc chauffant pour système de détection 
moléculaire Neogen et laisser refroidir dans le support de bloc refroidissant pour système de détection moléculaire 
Neogen pendant au moins 5 minutes et au plus 10 minutes. Utilisé à température ambiante sans le plateau de bloc 
refroidissant pour système de détection moléculaire Neogen®, le support de bloc refroidissant pour système de 
détection moléculaire Neogen doit être posé directement sur le plan de travail du laboratoire. Une fois froide, la 
solution de lyse Neogen retrouvera une couleur rose. 
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10. Retirer le couvercle des tubes de solution de lyse Neogen du support de bloc refroidissant pour système de 
détection moléculaire Neogen. 

00:15:00

99–101 ºC

20–25 ºC

00:05:00

Amplification 
1. Un tube de réactif pour le kit de détection moléculaire version 2 - STEC Screening des Gènes (stx) Neogen et 

un tube de réactif pour le kit de détection moléculaire version 2 - STEC Screening des Gènes (eae) Neogen sont 
nécessaires pour chaque échantillon et pour le NC.

1.1. Les barrettes de tubes peuvent être coupées de manière à obtenir le nombre de tubes souhaité. Sélectionnez 
le nombre nécessaire de tubes de réactif individuels ou de bandes de 8 tubes du Neogen Kit de détection 
moléculaire version 2 - STEC Screening des Gènes (stx) et du Neogen Kit de détection moléculaire 
version 2 - STEC Screening des Gènes (eae). 

1.2. Placer les tubes du Neogen Kit de détection moléculaire version 2 - STEC Screening des Gènes (stx) dans un 
portoir vide dans une colonne.

1.3. Placer les tubes du Neogen Kit de détection moléculaire version 2 - STEC Screening des Gènes(eae) dans la 
colonne de droite adjacente.

1.4. Éviter de toucher les pastilles réactives se trouvant au fond des tubes.

2. Sélectionner un tube de contrôle de réactif Neogen et le placer dans le portoir.

3. Pour le lysat NC, sélectionner un tube de réactif du kit de détection moléculaire version 2 - STEC Screening des 
Gènes (stx) Neogen et un tube de réactif du kit de détection moléculaire version 2 - STEC Screening des Gènes 
(eae) Neogen et les placer dans le portoir.

4. Afin d’éviter toute contamination croisée, ouvrir une barrette de tubes de réactif du kit de détection moléculaire 
version 2 - STEC Screening des Gènes (stx ou eae) Neogen à la fois et utiliser un nouvel embout de pipette pour 
chaque étape de transfert. 

5. Transférer chacun des lysats dans un tube de réactif du kit de détection moléculaire version 2 - STEC Screening des 
Gènes (stx ou eae) Neogen comme décrit ci-dessous.

5.1. Tout d’abord, transférer chaque lysat d’échantillon dans un tube de réactif du kit de détection moléculaire 
version 2 - STEC Screening des Gènes (stx) Neogen comme décrit aux étapes 5.5 et 5.6. 

5.2. Ensuite, transférer chacun des mêmes lysats d’échantillon dans un tube de réactif du Kit de détection 
moléculaire version 2 - STEC Screening des Gènes (eae) Neogen dans la colonne de droite adjacente comme 
décrit aux étapes 5.5 et 5.6.

REMARQUE : Utiliser un nouvel embout de pipette pour chaque transfert. Ne pas utiliser le même embout de 
pipette pour le transfert dans le tube de réactif stx et eae du même échantillon de lysat.
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5.3. Après tous les transferts de lysats d’échantillon, ajoutez le lysat de NC dans chacun des tubes de réactif 
du kit de détection moléculaire version 2 - STEC Screening des Gènes (stx) Neogen et du kit de détection 
moléculaire version 2 - STEC Screening des Gènes (eae) Neogen.

5.4. Transférer le lysat NC en dernier dans le tube de contrôle de réactif. 

5.5. Ouvrir les tubes de réactif du Neogen Kit de détection moléculaire version 2 - STEC Screening des Gènes 
(stx ou eae) à l’aide de l’outil d’ouverture/fermeture pour système de détection moléculaire Neogen® - Réactif, 
une barrette à la fois. Jeter le bouchon.

5.6. Transférer 20 µL de lysat d’échantillon de la moitié supérieure du liquide (éviter le précipité) du tube 
de solution de lyse Neogen dans le tube de réactif correspondant du Neogen Kit de détection moléculaire 
version 2 - STEC Screening des Gènes (stx ou eae). Incliner la pipette pour ne pas toucher les pastilles. 
Mélanger en effectuant 5 cycles d’aspiration / de refoulement avec la pipette.

REMARQUE : Utiliser un nouvel embout de pipette pour chaque transfert. Ne pas utiliser le même embout 
de pipette pour le transfert dans le tube de réactif stx et eae du même échantillon de lysat.

5.7. Répéter l’étape 5.6 jusqu’à ce que le lysat de l’échantillon individuel ait été ajouté à un tube de réactif 
correspondant du kit de détection moléculaire version 2 - STEC Screening des Gènes (stx ou eae) Neogen 
dans la barrette.

5.8. Placer la capsule supplémentaire prévue à cet effet sur les tubes de réactif du kit de détection moléculaire 
version 2 - STEC Screening des Gènes (stx ou eae) Neogen puis prendre le bord arrondi de l’outil d’ouverture/
fermeture pour système de détection moléculaire Neogen - Réactif et appuyer dans un mouvement de va-et-
vient afin de s’assurer que la capsule est fermement insérée sur le tube.

5.9. Répétez les étapes 5.6 à 5.8 au besoin, pour le nombre d’échantillons à tester pour les deux tubes de réactifs 
du kit de détection moléculaire version 2 - STEC Screening des Gènes (stx et eae) Neogen. 

5.10. Lorsque tous les lysats d’échantillon ont été transférés, répéter 5.6 à 5.8 pour transférer 20 µL de lysat NC 
dans chaque tube de réactif du kit de détection moléculaire version 2 - STEC Screening des Gènes (stx) 
Neogen et du kit de détection moléculaire version 2 - STEC Screening des Gènes (eae) Neogen. 

5.11. Transférer 20 µL de lysat de NC dans un tube de contrôle de réactif Neogen. Incliner la pipette pour ne pas 
toucher les pastilles. Mélanger en effectuant 5 cycles d’aspiration / de refoulement avec la pipette.

Transférer chaque lysat d’échantillon dans un tube de réactif du kit de détection moléculaire version 2 - STEC 
Screening des Gènes (stx ou eae) Neogen d’abord suivi par le NC. Hydrater le tube de contrôle de réactif 
Neogen en dernier.

6. Charger les tubes recouverts d’un bouchon dans un plateau de chargement rapide pour système de détection 
moléculaire Neogen propre et décontaminé, puis fermer et verrouiller le couvercle. 
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7. Examiner et confirmer l’analyse configurée sur le logiciel du système de détection moléculaire Neogen. 

8. Cliquer sur l’icône « Démarrer » du logiciel et sélectionner l’instrument à utiliser. Le couvercle de l’appareil 
sélectionné s’ouvre automatiquement.

9. Placer le plateau de chargement rapide pour système de détection moléculaire Neogen dans l’instrument de 
détection moléculaire Neogen et fermer le couvercle pour lancer l’essai. Les résultats sont obtenus en 60 minutes ; 
toutefois, les résultats positifs peuvent être détectés plus tôt. 

10. Une fois l’analyse terminée, retirer le plateau de chargement rapide pour système de détection moléculaire Neogen 
de l’instrument de détection moléculaire Neogen et tremper les tubes dans une solution d’eau de Javel à 1-5 % (v:v 
dans de l’eau) pendant 1 heure, et ce, à l’écart de la zone de préparation des analyses.

AVIS : pour réduire le risque de résultats faux positifs dus à une contamination croisée, ne jamais ouvrir les tubes de 
réactif contenant de l’ADN amplifié. Ceci inclut les tubes de réactif, de contrôle de réactif Neogen et de contrôle de 
matrice Neogen du kit de détection moléculaire version 2 - STEC Screening des Gènes (stx et eae) Neogen. Toujours 
éliminer les tubes de réactif fermés en les trempant dans une solution d’eau de Javel à 1-5 % (v:v dans de l’eau) 
pendant 1 heure, et ce à l’écart de la zone de préparation des analyses.

Résultats et interprétation
Un algorithme interprète la courbe de résultats provenant de la détection de l’amplification de l’acide nucléique. 
Les résultats sont automatiquement analysés par le logiciel et sont codés par couleur en fonction du résultat. Un résultat 
positif ou négatif est déterminé par l’analyse d’un nombre de paramètres des courbes individuelles. Les résultats 
présumés positifs sont rapportés en temps réel tandis que les résultats négatifs ou à vérifier sont affichés à la fin 
de l’essai. 

Le logiciel du Système de détection moléculaire Neogen rapporte les résultats séparément pour chacun des tests (stx 
et eae) et utilise les résultats des deux tests pour considérer l’échantillon positif ou négatif pour les STEC (EHEC) (voir 
Figure ci-dessous). Pour un positif présumé pour le STEC (EHEC), les deux cibles génétiques (stx1 et/ou stx2 et eae) 
doivent être positives. Si l’un des dosages individuels montre une erreur ou une vérification, le résultat final sera 
« Erreur » ou « À vérifier ». Un nouveau test est nécessaire pour appeler correctement le résultat final (voir touche de 
résultat). Le logiciel permet également de mettre en place des tests individuels si nécessaire, et le lysat d’échantillon ou 
le lysat frais provenant de l’enrichissement peuvent être testés à nouveau avec les tests, en suivant les étapes décrites à 
l’Annexe A pour les lysats conservés et les étapes de la section Lyse et Amplification pour l’enrichissement conservé.
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Touches de résultat de lysat d’échantillon enrichi

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

+
+
+
+

+

+

+

+
–-

? ?

?

?

?

? ?

?

?

?

?

?

?

-

-–
– –

–

–

–
–

+ Deux résultats positifs, résultat final positif

stx positif, eae négatif, résultat final négatif

stx positif, eae à inspecter, résultat final à inspecter, analyser de nouveau

stx positif, eae erroné, résultat final erroné, analyser de nouveau

stx négatif, eae positif, résultat final négatif

stx négatif, eae négatif, résultat final négatif

stx négatif, eae à inspecter, résultat final à inspecter, analyser de nouveau

stx négatif, eae erroné, résultat final erroné, analyser de nouveau

stx à inspecter, eae positif, résultat final à inspecter, analyser de nouveau

stx à inspecter, eae négatif, résultat final à inspecter, analyser de nouveau

stx à inspecter, eae à inspecter, résultat final à inspecter, analyser de nouveau

stx à inspecter, eae erroné, résultat final erroné, analyser de nouveau

stx erroné, eae positif, résultat final erroné, analyser de nouveau

stx erroné, eae négatif, résultat final erroné, analyser de nouveau

stx erroné, eae à inspecter, résultat final erroné, analyser de nouveau

stx erroné, eae erroné, résultat final erroné, analyser de nouveau

Touches de contrôle négatif

STX2

STX2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

EAE2
NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

EAE2

NC Deux résultats valides, lien valide

Un résultat valide, un résultat erroné, erreur de lien, analyser de nouveau

Un résultat valide, un résultat non valide, lien non valide, analyser de nouveau

Deux résultats erronés, lien erroné, analyser de nouveau

Deux résultats non valides, lien non valide, analyser de nouveau

Un résultat erroné, un résultat non valide, lien erroné, analyser de nouveau

NC

NC

NC

Les échantillons présumés positifs doivent être confirmés conformément aux modes opératoires normalisés du 
laboratoire ou en suivant la confirmation par une méthode de référence appropriée(1, 2, 3), en commençant par le transfert 
du bouillon d’enrichissement primaire vers des géloses sélectives et la confirmation des isolats à l’aide de méthodes 
biochimiques et sérologiques appropriées. Pour les matrices spécifiées par MLG 5C, la séparation immunomagnétique 
(IMS) doit être effectuée avant l’inoculation sur un milieu sélectif.

REMARQUE : même un échantillon négatif ne donnera pas de résultat égal à zéro, car le système et les réactifs 
d’amplification du kit de détection moléculaire version 2 - STEC Screening des Gènes (stx et eae) Neogen effectuent 
une lecture d’unité relative de lumière (RLU) « de base ».

Dans le cas peu probable d’un résultat inhabituel, l’algorithme considérera ce dernier comme « À vérifier ». 
Neogen recommande à l’utilisateur de recommencer l’essai pour tout échantillon considéré comme « À vérifier ». Si le 
résultat continue à être « À vérifier », passer au test de confirmation en utilisant la méthode(1, 2, 3) de votre choix ou en 
utilisant une méthode conforme aux règlementations locales.
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Tableau 4. Symboles et informations pour divers résultats logiciels.

Type de 
puits

Symbole du 
résultat du puits Résultat Interprétation

Échantillon + Positif L’échantillon est présumé positif pour le pathogène cible.

Échantillon – Négatif L’échantillon est négatif pour le pathogène cible.

Échantillon Inhibé

La matrice de l’échantillon est inhibée pour le dosage. Un second 
test peut être nécessaire. Consulter la section de dépannage et les 
instructions relatives au produit du kit de détection pour obtenir plus 
de renseignements.

Échantillon ? À 
vérifier

La présence ou l’absence du pathogène cible est indéterminée. Un second 
test peut être nécessaire. Consulter la section de dépannage et les 
instructions relatives au produit du kit de détection pour obtenir plus 
de renseignements.

Échantillon Erreur
Aucune bioluminescence n’a été détectée. Un second test peut être 
nécessaire. Consulter la section de dépannage et les instructions relatives 
au produit du kit de détection pour obtenir plus de renseignements.

Annexe A. Interruption du protocole : conservation et nouveau test des échantillons
1. Pour conserver un lysat soumis à un traitement thermique, refermer le tube de solution de lyse Neogen avec un 

bouchon propre (se reporter à la section Lyse, 4.5).

2. Pour conserver un échantillon enrichi, incuber pendant au moins 18 heures avant la conservation.

3. Stocker à une température comprise entre 4 et 8 °C jusqu’à 72 heures.

4. Préparer un échantillon conservé pour amplification en retournant 2 à 3 fois pour mélanger.

5. Ouvrir les tubes.

6. Placer les tubes pour lysats mélangés dans le support de bloc chauffant pour système de détection moléculaire 
Neogen et chauffer à 100 ± 1 °C pendant 5 ± 1 minutes.

7. Retirer le portoir de tubes de solution de lyse Neogen du bloc chauffant pour système de détection moléculaire 
Neogen et laisser refroidir dans le support de bloc refroidissant pour système de détection moléculaire Neogen 
pendant au moins 5 minutes et au plus 10 minutes. 

8. Poursuivre le protocole à la section Amplification détaillée ci-dessus.

Références :
1. Microbiology Laboratory Guidebook. U. S. Department of Agriculture (USDA) Food Safety and Inspection Service 

(FSIS) Microbiology Laboratory guidebook 5C.00. Detection and isolation of top seven Shiga toxin-producing 
Escherichia coli (STECs) from meat products and carcass and environmental sponges. Feb 4, 2019. 

2. US Food and Drug Administration Bacteriological Analytical Manual. Chapter 4A: Diarrheagenic Escherichia coli. 
October 2018.

3. ISO/TS 13136:2012: Microbiology of food and animal feed — Real-time polymerase chain reaction (PCR)-based 
method for the detection of food-borne pathogens — Horizontal method for the detection of Shiga toxin-producing 
Escherichia coli (STEC) and the determination of O157, O111, O26, O103 and O145 serogroups

4. U.S. Food and Drug Administration. Code of Federal Regulations, Title 21, Part 58. Good laboratory practice for 
nonclinical laboratory studies. 

5. ISO/IEC 17025. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.

6. ISO 7218. Microbiology of food and animal feeding stuffs - General rules for microbiological examination. 

7. Neogen Installation Qualification (IQ) / Operational Qualification (OQ) Protocols and Instructions for Neogen Molecular 
Detection System. Contacter un représentant de Neogen Sécurité Alimentaire pour obtenir un exemplaire de ce document.

Explication des symboles 
info.neogen.com/symbols
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Erscheinungsdatum: 2024-01

Gebrauchsanweisungen
 

Molekulares Detektions Assay 2 - STEC Gene Screen (stx und eae)
Produktbeschreibung und Verwendungszweck
Der Neogen® Molekulares Detektions Assay 2 - STEC Gene Screen (stx und eae) wird mit dem Neogen® Molekulares 
Detektionssystem für den schnellen und spezifischen Nachweis von Shigatoxin-Genen (stx1 und stx2) und Intimin-
Gen (eae) von Shigatoxin-produzierenden E. coli (STEC, auch als „Verotoxin-produzierende E. coli“ bezeichnet) in 
angereicherten Proben aus Lebensmitteln und Umgebungen der Lebensmittelverarbeitung verwendet. Der Begriff STEC 
bezieht sich auf E. coli-Pathotypen, die in der Lage sind, Shigatoxin-Typ1 (stx1), -Typ 2 (stx2) oder beide zu produzieren, 
die durch das Gen stx1 bzw. stx2-Gen kodiert werden. STEC-enthaltende Virulenzgene für stx1 und/oder stx2 und 
eae (Am Attaching/Effacing des Phenotyps beteiligtes Intimin-Gen) sind designierte enterohämorrhagische E. coli 
(EHEC). Das Screening-Kit enthält zwei separate Reagenzgefäße: eines für den Nachweis der virulenten Gene stx1 und/
oder stx2 und das andere für den Nachweis von eae aus STEC (EHEC). Die Neogen® Molekulares Detektionssystem – 
Software meldet Ergebnisse separat für jeden Assay und verwendet Ergebnisse beider Assays, um die Probe als STEC 
(EHEC) positiv oder negativ zu bezeichnen. Für ein vorläufig positives Ergebnis für STEC (EHEC) müssen beide Genziele 
(stx1 und/oder stx2 und eae) positiv sein. Der stx-Assay unterscheidet nicht zwischen stx1 und stx2, weist jedoch das 
Vorhandensein von stx1 und/oder stx2 nach.

Der Neogen Molekulares Detektions Assay verwendet die mittels einer „Loop“ initiierte isotherme Amplifikation, um 
Nukleinsäuresequenzen mit hoher Spezifität, Sensitivität und Geschwindigkeit zu amplifizieren, und kombiniert diese mit 
Biolumineszenz für den Nachweis der Amplifikation. Die vorläufig positiven Ergebnisse werden in Echtzeit erstellt, während 
negative Ergebnisse erst nach Abschluss des Tests dargestellt werden. Die vorläufig positiven Ergebnisse sollten mithilfe 
eines Testverfahrens Ihrer Wahl(1, 2, 3) oder gemäß den jeweils geltenden örtlichen Richtlinien bestätigt werden.

Der Neogen Molekulares Detektions Assay 2 - STEC Gene Screen (stx und eae) ist für den Gebrauch in Laboren 
bestimmt und muss von in Laborverfahren geschultem Fachpersonal angewendet werden. Neogen verfügt über keine 
Daten zur Anwendung dieses Produkts in anderen Industrien als der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Zum Beispiel 
verfügt Neogen über keine Daten zur Verwendung dieses Produkts mit Pharmazeutika-, Kosmetika- oder klinischen 
und tiermedizinischen Proben. Der Neogen Molekulares Detektions Assay 2 - STEC Gene Screen (stx und eae) wurde 
nicht für alle möglichen Lebensmittelprodukte, Lebensmittelverarbeitungsverfahren, Testprotokolle oder alle möglichen 
Bakterienstämme evaluiert. 

Wie bei allen Testverfahren können die Ergebnisse durch die Quelle, Zusammensetzung und Qualität des Anrei-
cherungsmediums beeinflusst werden. Faktoren wie Probennahme, Testprotokolle, Probenaufbereitung, Handhabung 
und Labortechnik können die Ergebnisse beeinflussen. Neogen empfiehlt die Beurteilung der Methode einschließlich 
Anreicherungsmedium in der Umgebung des Benutzers mit einer ausreichenden Anzahl an Proben mit bestimmten 
Lebensmitteln und mikrobiellen Pathogenen, um sicherzustellen, dass die Methode den Anforderungen des Benutzers 
entspricht.

Neogen hat den Neogen Molekulares Detektions Assay 2 - STEC Gene Screen (stx und eae) mit gepuffertem 
Peptonwasser (BPW)-ISO als Anreicherungsbouillon evaluiert. 

Das Neogen® Molekulare Detektion – Gerät ist für die Verwendung mit Proben bestimmt, die während der Assay-Lyse 
wärmebehandelt wurden, wodurch die in der Probe vorhandenen Organismen zerstört werden sollen. Proben, die 
während der Lyse nicht ordnungsgemäß wärmebehandelt wurden, stellen möglicherweise ein biologisches Risiko dar 
und sollten NICHT in das Neogen Molekulare Detektion – Gerät eingesetzt werden.

Neogen Food Safety hat für die Bereiche Entwicklung und Fertigung die Zertifizierung ISO 9001 der Internationalen 
Organisation für Normung (ISO) erhalten.

Das Testkit für den Neogen Molekulares Detektions Assay 2 - STEC Gene Screen (stx und eae) enthält jeweils 48 Tests 
mit stx- und eae-Reagenzien, die in Tabelle 1 beschrieben werden.
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Tabelle 1. Komponenten des Neogen Molekulares Detektions Assay-Kits.

Artikel Kennzeichnung Stückzahl Inhalt Kommentare

Neogen® Lyselösung (LS) 

Rosafarbene 
Lösung in 
transparenten 
Gefäßen

96 (12 Streifen mit 
je 8 Gefäßen) 580 µl LS pro Gefäß Abgefüllt und 

gebrauchsfertig

Reagenzgefäße für den 
Neogen® Molekulares 
Detektions Assay 2 - STEC 
Gene Screen (stx)

Orangefarbene 
Röhrchen

48 (2 Beutel mit 
je 3 Streifen à 
8 Gefäße)

Lyophilisierte 
spezifische 
Amplifikations- und 
Detektionsmischung 

Gebrauchsfertig

Reagenzgefäße für den 
Neogen® Molekulares 
Detektions Assay 2 - STEC 
Gene Screen (eae)

Rote Gefäße
48 (2 Beutel mit 
je 3 Streifen à 
8 Gefäße)

Lyophilisierte 
spezifische 
Amplifikations- und 
Detektionsmischung 

Gebrauchsfertig

Zusätzliche Kappen Orangefarbene 
Kappen

96 (12 Streifen mit 
je 8 Kappen) Gebrauchsfertig

Zusätzliche Kappen Rote Kappen 96 (12 Streifen mit 
je 8 Kappen) Gebrauchsfertig

Neogen® Reagenzkontrolle 
(RC)

Durchsichtige 
Gefäße

16 (2 Beutel 
mit 8 einzelnen 
Gefäßen)

Lyophilisierte Kontroll-
DNS, Amplifikations- 
und Detektionsmatrix

Gebrauchsfertig

Die Negativkontrolle (NC), nicht im Kit enthalten, ist ein steriles Anreicherungsmedium, z. B. BPW-ISO. Als 
Negativkontrolle kein Wasser verwenden. 

Eine Kurzanleitung finden Sie unter www.neogen.com

Sicherheit
Der Anwender muss sämtliche in der Gebrauchsanweisung des Neogen Molekulares Detektionssystem und des 
Neogen Molekulares Detektions Assay 2 - STEC Gene Screen (stx und eae) aufgeführten Sicherheitshinweise gelesen 
und verstanden haben. Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise auf, um später auf sie zurückgreifen zu können.

 WARNUNG: Bezeichnet eine Gefahrensituation, die – wenn sie nicht vermieden wird – zum Tode oder zu schweren 
Verletzungen und/oder Sachschäden führen kann.

 HINWEIS: Bezeichnet eine potenzielle Gefahrensituation, die – wenn sie nicht vermieden wird – zu Sachschäden 
führen kann.

    WARNUNG
Den Neogen Molekulares Detektions Assay 2 - STEC Gene Screen (stx und eae) nicht zur Diagnose von 
Erkrankungen bei Menschen oder Tieren einsetzen.

Der Anwender muss sein Personal in den entsprechenden Testmethoden unterweisen: z. B. laut den Grundsätzen der 
guten Laborpraxis(4), ISO/IEC 17025(5) oder ISO 7218(6).

Maßnahmen zur Reduzierung der mit einem falsch negativen Ergebnis verbundenen Risiken, die zur Freigabe eines 
kontaminierten Produkts führen können:
• Befolgen Sie das Protokoll und führen Sie die Tests genau wie in der Gebrauchsanweisung angegeben durch.
• Lagern Sie den Neogen Molekulares Detektions Assay 2 - STEC Gene Screen (stx und eae) wie auf der Packung und 

in den Gebrauchsanweisungen beschrieben. 
• Verwenden Sie den Neogen Molekulares Detektions Assay 2 - STEC Gene Screen (stx und eae) stets vor Ablauf des 

Verfalldatums.
• Verwenden Sie den Neogen Molekulares Detektions Assay 2 - STEC Gene Screen (stx und eae) mit Lebensmittel- 

und Umweltproben, die intern oder durch Dritte validiert wurden.
• Verwenden Sie den Neogen Molekulares Detektions Assay 2 - STEC Gene Screen (stx und eae) nur mit Oberflächen, 

Desinfektionsmitteln, Protokollen und Bakterienstämmen, die intern oder durch Dritte validiert wurden.
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• Wenn Sie eine Umgebungsprobe haben, die einen Neutralisationspuffer mit einem Acrylsulfonat-Komplex 
enthält, dann müssen Sie vor dem Testen der Probe eine 1:2 Verdünnung (1 Teil Probe in 1 Teil steriler 
Anreicherungsbouillon) vornehmen. Ebenso können Sie 10 µl Anreicherungsmedium mit Neutralisationspuffer 
in die Neogen Lysegefäße übertragen. Neogen® Produkte zur Probenhandhabung, die Neutralisationspuffer mit 
Acrylsulfonat-Komplex enthalten: RS96010NB, RS9604NB, SSL10NB, SSL10NB2G, HS10NB, HS10NB2G und 
HS2410NB2G.

Zur Verminderung der Risiken, die mit der Exposition gegenüber Chemikalien und biogefährlichen Stoffen 
verbunden sind:
• Führen Sie die Testverfahren mit Pathogenen in einem entsprechend ausgerüsteten Labor und unter der Aufsicht 

von geschultem Fachpersonal durch. Inkubierte Anreicherungsmedien und Arbeitsgeräte oder Oberflächen, die in 
Kontakt mit inkubierten Anreicherungsmedien gekommen sind, können so stark mit Krankheitserregern belastet 
sein, dass ein Risiko für die menschliche Gesundheit besteht. 

• Befolgen Sie stets die üblichen Labor-Sicherheitsmaßnahmen und tragen Sie bei der Handhabung von Reagenzien 
und kontaminierten Proben angemessene Schutzkleidung und geeigneten Augenschutz.

• Vermeiden Sie nach der Amplifikation den Kontakt mit dem Anreicherungsmedium und den Reagenzgefäßen. 
• Die angereicherten Proben sind gemäß lokaler/regionaler/landesweiter regulatorischer Standards zu entsorgen.
• Proben, die während der Lyse nicht ordnungsgemäß wärmebehandelt wurden, stellen möglicherweise ein bio-logisches 

Risiko dar und sollten NICHT in das Neogen Molekulare Detektion – Gerät eingesetzt werden. 

Zur Verminderung von Kreuzkontaminationsrisiken bei der Vorbereitung des Tests:
• Tragen Sie stets Handschuhe (sowohl zum Schutz des Anwenders als auch, um ein Einbringen von Nukleasen zu 

vermeiden).

Zur Verminderung der Risiken, die mit der Exposition gegenüber heißen Flüssigkeiten verbunden sind:
• Achten Sie darauf, die empfohlene Temperatur des Heizgeräts nicht zu überschreiten.
• Achten Sie darauf, die empfohlene Anwärmdauer nicht zu überschreiten. 
• Verwenden Sie ein geeignetes, kalibriertes Thermometer, um sicherzustellen, dass der Neogen® Molekulare 

Detektion – Heizblockeinsatz die richtige Temperatur aufweist (z. B. ein Thermometer zum partiellen Eintauchen 
oder ein Digitalthermometer, kein Tauchthermometer). Das Thermometer muss an der vorgesehenen Stelle des 
Neogen Molekulare Detektion – Heizblockeinsatzes platziert werden.

HINWEIS
Zur Verminderung von Kreuzkontaminationsrisiken bei der Vorbereitung des Tests: 
• Wechseln Sie vor Hydratation der Reagenzpellets die Handschuhe.
• Es wird empfohlen, sterile, hochreine Pipettenspitzen mit Aerosolschutz (Filter) zu verwenden.
• Verwenden Sie für jede Probenübertragung eine neue Pipettenspitze.
• Wenden Sie die Grundsätze der Guten Laborpraxis bei der Übertragung der angereicherten Probe auf das 

Lysegefäß an. Um eine Kontamination der Pipette zu vermeiden, sollte der Anwender bei der Übertragung einen 
Zwischenschritt durchführen. Beispielsweise kann der Anwender jede angereicherte Probe auf ein steriles Gefäß 
übertragen.

• Sofern möglich, arbeiten Sie an einer molekularbiologischen Arbeitsstation mit Germizidlampe. 
• Desinfizieren Sie die Laborbänke und Arbeitsgeräte (Pipetten, Cap/Decap-Werkzeuge usw.) regelmäßig mit einer 

1–5%igen Haushaltsbleichmittellösung (v:v in Wasser) oder DNS-Entfernungslösung.

Zur Verminderung der Risiken, die mit einem falsch positiven Ergebnis verbunden sind:
• Öffnen Sie die Reagenzgefäße niemals nach der Amplifikation.
• Kontaminierte Gefäße immer aus dem Nachweis-Vorbereitungsbereich entfernen, in 1–5%iger (v:v in Wasser) 

Haushaltsbleichmittellösung für 1 Stunde einweichen und dann entsorgen.
• Autoklavieren Sie die Reagenzgefäße niemals nach der Amplifikation.

Weitere Informationen sowie die jeweils vor Ort geltenden Richtlinien zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem 
Sicherheitsdatenblatt. 

Sollten Sie Fragen zu bestimmten Anwendungen oder Verfahren haben, besuchen Sie unsere Website unter 
www.neogen.com oder wenden Sie sich an den lokalen Neogen-Verkaufsvertreter oder Händler.

Verantwortung des Anwenders
Anwender müssen sich auf eigene Verantwortung mit den Gebrauchsanweisungen und Informationen des Produkts 
vertraut machen. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website unter www.neogen.com oder wenden Sie 
sich an Ihren lokalen Neogen Verkaufsvertreter oder Händler.
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Bei der Auswahl einer Testmethode ist zu beachten, dass externe Faktoren wie Probennahme, Testprotokoll, Pro-
benaufbereitung, Handhabung, Labortechnik und die Probe selbst die Ergebnisse beeinflussen können.

Es liegt in der Verantwortung des Anwenders bei der Auswahl einer Testmethode oder eines Produkts, diese mit einer 
ausreichenden Anzahl von Proben und Kontrollen zu evaluieren, um sicherzustellen, dass die gewählte Testmethode 
seinen Anforderungen entspricht.

Der Anwender trägt ebenfalls die Verantwortung dafür, dass die angewendeten Testmethoden und Ergebnisse den 
Anforderungen seiner Kunden und Lieferanten entsprechen.

Wie bei allen Testmethoden, stellen die mit Neogen Lebensmittelsicherheitsprodukten erhaltenen Ergebnisse keine 
Garantie für die Qualität der untersuchten Matrices oder Prozesse dar.

Als Unterstützung von Kunden bei der Validierung der Methode für verschiedene Lebensmittel-Matrices hat Neogen 
das Set Neogen® Molekulare Detektion Matrixkontrolle entwickelt. Verwenden Sie bei Bedarf die Neogen Molekulare 
Detektion – Matrixkontrolle (MC), um zu bestimmen, ob die Matrix in der Lage ist, die Ergebnisse des Neogen 
Molekulares Detektions Assay 2 - STEC Gene Screen (stx und eae) zu beeinträchtigen. Testen Sie mehrere für die Matrix 
repräsentative Proben, d. h. Proben unterschiedlicher Herkunft, während einer Validierungsphase, wenn die Neogen 
Methode zum Einsatz kommt oder beim Testen neuer oder unbekannter Matrices oder Matrices, die Rohmaterial- oder 
Verfahrensänderungen durchlaufen haben.

Eine Matrix kann als eine Produktart mit spezifischen Eigenschaften, z. B. in Bezug auf ihre Zusammensetzung und 
Verarbeitung, definiert werden. Unterschiede zwischen Matrices können so einfach sein wie die Auswirkungen, die von 
Unterschieden bei deren Verarbeitung oder deren Präsentation (z. B. roh im Vergleich zu pasteurisiert; frisch im Vergleich 
zu getrocknet usw.) verursacht werden.

Haftungsbeschränkungen/Beschränkte Rechtsmittel
AUSSER ES WIRD AUSDRÜCKLICH ANDERS IM ABSCHNITT DER HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN DER VER- 
PACKUNG DES JEWEILIGEN PRODUKTS ANGEGEBEN, LEHNT NEOGEN ALLE AUSDRÜCKLICHEN UND STILL-
SCHWEIGENDEN GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF, DIE GEWÄHRLEISTUNG 
DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AB. Sollte sich ein Produkt 
von Neogen Food Safety als defekt herausstellen, wird es von Neogen oder einem autorisierten Vertragshändler 
nach eigenem Ermessen ersetzt oder der Kaufpreis zurückerstattet. Gewährleistungsansprüche bestehen nicht. Sie 
sind verpflichtet, Neogen umgehend innerhalb von sechzig Tagen, nachdem die mutmaßlichen Defekte am Produkt 
festgestellt wurden, darüber zu informieren und das Produkt an Neogen zurückzusenden. Bei weiteren Fragen wenden 
Sie sich bitte an den Neogen-Verkaufsvertreter oder autorisierten Neogen-Händler.

Haftungsbeschränkungen von Neogen
NEOGEN HAFTET NICHT FÜR VERLUSTE ODER SCHÄDEN, GANZ GLEICH OB MITTELBARE, UNMITTELBARE, 
SPEZIELLE, NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF ENTGANGENEN 
GEWINN. In keinem Fall übersteigt die Haftung von Neogen den Kaufpreis des angeblich defekten Produkts. 

Lagerung und Entsorgung
Lagern Sie den Neogen Molekulares Detektions Assay 2 - STEC Gene Screen (stx und eae) bei 2–8 °C (35–47 °F). Nicht 
einfrieren. Lichtgeschützt lagern. Vergewissern Sie sich nach dem Öffnen des Sets, dass der Folienbeutel unbeschädigt 
ist. Verwenden Sie das Set keinesfalls bei beschädigtem Beutel. Nach dem Öffnen sollten nicht verwendete Reagenz-
gefäße gemeinsam mit dem Trockenmittel stets im wiederverschließbaren Beutel verwahrt werden, um die Stabilität der 
lyophilisierten Reagenzien sicherzustellen. Wiederverschlossene Beutel höchstens 90 Tage lang bei 2–8 °C (35–47 °F) 
lagern.

Verwenden Sie den Neogen Molekulares Detektions Assay 2 - STEC Gene Screen (stx und eae) nicht nach Ablauf des 
Verfalldatums. Das Verfalldatum und die Chargennummer sind auf dem äußeren Etikett der Packung angegeben. Nach 
dem Gebrauch können das Anreicherungsmedium und die Gefäße des Neogen Molekulares Detektions Assay 2 - STEC 
Gene Screen (stx und eae) pathogene Stoffe enthalten. Beachten Sie nach Abschluss der Testverfahren die gültigen 
Branchennormen für die Entsorgung von kontaminierten Abfällen. Weitere Informationen sowie die jeweils vor Ort 
geltenden Richtlinien zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 

Gebrauchsanweisung
Befolgen Sie alle Anweisungen genau. Andernfalls werden möglicherweise ungenaue Ergebnisse erzielt.

Desinfizieren Sie die Laborbänke und Arbeitsgeräte (Pipetten, Cap/Decap-Werkzeuge usw.) regelmäßig mit einer 
1–5%igen Haushaltsbleichmittellösung (v:v in Wasser) oder DNS-Entfernungslösung. 
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Der Anwender sollte die Funktionsqualifizierung (Operational Qualification, OQ) für das Neogen Molekulare 
Detektionssystem absolvieren wie im Dokument „Protokolle und Anweisungen für Installationsqualifizierung (IQ) / 
Funktionsqualifizierung (OQ) für das Neogen Molekulare Detektionssystem“ beschrieben(7).

Spezifische Anweisungen finden Sie im Abschnitt „Spezielle Anweisungen für validierte Verfahren“:  
Für Anreicherungsprotokolle gemäß Performance Tested MethodSM (PTM) Nr. 071902 in Tabelle 3.

Probenanreicherung
Tabelle 2 und 3 enthalten Richtlinien für das Anreichern von Lebensmittelproben. 

Der Anwender ist selbst für die Validierung von alternativen Probennahmeprotokollen oder Verdünnungsverhältnissen 
verantwortlich, durch die sichergestellt werden muss, dass dieses Testverfahren den Anforderungen entspricht.

Lebensmittel
1. Anreicherungsmedium BPW ISO auf 41,5 ± 1 °C erwärmen. 

2. Vereinen Sie das Anreicherungsmedium und die Probe gemäß einem aseptischen Verfahren. Bei der Handhabung 
von Fleisch- und partikelreichen Proben wird die Verwendung von Filterbeuteln empfohlen. 

3. Mischen Sie alle Matrices und inkubieren Sie sie wie in der entsprechenden Protokolltabelle beschrieben (siehe 
Tabelle 2 oder 3).

Umgebungsproben
WARNUNG: Sollten Sie einen Neutralisationspuffer mit Acrylsulfonat-Komplex als Hydrierlösung für den Schwamm 
verwenden, müssen Sie vor dem Testen eine 1:2-Verdünnung (1 Teil Probe in 1 Teil steriler Anreicherungsbouillon) der 
angereicherten Umgebungsprobe vornehmen, um die mit einem falsch negativen Ergebnis verbundenen Risi- 
ken, die zur Freigabe eines kontaminierten Produkts führen können, zu verringern. Ebenso können Sie 10 µl Anreiche-
rungsmedium mit Neutralisationspuffer in die Neogen Lysegefäße übertragen.

Der Anwender ist selbst für die Validierung von alternativen Probennahmeprotokollen oder Verdünnungsverhältnissen 
verantwortlich, durch die sichergestellt werden muss, dass dieses Testverfahren den Anforderungen entspricht.

Tabelle 2. Allgemeine Anreicherungsprotokolle.

Probenmatrix Probengröße Anreicherungs-
bouillon 

Volumen (ml) 
(vorgewärmt)

Anreicherungs-
temperatur 

(± 1 °C)

Anreicherungszeit 
(Stunden)

Probenanaly-
sevolumen (µl)

Rohes Rinderhack-
fleisch, Schabefleisch 
und Abschnitte(a)

375 g 1125 BPW-ISO 41,5 10–18 20

Rohes Fleisch (Schwein, 
Geflügel, Lamm, Bison)(a) 375 g 1125 BPW-ISO 41,5 10–18 20

Blattsalate(b) 200 g 450 BPW-ISO 41,5 18–24 20
Sprossen(c) 25 g 225 BPW-ISO 41,5 18–24 20
Rohmilchprodukte(d) 25 g oder 25 ml 225 BPW-ISO 41,5 18–24 20

(a) Massieren Sie die Proben von Rindfleisch (Hackfleisch, Schabfleisch und Abschnitte) und Rohfleisch (Hackfleisch 
vom Schwein, Geflügel und anderes als Rindfleisch) 30–60 Sekunden, um Klumpen nach Zugabe von vorgewärmtem 
BPW-ISO aufzulösen und auseinanderzubrechen. 

(b) Gießen Sie bei Blattsalaten Anreicherungsbouillon (vorgewärmtes BPW-ISO) über die Blätter und schütteln Sie sie 
sanft 30–60 Sekunden lang. Blätter nicht massieren oder homogenisieren. 

(c) Gießen Sie bei Sprossen 30–60 Sekunden lang Anreicherungsbouillon (vorgewärmtes BPW-ISO) über die Sprossen 
und massieren oder homogenisieren Sie sie nicht. 

(d) Homogenisieren Sie die Rohmilchprodukt-Proben nach Zugabe von vorgewärmtem BPW-ISO 30–60 Sekunden lang. 
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Spezifische Anweisungen für validierte Verfahren
AOAC® Performance Tested MethodSM (PTM) Zertifikat-Nr. 071902

In PTMSM-Studien des AOAC-Forschungsinstituts wurde der Neogen Molekulares Detektions Assay 2 - STEC Gene 
Screen (stx und eae) als effektive Methode für den Nachweis von STEC bewertet. Die in der Studie getesteten Matrices 
sind in Tabelle 3 aufgeführt.

Tabelle 3. Anreicherungsprotokolle gemäß AOAC PTMSM Zertifikat Nr. 071902.

Probenmatrix Probengröße Anreicherungsbouillon 
Volumen (ml)

Anreicherungs-
temperatur 

(± 1 °C)

Anreiche-
rungszeit 
(Stunden)

Probenanaly-
sevolumen (µl)

Rohes Rindfleisch, 
Abschnitte(a) 375 g 1125 BPW-ISO 

(vorgewärmt) 41,5 10–18 20

Rohes Hackfleisch, 
Rind(a) 375 g 1125 BPW-ISO 

(vorgewärmt) 41,5 10–18 20

Rohes Hackfleisch, 
Rind(a) 25 g 225 BPW-ISO 

(vorgewärmt) 41,5 10–18 20

Rohes Hackfleisch, 
Schwein(a) 375 g 1125 BPW-ISO 

(vorgewärmt) 41,5 10–18 20

Rohgeflügel-Teile(a) 375 g 1125 BPW-ISO 
(vorgewärmt) 41,5 10–18 20

Mechanisch 
separiertes 
Hühnerfleisch

25 g 225 BPW-ISO 
(vorgewärmt) 41,5 10–24 20

Spinat(b) 200 g 450 BPW-ISO 
(vorgewärmt) 41,5 18–24 20

Sprossen(c) 25 g 225 BPW-ISO 
(vorgewärmt) 41,5 18–24 20

Getrocknete 
Cannabisblüten, 
getrocknete 
Hanfblüten(4)

10 g 90 BPW-ISO 41,5 28–32 20

(a) Geben Sie für Rindfleischproben (Hack- und Schabfleisch) vorgewärmte BPW-ISO zur Rindfleischprobe. 30–60 
Sekunden lang von Hand massieren, um Klumpen aufzulösen und zu zerteilen. 

(b) Geben Sie für Spinat vorgewärmtes BPW-ISO zur Matrix. Gießen Sie die Flüssigkeit über die Blätter und schütteln Sie 
sie sanft 30–60 Sekunden lang. Blätter nicht massieren oder homogenisieren. 

(c) Gießen Sie für Sprossen 30–60 Sekunden lang Anreicherungsbouillon (vorgewärmtes BPW-ISO) über die Sprossen 
und massieren oder homogenisieren Sie sie nicht.

(d)  Getrocknete Cannabisblüten (>0,3 % THC) und getrocknete Hanfblüten (≤0,3 % THC)

Vorbereitung der Neogen® Molekulare Detektion – Beladehilfe
1. Befeuchten Sie ein Tuch oder ein Einwegtuch mit einer 1-5%igen Haushaltsbleichmittellösung (v:v in Wasser) und 

wischen Sie die Neogen Molekulare Detektion – Beladehilfe ab.

2. Spülen Sie die Neogen Molekulare Detektion – Beladehilfe mit Wasser ab.
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3. Trocknen Sie die Neogen Molekulare Detektion – Beladehilfe mit einem Einmalhandtuch.

4. Vergewissern Sie sich, dass die Neogen Molekulare Detektion – Beladehilfe vor dem Gebrauch trocken ist.

Vorbereitung des Neogen® Molekulare Detektion – Kühlblockeinsatzes
Stellen Sie den Neogen Molekulare Detektion – Kühlblockeinsatz direkt auf die Laborbank: Der Neogen Molekulare 
Detektion – Kühlblockträger wird nicht verwendet. Verwenden Sie den Block bei Laborraumtemperatur (20–25 °C). 

Vorbereitung des Neogen® Molekulare Detektion – Heizblockeinsatzes
Legen Sie den Neogen Molekulare Detektion – Heizblockeinsatz in ein Trocken-Doppelblock-Heizgerät. Schalten Sie 
das Trockenblock-Heizgerät ein und stellen Sie die Temperatur für den Neogen Molekulare Detektion – Heizblockeinsatz 
auf 100 ± 1 °C ein. 

HINWEIS: Warten Sie je nach Heizgerät etwa 30 Minuten, bis der Neogen Molekulare Detektion – Heizblockeinsatz 
die geeignete Temperatur erreicht hat. Stellen Sie mit einem kalibrierten Thermometer (z. B. ein Thermometer zum 
partiellen Eintauchen oder ein Digitalthermometer, kein Tauchthermometer) an der vorgesehenen Messposition fest, 
ob der Neogen Molekulare Detektion – Heizblockeinsatz die erforderliche Temperatur von 100 ± 1 °C erreicht hat.

Vorbereitung des Neogen® Molekulare Detektion – Geräts
1. Starten Sie die Neogen Molekulares Detektionssystem – Software und loggen Sie sich ein. Setzen Sie sich mit dem 

Ihrem Neogen Food Safety Vertreter in Verbindung, um sicherzustellen, dass Sie über die aktuellste Softwareversion 
verfügen. 

2. Schalten Sie das Neogen Molekulare Detektion – Gerät ein.

3. Erstellen oder bearbeiten Sie für jede Probe einen Testdurchlauf. Weitere Details entnehmen Sie bitte dem 
Benutzerhandbuch zum Neogen Molekularen Detektionssystem. 

3.1. Durch Auswahl des STXEAE-2-Symbols in der Software werden zwei nebeneinander liegende Vertiefungen 
(wie z. B. A1, A2, B1, B2 usw.) ausgewählt, eine für das stx- und die andere für das eae-Reagenzgefäß, da jede 
Probe mit zwei Assays durchgeführt wird. Die Negativkontrolle ist für die einzelnen Reagenzgefäße und eine 
Reagenzkontrolle ist für das Kit vorbereitet. 

STX2 STX2

STXEAE2

EAE2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2
A

B

C

D

E

F

G

H

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RC

NCNC

SAL-2

ECO-2

LIS-2

LMO-2

CAM-2

CRO-2

STXEAE-2

STX-2

EAE-2

MC-2

HINWEIS: Das Neogen Molekulare Detektion – Gerät muss bereit sein, bevor die Neogen Molekulare Detektion – 
Beladehilfe mit den Reaktionsgefäßen eingesetzt werden kann. Dieses Erwärmungsverfahren nimmt etwa 20 Minuten 
in Anspruch und wird durch eine ORANGEFARBENE Leuchte auf der Statusleiste des Geräts angezeigt. Sobald das 
Gerät einsatz-bereit ist, wechselt die Leuchte der Statusleiste auf GRÜN.

Lyse
Entfernen Sie die Unterseite des Neogen Lyselösungsträgers mit einem Schraubendreher oder Spatel, bevor Sie ihn im 
Neogen Molekulare Detektion – Heizblockeinsatz platzieren. 
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1. Lassen Sie die Neogen Lyselösung im Gefäß über Nacht (16–18 Stunden) bei Raumtemperatur (20–25 °C) 
aufwärmen. Um die Neogen Lysegefäße auf Raumtemperatur zu erwärmen, können Sie die Neogen Lysegefäße für 
mindestens 2 Stunden auf die Laborbank stellen, für 1 Stunde bei 37 ± 1 °C inkubieren oder die Neogen Lysegefäße 
für 30 Sekunden bei 100 °C in ein Trocken-Doppelblock-Heizgerät setzen.

2. Mischen Sie die mit Kappen verschlossenen Gefäße. Fahren Sie innerhalb von 4 Stunden nach dem Mischen mit 
dem nächsten Schritt fort. 

3. Nehmen Sie die angereicherte Probe aus dem Inkubator. 

4. Für jede Probe (steriles Anreicherungsmedium) und die NC wird jeweils ein Gefäß mit Neogen Lyselösung benötigt.

4.1. Die Neogen Lysegefäßstreifen können auf die gewünschte Anzahl an Gefäßen zurechtgeschnitten 
werden. Wählen Sie die erforderliche Anzahl Gefäße oder Streifen mit 8 Gefäßen aus. Setzen Sie die 
Neogen Lysegefäße in einen leeren Gefäßträger.

4.2. Um eine Kreuzkontamination zu vermeiden, öffnen Sie jeweils nur einen Neogen Lysegefäßstreifen und 
verwenden Sie bei jeder einzelnen Übertragung eine neue Pipette. 

4.3. Übertragen Sie die angereicherte Probe wie unten beschrieben auf die Neogen Lysegefäße:

Übertragen Sie zuerst die angereicherten Proben jeweils einzeln in ein Neogen Lysegefäß. Übertragen Sie die 
NC zuletzt.

4.4. Öffnen Sie jeden Neogen Streifen mit Lysegefäßen einzeln mit dem Neogen® Molekulare Detektion – 
Cap/Decap-Werkzeug – Lyse. 

4.5. Entsorgen Sie die Kappen der Neogen Lysegefäße. Wenn noch Lysat für weitere Tests übrig bleibt, bewahren 
Sie die Kappen in einem sauberen Behälter auf, um sie nach der Lyse wieder aufzusetzen. 

4.5.1. Informationen zur Verarbeitung von nicht verwendetem Lysat finden Sie in Anhang A.

4.6. Übertragen Sie 20 µl Probe in ein Neogen-Lysegefäß. 

5. Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 4.4 bis 4.6 bei allen zu prüfenden Proben.

6. Sobald Sie alle Proben übertragen haben, übertragen Sie 20 µl der Negativkontrolle (steriles Anreicherungsmedium, 
z. B. gepuffertes Peptonwasser BPW) in ein Neogen Lysegefäß. Als Negativkontrolle kein Wasser verwenden. 

7. Stellen Sie fest, ob der Neogen Molekulare Detektion – Heizblockeinsatz die erforderliche Temperatur von 
100 ± 1 °C erreicht hat. 

8. Stellen Sie den Träger ohne Deckel mit Neogen Lysegefäßen in den Neogen Molekulare Detektion – 
Heizblockeinsatz und erwärmen Sie ihn 15 Minuten ± 1 Minute lang. Dabei ändert sich die Farbe der Neogen 
Lyselösung von rosafarben (kalt) zu gelb (heiß). 

8.1. Proben, die während der Lyse nicht ordnungsgemäß wärmebehandelt wurden, stellen möglicherweise ein 
biologisches Risiko dar und sollten NICHT in das Neogen Molekulare Detektion – Gerät eingesetzt werden.
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9. Nehmen Sie den Träger ohne Deckel mit den Neogen Lysegefäßen aus dem Neogen Molekulare Detektion – 
Heizblockeinsatz. Lassen Sie ihn im Neogen Molekulare Detektion – Kühlblockeinsatz 5 bis 10 Minuten lang 
abkühlen. Der Neogen Molekulare Detektion – Kühlblockeinsatz wird bei Raumtemperatur ohne den Neogen® 
Molekulare Detektion – Kühlblockträger verwendet und sollte direkt auf die Laborbank gesetzt werden. Wenn die 
Neogen-Lyselösung abgekühlt ist, nimmt sie wieder eine rosa Farbe an. 

10. Nehmen Sie den Träger mit den Neogen Lysegefäßen aus dem Neogen Molekulare Detektion – Kühlblockeinsatz. 

00:15:00

99–101 ºC

20–25 ºC

00:05:00

Amplifikation 
1. Für jede Probe und ihre Negativkontrolle ist ein Neogen Molekulares Detektions Assay 2 - STEC Gene Screen (stx)- 

und ein Neogen Molekulares Detektions Assay 2 - STEC Gene Screen (eae)-Reagenzgefäß erforderlich.

1.1. Die Gefäßstreifen können auf die gewünschte Anzahl der Gefäße zurechtgeschnitten werden. Wählen Sie 
die Anzahl der erforderlichen Reagenzgefäße oder den Streifen mit 8 Gefäßen für den Neogen Molekulares 
Detektions Assay 2 - STEC Gene Screen (stx) oder den Neogen Molekulares Detektions Assay 2 - STEC Gene 
Screen (eae) aus. 

1.2. Setzen Sie die Gefäße des Neogen Molekulares Detektions Assay 2 - STEC Gene Screen (stx) in eine Reihe 
eines leeren Trägergestells.

1.3. Setzen Sie die Gefäße des Neogen Molekulares Detektions Assay 2 - STEC Gene Screen (eae) in die 
angrenzende rechte Reihe.

1.4. Vermeiden Sie es, die Reagenzkügelchen im unteren Teil der Gefäße aufzurühren.

2. Wählen Sie ein Gefäß mit Neogen Reagenzkontrolle und stellen Sie es in den Gefäßträger.

3. Wählen Sie für das Negativkontroll-Lysat ein Reagenzgefäß für den Neogen Molekulares Detektions Assay 2 - STEC 
Gene Screen (stx) und eines für den Neogen Molekulares Detektions Assay 2 - STEC Gene Screen (eae) aus und 
stellen Sie sie in den Gefäßträger.

4. Um eine Kreuzkontamination zu vermeiden, öffnen Sie jeweils nur einen Reagenzgefäßstreifen des 
Neogen Molekulares Detektions Assay 2 - STEC Gene Screen (stx oder eae) und verwenden Sie bei jedem 
Übertragungsschritt eine neue Pipettenspitze. 

5. Übertragen Sie wie unten beschrieben die einzelnen Lysate in ein Reagenzgefäß für den Neogen Molekulares 
Detektions Assay 2 - STEC Gene Screen (stx oder eae), wie unten beschrieben.

5.1. Übertragen Sie zunächst die einzelnen Lysate in ein Reagenzgefäß für den Neogen Molekulares Detektions 
Assay 2 - STEC Gene Screen (stx), wie in 5.5. und 5.6 beschrieben. 

5.2. Übertragen Sie im zweiten Schritt alle gleichen Probenlysate auf ein Reaktionsgefäß des Neogen Molekulares 
Detektion Assay 2 - STEC Gene Screen (eae) in der angrenzenden rechte Reihe, wie in 5.5 und 5.6 be-schrieben.
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HINWEIS: Verwenden Sie für jede Übertragung eine neue Pipettenspitze. Verwenden Sie nicht die gleiche 
Pipette für die Übertragung der gleichen Lysatprobe auf das stx- und eae-Reagenzgefäß.

5.3. Sobald Sie alle Probenlysate übertragen haben, geben Sie NC-Lysat in jedes Reagenzgefäß für den 
Neogen Molekulares Detektions Assay 2 - STEC Gene Screen (stx) und den Neogen Molekulares Detektions 
Assay 2 - STEC Gene Screen (eae).

5.4. Übertragen Sie zuletzt das Negativkontroll-Lysat auf das Reagenzkontroll-Gefäß. 

5.5. Öffnen Sie die Reagenzgefäße für den Neogen® Molekulares Detektions Assay 2 - STEC Gene Screen (stx 
oder eae) mit dem Neogen Molekulare Detektion – Cap/Decap-Werkzeug – Reagenz, und zwar immer nur 
einen Streifen auf einmal. Werfen Sie die Kappe weg.

5.6. Übertragen Sie 20 µl des Probenlysats aus der oberen Hälfte der Flüssigkeit (Ablagerungen vermeiden) im 
Neogen Lysegefäß in das entsprechende Reagenzgefäß für den Neogen Molekulares Detektions Assay 2 - 
STEC Gene Screen (stx oder eae). Pipettieren Sie schräg in die Gefäße, um ein Aufrühren der Kügelchen zu 
vermeiden. Mischen Sie anschließend den Gefäßinhalt, indem Sie ihn 5 Mal auf und ab pipettieren.

HINWEIS: Verwenden Sie für jede Übertragung eine neue Pipettenspitze. Verwenden Sie nicht die gleiche 
Pipette für die Übertragung der gleichen Lysatprobe auf das stx- und eae-Reagenzgefäß.

5.7. Wiederholen Sie Schritt 5.6, bis Sie jedes einzelne Probenlysat einem entsprechenden Reagenzgefäß für den 
Neogen Molekulare Detektions Assay 2 - STEC Gene Screen (stx oder eae) im Streifen hinzugefügt haben.

5.8. Verschließen Sie die Reagenzgefäße für den Neogen Molekulares Detektions Assay 2 - STEC Gene 
Screen (stx oder eae) mit den mitgelieferten zusätzlichen Kappen und üben Sie mit der abgerundeten 
Seite des Neogen Molekulare Detektion – Cap/Decap-Werkzeugs – Reagenz in einer Vorwärts- und 
Rückwärtsbewegung Druck aus, um sicherzustellen, dass die Kappe fest sitzt.

5.9. Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 5.6 bis 5.8 für die Anzahl der zu testenden Proben für die Reagenz-
gefäße des Neogen Molekulares Detektions Assay 2 - STEC Gene Screen (stx und eae). 

5.10. Sobald Sie alle Probenlysate übertragen haben, wiederholen Sie die Schritte 5.6 bis 5.8, um 20 µl des 
NC-Lysats in ein Reagenzgefäß für den Neogen Molekulares Detektions Assay 2 - STEC Gene Screen (stx) 
und Neogen Molekulares Detektions Assay 2 - STEC Gene Screen (eae) zu übertragen. 

5.11. Übertragen Sie 20 µl des NC-Lysats in ein Gefäß mit Neogen Reagenzkontrolle. Pipettieren Sie schräg in die 
Gefäße, um ein Aufrühren der Kügelchen zu vermeiden. Mischen Sie anschließend den Gefäßinhalt, indem Sie 
ihn 5 Mal auf und ab pipettieren.

Übertragen Sie jedes Probenlysat zuerst in ein eigenes Reagenzgefäß für den Neogen Molekulares Detektions 
Assay 2 - STEC Gene Screen (stx oder eae), gefolgt von der Negativkontrolle. Hydrieren Sie das Gefäß mit 
Neogen Reagenzkontrolle als letztes.

6. Beladen Sie eine saubere und dekontaminierte Neogen Molekulare Detektion – Beladehilfe mit den mit Kappen 
verschlossenen Gefäßen. Anschließend die Klappe schließen und verriegeln. 
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7. Überprüfen und bestätigen Sie die Konfiguration des Durchlaufs in der Neogen Molekulare Detektion – Software. 

8. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Start“ in der Software und wählen Sie anschließend das zu verwendende Gerät aus. 
Die Klappe des gewählten Geräts öffnet sich automatisch.

9. Setzen Sie die Neogen Molekulare Detektion – Beladehilfe in das Neogen Molekulare Detektion – Gerät und 
schließen Sie die Klappe, um mit dem Test zu beginnen. Die Ergebnisse sind innerhalb von 60 Minuten verfügbar, 
obgleich positive Ergebnisse möglicherweise schneller erfasst werden. 

10. Nehmen Sie nach Abschluss des Tests die Neogen Molekulare Detektion – Beladehilfe aus dem Neogen Molekulare 
Detektion – Gerät und entsorgen Sie die Gefäße, indem Sie sie 1 Stunde lang in ausreichender Entfernung vom 
Vorbereitungsbereich in einer 1–5%igen Haushaltsbleichmittellösung (v:v in Wasser) einweichen.

HINWEIS: Um das Risiko eines falsch positiven Ergebnisses infolge einer Kreuzkontamination zu minimieren, öffnen 
Sie niemals Reagenzgefäße, die amplifizierte DNS enthalten. Dies betrifft Reagenzien für den Neogen Molekularer 
Detektions Assay 2 - STEC Gene Screen (stx und eae) sowie Gefäße mit Neogen Reagenzkontrolle und Neogen 
Matrix-kontrolle. Entsorgen Sie die verschlossenen Reagenzgefäße, indem Sie sie 1 Stunde lang in ausreichender 
Entfernung vom Vorbereitungsbereich in einer 1–5%igen Haushaltsbleichmittellösung (v:v in Wasser) einweichen.

Interpretation der Ergebnisse
Die durch die Detektion der Nukleinsäureamplifikation entstehende Lichtkurve wird anhand eines Algorithmus 
ausgewertet. Die Ergebnisse werden automatisch von der Software analysiert und je nach Ergebnis farbcodiert. Ein 
positives oder negatives Ergebnis wird durch die Analyse einer bestimmten Anzahl an eindeutigen Kurvenparametern 
bestimmt. Die vorläufigen positiven Ergebnisse werden in Echtzeit erstellt, während negative und zu überprüfende 
Ergebnisse erst nach Abschluss des Testdurchlaufs dargestellt werden. 

Die Neogen Molekulares Detektionssystem – Software meldet Ergebnisse separat für jeden Assay und verwendet 
Ergeb-nisse beider Assays (stx und eae), um die Probe als STEC (EHEC) positiv oder negativ zu bezeichnen. Für ein 
vorläufig positives Ergebnis für STEC (EHEC) müssen beide Genziele (stx1 und/oder stx2 und eae) positiv sein. Wenn 
für einzelne Assays „Fehler“ oder „Zu überprüfen“ angezeigt wird, lautet das Endergebnis „Fehler“ oder „Zu 
überprüfen“. Der Test muss wiederholt werden, um die Endergebnisse richtig anzuzeigen (siehe Ergebnisschlüssel). 
Die Software ermöglicht es zudem, bei Bedarf einzelne Assays einzurichten; das Probenlysat oder frische Lysat aus der 
Anreicherung kann mit den Assays erneut getestet werden, indem die in Anhang A beschriebenen Schritte für nicht 
verwendete Lysate und die Schritte m Abschnitt Lyse und Amplifikation für nicht verwendete Anreicherung durchgeführt 
werden.



(Deutsch) DE

12

Ergebnisschlüssel für das angereicherte Probenlysat

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

+
+
+
+

+

+

+

+
–-

? ?

?

?

?

? ?

?

?

?

?

?

?

-

-–
– –

–

–

–
–

+ Beide positiv, Endergebnis: positiv

stx positiv, eae negativ, Endergebnis: negativ

stx positiv, eae zu überprüfen, Endergebnis: zu überprüfen, Test wiederholen

stx positiv, eae Fehler, Endergebnis: Fehler, Test wiederholen

stx negativ, eae positiv, Endergebnis: negativ

stx negativ, eae negativ, Endergebnis: negativ

stx negativ, eae zu überprüfen, Endergebnis: zu überprüfen, Test wiederholen

stx negativ, eae Fehler, Endergebnis: Fehler, Test wiederholen

stx zu überprüfen, eae positiv, Endergebnis: zu überprüfen, Test wiederholen

stx zu überprüfen, eae negativ, Endergebnis: zu überprüfen, Test wiederholen

stx zu überprüfen, eae zu überprüfen, Endergebnis: zu überprüfen, Test wiederholen

stx zu überprüfen, eae Fehler, Endergebnis: Fehler, Test wiederholen

stx Fehler, eae positiv, Endergebnis: Fehler, Test wiederholen

stx Fehler, eae negativ, Endergebnis: Fehler, Test wiederholen

stx Fehler, eae zu überprüfen, Endergebnis: Fehler, Test wiederholen

stx Fehler, eae Fehler, Endergebnis: Fehler, Test wiederholen

Schlüssel der Negativkontrolle

STX2

STX2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

EAE2
NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

EAE2

NC Beide gültig, Link gültig

Einer gültig, anderer fehlerhaft, Link fehlerhaft, Test wiederholen

Einer gültig, anderer ungültig, Link ungültig, Test wiederholen

Beide fehlerhaft, Link fehlerhaft, Test wiederholen

Beide ungültig, Link ungültig, Test wiederholen

Einer fehlerhaft, anderer ungültig, Link fehlerhaft, Test wiederholen

NC

NC

NC

Vorläufig positive Ergebnisse sollten anhand der Standardarbeitsanweisung (SOP) für Laboratorien oder durch das 
anschließende Referenzverfahren(1, 2, 3) bestätigt werden, beginnend mit der Übertragung primären Anreicherungs-
bouillon auf selektive Platten, Bestätigung von Isolaten anhand entsprechender biochemischer, mikroskopischer und 
serologischer Verfahren. Für mit MLG 5C spezifizierte Matrices sollte vor der Ausplattierung auf einem selektiven 
Medium eine immunomagnetische (IMS) Separation erfolgen.

HINWEIS: Selbst ein negatives Ergebnis führt nicht zu einem Ergebnis von null, da das System und die Amplifika-
tionsreagenzien des Neogen Molekulares Detektions Assay 2 - STEC Gene Screen (stx und eae) über einen 
„Hintergrund“ verfügen, der in relativem Verhältnis zur Lichteinheit (RLU) steht.

Falls es in seltenen Fällen zu einer ungewöhnlichen Lichtleistung kommt, wird diese vom Algorithmus als „Zu über-
prüfen“ gekennzeichnet. Neogen empfiehlt, den Nachweis der so gekennzeichneten Proben zu wiederholen. Falls das 
Ergebnis weiterhin als „Zu überprüfen“ gekennzeichnet bleibt, bestätigen Sie das Ergebnis anhand Ihres bevorzugten 
Testverfahrens(1, 2, 3) oder gemäß den jeweils geltenden Richtlinien.



(Deutsch) DE

13

Tabelle 4. Symbole und Informationen zu verschiedenen Softwareergebnissen.

Vertiefungstyp Vertiefungsergebnissymbol Ergebnis Interpretation

Probe + Positiv Die Probe wird vorläufig positiv für das 
Zielpathogen betrachtet.

Probe – Negativ Die Probe wird negativ für das Zielpathogen betrachtet.

Probe Inhibiert

Die Probenmatrix hat den Nachweis gehemmt. Ein 
neuer Test ist erforderlich. Weitere Informationen 
finden Sie im Problemlösungsabschnitt und der 
Gebrauchsanweisung des Testkits.

Probe ? Zu 
überprüfen

Das Vorhandensein oder Fehlen des Zielpathogens war 
nicht ermittelbar. Ein neuer Test ist erforderlich. 
Weitere Informationen finden Sie im Problemlö-
sungsabschnitt und der Gebrauchsanweisung 
des Testkits.

Probe Fehler

Keine Bioluminszenz festgestellt. Ein neuer Test ist 
erforderlich. Weitere Informationen finden Sie im 
Problemlösungsabschnitt und der Gebrauchsanweisung 
des Testkits.

Anhang A. Protokoll-Unterbrechungen: Lagerung und erneutes Testen von Proben
1. Um ein wärmebehandeltes Lysat zu lagern, verschließen Sie das Neogen Lysegefäß wieder mit einer sauberen Kappe 

(siehe Lyse, Abschnitt 4.5).

2. Zum Lagern einer angereicherten Probe, inkubieren Sie diese mindestens 18 Stunden lang vor der Einlagerung.

3. Lagern Sie sie bis zu 72 Stunden bei 4 bis 8 °C.

4. Bereiten Sie eine gelagerte Probe zur Amplifikation vor, indem Sie sie zum Mischen 2 bis 3 Mal umdrehen.

5. Öffnen Sie die Gefäße.

6. Setzen Sie die gemischten Lysatgefäße in den Neogen Molekulare Detektion – Heizblockeinsatz und erwärmen Sie 
sie 5 Minuten ± 1 Minute lang bei 100 ± 1 °C.

7. Nehmen Sie den Träger mit den Neogen Lysegefäßen aus dem Neogen Molekulare Detektion – Heizblockeinsatz. 
Lassen Sie ihn im Neogen Molekulare Detektion – Kühlblockeinsatz 5 bis 10 Minuten lang abkühlen. 

8. Setzen Sie das Protokoll ab dem oben beschriebenen Abschnitt Amplifikation fort.

Literaturnachweise:
1. Microbiology Laboratory Guidebook. U. S. Department of Agriculture (USDA) Food Safety and Inspection Service 

(FSIS) Microbiology Laboratory guidebook 5C.00. Detection and isolation of top seven Shiga toxin-producing 
Escherichia coli (STECs) from meat products and carcass and environmental sponges. Feb 4, 2019. 

2. US Food and Drug Administration Bacteriological Analytical Manual. Chapter 4A: Diarrheagenic Escherichia coli. 
October 2018.

3. ISO/TS 13136:2012: Microbiology of food and animal feed — Real-time polymerase chain reaction (PCR)-based 
method for the detection of food-borne pathogens — Horizontal method for the detection of Shiga toxin-producing 
Escherichia coli (STEC) and the determination of O157, O111, O26, O103 and O145 serogroups

4. U.S. Food and Drug Administration. Code of Federal Regulations, Title 21, Part 58. Good laboratory practice for 
nonclinical laboratory studies. 

5. ISO/IEC 17025. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.

6. ISO 7218. Microbiology of food and animal feeding stuffs - General rules for microbiological examination. 

7. Neogen Installation Qualification (IQ) / Operational Qualification (OQ) Protocols and Instructions for Neogen 
Molecular Detection System. Eine Kopie dieses Dokuments erhalten Sie über Ihren Neogen Food Safety-
Repräsentanten.

Erklärung der Symbole 
info.neogen.com/symbols
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Fecha de emisión: 2024-01

Instrucciones del Producto
 

Sistema de Detección Molecular 2 - Ensayo de Detección Genética de 
STEC (stx y eae)
Descripción del producto y uso previsto
El Neogen® Sistema de Detección Molecular 2 - Ensayo de Detección Genética de STEC (stx y eae) se usa con el 
Sistema de Detección Molecular Neogen® para la detección rápida y específica del gen de la toxina Shiga (stx1 y/o 
stx2) y el gen intimina (eae) de E. coli productora de toxina Shiga (STEC, también conocida como “E. coli productora de 
verocitotoxina”) en muestras ambientales de procesos de alimentos y alimentos enriquecidos. El término STEC se refiere 
a los patotipos de E. coli capaces de producir la toxina Shiga tipo 1 (Stx1), tipo 2 (Stx2) o ambas, codificados por los 
genes stx1 y stx2, respectivamente. Las STEC que contienen genes de virulencia para stx1 y/o stx2 y eae (gen intimina 
involucrado en el fenotipo de adherencia y destrucción) son designados como E. coli enterohemorrágica (EHEC). El kit 
de detección contiene dos tubos de reactivo separados, uno para detectar los genes de virulencia stx1 y/o stx2 y el otro 
para detectar los eae de STEC (EHEC). El software del Sistema de Detección Molecular Neogen® informa los resultados 
por separado para cada uno de los ensayos y utiliza los resultados de ambos ensayos para denominar la muestra positiva 
o negativa para STEC (EHEC). Para un presunto positivo de STEC (EHEC), ambos objetivos genéticos (stx1 y/o stx2 y 
eae) deben ser positivos. El ensayo de stx no distingue entre stx1 y stx2, pero detecta la presencia de stx1 y/o stx2.

El Neogen Sistema de Detección Molecular usa amplificación isotérmica mediada por asas para amplificar rápidamente 
las secuencias de ácidos nucléicos con alta especificidad y sensibilidad, combinadas con bioluminiscencia para detectar 
la amplificación. Los resultados presuntamente positivos se reportan en tiempo real, mientras que los resultados 
negativos se revelan una vez terminado el ensayo. Los resultados presuntamente positivos se deben confirmar con el 
método que se prefiera(1, 2, 3) o según lo especifiquen las regulaciones locales.

El Neogen Sistema de Detección Molecular 2 - Ensayo de Detección Genética de STEC (stx y eae) está previsto para el 
uso en laboratorios con profesionales capacitados en el empleo de técnicas de laboratorio. Neogen no documentó el 
uso de este producto en otras industrias que no sean la alimentaria o la de bebidas. Por ejemplo, Neogen no documentó 
este producto para el análisis de muestras clínicas, veterinarias, cosméticas o farmacéuticas. El Neogen Sistema 
de Detección Molecular 2 - Ensayo de Detección Genética de STEC (stx y eae) no ha sido evaluado con todos los 
productos alimenticios ni todos los procesos alimenticios, tampoco con todos los protocolos de evaluación ni con todas 
las cepas de bacterias posibles. 

Como con todos los métodos de prueba, el origen, la formulación y la calidad del medio de enriquecimiento pueden 
influir sobre los resultados. Factores tales como los métodos de muestreo, los protocolos de análisis, la preparación 
de la muestra, la manipulación y la técnica de laboratorio también pueden afectar los resultados. Neogen recomienda 
la evaluación del método lo que incluye el medio de enriquecimiento usando un número suficiente de muestras en 
alimentos representativos y con exposición a ciertas cepas o bacterias desafiantes para garantizar que el método 
satisface los criterios del usuario en su propio entorno.

Neogen ha evaluado el Neogen Sistema de Detección Molecular 2 - Ensayo de Detección Genética de STEC (stx y eae) 
con agua peptonada tamponada (BPW)-ISO como caldo de enriquecimiento. 

El Equipo de Detección Molecular Neogen® está previsto para ser utilizado con muestras que hayan sido tratadas con 
calor durante el paso de lisis del ensayo, que se diseñó para destruir los microorganismos presentes en la muestra. 
Las muestras que no se hayan tratado debidamente con calor durante el paso de lisis del ensayo pueden considerarse 
un posible riesgo biológico y NO deben introducirse en el Equipo de Detección Molecular Neogen.

Neogen Food Safety cuenta con certificación de la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) 9001 de 
diseño y fabricación.

El kit de prueba del Neogen Sistema de Detección Molecular 2 - Ensayo de Detección Genética de STEC (stx y eae) 
contiene 48 pruebas de cada uno de los reactivos de stx y eae, que se describen en la Tabla 1.
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Tabla 1. Componentes del kit del Neogen Sistema de Detección Molecular.

Artículo Identificación Cantidad Contenido Comentarios

Solución de Lisis (LS) Neogen® 
Solución 
rosada en tubos 
transparentes

96 (12 tiras de 8 tubos) 580 µL de LS por tubo En gradilla y 
lista para usar

Tubos de reactivo del Neogen® 
Sistema de Detección Molecular 
2 - Ensayo de Detección 
Genética de STEC (stx)

Tubos naranjas 48 (2 bolsas con 3 tiras 
de 8 tubos)

Mezcla de detección 
y amplificación 
específica liofilizada 

Listos para usar

Tubos de reactivo del Neogen® 
Sistema de Detección 
Molecular 2 - Ensayo de 
Detección Genética de STEC 
(eae)

Tubos rojos 48 (2 bolsas con 3 tiras 
de 8 tubos)

Mezcla de detección 
y amplificación 
específica liofilizada 

Listos para usar

Tapas adicionales Tapas naranjas 96 (12 tiras de 8 tapas) Listos para usar
Tapas adicionales Tapas rojas 96 (12 tiras de 8 tapas) Listos para usar

Control de Reactivos Neogen® 
(RC)

Tubos 
transparentes 
con tapa de 
bisagra

16 (2 bolsas de 8 tubos 
individuales)

Mezcla de detección 
y amplificación de 
control liofilizado 
de DNA

Listos para usar

El Control Negativo (NC), no provisto en el kit, es un medio de enriquecimiento estéril, por ejemplo, BPW-ISO. No use 
agua como un NC. 

Puede encontrar una guía de inicio rápido en www.neogen.com

Seguridad
El usuario debe leer, comprender y seguir toda la información de seguridad incluida en las instrucciones para el Sistema 
de Detección Molecular Neogen y el Neogen Sistema de Detección Molecular 2 - Ensayo de Detección Genética de 
STEC (stx y eae). Guarde las instrucciones de seguridad para consultas futuras.

 ADVERTENCIA: Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría ocasionar la muerte o lesiones graves, 
o daños materiales.

 ATENCIÓN: Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría ocasionar daños materiales.

    ADVERTENCIA
No utilice el Neogen Sistema de Detección Molecular 2 - Ensayo de Detección Genética de STEC (stx y eae) para el 
diagnóstico de afecciones en seres humanos o animales.

El usuario debe capacitar a su personal en lo que respecta a las técnicas de prueba adecuadas, por ejemplo, Buenas 
prácticas de laboratorio(4), ISO/IEC 17025(5) o ISO 7218(6).

Para reducir los riesgos asociados con un resultado falso negativo que provoque la liberación de productos contaminados:
• Siga el protocolo y realice las pruebas exactamente como se indica en las instrucciones del producto.
• Almacene el Neogen Sistema de Detección Molecular 2 - Ensayo de Detección Genética de STEC (stx y eae) como 

se indica en el embalaje y en las instrucciones del producto. 
• Siempre utilice el Neogen Sistema de Detección Molecular 2 - Ensayo de Detección Genética de STEC (stx y eae) 

antes de su fecha de vencimiento.
• Utilice el Neogen Sistema de Detección Molecular 2 - Ensayo de Detección Genética de STEC (stx y eae) con 

muestras ambientales y de alimentos que hayan sido validadas internamente o por un tercero.
• Utilice el Neogen Sistema de Detección Molecular 2 - Ensayo de Detección Genética de STEC (stx y eae) solo con 

cepas bacterianas, superficies, desinfectantes y protocolos que hayan sido validados internamente o por un tercero.
• En el caso de muestras ambientales que contengan una solución amortiguadora neutralizante con un complejo 

de aril sulfonato, prepare una dilución en una proporción de 1:2 (1 parte de muestra en 1 parte de caldo de 
enriquecimiento estéril) antes de realizar la prueba. Otra opción es transferir 10 µL de la muestra de la solución 
amortiguadora neutralizante enriquecida a los tubos de Solución de Lisis Neogen. Productos para la manipulación 
de muestras Neogen® que incluyen una Solución Amortiguadora Neutralizante con el complejo aril sulfonato: 
RS96010NB, RS9604NB, SSL10NB, SSL10NB2G, HS10NB, HS10NB2G y HS2410NB2G.



(Español) ES

3

Para reducir los riesgos asociados con la exposición a productos químicos y riesgos biológicos:
• Realice las pruebas de patógenos en un laboratorio debidamente equipado, bajo la supervisión de personal 

capacitado. El medio de enriquecimiento incubado y el equipo o las superficies que hayan entrado en contacto con 
el medio de enriquecimiento podrían contener patógenos en niveles suficientes para provocar un riesgo para la 
salud humana. 

• Siempre proceda de acuerdo con las prácticas estándar de seguridad del laboratorio. Eso incluye usar la ropa de 
protección adecuada y protección para los ojos al manipular reactivos y muestras contaminadas.

• Evite el contacto con el contenido del medio de enriquecimiento y de los tubos de reactivos después de la 
amplificación. 

• Deseche las muestras enriquecidas de acuerdo con las normas regulatorias locales/regionales/nacionales actuales.
• Las muestras que no se hayan tratado debidamente con calor durante el paso de lisis del ensayo pueden 

considerarse un posible riesgo biológico y NO deben introducirse en el Equipo de Detección Molecular Neogen. 

Para reducir los riesgos relacionados con contaminación cruzada mientras se prepara el ensayo:
• Use siempre guantes (para proteger al usuario y evitar que se introduzcan nucleasas).

Para reducir los riesgos relacionados con la exposición a líquidos calientes:
• No exceda la temperatura recomendada al configurar el calentador.
• No exceda el tiempo de calentamiento recomendado. 
• Use un termómetro calibrado adecuado para verificar la temperatura del Bloque de Calor para el Sistema de 

Detección Molecular Neogen® (p. ej., un termómetro de inmersión parcial o un termómetro digital termopar, no un 
termómetro de inmersión total). El termómetro debe colocarse en la ubicación designada en el Bloque de Calor para 
el Sistema de Detección Molecular Neogen.

ATENCIÓN
Para reducir los riesgos relacionados con contaminación cruzada mientras se prepara el ensayo: 
• Cámbiese los guantes antes de hidratar los gránulos reactivos.
• Se recomienda usar puntas de pipetas estériles de calidad de biología molecular con barrera para aerosoles 

(con filtro).
• Use una nueva punta de pipeta para cada transferencia de muestra.
• Use las Buenas Prácticas de Laboratorio para transferir la muestra del enriquecimiento al tubo de lisis. Para evitar 

la contaminación de la pipeta, el usuario puede elegir agregar un paso de transferencia intermedia. Por ejemplo, el 
usuario puede transferir cada muestra enriquecida a un tubo estéril.

• Use una estación de trabajo de calidad para biología molecular con una lámpara germicida, siempre que disponga 
de una. 

• Descontamine periódicamente las mesas y el equipo de laboratorio (pipetas, herramientas para tapar/destapar, etc.) 
con una solución de cloro de uso doméstico del 1 % al 5 % (v:v en agua) o en una solución para eliminación de DNA.

Para reducir los riesgos relacionados con un resultado falso positivo:
• Nunca abra los tubos de reactivos después de la amplificación.
• Siempre deseche los tubos contaminados sumergiéndolos en una solución de cloro de uso doméstico del 1 % al 5 % 

(v:v en agua) durante 1 hora y lejos del área en que se prepara el ensayo.
• Nunca ponga en autoclave los tubos de reactivos después de la amplificación.

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad para obtener más información y conocer las normativas locales para el desecho 
de materiales. 

Si tiene preguntas acerca de los procedimientos o las aplicaciones específicas, visite nuestro sitio web en 
www.neogen.com o comuníquese con su representante o distribuidor local de Neogen.

Responsabilidad del usuario
Los usuarios son responsables de familiarizarse con las instrucciones e información del producto. Visite nuestro sitio 
web en www.neogen.com o póngase en contacto con su representante o distribuidor local de Neogen para obtener 
más información.

Al seleccionar un método de prueba, es importante reconocer que factores externos tales como los métodos de 
muestreo, los protocolos de prueba, la preparación de la muestra, la manipulación, la técnica de laboratorio y la muestra 
en sí pueden afectar los resultados.
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Al seleccionar cualquier método de prueba o producto, es responsabilidad del usuario evaluar un número suficiente de 
muestras con retos microbianos y matrices apropiadas para satisfacer al usuario en cuanto a que el método de prueba 
cumple con los criterios necesarios.

Además, es responsabilidad del usuario determinar que cualquier método de prueba y sus resultados cumplen con los 
requisitos de sus clientes y proveedores.

Como sucede con cualquier método de prueba, los resultados obtenidos del uso de cualquier producto de Neogen Food 
Safety no constituyen una garantía de calidad de las matrices ni de los procesos analizados.

Para ayudar a los clientes a evaluar el método de varias matrices, Neogen ha desarrollado el kit de Control de Matriz 
para Detección Molecular Neogen®. Cuando sea necesario, utilice el Control de Matriz (MC) para Detección Molecular 
Neogen para determinar si la matriz tiene la capacidad de influir en los resultados del Neogen Sistema de Detección 
Molecular 2 - Ensayo de Detección Genética de STEC (stx y eae). Analice varias muestras representativas de la matriz, 
es decir, las muestras obtenidas de diferente origen, durante cualquier periodo de validación al adoptar el método de 
Neogen o al analizar matrices nuevas o desconocidas, o matrices que hayan sido sometidas a cambios en el proceso o la 
materia prima.

Una matriz se puede definir como un tipo de producto con propiedades intrínsecas, tales como composición y 
proceso. Las diferencias entre las matrices pueden ser tan simples como los efectos causados por las diferencias 
en su procesamiento o presentación, por ejemplo, productos crudos versus pasteurizados; alimentos frescos versus 
secos, etc.

Limitación de garantía/Recurso limitado
SALVO LO EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN UNA SECCIÓN DE GARANTÍA LIMITADA O EN EL EMBALAJE DE 
UN PRODUCTO ESPECÍFICO, NEOGEN RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS Y TÁCITAS INCLUIDA, 
ENTRE OTRAS, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN USO EN PARTICULAR. 
Si un producto de Neogen Food Safety es defectuoso, Neogen o su distribuidor autorizado reemplazará el producto 
o reembolsará el precio de compra del producto, a su elección. Estos son sus recursos exclusivos. Deberá notificar 
inmediatamente a Neogen en un lapso de sesenta días a partir del descubrimiento de cualquier sospecha de defecto en 
un producto y devolver dicho producto a Neogen. Póngase en contacto con su representante de Neogen o distribuidor 
autorizado de Neogen si tuviera cualquier otra pregunta.

Limitación de responsabilidad de Neogen
NEOGEN NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA PÉRDIDA O DAÑO, YA SEA DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, 
DAÑOS ACCIDENTALES O CONSECUENCIAS, INCLUIDOS ENTRE OTROS, LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS. En 
ningún caso la responsabilidad de Neogen conforme a ninguna teoría legal excederá el precio de compra del producto 
supuestamente defectuoso. 

Almacenamiento y desecho
Almacene el Neogen Sistema de Detección Molecular 2 - Ensayo de Detección Genética de STEC (stx y eae) a 2 °C-8 °C 
(35 °F-47 °F). No lo congele. Durante el almacenamiento, mantenga el kit fuera del alcance de la luz. Después de abrir 
el kit, verifique que la bolsa de aluminio no esté dañada. Si la bolsa está dañada, no use el producto. Después de abrir el 
embalaje, los tubos de reactivo no utilizados se deberán guardar siempre en la bolsa resellable junto con el desecante para 
conservar la estabilidad de los reactivos liofilizados. Almacene las bolsas reselladas a 2 °C-8 °C (35 °F-47 °F) durante no 
más de 90 días.

No utilice el Neogen Sistema de Detección Molecular 2 - Ensayo de Detección Genética de STEC (stx y eae) después de 
su fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento y el número de lote están impresos en la etiqueta externa de la caja. 
Después de usarlo, el medio de enriquecimiento y los tubos del Neogen Sistema de Detección Molecular 2 - Ensayo de 
Detección Genética de STEC (stx y eae) podrían contener material patógenos. Una vez terminada la prueba, proceda 
de acuerdo con los estándares actuales de la industria para el desecho de residuos contaminados. Consulte la Hoja de 
Datos de Seguridad para obtener más información y conocer las normativas locales para el desecho de materiales. 

Instrucciones de uso
Siga todas las instrucciones atentamente. De lo contrario, los resultados obtenidos podrían llegar a ser incorrectos.

Descontamine periódicamente las mesas y el equipo de laboratorio (pipetas, herramientas para tapar/destapar, etc.) 
con una solución de cloro de uso doméstico del 1 % al 5 % (v:v en agua) o en una solución para eliminación de DNA. 

El usuario debe completar la capacitación de calificación del operador (OQ) del Sistema de Detección Molecular 
Neogen según se describe en el documento “Protocolos de Calificación para la Instalación (IQ)/Calificación Operativa 
(OQ) e Instrucciones para el Sistema de Detección Molecular Neogen”(7).
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Consulte la sección “Instrucciones específicas para métodos validados” para obtener requisitos específicos.  
Tabla 3 para los protocolos de enriquecimiento según el Performance Tested MethodSM (PTM) N.° de certificado 
071902.

Enriquecimiento de la muestra
En las Tablas 2 y 3 se presenta una guía para los protocolos de enriquecimiento generales para alimentos. 

Es responsabilidad del usuario validar protocolos de muestreo o proporciones de dilución alternativos para garantizar 
que este método de prueba satisface los criterios del usuario.

Alimentos
1. Permita que el medio de enriquecimiento de BPW ISO se equilibre a 41,5 °C ± 1 °C. 

2. Combine el medio de enriquecimiento y la muestra de forma aséptica. Para todas las muestras con alto contenido 
de partículas y carne, se recomienda utilizar bolsas con filtro. 

3. Mezcle todas las matrices e incúbelas como se resume en la tabla del protocolo correspondiente (consulte la Tabla 2 
o la Tabla 3).

Muestras ambientales
ADVERTENCIA: Si decidiera usar una solución amortiguadora neutralizante que contenga el complejo aril sulfonato 
como solución hidratante para la esponja, deberá preparar una dilución 1:2 (1 parte de muestra en 1 parte de caldo 
de enriquecimiento estéril) de la muestra ambiental enriquecida antes de realizar la prueba para reducir los riesgos 
asociados con un resultado falso negativo que provoque la liberación del producto contaminado. Otra opción es 
transferir 10 µL de la muestra de la solución amortiguadora neutralizante enriquecida a los tubos de Solución de 
Lisis Neogen.

Es responsabilidad del usuario validar protocolos de muestreo o proporciones de dilución alternativos para garantizar 
que este método de prueba satisface los criterios del usuario.

Tabla 2. Protocolos Generales de Enriquecimiento.

Matriz de la 
muestra

Tamaño de la 
muestra

Volumen del caldo de 
enriquecimiento (mL) 

(precalentado)

Temperatura de 
enriquecimiento 

(± 1 °C)

Tiempo de 
enriquecimiento 

(horas)

Volumen de 
análisis de la 
muestra (μL)

Carne de res 
molida cruda, 
trozos y recortes(a)

375 g 1125 BPW-ISO 41,5 10-18 20

Carne cruda 
(cerdo, carne 
de ave, cordero, 
bisonte)(a)

375 g 1125 BPW-ISO 41,5 10-18 20

vegetales de hoja(b) 200 g 450 BPW-ISO 41,5 18-24 20
germinados(c) 25 g 225 BPW-ISO 41,5 18-24 20
productos lácteos 
crudos(d) 25 g o 25 mL 225 BPW-ISO 41,5 18-24 20

(a) Masajee con las manos las muestras de carne de res (carne de res molida, trozos y recortes) y de carne cruda (cerdo 
molido, carne de ave y carne que no sea de res) entre 30 y 60 segundos para dispersar y desintegrar los grumos 
después de agregar BPW-ISO precalentada. 

(b) En el caso de las vegetales de hoja, enjuague el caldo de enriquecimiento (BPW-ISO precalentada) sobre las hojas y 
agite suavemente entre 30 y 60 segundos. No masajee ni homogeneice las hojas. 

(c) En el caso de los germinados, enjuague el caldo de enriquecimiento (BPW-ISO precalentada) sobre los germinados 
entre 30 y 60 segundos sin masajear ni homogeneizar. 

(d) Homogeneice las muestras de productos lácteos crudos entre 30 y 60 segundos después de agregar BPW-ISO 
precalentada. 
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Instrucciones específicas para métodos validados
AOAC® Performance Tested MethodSM (PTM) N.° de certificado 071902

En los estudios de AOAC Research Institute PTMSM, se halló que el Neogen Sistema de Detección Molecular 2 - Ensayo 
de Detección Genética de STEC (stx y eae) es un método efectivo para la detección de STEC. Las matrices evaluadas en 
el estudio se muestran en la Tabla 3.

Tabla 3. Protocolos de enriquecimiento según AOAC PTMSM N.º de certificado 071902.

Matriz de la 
muestra

Tamaño 
de la 

muestra

Volumen del caldo de 
enriquecimiento (mL)

Temperatura de 
enriquecimiento 

(± 1 °C)

Tiempo de 
enriquecimiento 

(horas)

Volumen de 
análisis de la 
muestra (μL)

Recorte de carne 
de res cruda(a) 375 g 1125 BPW-ISO 

(precalentada) 41,5 10-18 20

Carne de res 
molida cruda(a) 375 g 1125 BPW-ISO 

(precalentada) 41,5 10-18 20

Carne de res 
molida cruda(a) 25 g 225 BPW-ISO (precalentada) 41,5 10-18 20

Carne de cerdo 
molida cruda(a) 375 g 1125 BPW-ISO 

(precalentada) 41,5 10-18 20

Piezas crudas de 
carne de ave(a) 375 g 1125 BPW-ISO 

(precalentada) 41,5 10-18 20

Pollo dividido 
mecánicamente 25 g 225 BPW-ISO (precalentado) 41,5 10-24 20

Espinacas(b) 200 g 450 BPW-ISO (precalentada) 41,5 18-24 20
germinados(c) 25 g 225 BPW-ISO (precalentada) 41,5 18-24 20
Flor de cannabis 
seca, planta de 
cannabis seca(4)

10 g 90 BPW-ISO 41,5 28-32 20

(a) En el caso de las muestras de carne de res (carne de res molida y recortes), agregue BPW-ISO precalentada a la 
muestra de carne de res. Masajee con las manos entre 30 y 60 segundos para dispersar y desintegrar los grumos. 

(b) En el caso de las espinacas, agregue BPW-ISO precalentada a la matriz. Enjuague el líquido sobre las hojas y agite 
suavemente entre 30 y 60 segundos. No masajee ni homogeneice las hojas. 

(c) En el caso de los germinados, enjuague el caldo de enriquecimiento (BPW-ISO precalentada) sobre los germinados 
entre 30 y 60 segundos sin masajear ni homogeneizar.

(d)  Flor de cannabis seca (>0.3 % THC) y planta de cannabis seca (≤0.3 % THC)

Preparación de la Bandeja de Carga Rápida para el Sistema de Detección Molecular Neogen®

1. Humedezca un paño o una toalla desechable con una solución de cloro de uso doméstico del 1 % al 5 % (v:v en agua) 
y limpie la Bandeja de Carga Rápida para el Sistema de Detección Molecular Neogen.

2. Enjuague la Bandeja de Carga Rápida para el Sistema de Detección Molecular Neogen con agua.

3. Utilice una toalla desechable para secar la Bandeja de Carga Rápida para el Sistema de Detección Molecular 
Neogen.

4. Antes de utilizarla, asegúrese de que la Bandeja de Carga Rápida para el Sistema de Detección Molecular Neogen 
esté seca.
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Preparación del Bloque de Frío para el Sistema de Detección Molecular Neogen®

Coloque la Inserción del Bloque de Frío para el Sistema de Detección Molecular Neogen directamente sobre la mesa de 
laboratorio: No se usa la Bandeja para el Bloque de Frío del Sistema de Detección Molecular Neogen. Use el bloque a 
temperatura ambiente del laboratorio (20 °C-25 °C). 

Preparación del Bloque de Calor para el Sistema de Detección Molecular Neogen®

Coloque el Bloque de Calor para el Sistema de Detección Molecular Neogen en una unidad o plancha de calentamiento 
seca. Encienda la unidad de calentamiento de bloques seca y ajuste la temperatura para permitir que el Bloque de Calor 
para el Sistema de Detección Molecular Neogen alcance y mantenga una temperatura de 100 °C ± 1 °C. 

NOTA: Según la unidad de calentamiento, espere aproximadamente 30 minutos para que el Bloque de Calor para el 
Sistema de Detección Molecular Neogen alcance la temperatura deseada. Con un termómetro calibrado apropiado 
(p. ej., un termómetro de inmersión parcial o un termómetro digital termopar, no un termómetro de inmersión total) 
colocado en la ubicación designada, verifique que el Bloque de Calor para el Sistema de Detección Molecular Neogen 
se encuentre a 100 °C ± 1 °C.

Preparación del Equipo de Detección Molecular Neogen®

1. Inicie el software del Sistema de Detección Molecular Neogen e inicie sesión. Contacte a su representante de 
Neogen Food Safety para asegurarse de que tiene la última versión del software. 

2. Encienda el Equipo de Detección Molecular Neogen.

3. Cree o edite un ensayo con datos para cada muestra. Para obtener detalles, consulte el Manual del Usuario del 
Sistema de Detección Molecular Neogen. 

3.1. La selección del ícono STXEAE-2 en el software selecciona dos pozos contiguos (como A1, A2, B1, B2, etc.), 
uno para el tubo de reactivo de eae y el otro para stx, puesto que cada muestra se hace con dos ensayos. 
El NC se configura para cada tubo de reactivo y un RC se configura para el kit. 

STX2 STX2

STXEAE2

EAE2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2
A

B

C

D

E

F

G

H

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RC

NCNC

SAL-2

ECO-2

LIS-2

LMO-2

CAM-2

CRO-2

STXEAE-2

STX-2

EAE-2

MC-2

NOTA: El Equipo de Detección Molecular Neogen debe alcanzar el estado de Listo antes de insertar la Bandeja de 
Carga Rápida para el Sistema de Detección Molecular Neogen con los tubos de reacción. Este paso de calentamiento 
lleva unos 20 minutos y aparece indicado por una luz NARANJA en la barra de estado del equipo. Una vez que el 
equipo esté listo para iniciar un ensayo, la barra de estado se cambiará a color VERDE.

Lisis
Retire la parte inferior de la Gradilla para Solución de Lisis de Neogen con un destornillador o una espátula antes de 
colocarla en el Bloque de Calor para el Sistema de Detección Molecular Neogen. 
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1. Permita que los tubos de Solución de Lisis Neogen se calienten colocando la gradilla a temperatura ambiente 
(20 °C-25 °C) durante la noche (16-18 horas). Las alternativas para que los tubos de Solución de Lisis Neogen 
alcancen temperatura ambiente son colocar los tubos de Solución de Lisis Neogen sobre la mesa de laboratorio 
durante por lo menos 2 horas, incubar los tubos de Solución de Lisis Neogen en una incubadora a 37 °C ± 1 °C 
durante 1 hora o colocarlos en una unidad de calentamiento de dos bloques seca durante 30 segundos a 100 °C.

2. Invierta los tubos tapados para mezclarlos. Proceda con el paso siguiente dentro de las 4 horas después de la 
inversión. 

3. Retire la muestra enriquecida de la incubadora. 

4. Se requiere un tubo de Solución de Lisis Neogen para cada muestra y el NC (medio de enriquecimiento estéril).

4.1. Las tiras de tubos de Solución de Lisis Neogen pueden cortarse para obtener la cantidad deseada de tubos. 
Seleccione la cantidad de tubos o de tiras de 8 tubos necesarias. Coloque los tubos de Solución de Lisis 
Neogen en una gradilla vacía.

4.2. Para evitar la contaminación cruzada, destape una tira de tubo de Solución de Lisis Neogen por vez y use una 
nueva punta de pipeta para cada paso de transferencia. 

4.3. Transfiera la muestra enriquecida a los tubos de Solución de Lisis Neogen como se describe a continuación:

Transfiera cada muestra enriquecida a un tubo de Solución de Lisis Neogen individual primero. Transfiera el NC 
al final.

4.4. Utilice la Herramienta para tapar/destapar del Sistema de Detección Molecular – Lisis Neogen® para destapar 
una tira de tubo de Solución de Lisis Neogen, una tira a la vez. 

4.5. Deseche la tapa del tubo de Solución de Lisis Neogen; si se conservará el lisado para una repetición de 
prueba, coloque las tapas en un envase limpio para su reaplicación luego de la lisis. 

4.5.1. Para procesar el lisado conservado, consulte el Apéndice A.

4.6. Transfiera 20 µL de muestra a un tubo de Solución de Lisis Neogen. 

5. Repita los pasos 4.4 a 4.6 según sea necesario para la cantidad de muestras que se deben analizar.

6. Cuando se hayan transferido todas las muestras, transfiera 20 µL del NC (medio de enriquecimiento estéril, 
p. ej., BPW) a un tubo de Solución de Lisis Neogen. No use agua como un NC. 

7. Verifique que la temperatura del Bloque de Calor para el Sistema de Detección Molecular Neogen sea de 
100 °C ± 1 °C. 

8. Coloque la gradilla descubierta de tubos de Solución de Lisis Neogen en el Bloque de Calor para el Sistema de 
Detección Molecular Neogen y caliente durante 15 ± 1 minutos. Durante el calentamiento, la Solución de Lisis 
Neogen cambiará de rosado (frío) a amarillo (caliente). 

8.1. Las muestras que no se hayan tratado debidamente con calor durante el paso de lisis del ensayo pueden 
considerarse un posible riesgo biológico y NO deben introducirse en el Equipo de Detección Molecular 
Neogen.

9. Retire la gradilla descubierta de tubos de Solución de Lisis Neogen del Bloque de Calor para la Detección Molecular 
Neogen y deje que se enfríe en la Inserción del Bloque de Frío para el Sistema de Detección Molecular Neogen al 
menos durante 5 minutos y por un máximo de 10 minutos. Cuando se usa la Inserción del Bloque de Frío del Sistema 
de Detección Molecular Neogen a temperatura ambiente sin la Bandeja para el Bloque de Frío para el Sistema de 
Detección Molecular Neogen®, debe colocarse directamente sobre la mesa de laboratorio. Cuando esté frío, la 
Solución de Lisis Neogen se revertirá a un color rosado. 

10. Retire la gradilla de tubos de Solución de Lisis Neogen de la Inserción del Bloque de Frío para el Sistema de 
Detección Molecular Neogen. 
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Amplificación 
1. Para cada muestra y el NC, se requiere un tubo de reactivo del Neogen Sistema de Detección Molecular 2 - Ensayo 

de Detección Genética de STEC (eae) y uno del Neogen Sistema de Detección Molecular 2 - Ensayo de Detección 
Genética de STEC (stx).

1.1. Las tiras de tubos pueden cortarse para obtener la cantidad deseada de tubos. Seleccione la cantidad 
de tubos de reactivos individuales del Neogen Sistema de Detección Molecular 2 - Ensayo de Detección 
Genética de STEC (eae) y del Neogen Sistema de Detección Molecular 2 - Ensayo de Detección Genética de 
STEC (stx) o las tiras de 8 tubos que se necesitan. 

1.2. Coloque los tubos del Neogen Sistema de Detección Molecular 2 - Ensayo de Detección Genética de STEC 
(stx) en una gradilla vacía en una columna.

1.3. Coloque los tubos del Neogen Sistema de Detección Molecular 2 - Ensayo de Detección Genética de STEC 
(eae) en la columna derecha contigua.

1.4. Evite mover las perlas de reactivo en el fondo de los tubos.

2. Seleccione un tubo de Control de Reactivos Neogen y colóquelo en la gradilla.

3. Para el lisado NC, seleccione un tubo de reactivo del Neogen Sistema de Detección Molecular 2 - Ensayo de 
Detección Genética de STEC (stx) y un tubo de reactivo del Neogen Sistema de Detección Molecular 2 - Ensayo de 
Detección Genética de STEC (eae) y colóquelos en la gradilla.

4. Para evitar la contaminación cruzada, destape una tira de tubos de reactivo del Neogen Sistema de Detección 
Molecular 2 - Ensayo de Detección Genética de STEC (stx o eae) por vez y utilice una nueva punta de pipeta para 
cada paso de transferencia. 

5. Transfiera cada uno de los lisados a un tubo de reactivo del Neogen Sistema de Detección Molecular 2 - Ensayo de 
Detección Genética de STEC (stx o eae) como se describe a continuación.

5.1. Primero, transfiera cada uno de los lisados de muestra a un tubo de reactivo del Neogen Sistema de 
Detección Molecular 2 - Ensayo de Detección Genética de STEC (stx) como se describe en los pasos 5.5 y en 
5.6. 

5.2. Segundo, transfiera cada uno de los mismos lisados de muestra a un tubo de reactivo del Neogen Sistema de 
Detección Molecular 2 - Ensayo de Detección Genética de STEC (eae) en la columna derecha contigua como 
se describe en los pasos 5.5 y en 5.6.

NOTA: Use una nueva punta de pipeta para cada transferencia. No utilice la misma punta de pipeta para 
transferir al tubo de reactivo de stx y eae desde la misma muestra de lisado.
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5.3. Después de transferir todo el lisado de muestra, agregue el lisado NC a cada uno de los tubos de reactivo 
del Neogen Sistema de Detección Molecular 2 - Ensayo de Detección Genética de STEC (stx) y del Neogen 
Sistema de Detección Molecular 2 - Ensayo de Detección Genética de STEC (eae).

5.4. Transfiera el lisado NC al final al tubo de control de reactivos. 

5.5. Utilice la Herramienta para tapar/destapar del Neogen® Sistema de Detección Molecular – Reactivo para 
destapar los tubos de reactivo del Neogen Sistema de Detección Molecular 2 - Ensayo de Detección Genética 
de STEC (stx o eae), una tira por vez. Deseche la tapa.

5.6. Transfiera 20 µL del lisado de muestra de la ½ superior del líquido (evite el precipitado) en el tubo de 
Solución de Lisis Neogen al tubo de reactivo del Neogen Sistema de Detección Molecular 2 - Ensayo de 
Detección Genética de STEC (stx o eae) correspondiente. Aplique en un ángulo que permita evitar que se 
muevan los gránulos. Mezcle pipeteando suavemente hacia arriba y hacia abajo 5 veces.

NOTA: Use una nueva punta de pipeta para cada transferencia. No utilice la misma punta de pipeta para 
transferir al tubo de reactivo de stx y eae desde la misma muestra de lisado.

5.7. Repita el paso 5.6 hasta que se haya agregado el lisado de muestra individual a un tubo de reactivo 
del Neogen Sistema de Detección Molecular 2 - Ensayo de Detección Genética de STEC (stx o eae) 
correspondiente en la tira.

5.8. Cubra los tubos de reactivo del Neogen Sistema de Detección Molecular 2 - Ensayo de Detección Genética 
de STEC (stx o eae) con las tapas adicionales provistas y utilice el lado redondeado de la Herramienta 
para tapar/destapar del Neogen Sistema de Detección Molecular – Reactivo para aplicar presión con un 
movimiento hacia adelante y hacia atrás para asegurarse de que la tapa quede bien ajustada.

5.9. Repita los pasos 5.6 a 5.8 según sea necesario para la cantidad de muestras que se analizarán para ambos 
tubos de reactivo del Neogen Sistema de Detección Molecular 2 - Ensayo de Detección Genética de STEC 
(stx y eae). 

5.10. Cuando se hayan transferido todos los lisados de muestra, repita los pasos 5.6 a 5.8 para transferir 20 µL del 
lisado NC a cada uno de los tubos de reactivo del Neogen Sistema de Detección Molecular 2 - Ensayo de 
Detección Genética de STEC (stx) y del Neogen Sistema de Detección Molecular 2 - Ensayo de Detección 
Genética de STEC (eae). 

5.11. Transfiera 20 µL del lisado NC a un tubo de Control de Reactivos Neogen. Aplique en un ángulo que permita 
evitar que se muevan los gránulos. Mezcle pipeteando suavemente hacia arriba y hacia abajo 5 veces.

Transfiera cada lisado de muestra a un tubo de reactivo individual del Neogen Sistema de Detección 
Molecular 2 - Ensayo de Detección Genética de STEC (stx o eae) primero, seguido por el NC. Hidrate el tubo 
de Control de Reactivos Neogen al final.
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6. Cargue los tubos tapados en una Bandeja de Carga Rápida para el Sistema de Detección Molecular Neogen limpia 
y descontaminada. Luego cierre la tapa. 

7. Revise y confirme la corrida configurada en el software del Sistema de Detección Molecular Neogen. 

8. Haga clic en el botón de inicio del software y seleccione el equipo que usará. La tapa del equipo seleccionado se 
abrirá automáticamente.

9. Coloque la Bandeja de Carga Rápida para el Sistema de Detección Molecular Neogen en el Equipo de Detección 
Molecular Neogen y cierre la tapa para comenzar con el ensayo. Obtendrá los resultados al cabo de 60 minutos, 
aunque los positivos pueden detectarse antes. 

10. Después de completar el ensayo, retire la Bandeja de Carga Rápida para el Sistema de Detección Molecular Neogen 
del Equipo de Detección Molecular Neogen y deseche los tubos sumergiéndolos en una solución de cloro de uso 
doméstico del 1 % al 5 % (v:v en agua) durante 1 hora y lejos del área en que se prepara el ensayo.

ATENCIÓN: Para minimizar el riesgo de falsos positivos a causa de contaminación cruzada, nunca abra tubos de 
reactivo que contengan DNA amplificado. Esto incluye los tubos de Control de Matriz Neogen, el Control de Reactivos 
Neogen y el reactivo del Neogen Sistema de Detección Molecular 2 - Ensayo de Detección Genética de STEC (stx y 
eae). Siempre deseche los tubos de reactivo sellados sumergiéndolos en una solución de cloro de uso doméstico al 
1 % a 5 % (v:v en agua) durante 1 hora y lejos del área en que se prepara el análisis.

Resultados e interpretación
Un algoritmo interpreta la curva de producción de luz que se obtiene de la detección de ácido nucleico amplificado. 
El software analiza automáticamente los resultados y los expresa en color según el resultado. Los resultados Positivo o 
Negativo se determinan mediante el análisis de una cantidad de parámetros característicos de la curva. Los resultados 
presuntivos positivos se informan en tiempo real, mientras que los resultados Negativo e Inspeccionar se muestran una 
vez terminado el análisis. 

El software del Sistema de Detección Molecular Neogen informa los resultados por separado para cada uno de los 
ensayos (stx y eae) y utiliza los resultados de ambos ensayos para llamar a la muestra positiva o negativa de STEC 
(EHEC) (consulte la Figura que aparece a continuación). Para un presunto positivo de STEC (EHEC), ambos objetivos 
genéticos (stx1 y/o stx2 y eae) deben ser positivos. Si alguno de los ensayos individuales indica un error o que se debe 
inspeccionar, el resultado final será error o inspeccionar. Repita la prueba para obtener el resultado final debido 
(consulte las claves de resultados). El software también permite configurar ensayos individuales si es necesario y el 
lisado de muestra o el lisado fresco del enriquecimiento pueden volver a analizarse con los ensayos siguiendo los pasos 
que se resumen en el Apéndice A para los lisados conservados y los pasos en la sección Lisis y Amplificación para el 
enriquecimiento conservado.
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Claves de resultados del lisado de muestra enriquecido

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

+
+
+
+

+

+

+

+
–-

? ?

?

?

?

? ?

?

?

?

?

?

?

-

-–
– –

–

–

–
–

+ Ambos positivos, resultado final positivo

stx positivo, eae negativo, resultado final negativo

stx positivo, eae inspeccionar, resultado final inspeccionar, repita la prueba

stx positivo, eae error, resultado final error, repita la prueba

stx negativo, eae positivo, resultado final negativo

stx negativo, eae negativo, resultado final negativo

stx negativo, eae inspeccionar, resultado final inspeccionar, repita la prueba

stx negativo, eae error, resultado final error, repita la prueba

stx inspeccionar, eae positivo, resultado final inspeccionar, repita la prueba

stx inspeccionar, eae negativo, resultado final inspeccionar, repita la prueba

stx inspeccionar, eae inspeccionar, resultado final inspeccionar, repita la prueba

stx inspeccionar, eae error, resultado final error, repita la prueba

stx error, eae positivo, resultado final error, repita la prueba

stx error, eae negativo, resultado final error, repita la prueba

stx error, eae inspeccionar, resultado final error, repita la prueba

stx error, eae error, resultado final error, repita la prueba

Claves del control negativo

STX2

STX2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

EAE2
NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

EAE2

NC Válido para ambos, enlace válido

Válido para uno, error en el otro, error de enlace, repita la prueba

Válido para uno, el otro inválido, enlace inválido, repita la prueba

Error en ambos, error de enlace, repita la prueba

Ambos inválidos, enlace inválido, repita la prueba

Error en uno, el otro inválido, error de enlace, repita la prueba

NC

NC

NC

Las muestras presuntamente positivas deben confirmarse de acuerdo con los procedimientos operativos estándar del 
laboratorio o mediante la confirmación del método de referencia apropiado(1, 2, 3), comenzando con la transferencia del 
caldo de enriquecimiento primario a las placas selectivas y la confirmación de aislados usando los métodos serológicos 
y bioquímicos apropiados. En el caso de las matrices especificadas por el MLG 5C, la separación inmunomagnética 
(IMS) debe hacerse antes de preparar las placas en un medio selectivo.

NOTA: Incluso una muestra negativa no arrojará una lectura de cero ya que los reactivos de amplificación del 
Neogen Sistema de Detección Molecular 2 - Ensayo de Detección Genética de STEC (stx y eae) y el sistema tienen una 
lectura de unidades relativas de luz de fondo (RLU).

En el raro caso de que se emita una señal de luz inusual, el algoritmo lo indicará como “Inspeccionar”. Neogen 
recomienda al usuario repetir el ensayo para aquellas muestras etiquetadas como Inspeccionar. Si el resultado sigue 
siendo Inspeccionar, proceda con la prueba de confirmación usando su método preferido (1, 2, 3) o según se especifique 
en las regulaciones locales.
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Tabla 4. Símbolos e información para diversos resultados del software.

Tipo de 
pozo

Símbolo del 
resultado del pozo Resultado Interpretación

Muestra + Positiva La muestra es presuntamente positiva para el patógeno objetivo.

Muestra – Negativa La muestra es negativa para el patógeno objetivo.

Muestra Inhibida

La matriz de la muestra fue inhibidora para el ensayo. Es posible 
que se requiera una repetición de la prueba. Para obtener más 
información, consulte la sección de solución de problemas y las 
instrucciones del producto del kit de ensayo.

Muestra ? Inspeccionar

No se pudo determinar la presencia o ausencia del patógeno 
objetivo. Es posible que se requiera una repetición de la prueba. 
Para obtener más información, consulte la sección de solución de 
problemas y las instrucciones del producto del kit de ensayo.

Muestra Error

No se detectó bioluminiscencia. Es posible que se requiera una 
repetición de la prueba. Para obtener más información, consulte la 
sección de solución de problemas y las instrucciones del producto 
del kit de ensayo.

Apéndice A. Interrupción por protocolo: Almacenamiento y nuevo análisis de las muestras
1. Para almacenar un lisado tratado con calor, vuelva a tapar el tubo de Solución de Lisis Neogen con una tapa limpia 

(consulte la sección 4.5, Lisis).

2. Para almacenar una muestra enriquecida, incube durante 18 horas como mínimo antes de almacenar.

3. Almacene entre 4 °C y 8 °C por hasta 72 horas.

4. Prepare una muestra almacenada para amplificación invirtiéndola 2 a 3 veces para mezclar.

5. Destape los tubos.

6. Coloque los tubos de lisado mezclados en el Bloque de Calor para el Sistema de Detección Molecular Neogen y 
caliéntelos a 100 °C ± 1 °C durante 5 ± 1 minutos.

7. Retire la gradilla descubierta de tubos de Solución de Lisis Neogen del Bloque de Calor para el Sistema de 
Detección Molecular Neogen y deje que se enfríe en la Inserción del Bloque de Frío para el Sistema de Detección 
Molecular Neogen al menos durante 5 minutos y por un máximo de 10 minutos. 

8. Siga el protocolo en la sección Amplificación que se detalla arriba.

Referencias:
1. Microbiology Laboratory Guidebook. U. S. Department of Agriculture (USDA) Food Safety and Inspection Service 

(FSIS) Microbiology Laboratory guidebook 5C.00. Detection and isolation of top seven Shiga toxin-producing 
Escherichia coli (STECs) from meat products and carcass and environmental sponges. Feb 4, 2019. 

2. US Food and Drug Administration Bacteriological Analytical Manual. Chapter 4A: Diarrheagenic Escherichia coli. 
October 2018.

3. ISO/TS 13136:2012: Microbiology of food and animal feed — Real-time polymerase chain reaction (PCR)-based 
method for the detection of food-borne pathogens — Horizontal method for the detection of Shiga toxin-producing 
Escherichia coli (STEC) and the determination of O157, O111, O26, O103 and O145 serogroups

4. U.S. Food and Drug Administration. Code of Federal Regulations, Title 21, Part 58. Good laboratory practice for 
nonclinical laboratory studies. 

5. ISO/IEC 17025. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.

6. ISO 7218. Microbiology of food and animal feeding stuffs - General rules for microbiological examination. 

7. Neogen Installation Qualification (IQ) / Operational Qualification (OQ) Protocols and Instructions for Neogen Molecular 
Detection System. Contacte a su representante de Neogen Food Safety para obtener una copia de este documento.

Explicación de los símbolos 
info.neogen.com/symbols



© Neogen Corporation 2024. All rights reserved.
Neogen is a trademark of Neogen Corporation.

All other trademarks are the property of their respective companies.

© 2024, Neogen. Tous droits réservés. 
Neogen est une marque de commerce de Neogen.

Toutes les autres marques de  
commerce appartiennent à leur propriétaire respectif.

FS00918A

Neogen Corporation  
620 Lesher Place Lansing, MI 48912 USA
www.neogen.com

Neogen Food Safety

Neogen Corporation 
620 Lesher Place 
Lansing, MI 48912 USA 
Neogen.com

Neogen Europe Ltd. 
The Dairy School 
Auchincruive 
Ayr, KA6 5HU 
Scotland, UK

Neogen Ireland, Ltd. 
Bray Business Park, Bray  
Co. Wicklow 
A98YV29, Ireland 



(Português)PT

1

Data de emissão: 2024-01

Instruções do produto
 

Ensaio de Detecção Molecular 2 - Teste de Detecção Genética de STEC 
(stx e eae)
Descrição e uso recomendado do produto
O Neogen® Ensaio de Detecção Molecular 2 - Teste de Detecção Genética de STEC (stx e eae) é utilizado com o 
Neogen® Sistema de Detecção Molecular para a detecção rápida e específica dos genes de toxina de shiga (stx1 e/ou 
stx2) e gene intimina (eae) da E. coli produtora de toxina de shiga (STEC, também conhecida como “E. coli produtora de 
verocitotoxina”) em alimentos enriquecidos e amostras ambientais de processos de alimentos. O termo STEC refere-
se aos patótipos de E. coli capazes de produzir a toxina de shiga do tipo 1 (Stx1), tipo 2 (Stx2), ou ambos, codificada 
pelos genes stx1 e stx2, respectivamente. STEC contendo genes de virulência para stx1 e/ou stx2 e eae (gene intimina 
envolvido na fixação e apagamento do fenótipo) são E. coli entero-hemorrágicas designadas (EHEC). O kit de triagem 
contém dois tubos de reagentes separados, um para detectar genes de virulência stx1 e/ou stx2 e outro para detectar 
eae de STEC (EHEC). O software do Neogen® Sistema de Detecção Molecular relata resultados separadamente para 
cada um dos ensaios e usa os resultados de ambos para chamar a amostra de positiva ou negativa para STEC (EHEC). 
Para uma positiva presuntiva de STEC (EHEC), ambos os alvos genéticos (stx1 e/ou stx2 e eae) devem ser positivos. O 
ensaio de stx não diferencia entre stx1 e stx2, mas detecta a presença de stx1 e/ou stx2.

O Neogen Ensaio de Detecção Molecular utiliza amplificação isotérmica mediada por alça para amplificar rapidamente 
sequências de ácidos nucleicos com alta especificidade e sensibilidade, combinadas com bioluminescência para 
detectar a amplificação. Os resultados positivos presuntivos são relatados em tempo real enquanto os resultados 
negativos são exibidos após a conclusão do ensaio. Os resultados positivos presuntivos devem ser confirmados por 
meio de seu método de preferência(1, 2, 3) ou conforme especificado pelos regulamentos locais.

O Neogen Ensaio de Detecção Molecular 2 - Teste de Detecção Genética de STEC (stx e eae) destina-se ao uso em 
ambiente laboratorial por profissionais treinados em técnicas laboratoriais. A Neogen não documentou o uso deste 
produto em outros setores que não o de alimentos e bebidas. Por exemplo, a Neogen não documentou este produto 
para testar amostras farmacêuticas, de cosméticos, clínicas ou veterinárias. O Neogen Ensaio de Detecção Molecular 
2 - Teste de Detecção Genética de STEC (stx e eae) não foi avaliado com todos os possíveis produtos e/ou processos 
alimentícios e protocolos de teste, tampouco com todas as estirpes de bactérias possíveis. 

Assim como em todos os métodos de teste, a fonte, a formulação e a qualidade do meio de enriquecimento podem 
influenciar os resultados. Fatores como métodos de amostragem, protocolos de teste, preparação de amostras, 
manuseio e técnica de laboratório também podem influenciar os resultados. A Neogen recomenda a avaliação do 
método, incluindo meio de enriquecimento no ambiente do usuário, usando um número suficiente de amostras com 
alimentos específicos e desafios microbianos para garantir que o método atenda aos critérios do usuário.

A Neogen avaliou o Neogen Ensaio de Detecção Molecular 2 - Teste de Detecção Genética de STEC (stx e eae) com 
água peptonada tamponada (BPW ISO) como caldo de enriquecimento. 

O Neogen® Equipamento de Detecção Molecular destina-se ao uso com amostras que passaram por tratamento térmico 
durante a etapa de lise do ensaio, projetado para destruir organismos presentes na amostra. Amostras que não foram 
tratadas com aquecimento de forma adequada durante a etapa de lise do ensaio podem ser consideradas um risco 
biológico potencial e NÃO devem ser inseridas no Neogen Equipamento de Detecção Molecular.

A Neogen Food Safety é certificada pela Organização Internacional de Normalização (ISO) 9001 para projeto e 
fabricação.

O kit de testes do Neogen Ensaio de Detecção Molecular 2 - Teste de Detecção Genética de STEC (stx e eae) contém 
48 testes de cada um dos reagentes stx e eae, conforme descrito na Tabela 1.



(Português)PT

2

Tabela 1. Componentes do kit Neogen Ensaio para Detecção Molecular.

Item Identificação Quantidade Conteúdo Comentários

Neogen® Solução de Lise 
(LS) 

Solução rosa 
em tubos 
transparentes

96 (12 tiras de 8 tubos) 580 µL de LS por 
tubo

Armazenados no 
rack e prontos 
para o uso

Tubos de reagentes 
do Neogen® Ensaio de 
Detecção Molecular 
2 - Teste de Detecção 
Genética de STEC (stx)

Tubos laranjas 48 (2 embalagens com 
3 tiras de 8 tubos)

Mistura de detecção 
e amplificação 
específica liofilizada 

Pronto para uso

Tubos de reagentes 
do Neogen® Ensaio de 
Detecção Molecular 2 - 
Teste de Detecção Genética 
de STEC (eae)

Tubos vermelhos 48 (2 embalagens com 
3 tiras de 8 tubos)

Mistura de detecção 
e amplificação 
específica liofilizada 

Pronto para uso

Tampas adicionais Tampas laranjas 96 (12 tiras de 8 tampas) Pronto para uso

Tampas adicionais Tampas 
vermelhas 96 (12 tiras de 8 tampas) Pronto para uso

Neogen® Controle de 
Reagentes (RC)

Tubos 
transparentes 
com tampa 
articulada

16 (2 embalagens de 
8 tubos individuais)

Mistura de DNA 
de controle, 
amplificação e 
detecção liofilizada

Pronto para uso

O Controle Negativo (NC), não fornecido no kit, é um meio de enriquecimento estéril, por exemplo, BPW ISO. Não use 
água como um NC. 

Um guia de início rápido está disponível em www.neogen.com

Segurança
O usuário deve ler, entender e seguir todas as informações de segurança contidas nas instruções do Neogen Sistema de 
Detecção Molecular e do Neogen Ensaio de Detecção Molecular 2 - Teste de Detecção Genética de STEC (stx e eae). 
Guarde as instruções sobre segurança para consulta posterior.

 ADVERTÊNCIA: indica uma situação de perigo que, se não evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves 
e/ou danos materiais.

 AVISO: indica uma situação potencialmente perigosa que, se não evitada, pode resultar em danos materiais.

     ADVERTÊNCIA
Não use o Neogen Ensaio de Detecção Molecular 2 - Teste de Detecção Genética de STEC (stx e eae) no diagnóstico 
de problemas de saúde em humanos ou animais.

O usuário deve treinar sua equipe com técnicas de testes atuais apropriadas: por exemplo, Boas Práticas de 
Laboratório(4), ISO/IEC 17025(5) ou ISO 7218(6).

Para reduzir os riscos associados a um resultado falso-negativo levando à liberação do produto contaminado:
• Siga o protocolo e realize os testes exatamente conforme especificado nas instruções do produto.
• Armazene o Neogen Ensaio de Detecção Molecular 2 - Teste de Detecção Genética de STEC (stx e eae) conforme 

indicado na embalagem e nas instruções do produto. 
• Utilize sempre o Neogen Ensaio de Detecção Molecular 2 - Teste de Detecção Genética de STEC (stx e eae) antes 

do vencimento.
• Utilize o Neogen Ensaio de Detecção Molecular 2 - Teste de Detecção Genética de STEC (stx e eae) para amostras 

alimentares e ambientais que tenham sido validadas internamente ou por um terceiro.
• Utilize o Neogen Ensaio de Detecção Molecular 2 - Teste de Detecção Genética de STEC (stx e eae) somente 

com superfícies, desinfetantes, protocolos e estirpes de bactérias que tenham sido validados internamente ou por 
um terceiro.
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• Para uma amostra ambiental que contém um tampão neutralizante com complexo de sulfonato de arila, faça uma 
diluição de 1:2 antes de testar (1 parte da amostra em 1 parte do caldo de enriquecimento estéril). Outra opção é 
transferir 10 µL do enriquecimento do tampão neutralizante para os tubos de Neogen Solução de Lise. Produtos 
Neogen® Sample Handling que incluem tampão neutralizante com complexo de sulfonato de arila: RS96010NB, 
RS9604NB, SSL10NB, SSL10NB2G, HS10NB, HS10NB2G e HS2410NB2G.

Para reduzir os riscos de exposição a produtos químicos e agentes biológicos nocivos:
• Execute testes de agentes patogênicos em um laboratório adequadamente equipado, sob o controle de pessoal 

bem treinado. O meio de enriquecimento incubado e equipamentos ou superfícies que tenham entrado em contato 
com o meio de enriquecimento incubado podem conter patógenos em níveis suficientes para apresentar riscos à 
saúde humana. 

• Sempre adote as práticas de segurança padrão em laboratórios, como usar trajes de proteção adequados e óculos 
de proteção ao manipular reagentes e amostras contaminadas.

• Evite o contato com o conteúdo do meio de enriquecimento e dos tubos de reagentes após a amplificação. 
• Descarte amostras enriquecidas de acordo com os regulamentos padrão locais/regionais/nacionais vigentes da 

indústria.
• Amostras que não foram tratadas com aquecimento de forma adequada durante a etapa de lise do ensaio 

podem ser consideradas um risco biológico potencial e NÃO devem ser inseridas no Neogen Equipamento de 
Detecção Molecular. 

Para reduzir os riscos de contaminação cruzada ao preparar o ensaio:
• Sempre use luvas (para proteger o usuário e evitar a introdução de nucleases).

Para reduzir os riscos de exposição a líquidos quentes:
• Não exceda a temperatura recomendada ao ajustar o aquecedor.
• Não exceda o tempo de aquecimento recomendado. 
• Utilize um termômetro calibrado adequado para verificar a temperatura do Neogen® Bloco de Aquecimento para 

Detecção Molecular (por exemplo, um termômetro de imersão parcial ou termômetro termopar digital, e não um 
termômetro de imersão total). O termômetro deve ser colocado no local indicado do Neogen Bloco de Aquecimento 
para Detecção Molecular.

AVISO
Para reduzir os riscos de contaminação cruzada ao preparar o ensaio: 
• Troque de luvas antes da hidratação do pellet dos reagentes.
• Recomenda-se o uso de ponteiras de pipeta estéreis, com barreira aerossol (filtros) e nível de biologia molecular.
• Utilize uma nova ponteira de pipeta para cada transferência de amostra.
• Utilize Boas Práticas Laboratoriais para transferir a amostra do meio de enriquecimento para o tubo de lise. Para 

evitar a contaminação da pipeta, o usuário pode decidir adicionar uma etapa de transferência intermediária. Por 
exemplo, o usuário pode transferir cada amostra enriquecida para um tubo estéril.

• Utilize uma estação de trabalho de biologia molecular contendo lâmpada germicida sempre que possível. 
• Periodicamente, descontamine as bancadas e os equipamentos do laboratório (pipetas, ferramentas de tampar/

destampar etc.) com uma solução de 1–5% (v:v em água) de água sanitária ou solução de remoção de DNA.

Para reduzir os riscos de um resultado falso-positivo:
• Nunca abra tubos de reagentes após a amplificação.
• Sempre descarte os tubos contaminados mergulhando-os em uma solução de água sanitária de 1–5% (v:v em água) 

por 1 hora, longe da área de preparação de ensaio.
• Nunca submeta os tubos de reagentes a autoclave após a amplificação.

Consulte a Planilha de Dados de Segurança para obter informações adicionais e informações sobre os regulamentos 
locais para descarte. 

Em caso de dúvidas sobre aplicações ou procedimentos específicos, acesse nosso site www.neogen.com ou entre em 
contato com o seu representante ou distribuidor local Neogen.

Responsabilidade do usuário
Os usuários são responsáveis por se familiarizar com as informações e instruções do produto. Visite nosso site  
www.neogen.com ou entre em contato com o representante ou distribuidor Neogen local para obter mais informações.
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Ao selecionar um método de teste, é importante considerar que fatores externos, como métodos de amostragem, 
protocolos de teste, preparo de amostras, manipulação, a técnica de laboratório utilizada e a própria amostra, podem 
influenciar nos resultados.

É de responsabilidade do usuário, ao selecionar qualquer método de teste ou produto, avaliar um número suficiente 
de amostras com as matrizes e testes microbiológicos que permitam assegurar que o método escolhido atenda aos 
critérios por ele estabelecidos.

Também é de responsabilidade do usuário determinar se o método de teste e os resultados atendem às exigências de 
seus clientes e fornecedores.

Como em qualquer outro método de teste, os resultados obtidos com qualquer produto da Neogen Food Safety não 
constituem garantia de qualidade das matrizes ou processos com eles testados.

Para ajudar os clientes a avaliar o método para diversas matrizes de alimentos, a Neogen desenvolveu o kit Neogen® 
Controle de Matriz para Detecção Molecular. Quando necessário, utilize o Neogen Controle de Matriz para Detecção 
Molecular (MC) para determinar se a matriz tem a capacidade de influenciar nos resultados do Neogen Ensaio de 
Detecção Molecular 2 - Teste de Detecção Genética de STEC (stx e eae). Teste diversas amostras representativas da 
matriz, isto é, amostras obtidas a partir de diferentes origens, durante qualquer período de validação quando adotar o 
método da Neogen, quando testar matrizes novas ou desconhecidas ou matrizes que tiverem passado por mudanças de 
processo ou matéria-prima.

Uma matriz pode ser definida como um tipo de produto com propriedades intrínsecas, tais como composição e 
processamento. As diferenças entre matrizes podem ser tão simples quanto os efeitos causados pelas diferenças em seu 
processamento ou apresentação, por exemplo, cru vs. pasteurizado, fresco vs. desidratado etc.

Limitação de garantias/recurso limitado
SALVO CONFORME DECLARADO EXPRESSAMENTE EM UMA SEÇÃO DE GARANTIA DE EMPACOTAMENTO DE 
PRODUTO INDIVIDUAL, A NEOGEN REJEITA TODAS AS GARANTIAS EXPRESSAS E IMPLÍCITAS, INCLUINDO, ENTRE 
OUTRAS, QUAISQUER GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO USO. 
Se ficar provado que qualquer produto da Neogen Food Safety se encontra defeituoso, a Neogen ou seu distribuidor 
autorizado procederá à respectiva substituição ou, se assim o decidir, restituirá o dinheiro da compra do produto. 
Estes são os seus únicos termos de recurso. A Neogen deverá ser prontamente notificada em até sessenta dias após a 
descoberta de qualquer defeito suspeito no produto, o qual deverá ser devolvido à Neogen. Entre em contato com o 
representante da Neogen ou distribuidor autorizado da Neogen para qualquer dúvida adicional.

Limitações de responsabilidade da Neogen
A NEOGEN NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR QUAISQUER DANOS, SEJAM DIRETOS, INDIRETOS, ESPECIAIS, 
ACIDENTAIS OU SUBSEQUENTES, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, PERDA DE LUCROS. Em nenhuma circunstância 
nem ao abrigo seja de qualquer teoria jurídica, a responsabilidade da Neogen deverá exceder o preço de compra dos 
produtos supostamente defeituosos. 

Armazenamento e descarte
Armazene o Neogen Ensaio de Detecção Molecular 2 - Teste de Detecção Genética de STEC (stx e eae) a 
2–8 °C (35–47 °F). Não congele. Mantenha o kit longe de luz durante o armazenamento. Após abrir o kit, verifique se a 
embalagem de alumínio não está danificada. Se a embalagem estiver danificada, não utilize. Após a abertura, os tubos 
de reagentes não utilizados devem sempre ser armazenados na embalagem resselável, juntamente com o dessecante 
para manter a estabilidade dos reagentes liofilizados. Armazene as embalagens resseláveis a 2–8 °C (35–47 °F) por, no 
máximo, 90 dias.

Não utilize o Neogen Ensaio de Detecção Molecular 2 - Teste de Detecção Genética de STEC (stx e eae) depois do 
vencimento. A data de validade e o número do lote estão anotados no rótulo externo da caixa. Após o uso, o meio de 
enriquecimento e os tubos Neogen Ensaio de Detecção Molecular 2 - Teste de Detecção Genética de STEC (stx e eae) 
podem conter materiais patogênicos. Quando o teste for concluído, siga os regulamentos padrão vigentes da indústria 
para descarte de resíduos contaminados. Consulte a Planilha de Dados de Segurança para obter informações adicionais 
e informações sobre os regulamentos locais para descarte. 

Instruções de uso
Siga todas as instruções com atenção. Caso contrário, pode haver resultados imprecisos.

Periodicamente, descontamine as bancadas e os equipamentos do laboratório (pipetas, ferramentas de tampar/
destampar etc.) com uma solução de 1–5% (v:v em água) de água sanitária ou solução de remoção de DNA. 
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O usuário deve concluir o treinamento de qualificação do operador (QO) do Sistema de Detecção Molecular Neogen, 
conforme descrito no documento “Protocolos e Instruções de Qualificação de Instalação (QI)/Qualificação Operacional 
(QO) para o Neogen Sistema de Detecção Molecular”(7).

Consulte a seção “Instruções Específicas para Métodos Comprovados” para obter os requisitos específicos:  
Tabela 3 para protocolos de enriquecimento conforme o Performance Tested MethodSM (PTM) Certificado nº 071902.

Enriquecimento de amostra
As Tabelas 2 e 3 oferecem orientação para protocolos gerais de enriquecimento de alimentos. 

É responsabilidade do usuário validar os protocolos de amostragem alternativos ou taxas de diluição para garantir que 
este método de teste atenda aos critérios do usuário.

Alimentos
1. Permita que o meio de enriquecimento BPW ISO mantenha o equilíbrio a 41,5 ± 1 °C. 

2. Combine, de forma asséptica, o meio de enriquecimento e a amostra. Para carnes e amostras altamente 
particuladas, recomenda-se o uso de sacos de amostra com filtro. 

3. Homogeneíze todas as matrizes e incube-as, conforme destacado na tabela do protocolo apropriado (vide Tabela 2 
ou 3).

Amostras ambientais
ADVERTÊNCIA: caso escolha utilizar tampão neutralizador que contém complexos de sulfonato de arila como a 
solução hidratante para a esponja, será necessário que você execute uma diluição de 1:2 (1 parte da amostra em 
1 parte do caldo de enriquecimento estéril) da amostra ambiental enriquecida antes de testar para reduzir os riscos 
de um resultado falso-negativo que levaria à liberação de produtos contaminados. Outra opção é transferir 10 µL do 
enriquecimento do tampão neutralizante para os tubos de Neogen Solução de Lise.

É responsabilidade do usuário validar os protocolos de amostragem alternativos ou taxas de diluição para garantir que 
este método de teste atenda aos critérios do usuário.

Tabela 2. Protocolos gerais de enriquecimento.

Matriz de amostra Tamanho 
da amostra

Volume do Caldo 
de Enriquecimento 

(mL) 
(pré-aquecido)

Temperatura de 
enriquecimento 

(± 1 °C)

Tempo de 
Enriquecimento 

(horas)

Volume da 
Análise da 

Amostra (μL)

Carne moída crua, em 
pedaços e iscas(a) 375 g 1125 BPW-ISO 41,5 10-18 20

Carnes cruas (suína, aves, 
ovina, bisão)(a) 375 g 1125 BPW-ISO 41,5 10-18 20

Folhas frescas(b) 200 g 450 BPW-ISO 41,5 18-24 20
Brotos(c) 25 g 225 BPW-ISO 41,5 18-24 20

Laticínios crus(d) 25 g ou 
25 mL 225 BPW-ISO 41,5 18-24 20

(a) Massageie com as mãos as amostras de carne bovina (carne moída, em pedaços e tiras) e carne crua (carne de porco 
moída, ave e carne não bovina) por 30–60 segundos para dispersar e quebrar os aglomerados após a adição de BPW-
ISO pré-aquecido. 

(b) Para as folhas frescas, enxágue as folhas com caldo de enriquecimento (BPW-ISO pré-aquecido) e agite-as por 
30–60 segundos. Não massageie ou homogeneíze as folhas. 

(c) Para os brotos, enxágue-as com caldo de enriquecimento (BPW-ISO pré-aquecido) por 30–60 segundos e não as 
massageie ou homogeneíze. 

(d) Homogeneíze as amostras de laticínios crus por 30 a 60 segundos após adicionar BPW-ISO. 
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Instruções específicas para métodos comprovados
Certificado AOAC® Performance Tested MethodSM (PTM) nº 071902

Nos programas PTM do Instituto de Pesquisa AOACSM, o Neogen Ensaio de Detecção Molecular 2 - Teste de Detecção 
Genética de STEC (stx e eae) foi constatado como um método eficiente para a detecção de STEC. As matrizes testadas 
no estudo são apresentadas na Tabela 3.

Tabela 3. Protocolos de enriquecimento segundo o Certificado AOAC PTMSM nº 071902.

Matriz de amostra Tamanho 
da 

amostra

Volume do Caldo 
de Enriquecimento 

(mL)

Temperatura de 
enriquecimento 

(± 1 °C)

Tempo de 
Enriquecimento 

(horas)

Volume da 
Análise da 

Amostra (μL)
Carne bovina 
moída(a) 375 g 1125 BPW-ISO 

(pré-aquecido) 41,5 10-18 20

Carne moída crua(a) 375 g 1125 BPW-ISO 
(pré-aquecido) 41,5 10-18 20

Carne moída crua(a) 25 g 225 BPW-ISO 
(pré-aquecido) 41,5 10-18 20

Carne de porco 
moída crua(a) 375 g 1125 BPW-ISO 

(pré-aquecido) 41,5 10-18 20

Partes cruas de 
aves(a) 375 g 1125 BPW-ISO 

(pré-aquecido) 41,5 10-18 20

Frango separado 
mecanicamente 25 g 225 BPW-ISO  

(pré-aquecido) 41,5 10-24 20

Espinafre(b) 200 g 450 BPW-ISO 
(pré-aquecido) 41,5 18-24 20

Brotos(c) 25 g 225 BPW-ISO 
(pré-aquecido) 41,5 18-24 20

Flor de cannabis 
seca, flor de 
cânhamo seca(4)

10 g 90 BPW-ISO 41,5 28-32 20

(a) Para as amostras de carne bovina (moída e iscas) adicione BPW-ISO pré-aquecido. Massageie-as com as mãos por 
30–60 segundos para dispersar e quebrar os aglomerados. 

(b) Para espinafre, adicione BPW-ISO pré-aquecido à matriz. Enxágue as folhas com líquido e agite-as cuidadosamente 
por 30–60 segundos. Não massageie ou homogeneíze as folhas. 

(c) Para os brotos, enxágue-as com caldo de enriquecimento (BPW-ISO pré-aquecido) por 30–60 segundos e não as 
massageie ou homogeneíze.

(d)  Flor de cannabis seca (>0,3% THC) e flor de cânhamo seca (≤0,3%THC)

Preparo da Neogen® Bandeja de Carga Rápida para Detecção Molecular

1. Umedeça um pano em uma solução de 1–5% (v:v em água) de água sanitária e limpe a Neogen Bandeja de Carga 
Rápida para Detecção Molecular.

2. Enxágue a Neogen Bandeja de Carga Rápida para Detecção Molecular com água.

3. Utilize uma toalha descartável para secar a Neogen Bandeja de Carga Rápida para Detecção Molecular.

4. Certifique-se de que a Neogen Bandeja de Carga Rápida para Detecção Molecular esteja seca antes de utilizá-la.
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Preparação do Neogen® Bloco de Resfriamento para Detecção Molecular
Coloque o Neogen Bloco de Resfriamento para Detecção Molecular diretamente sobre a bancada do laboratório: a 
Neogen Bandeja de Bloco de Resfriamento para Detecção Molecular não é utilizada. Utilize o bloco à temperatura 
ambiente do laboratório (20–25 °C). 

Preparo do Neogen® Bloco de Aquecimento para Detecção Molecular

Coloque o Neogen Bloco de Aquecimento para Detecção Molecular em uma unidade de aquecimento com bloco seco 
duplo. Ligue a unidade de aquecimento de bloco a seco e defina a temperatura para permitir que o Neogen Bloco de 
Aquecimento para Detecção Molecular alcance e mantenha a temperatura de 100 ± 1 °C. 

NOTA: dependendo da unidade de aquecimento, aguarde aproximadamente 30 minutos até que o Neogen Bloco de 
Aquecimento para Detecção Molecular alcance a temperatura. Utilizando um termômetro calibrado adequado (por 
exemplo, um termômetro de imersão parcial ou um termômetro digital de termopares, não um termômetro de imersão total) 
colocado no local indicado, verifique se o Neogen Bloco de Aquecimento para Detecção Molecular está a 100 ± 1 °C.

Preparo do Neogen® Equipamento de Detecção Molecular
1. Inicie o Software Neogen Sistema de Detecção Molecular e faça log in. Entre em contato com o representante 

Neogen Food Safety para garantir que você possui a versão mais atualizada do software. 

2. Ligue o Neogen Equipamento de Detecção Molecular.

3. Crie ou edite uma execução com dados para cada amostra. Consulte o Manual do Usuário do Neogen Sistema de 
Detecção Molecular para obter mais detalhes. 

3.1. A seleção do ícone STXEAE-2 no software seleciona duas cavidades adjacentes (como A1, A2, B1, B2, etc.), 
uma para o tubo do reagente stx e outra para o tubo do eae, pois cada amostra é executada com dois ensaios. 
O NC é configurado para cada tubo de reagente e um RC é configurado para o kit. 

STX2 STX2

STXEAE2

EAE2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2
A

B

C

D

E

F

G

H

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RC

NCNC

SAL-2

ECO-2

LIS-2

LMO-2

CAM-2

CRO-2

STXEAE-2

STX-2

EAE-2

MC-2

NOTA: o Neogen Equipamento de Detecção Molecular deve estar pronto para o uso antes de inserir a Neogen 
Bandeja de Carga Rápida para Detecção Molecular com os tubos de reação. Esta etapa de aquecimento leva 
aproximadamente 20 minutos e é indicada por uma luz LARANJA na barra de status do instrumento. Quando o 
equipamento estiver pronto para iniciar uma execução, a barra de status ficará VERDE.

Lise
Remova o fundo do Neogen Rack de Solução de Lise com uma chave de fenda ou espátula antes de inserir o Neogen 
Bloco de Aquecimento para Detecção Molecular. 
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1. Deixe que os tubos de Neogen Solução de Lise cheguem à temperatura ambiente (20–25 °C), deixando os racks 
fora de refrigeração de um dia para o outro (16–18 horas). A alternativa para equilibrar os tubos Neogen Solução 
de Lise à temperatura ambiente é posicioná-los na bancada do laboratório durante pelo menos 2 horas, incubá-
los em uma incubadora de 37 ± 1 °C por 1 hora ou colocá-los em um aquecedor com bloco seco duplo por 
30 segundos a 100 °C.

2. Inverta os tubos com tampa para misturar. Prossiga para a próxima etapa em até 4 horas após a inversão. 

3. Remova o caldo de enriquecimento da incubadora. 

4. Um tubo de Neogen Solução de Lise é necessário para cada amostra e do NC (meio de enriquecimento esterilizado).

4.1. As tiras de tubos de Neogen Solução de Lise podem ser cortadas para obter o número desejado de tubos. 
Selecione o número de tubos ou tiras de 8 tubos necessários. Coloque os tubos de Neogen Solução de Lise 
em um rack vazio.

4.2. Para evitar contaminação cruzada, destampe uma tira de tubo de Neogen Solução de Lise de cada vez e 
utilize uma nova ponteira de pipeta para cada etapa da transferência. 

4.3. Transfira a amostra enriquecida para os tubos de Neogen Solução de Lise, conforme descrito abaixo:

Primeiro, transfira cada amostra enriquecida para um tubo Neogen Solução de Lise individual. Por último, 
transfira o NC.

4.4. Use a Neogen® Ferramenta de Tampar/Destampar para Detecção Molecular - Lise para destampar uma tira 
de tubos de Neogen Solução de Lise — uma tira de cada vez. 

4.5. Descarte a tampa do tubo de Neogen Solução de Lise, se o lisado for mantido para novo teste, coloque as 
tampas em um recipiente limpo para reutilização após a lise. 

4.5.1. Para processar o lisado mantido, consulte o Apêndice A.

4.6. Transfira 20 µL de amostra para o tubo de Neogen Solução de Lise. 

5. Repita as etapas 4.4 a 4.6, conforme necessário, para o número de amostras a serem testadas.

6. Quando todas as amostras tiverem sido transferidas, transfira 20 µL de NC (meio de enriquecimento estéril, por 
exemplo, BPW) para um tubo Neogen Solução de Lise. Não use água como um NC. 

7. Verifique se a temperatura do Neogen Bloco de Aquecimento para Detecção Molecular está a 100 ± 1 °C. 

8. Coloque o rack descoberto de tubos Neogen Solução de Lise no Neogen Bloco de Aquecimento para Detecção 
Molecular e aqueça por 15 ± 1 minuto. Durante o aquecimento, a Neogen Solução de Lise mudará da cor rosa (frio) 
para amarelo (quente). 

8.1. Amostras que não foram tratadas com aquecimento de forma adequada durante a etapa de lise do ensaio 
podem ser consideradas um risco biológico potencial e NÃO devem ser inseridas no Neogen Equipamento de 
Detecção Molecular.

9. Retire o rack descoberto de tubos de Neogen Solução de Lise do Neogen Bloco de Aquecimento para Detecção 
Molecular e deixe esfriar no Neogen Bloco de Resfriamento para Detecção Molecular por pelo menos 5 minutos 
e no máximo 10 minutos. O Neogen Bloco de Resfriamento para Detecção Molecular, usado em temperatura 
ambiente sem a Neogen® Bandeja de Bloco de Resfriamento para Detecção Molecular, deve ser colocado 
diretamente sobre a bancada do laboratório. Quando resfriada, a Neogen Solução de Lise voltará à cor rosa. 

10. Retire o rack de tubos Neogen Solução de Lise do Neogen Bloco de Resfriamento para Detecção Molecular. 
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Amplificação 
1. Um tubo de reagente de Neogen Ensaio de Detecção Molecular 2 - Teste de Detecção Genética de STEC (stx) e 

um tubo de reagente de Neogen Ensaio de Detecção Molecular 2 - Teste de Detecção Genética de STEC (eae) é 
necessário para cada amostra e para o NC.

1.1. As tiras de tubos podem ser cortadas para obter o número de tubos desejado. Selecione o número de tubos 
de reagentes individuais ou de tiras de 8 tubos individuais necessárias para o Neogen Ensaio de Detecção 
Molecular 2 - Teste de Detecção Genética de STEC (stx) e para o Neogen Ensaio de Detecção Molecular 2 - 
Teste de Detecção Genética de STEC (eae). 

1.2. Coloque os tubos do Neogen Ensaio de Detecção Molecular 2 - Teste de Detecção Genética de STEC (stx) 
em um rack vazio de uma coluna.

1.3. Coloque os tubos do Neogen Ensaio de Detecção Molecular 2 - Teste de Detecção Genética de STEC (eae) 
na coluna adjacente da direita.

1.4. Evite agitar os pellets dos reagentes da parte inferior dos tubos.

2. Selecione um tubo Neogen Controle de Reagentes e coloque-o no rack.

3. Para o lisado NC, selecione um tubo de reagentes para o Neogen Ensaio de Detecção Molecular 2 - Teste de 
Detecção Genética de STEC (stx) e um para o Neogen Ensaio de Detecção Molecular 2 - Teste de Detecção 
Genética de STEC (eae).

4. Para evitar contaminação cruzada, destampe uma tira do tubo de reagente de Neogen Ensaio de Detecção 
Molecular 2 - Teste de Detecção Genética de STEC (stx ou eae) de cada vez e utilize uma nova ponteira de pipeta 
para cada etapa da transferência. 

5. Transfira cada um dos lisados para um tubo de reagente Neogen Ensaio de Detecção Molecular 2 - Teste de 
Detecção Genética de STEC (stx ou eae), conforme descrito abaixo.

5.1. Primeiro, transfira cada um dos lisados para um tubo de reagente Neogen Ensaio de Detecção Molecular 2 - 
Teste de Detecção Genética de STEC (stx), conforme descrito em 5.5 e 5.6. 

5.2. Depois, transfira cada um dos lisados para um tubo de reagente Neogen Ensaio de Detecção Molecular 2 - 
Teste de Detecção Genética de STEC (eae) na coluna adjacente da direita, conforme descrito em 5.5 e 5.6.

NOTA: utilize uma nova ponteira de pipeta para cada transferência. Não utilize a mesma ponteira de pipeta 
para o tubo de reagente do stx e do eae da mesma amostra de lisado.

5.3. Após todas as transferências de amostra de lisado, adicione o lisado NC a cada tubo de reagente do Neogen 
Ensaio de Detecção Molecular 2 - Teste de Detecção Genética de STEC (stx) e do Neogen Ensaio de 
Detecção Molecular 2 - Teste de Detecção Genética de STEC (eae).
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5.4. Transfira o lisado NC por último ao tubo de controle de reagentes. 

5.5. Use a Neogen® Ferramenta de Tampar/Destampar para Detecção Molecular - Reagente para destampar os 
tubos do reagente do Neogen Ensaio de Detecção Molecular 2 - Teste de Detecção Genética de STEC (stx ou 
eae), uma tira de cada vez. Descarte a tampa.

5.6. Transfira 20 µL de amostra de lisado da ½ superior do líquido (evite o precipitado) no tubo de Neogen 
Solução de Lise para o tubo de reagente do Neogen Ensaio de Detecção Molecular 2 - Teste de Detecção 
Genética de STEC (stx ou eae) correspondente. Dispense em um ângulo que evite a agitação dos pellets. 
Misture pipetando gentilmente 5 vezes.

NOTA: utilize uma nova ponteira de pipeta para cada transferência. Não utilize a mesma ponteira de 
pipeta para o tubo de reagente do stx e do eae da mesma amostra de lisado.

5.7. Repita a etapa 5.6 até que a amostra de lisado individual tenha sido adicionada a um tubo de reagente para o 
Neogen Ensaio de Detecção Molecular 2 - Teste de Detecção Genética de STEC (stx ou eae) correspondente 
na tira.

5.8. Cubra os tubos de reagentes do Neogen Ensaio de Detecção Molecular 2 - Teste de Detecção Genética 
de STEC (stx ou eae) com a tampa adicional fornecida e utilize o lado arredondado da Neogen Ferramenta 
de Tampar/Destampar para Detecção Molecular - Reagente para apertar com um movimento de vaivém, 
garantindo que a tampa fique bem apertada.

5.9. Repita as etapas 5.6 a 5.8 conforme necessário, para o número de amostras a serem testadas dos tubos de 
reagentes do Neogen Ensaio de Detecção Molecular 2 - Teste de Detecção Genética de STEC (stx e eae). 

5.10. Quando todas as amostras de lisado tiverem sido transferidas, repita as etapas de 5.6 a 5.8 para transferir 
20 µL de lisado NC para um tubo de reagente do Neogen Ensaio de Detecção Molecular 2 - Teste de 
Detecção Genética de STEC (stx) e do Neogen Ensaio de Detecção Molecular 2 - Teste de Detecção Genética 
de STEC (eae). 

5.11. Transfira 20 µL de lisado NC para um tubo de Neogen Controle de Reagentes. Dispense em um ângulo que 
evite a agitação dos pellets. Misture pipetando gentilmente 5 vezes.

Transfira cada amostra de lisado para os tubos de reagentes individuais de Neogen Ensaio de Detecção 
Molecular 2 - Teste de Detecção Genética de STEC (stx ou eae) primeiro e, em seguida, para o NC. Por 
último, hidrate o tubo Neogen Controle de Reagentes.

6. Carregue os tubos tampados em uma Neogen Bandeja de Carga Rápida para Detecção Molecular limpa e 
descontaminada e, em seguida, trave a tampa. 
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7. Analise e confirme a execução configurada no Software do Neogen Sistema de Detecção Molecular. 

8. Clique no botão Iniciar do software e selecione o instrumento a utilizar. A tampa do instrumento selecionado abre 
automaticamente.

9. Posicione a Neogen Bandeja de Carga Rápida para Detecção Molecular no Neogen Equipamento de Detecção 
Molecular e feche a tampa para iniciar o ensaio. Os resultados são fornecidos em 60 minutos, embora os positivos 
possam ser detectados ainda mais cedo. 

10. Depois que o ensaio estiver concluído, remova a Neogen Bandeja de Carga Rápida para Detecção Molecular do 
Neogen Equipamento de Detecção Molecular e descarte os tubos mergulhando-os em uma solução de 1–5% (v:v 
em água) de água sanitária por 1 hora, fora da área de preparação do ensaio.

AVISO: para minimizar o risco de falso-positivos por contaminação cruzada, nunca abra tubos de reagentes que 
contenham DNA amplificado. Isto inclui o reagente para Neogen Ensaio de Detecção Molecular 2 - Teste de Detecção 
Genética de STEC (stx e eae), o Neogen Controle de Reagentes e os tubos de Neogen Controle de Matriz. Sempre 
descarte os tubos de reagentes selados mergulhando-os em uma solução de 1–5% (v:v em água) de água sanitária por 
1 hora, fora da área de preparação do ensaio.

Resultados e Interpretação
Um algoritmo interpreta a curva de saída de luz que resulta da detecção da amplificação do ácido nucleico. 
Os resultados são analisados automaticamente pelo software e são codificados em cores de acordo com o resultado. 
Um resultado é determinado positivo ou negativo pela análise de diversos parâmetros exclusivos das curvas. Resultados 
positivos presuntivos são relatados em tempo real, enquanto resultados negativos e resultados de inspeção serão 
exibidos após a conclusão da execução. 

O software do Neogen Sistema de Detecção Molecular relata resultados separadamente para cada um dos ensaios 
(stx e eae) e usa os resultados de ambos para chamar a amostra de positiva ou negativa para STEC (EHEC) (consulte 
a Figura abaixo). Para uma positiva presuntiva de STEC (EHEC), ambos os alvos genéticos (stx1 e/ou stx2 e eae) 
devem ser positivos. Se algum dos ensaios individuais apresentar erro ou inspeção, o resultado final será erro ou 
inspeção. É necessário refazer o teste para representar corretamente o resultado final (consultar a tecla de resultado). 
O software também permite a configuração de ensaios individuais, se necessário, e a amostra de lisado ou lisado atual 
do enriquecimento pode ser testado novamente com os ensaios, seguindo as etapas descritas no Apêndice A para 
lisados mantidos e as etapas da seção Lise e Amplificação para o enriquecimento mantido.
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Teclas de resultado da amostra enriquecida de lisado

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

+
+
+
+

+

+

+

+
–-

? ?

?

?

?

? ?

?

?

?

?

?

?

-

-–
– –

–

–

–
–

+ Ambos positivos, resultado final positivo

stx positivo, eae negativo, resultado final negativo

stx positivo, eae com Inspecionar, resultado final com Inspecionar, reteste

stx positivo, eae com erro, resultado final com erro, reteste

stx negativo, eae positivo, resultado final negativo

stx negativo, eae negativo, resultado final negativo

stx negativo, eae com Inspecionar, resultado final com Inspecionar, reteste

stx negativo, eae com erro, resultado final com erro, reteste

stx com Inspecionar, eae positivo, resultado final com Inspecionar, reteste

stx com Inspecionar, eae negativo, resultado final com Inspecionar, reteste

stx com Inspecionar, eae com Inspecionar, resultado final com Inspecionar, reteste

stx com Inspecionar, eae com erro, resultado final com erro, reteste

stx com erro, eae positivo, resultado final com erro, reteste

stx com erro, eae negativo, resultado final com erro, reteste

stx com erro, eae com Inspecionar, resultado final com erro, reteste

stx com erro, eae com erro, resultado final com erro, reteste

Teclas de controle negativo

STX2

STX2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

EAE2
NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

EAE2

NC Válido para ambos, ligação válida

Válido para um, outro com erro, link com erro, reteste

Válido para um, outro inválido, link inválido, reteste

Ambos com erro, link com erro, reteste

Ambos inválidos, link inválido, reteste

Um com erro, outro inválido, link com erro, reteste

NC

NC

NC

Amostras positivas presuntivas devem ser confirmadas conforme os procedimentos operacionais padrão de 
laboratórios, ou seguindo o método de confirmação de referência apropriado(1, 2, 3), começando com a transferência 
do caldo de enriquecimento primário para as placas seletivas e a confirmação de isolados por meio de métodos 
bioquímicos, microscópicos e sorológicos apropriados. Para matrizes especificadas pelo MLG 5C, a separação 
imunomagnética deve ser feita antes do plaqueamento no meio selecionado.

NOTA: até mesmo uma amostra negativa não resultará em leitura zero, pois o sistema e os reagentes de amplificação 
do Neogen Ensaio de Detecção Molecular 2 - Teste de Detecção Genética de STEC (stx e eae) tem uma leitura de 
Unidades Relativas de Luz (URL) em “plano de fundo”.

Em casos raros de saída de luz fora do comum, o algoritmo rotula o caso como Inspecionar. A Neogen recomenda que o 
usuário repita o ensaio para qualquer amostra Inspecionar. Se o resultado continuar como “Inspecionar”, prossiga com o 
teste de confirmação utilizando o método de sua preferência(1, 2, 3) ou conforme especificado pelos regulamentos locais.
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Tabela 4. Símbolos e informações para diversos resultados de software.

Tipo de 
poço

Símbolo de 
resultado do poço Resultado Interpretação

Amostra + Positivo A amostra é positiva presuntiva para o patógeno alvo.

Amostra – Negativo A amostra é negativa presuntiva para o patógeno alvo.

Amostra Inibido
A matriz da amostra foi inibitória para o ensaio. Pode ser necessário 
um novo teste. Consulte a seção de resolução de problemas e o kit 
de Instruções do Produto do ensaio para obter mais informações.

Amostra ? Inspecionar

A presença ou ausência do patógeno alvo foi indeterminada. Pode 
ser necessário um novo teste. Consulte a seção de resolução de 
problemas e o kit de Instruções do Produto do ensaio para obter 
mais informações.

Amostra Erro
Não foi detectada bioluminescência. Pode ser necessário um 
novo teste. Consulte a seção de resolução de problemas e o kit de 
Instruções do Produto do ensaio para obter mais informações.

Apêndice A. Interrupção de protocolo: armazenamento e novo teste das amostras
1. Para armazenar um lisado tratado termicamente, tampe novamente o tubo de Neogen Solução de Lise com uma 

tampa limpa (consulte a seção “Lise”, 4.5).

2. Para armazenar uma amostra enriquecida, incube-a por no mínimo 18 horas antes do armazenamento.

3. Armazene entre 4 e 8 °C por até 72 horas.

4. Prepare uma amostra armazenada para amplificação invertendo de 2 a 3 vezes para misturar.

5. Destampe os tubos.

6. Coloque os tubos de lisado misturados no Neogen Bloco de Aquecimento para Detecção Molecular e aqueça a 
100 ± 1 °C por 5 ± 1 minuto.

7. Retire o rack de tubos Neogen Solução de Lise do Neogen Bloco de Aquecimento para Detecção Molecular e deixe 
esfriar no Neogen Bloco de Resfriamento para Detecção Molecular por pelo menos 5 minutos e no máximo 10 
minutos. 

8. Continue o protocolo na seção Amplificação detalhada acima.

Referências:
1. Microbiology Laboratory Guidebook. U. S. Department of Agriculture (USDA) Food Safety and Inspection Service 

(FSIS) Microbiology Laboratory guidebook 5C.00. Detection and isolation of top seven Shiga toxin-producing 
Escherichia coli (STECs) from meat products and carcass and environmental sponges. Feb 4, 2019. 

2. US Food and Drug Administration Bacteriological Analytical Manual. Chapter 4A: Diarrheagenic Escherichia coli. 
October 2018.

3. ISO/TS 13136:2012: Microbiology of food and animal feed — Real-time polymerase chain reaction (PCR)-based 
method for the detection of food-borne pathogens — Horizontal method for the detection of Shiga toxin-producing 
Escherichia coli (STEC) and the determination of O157, O111, O26, O103 and O145 serogroups

4. U.S. Food and Drug Administration. Code of Federal Regulations, Title 21, Part 58. Good laboratory practice for 
nonclinical laboratory studies. 

5. ISO/IEC 17025. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.

6. ISO 7218. Microbiology of food and animal feeding stuffs – General rules for microbiological examination. 

7. Neogen Installation Qualification (IQ) / Operational Qualification (OQ) Protocols and Instructions for Neogen 
Molecular Detection System. Contate seu representante da Neogen Food Safety para obter uma cópia deste 
documento.

Explicação dos símbolos 
info.neogen.com/symbols
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製品情報
 

病原菌検出アッセイ2 - STEC遺伝子スクリーニング (stx/eae) 用
製品の概要および用途
Neogen® 病原菌検出アッセイ2 - STEC遺伝子スクリーニング (stx /eae) 用は、増菌した食品および食品製造工程の環境検体
中における志賀毒素遺伝子（stx1および／またはstx2）およびインチミン遺伝子 (eae) を志賀毒素産生性大腸菌（STECあるいは

「Vero毒素産生性大腸菌」とも呼ばれる）から特異的な病原体を迅速に検出するために、Neogen® 病原菌自動検出システムと
ともに使用されます。STECとはstx1遺伝子によってコードされる志賀毒素1 (Stx1) またはstx2遺伝子によってコードされる志賀
毒素2 (Stx2) のいずれか、もしくはその両方を産生する大腸菌の病原型を指します。STECはstx1および／またはstx2およびeae 

（付着および消失表現型に関与するインチミン遺伝子）の病原性遺伝子を保有しており、腸管出血性大腸菌 (EHEC) とも称さ
れます。キットには試薬チューブ2本が含まれます。1本はSTEC (EHEC) が保有する病原性遺伝子stx1および／もしくはstx2検
出に使用し、残り1本はeae検出に使用します。Neogen® 病原菌自動検出システムのソフトはアッセイごとに別々の結果を表示
し、両方のアッセイ結果をもとにSTEC (EHEC) 陽性または陰性の判定を行います。両方の標的遺伝子（stx1および／またはstx2
およびeae）が陽性になった場合、STEC (EHEC) 推定陽性と判断します。stxアッセイはstx1やstx2を特定することはできません
が、stx1および／またはstx2の存在を検出できます。
Neogen病原菌検出アッセイは、増幅した遺伝子を検出するために、高い特異性と感度で核酸配列を迅速に増幅するLAMP法
と、生物発光を組み合わせています。推定陽性結果はリアルタイムに表示され、陰性結果は検査が完了してから表示されます。結
果が陽性と推定される場合は、任意の別の方法(1, 2, 3)または行政の規制によって指定されたとおりに確認する必要があります。
Neogen 病原菌検出アッセイ2 - STEC遺伝子スクリーニング (stx/eae) 用は、検査技術の訓練を受けた技術者が検査室環境
で使用することを想定しています。Neogenは、食品または飲料以外の産業における本製品の使用に関しては検証しておりませ
ん。たとえば、Neogenは、本製品を医薬品、化粧品、臨床または動物診断検体の検査で使用することについて検証しておりませ
ん。Neogen 病原菌検出アッセイ2 - STEC遺伝子スクリーニング (stx/eae) 用は、可能性のあるすべての食品や食品製造工程、検
査プロトコル、あるいはすべての菌株について評価されたわけではありません。 
すべての検査法と同様に、増菌ブロスのメーカーや組成、品質などの要因が結果に影響する場合があります。採取方法、検査プロ
トコル、検体の準備、取り扱い、および検査手技などの要因が結果に影響する場合もあります。Neogenは、検査方法がお客様の
基準を確実に満たすように、お客様の環境において、特定の食品および菌株を用いて十分な数の検体で、増菌ブロスを含む検査
方法を評価することをお勧めします。
Neogenは、緩衝ペプトン水 (BPW)-ISO前増菌ブロスを使用して、Neogen 病原菌検出アッセイ2 - STEC遺伝子スクリーニング 
(stx/eae) 用を評価してきました。 
Neogen® 病原菌自動検出システムの装置は、アッセイのライシスステップ中に熱処理を行った検体を測定することを目的として
おり、検体中に存在する微生物を溶菌するように設計されています。アッセイのライシスステップ中に適切な熱処理を行っていな
い検体は、潜在的バイオハザードと考えられる可能性がありますので、Neogen病原菌自動検出システムの装置内には入れない
でください。
Neogen 食品衛生管理製品部門は、設計と製造についてISO（国際標準化機構）9001認証を取得しています。
Neogen 病原菌検出アッセイ2 - STEC遺伝子スクリーニング (stx/eae) 用検査キットには表1に記載のとおり、stxおよびeaeのそ
れぞれ48回分の試薬が含まれます。
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表1. Neogen病原菌検出アッセイキットの内容。

品目 特徴 数量 内容 コメント

Neogen® ライシス液（LS溶液） クリアチューブに入
ったピンク色の液体

96検査分（8連チューブ12
セット）

チューブ1本につきLS 
580 μL

ラック入り、
調整済み

Neogen® 病原菌検出アッセイ
2 - STEC遺伝子スクリーニン
グ (stx) 用試薬チューブ

オレンジ色チューブ 48検査分（8連チューブ3セ
ット入り2パウチ）

凍結乾燥済み特異的増
幅試薬および検出試薬 調整済み

Neogen® 病原菌検出アッセイ
2 - STEC遺伝子スクリーニン
グ (eae) 用試薬チューブ

赤色チューブ 48検査分（8連チューブ3セ
ット入り2パウチ）

凍結乾燥済み特異的増
幅試薬および検出試薬 調整済み

予備キャップ オレンジ色キャップ 96検体分（8連キャップ12
セット） 調整済み

予備キャップ 赤色キャップ 96検体分（8連キャップ12
セット） 調整済み

Neogen® 試薬コントロール 
(RC)

フリップトップ式クリ
アチューブ

16検査分（チューブ8本入り
2パウチ）

凍結乾燥済みコントロ
ールDNA、増幅試薬お
よび検出試薬

調整済み

陰性コントロール (NC)（キットには付属しません）は、BPW-ISOなどの滅菌済前増菌培地です。水は陰性コントロールとして使
用しないでください。 
クイックスタートガイドは、www.neogen.com でご覧いただけます。

安全性
Neogen病原菌自動検出システムとNeogen 病原菌検出アッセイ2 - STEC遺伝子スクリーニング (stx/eae) 用の製品情報に記載
のすべての安全情報を読み、理解し、遵守してください。また、今後参照できるように、この安全性指示を保管しておいてください。
 警告： 警告は、それを避けなければ死亡または重篤な傷害ないし物的損害が発生しうる危険な状況を示します。
 注記： 回避できない場合、物的損害が起こり得る危険な状況を示します。

    警告
Neogen 病原菌検出アッセイ2 - STEC遺伝子スクリーニング (stx/eae) 用は、ヒトまたは動物の病態診断に使用しないでくださ
い。
検査実施担当者に適切な検査技術を身につけるように指導してください（例： Good Laboratory Practices(4)、ISO/IEC 
17025(5)、ISO 7218(6)）。
汚染製品の出荷につながる偽陰性結果に伴うリスクを回避するために：
• プロトコルに従い、製品情報に記載のとおりに検査を行ってください。
• Neogen 病原菌検出アッセイ2 - STEC遺伝子スクリーニング (stx/eae) 用は、外箱表示および製品情報に記載のとおりに保

管してください。 
• Neogen 病原菌検出アッセイ2 - STEC遺伝子スクリーニング (stx/eae) 用は、有効期限までに必ず使用してください。
• Neogen 病原菌検出アッセイ2 - STEC遺伝子スクリーニング (stx/eae) 用は、社内または第三者による検証を行った食品検

体および環境検体に使用してください。
• Neogen 病原菌検出アッセイ2 - STEC遺伝子スクリーニング (stx/eae) 用は、社内または第三者によるバリデーションが行

われた表面、殺菌剤、プロトコル、菌株のみに使用してください。
• アリルスルホン酸塩添加中和緩衝液を含む環境検体については、試験前に1:2の希釈（検体1に対して滅菌増菌ブロス1） 

を行ってください。別の方法としては、中和緩衝液増菌ブロス10 μLをNeogenライシスチューブに滴下します。 Neogen® 検体
処理製品のうち、アリルスルホン酸塩添加中和緩衝液を含む製品は、RS96010NB、RS9604NB、SSL10NB、 
SSL10NB2G、HS10NB、HS10NB2G、HS2410NB2Gです。

化学物質およびバイオハザードへの暴露に伴う危険を回避するために：
• 技能訓練を受けた検査実施担当者の管理下で、適切な設備のある検査室にて食中毒菌検査を行ってください。培養済み増

菌ブロスおよび培養済み増菌ブロスと接触する機器または接触面には、人体に有害となりうる量の病原体が含まれている
可能性があります。 

• 試薬および汚染された検体を取り扱う際は、適切な保護衣、保護メガネの装着など、標準的な検査室の安全手順に常に従っ
てください。

• 増菌後のブロスや、増幅後の試薬チューブ内容物には触れないでください。 
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• 現行の地方／地域／国の規制基準に従って、増菌された検体を廃棄してください。
• アッセイのライシスステップ中に適切な熱処理を行っていない検体は、潜在的バイオハザードと考えられる可能性があります

ので、Neogen病原菌自動検出システムの装置内には入れないでください。 
アッセイ準備中の交差汚染に伴う危険を回避するために：
• 手袋を必ず着用してください（ユーザー保護と遺伝子の混入を避けるため）。
高温の液体への暴露に伴う危険を回避するために：
• ヒーターの温度設定を推奨温度以上にしないでください。
• 推奨される加熱時間を超えないでください。 
• 適切な校正済みの温度計を使用して、Neogen® 病原菌検出ヒートブロックインサートの温度を確認してください（例：浸線付

温度計またはデジタル熱電対温度計。全浸没温度計は使用しないこと）。温度計は、必ずNeogen病原菌検出ヒートブロック
インサートの指定の部位に設置してください。

注記
アッセイ準備中の交差汚染に伴う危険を回避するために： 
• 試薬ペレットを水和する前に、手袋を交換してください。
• 滅菌済みのエアロゾルバリア材（フィルター付）、分子生物学グレードのピペットチップの使用を推奨します。
• 検体ごとに新しいピペットチップを使用してください。
• GLP（医薬品安全性試験実施基準）に従って検体を増菌ブロスからライシスチューブに移してください。ピペットの汚染を回

避するため、中間的な滴下ステップを追加することもできます。例えば、増菌された各検体を滅菌チューブに分注することが
できます。

• 利用可能な場合は、殺菌灯が装備された病原菌取扱エリアを使用してください。 
• 検査室の作業台および備品（ピペット、キャップ／デキャップツール等）は、水で1～5%（v/v）に希釈した家庭用漂白液または

DNA除去用液を使用して定期的に除染してください。
偽陽性の結果に伴う危険を回避するために：
• 増幅後の試薬チューブは絶対に開けないでください。
• 汚染されたチューブは、常に、水で1～5%（v/v）に希釈した家庭用漂白液に1時間浸漬した後、アッセイの準備作業領域から

隔離して、廃棄してください。
• 増幅後の試薬チューブは絶対にオートクレーブで加熱滅菌処理しないでください。
廃棄に関する詳細および行政の規制については、安全データシートをご参照ください。 
具体的な用途や手順についてご質問がありましたら、当社のウェブサイト (www.neogen.com) をご覧いただくか、Neogen販売
担当者または取り扱い販売店までお問い合わせください。

お客様の使用責任
お客様には、使用前に製品説明書および製品情報を熟知していただく責任があります。詳細につきましては、当社ウェブサイト
www.neogen.com をご覧いただくか、お近くのNeogen販売担当者または販売店にお問い合わせください。
検査方法を選択する際には、採取方法、検査プロトコル、検体の準備、取り扱い、検査手技、検体自体などの外的要因が結果に影
響することを認識することが重要です。
検査方法または製品を選択する際に、適切なマトリックスおよび微生物負荷を用いて十分数の検体を評価して、選択した試験方
法がお客様の基準を満たすことをお客様の責任でご確認ください。
また、検査方法および結果が顧客または供給業者の要件を満たしているかについても、事前にお客様の責任でご確認ください。
どの検査方法を使用した場合でも、Neogen食品衛生管理製品を用いて得られた結果は、検査を実施した食品マトリックスまた
は工程の品質を保証するものではありません。
各種食品マトリックスの検査方法の評価にご利用いただくため、NeogenではNeogen® 病原菌検出マトリックスコントロールキット
をご用意しました。必要に応じて、Neogen病原菌検出マトリックスコントロール (MC) を使用し、対象マトリックスがNeogen 病原
菌検出アッセイ2 - STEC遺伝子スクリーニング (stx/eae) 用の検査結果に影響を及ぼすかどうかを判定してください。Neogenの
検査法を採用する場合、または新規や由来の不明なマトリックス、あるいは原材料を加工したマトリックスや加工工程が変更され
たマトリックスを検査する場合は、検証期間中に、マトリックスの標準となる複数の検体（由来の異なる検体）を検査してください。
マトリックスは、成分や加工状態など固有の特性を備える製品の種類として定義されます。マトリックス間の違いは、加工や外観

（例：未加工か滅菌済みか、新鮮か乾物か、等）の違いに起因する効果と同じように単純な場合があります。
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保証の範囲／賠償の制限
個々の製品パッケージの限定保証条項に明示されている場合を除き、NEOGENは明示または黙示を問わず、製品または特定の
目的への適合性に関する保証を含むがこれに限定されない、いかなる種類の保証も負いかねます。Neogen食品衛生管理製品
部門の製品に欠陥があった場合、Neogenまたは指定販売店で交換あるいは製品購入価格の払い戻しをいたします。対応は上
記のみとさせていただきます。製品の欠陥が疑われる場合は、判明した時点から60日以内に速やかにNeogenに通知し、製品を
Neogenに返品する必要があります。ご不明な点がございましたら、Neogen の担当者または Neogen の正規代理店までお問い
合わせください。

Neogenの保証責任範囲
NEOGENは、直接的、間接的、特殊なもの、偶発的または必然的であるかを問わず、利益損失を含むがこれに限定されないあら
ゆる損失または損害に対しての責任を負わないものとします。いかなる場合も、いかなる法的理論の下でも、Neogenの保証責任
範囲は、欠陥と申し立てられた製品の購入金額を超えないものとします。 

保管と廃棄
Neogen 病原菌検出アッセイ2 - STEC遺伝子スクリーニング (stx/eae) 用は2～8°C (35～47°F) で保管してください。冷凍しな
いでください。冷暗所で保管してください。キット開封後は、ホイルパウチが破損していないことを確認してください。パウチが破損
している場合は、使用しないでください。開封後、使用しない試薬チューブは、凍結乾燥試薬の安定性を保つため、乾燥剤と共に
再密閉可能なパウチ内に必ず保管してください。封をしたパウチは2～8°C (35～47°F) で、90日間保管できます。
有効期限が過ぎたNeogen 病原菌検出アッセイ2 - STEC遺伝子スクリーニング (stx/eae) 用は使用しないでください。使用期限
とロット番号は箱の外側のラベルに記載しています。使用後、前増菌培地およびNeogen 病原菌検出アッセイ2 - STEC遺伝子ス
クリーニング (stx/eae) 用には病原性の物質が含まれている可能性があります。検査終了後は、汚染廃棄物に関する現行の業界
基準に従って廃棄してください。廃棄に関する詳細および行政の規制については、安全データシートをご参照ください。 

使用方法
すべての指示に、注意深く従ってください。従わない場合、正確な結果が得られないことがあります。
検査室の作業台および備品（ピペット、キャップ／デキャップツール等）は、水で1～5%（v/v）に希釈した家庭用漂白液またはDNA
除去用液を使用して定期的に除染してください。 
ユーザーは、「Neogen病原菌自動検出システムの設置資格（IQ）／操作資格（OQ）プロトコルと手順」（7）に記載のとお
り、Neogen病原菌自動検出システムのオペレーター資格（OQ）トレーニングを受講する必要があります。
具体的な要件については、「バリデート済みメソッドに関する具体的な指示」の項を参照してください：  
表3. Performance Tested MethodSM (PTM) 認定証 #071902に基づく前増菌プロトコル。
検体の増菌
表2、3には、食品を増菌する場合の一般的なガイドラインを示しています。 
この検査法がお客様の基準に合致するかを確かめるため、別の採取プロトコルまたは希釈率で事前に確認いただき、お客様の
責任で使用の可否をご判断ください。
食品
1. BPW ISO前増菌培地を予め41.5 ± 1℃になるように加温します。 
2. 増菌培地と検体を無菌的に混合します。すべての肉検体および微粒子を多く含む検体に関しては、フィルター付きホモジナイ

ザーバッグの使用を推奨します。 
3. すべてのマトリックスを混合し、適切なプロトコル表（表2または表3を参照）の概要に従って培養します。
環境検体
警告：アリルスルホン酸複合体をスポンジの水和溶液として含む中和バッファーの使用を選択する場合には、汚染された製品
の出庫につながる偽陰性の伴うリスクを回避するために、検査を行う前に増菌環境検体の1：2の希釈液（検体1に対し滅菌増
菌ブロス1）を行う必要があります。別の方法としては、中和緩衝液増菌ブロス10 μLをNeogenライシスチューブに滴下します。

この検査法がお客様の基準に合致するかを確かめるため、別の採取プロトコルまたは希釈率で事前に確認いただき、お客様の
責任で使用の可否をご判断ください。
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表2. 一般的な増菌プロトコル。

検体マトリックス 検体量 前増菌ブロス 
量 (mL) 

（加温済み）

増菌温度  
(± 1°C)

増菌時間
（時間）

検体の分析量 
(μL)

生の牛ひき肉、角切り肉、切り
落とし肉(a) 375 g 1125 BPW-ISO 41.5 10-18 20

生肉（豚肉、鶏肉、子羊の肉、
野牛の肉）(a) 375 g 1125 BPW-ISO 41.5 10-18 20

葉状作物(b) 200 g 450 BPW-ISO 41.5 18-24 20

もやし(c) 25 g 225 BPW-ISO 41.5 18-24 20

生乳(d) 25 gもしくは25 mL 225 BPW-ISO 41.5 18-24 20
(a) 加温済みBPW-ISOを加えた後、かたまりをほぐすために、牛肉（ひき肉、角切り肉、切り落とし肉）および生肉（豚肉、鶏肉、牛肉

以外の肉）検体を30秒から60秒間手で揉みます。 
(b) 葉状作物に前増菌ブロス（加温済みBPW-ISO）を注ぎ、30秒から60秒間静かにかき混ぜます。葉を揉んだり、ホモジナイズは

行わないでください。 
(c) 30秒から60秒間前増菌ブロス（加温済みBPW-ISO）をもやしに注ぎます。揉んだり、ホモジナイズは行わないでください。 
(d) 加温済みBPW-ISOを加えた後、生乳検体を30秒から60秒間ホモジナイズします。 

バリデート済みメソッドに関する具体的な指示
AOAC® Performance Tested MethodSM (PTM) 認証 #071902

AOAC Research Institute PTMSM の試験において、Neogen 病原菌検出アッセイ2 - STEC遺伝子スクリーニング (stx/eae) 用
は、STECの検出に有効な方法であることが確認されています。上記試験において検査の対象となったマトリックスを表3に掲載
します。
表3. AOAC PTMSM 認証 #071902に従う増菌プロトコル。

検体マトリックス 検体量 前増菌ブロス 
量 (mL)

増菌温度 (± 1°C) 増菌時間
（時間）

検体の分析量 
(μL)

生の牛切り落とし肉(a) 375 g 1125 BPW-ISO（加温済み） 41.5 10-18 20

生の牛ひき肉(a) 375 g 1125 BPW-ISO（加温済み） 41.5 10-18 20

生の牛ひき肉(a) 25 g 225 BPW-ISO（加温済み） 41.5 10-18 20

生の豚ひき肉(a) 375 g 1125 BPW-ISO（加温済み） 41.5 10-18 20

生の鶏肉(a) 375 g 1125 BPW-ISO（加温済み） 41.5 10-18 20

機械分離鶏肉 25 g 225 BPW-ISO  
(温めておくこと) 41.5 10-24 20

ほうれん草(b) 200 g 450 BPW-ISO（加温済み） 41.5 18-24 20

もやし(c) 25 g 225 BPW-ISO（加温済み） 41.5 18-24 20

乾燥大麻の花、乾燥麻
の花(4) 10 g 90 BPW-ISO 41.5 28-32 20

(a) 牛肉検体（牛ひき肉、切り落とし肉）に加温済みBPW-ISOを加えます。かたまりをほぐすために、30秒から60秒間手で揉み
ます。 
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(b) マトリックスに加温済みBPW-ISOを入れます。ほうれん草に前増菌ブロスを注ぎ、30秒から60秒間静かにかき混ぜてます。葉
を揉んだり、ホモジナイズは行わないでください。 

(c) 30秒から60秒間前増菌ブロス（加温済みBPW-ISO）をもやしに注ぎます。揉んだり、ホモジナイズは行わないでください。
(d)  乾燥大麻の花 (THCが 0.3% を上回る) と乾燥麻の花 (THC が 0.3% 未満)
Neogen® 病原菌検出スピードローダートレイの準備
1. 水で1～5%（v/v）に希釈した家庭用漂白液で湿らせた布か使い捨て用タオルを使って、Neogen病原菌検出スピードローダー

トレイを拭きます。
2. 水でNeogen病原菌検出スピードローダートレイを濯ぎます。
3. 使い捨てペーパータオル等で、Neogen病原菌検出スピードローダートレイを拭きます。
4. 使用前に、Neogen病原菌検出スピードローダートレイが乾燥していることを確認してください。
Neogen® 病原菌検出チルブロックインサートの準備
Neogen病原菌検出チルブロックインサートを作業台の上に直に置きます：Neogen 病原菌検出チルブロックインサートを室温

（20～25℃）に置きます。 
Neogen® 病原菌検出ヒートブロックインサートの準備
Neogen病原菌検出ヒートブロックインサートをドライダブルブロックヒーターユニットに入れます。ドライブロックヒーターユニッ
トをオンにして、温度を100 ± 1°Cに設定します。Neogen病原菌検出ヒートブロックインサートが設定温度に達したら、温度を保
持します。 

注：使用するヒーターユニットによっては、Neogen病原菌検出ヒートブロックインサートが設定温度に達するまでに約30分か
かります。適切な校正済みの温度計（例：浸線付温度計またはデジタル熱電対温度計。全浸没温度計は使用しないこと）を指定
の部位に設置し、Neogen病原菌検出ヒートブロックインサートが100 ± 1°Cであることを確認します。

Neogen® 病原菌自動検出システムの準備
1. Neogen病原菌自動検出システム用ソフトウェアを起動してログインします。お使いのソフトウェアが最新バージョンであるか

どうかを確認するには、Neogen食品衛生管理製品の営業担当者までお問い合わせください。 
2. Neogen病原菌自動検出システムの装置の電源を入れます。
3. 各検体のデータを含む検出結果を作成、編集します。詳細については、Neogen病原菌自動検出システムユーザーマニュアル

を参照してください。 
3.1. ソフトウェアのSTXEAE-2アイコンを選択すると、隣接する2つのウェル（例：A1、A2、B1、B2）が選択されます。2つのア

ッセイを用いて各検体を測定するため、stx試薬チューブおよびeae試薬チューブごとにウェルが1つ選択されます。各
試薬チューブ用にNCが配置され、キット用に1つのRCが配置されます。 

STX2 STX2

STXEAE2

EAE2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2
A

B

C

D

E

F

G

H

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RC

NCNC

SAL-2

ECO-2

LIS-2

LMO-2

CAM-2

CRO-2

STXEAE-2

STX-2

EAE-2

MC-2

注：Neogen病原菌自動検出システムは、反応チューブと共にNeogen病原菌検出スピードローダートレイを入れる前に、スタン
バイ状態になっている必要があります。この加熱ステップには約20分かかり、装置のステータスバーがオレンジ色に点灯します。
装置の準備ができると、ステータスバーは緑色に変わります。
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ライシス
Neogen病原菌検出ヒートブロックインサートに入れる前に、ドライバーまたはスパーテルでNeogenライシスチューブラックの底
部を取り外します。 

1. Neogenライシスチューブは、ラックに一晩（16～18時間）静置して、室温 (20～25°C) に戻します。Neogenライシスチューブ
を室温に戻す別の方法としては、Neogenライシスチューブを作業台の上に2時間以上静置するか、Neogenライシスチューブ
を37 ± 1°Cの培養器内で1時間保温するか、Neogenライシスチューブをドライダブルブロックヒーターに入れて100°Cで30
秒間加熱します。

2. キャップを閉めた状態のライシスチューブを反転させて中の液を混合させます。反転後4時間以内に次のステップに進み
ます。 

3. 培養器から増菌済みブロスを取り出します。 
4. 各検体およびNC（滅菌増菌ブロス）につきNeogenライシスチューブ1本が必要です。

4.1. Neogenライシスチューブのストリップは、必要なチューブ数にカットすることができます。各チューブまたは8連チュー
ブのストリップの数を選択してください。Neogenライシスチューブを空のラックに置きます。

4.2. 交差汚染を回避するため、Neogenライシスチューブのキャップは一度に1ストリップずつ外し、滴下ステップごとに新し
いピペットチップを使用してください。 

4.3. 以下に記載のとおり、増菌した検体をNeogenライシスチューブに滴下します：

最初に、増菌した各検体を各Neogenライシスチューブに滴下します。最後にNCを滴下します。
4.4. Neogen® 病原菌検出キャップ/デキャップツール - ライシス、Neogenライシスチューブのキャップを一度に1ストリップ

ずつ外します。 
4.5. Neogenライシスチューブのキャップを廃棄します。ライシスを再検査用に保存する場合は、キャップを清潔な容器に入

れておき、ライシス後に再度キャップを閉めます。 
4.5.1. 保存したライシスの処理については、付録Aを参照してください。

4.6. Neogenライシスチューブに検体20 µLを滴下します。 

5. 検査する検体数に応じて、ステップ4.4～4.6を繰り返します。
6. すべての検体を移注したら、NC（ネガティヴコントロール用滅菌増菌ブロス、例：BPW）20 µLをNeogenライシスチューブに

滴下します。水は陰性コントロールとして使用しないでください。 
7. Neogen病原菌検出ヒートブロックインサートの温度が100 ± 1°Cであることを確認してください。 
8. Neogen病原菌検出ヒートブロックインサート内にカバーを外したNeogenライシスチューブラックを入れて、15 ± 1分間加

熱します。加熱中、Neogenライシス液はピンク色（低温）から黄色（高温）に変色します。 
8.1. アッセイのライシスステップ中に適切な熱処理を行っていない検体は、潜在的バイオハザードと考えられる可能性が

ありますので、Neogen病原菌自動検出システム装置内には入れないでください。
9. Neogen病原菌自動検出システム装置ヒートブロックからカバーを外したNeogenライシスチューブラックを取り出

し、Neogen病原菌検出チルブロックインサート内で5分間以上（最大10分間）冷却します。Neogen® チルブロックインサート
は、実験台の上に直接置いてください。冷却されると、Neogenライシス液はピンク色に戻ります。 
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10. Neogen病原菌検出チルブロックインサートからNeogenライシスチューブラックを取り出します。 

00:15:00

99–101 ºC

20–25 ºC

00:05:00

増幅 
1. Neogen 病原菌検出アッセイ2 - STEC遺伝子スクリーニング (stx) 用およびNeogen 病原菌検出アッセイ2 - STEC遺伝子ス

クリーニング (eae) 用チューブが各検体およびNCにつき必要です。
1.1. チューブのストリップは、必要な数に合わせてカットできます。Neogen 病原菌検出アッセイ2 - STEC遺伝子スクリーニ

ング (stx) 用およびNeogen 病原菌検出アッセイ2 - STEC遺伝子スクリーニング (eae) 用の試薬チューブまたは8連チ
ューブのストリップの数を選択してください。 

1.2. Neogen 病原菌検出アッセイ2 - STEC遺伝子スクリーニング (stx) 用チューブを1つの列の空のラックに置きます。
1.3. Neogen 病原菌検出アッセイ2 - STEC遺伝子スクリーニング (eae) 用チューブを右隣の列に置きます。
1.4. チューブの底の試薬ペレットを撹拌しないでください。

2. Neogen試薬コントロールチューブを1本選択して、ラックに置きます。
3. NCライシスのために、Neogen 病原菌検出アッセイ2 - STEC遺伝子スクリーニング (stx) 用およびNeogen 病原菌検出アッ

セイ2 - STEC遺伝子スクリーニング (eae) 用の試薬チューブを各1本選択して、ラックに置きます。

4. 交差汚染を回避するため、Neogen 病原菌検出アッセイ2 - STEC遺伝子スクリーニング (stx/eae) 用試薬チューブのキャップ
は一度に1ストリップずつ外し、滴下ステップごとに新しいピペットチップを使用してください。 

5. 下記のように、各ライシスをNeogen 病原菌検出アッセイ2 - STEC遺伝子スクリーニング (stx/eae) 用試薬チューブに滴下し
てください。
5.1. 最初に、5.5および5.6に記載のとおり、各検体ライシスをNeogen 病原菌検出アッセイ2 - STEC遺伝子スクリーニング 

(stx) 用の試薬チューブに滴下してください。 
5.2. 次に、5.5および5.6に記載のとおり、各同一の検体ライシスを右隣の列にあるNeogen 病原菌検出アッセイ2 - STEC

遺伝子スクリーニング (eae) 用試薬チューブに滴下してください。

注：滴下ごとに新しいピペットチップを使用してください。同一のライシス検体をstxおよびeae試薬チューブに滴下する際
に、同一のペットチップを使用しないでください。

5.3. すべての検体ライシス滴下後、NCライシスをNeogen 病原菌検出アッセイ2 - STEC遺伝子スクリーニング (stx) 用お
よびNeogen 病原菌検出アッセイ2 - STEC遺伝子スクリーニング (eae) 用の各試薬チューブに添加します。

5.4. NCライシスを試薬コントロールチューブに滴下します。 
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5.5. Neogen® 病原菌検出キャップ/デキャップツール－ 試薬用を使用して、Neogen 病原菌検出アッセイ2 - STEC遺伝子
スクリーニング (stx/eae) 用試薬チューブのキャップを一度に1ストリップずつ外します。キャップを廃棄します。

5.6. 検液20 µLをNeogenライシスチューブの液体の上部1/2（沈澱物は避けてください）から取り、対応するNeogen 病原
菌検出アッセイ2 - STEC遺伝子スクリーニング (stx/eae) 試薬チューブに分注します。ペレットが撹拌されないよう、
一定の角度で分注します。ピペット操作で5回静かに混合します。

注：滴下ごとに新しいピペットチップを使用してください。同一のライシス検体をstxおよびeae試薬チューブに滴下す
る際に、同一のペットチップを使用しないでください。

5.7. 個々の検体ライシスをストリップ内の対応するNeogen 病原菌検出アッセイ2 - STEC遺伝子スクリーニング (stx/eae) 
用試薬チューブに添加するまで、ステップ5.6を繰り返します。

5.8. Neogen 病原菌検出アッセイ2 - STEC遺伝子スクリーニング (stx/eae) 用試薬チューブに同梱の予備キャップで蓋を
し、Neogen病原菌検出キャップ/デキャップツール - 試薬用の丸い側を使用して前後に圧をかけ、キャップをしっかり
と締めます。

5.9. Neogen 病原菌検出アッセイ2 - STEC遺伝子スクリーニング (stx/eae) 用の試薬チューブの検査する検体数に応じ
て、ステップ5.6から5.8を繰り返します。 

5.10. すべての検体ライシス滴下際には、ステップ5.6から5.8を繰り返し、NCライシス20 µLをNeogen 病原菌検出アッセイ
2 - STEC遺伝子スクリーニング (stx) 用およびNeogen 病原菌検出アッセイ2 - STEC遺伝子スクリーニング (eae) 用
の各試薬チューブに滴下します。 

5.11. NeogenリエージェントコントロールチューブにNCライシス液20 µLを滴下します。ペレットが撹拌されないよう、一
定の角度で分注します。ピペット操作で5回静かに混合します。

Neogen 病原菌検出アッセイ2 - STEC遺伝子スクリーニング (stx/eae) 用の各試薬チューブにまず各検体溶解物を
滴下し、次にNCを滴下します。最後にNeogen試薬コントロールチューブを水和します。

6. 清潔な、殺菌済みNeogen病原菌検出スピードローダートレイにキャップをしたチューブを装填し、蓋を閉め、掛け金を掛けます。 
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7. Neogen病原菌自動検出システム用ソフトウェアで設定した検査内容を確認します。 
8. ソフトウェアのスタートボタンをクリックして、使用する装置を選択します。選択した装置の蓋が自動的に開きます。
9. Neogen病原菌自動検出システムの装置内にNeogen病原菌検出スピードローダートレイを置き、蓋を閉めてアッセイをスタ

ートします。結果は60分ほどで判定されますが、陽性の場合はもっと早く検出されます。 
10. アッセイ終了後、Neogen病原菌検出スピードローダートレイをNeogen病原菌自動検出システムの装置から取り出し、チューブ

は水で1～5%（v/v）に希釈した家庭用漂白液に1時間浸漬した後、アッセイの準備作業領域から隔離して、廃棄してください。

注記：交差汚染による偽陽性の危険を最小限に抑えるため、増幅DNAの入った試薬チューブは絶対に開けないでください。こ
れには、Neogen 病原菌検出アッセイ2 - STEC遺伝子スクリーニング (stx/eae) 用試薬、Neogen試薬コントロール、Neogenマ
トリックスコントロールチューブが含まれます。汚染されたチューブは、常に、水で1～5%（v/v）に希釈した家庭用漂白液に1時
間浸漬した後、アッセイの準備作業領域から隔離して、廃棄してください。

結果と解釈
アルゴリズムが核酸増幅の結果より得られた光出力曲線を解釈します。結果はソフトウェアが自動的に解析し、結果に応じて色
分けされます。陽性または陰性の結果は、それぞれが持つ固有の曲線パラメータを解析することにより特定されます。結果が陽性
と推定される場合はリアルタイムでレポートされますが、陰性および再検査（検証が必要な結果）の場合は、その検査が完了した
後に表示されます。 
Neogen病原菌自動検出システム用のソフトウェアはアッセイごと（stxおよびeae）に別々の結果を表示し、両方のアッセイ結果を
もとにSTEC (EHEC) 陽性または陰性の判定を行います（下図参照）。両方の標的遺伝子（stx1および／またはstx2およびeae）が
陽性になった場合、STEC (EHEC) 推定陽性と判断します。個々のアッセイにエラーもしくは再検査の表示が出た場合、最終結果
もエラーになるため、再検査を行ってください。正確な最終結果を得るには、再検査が必要です（結果キーを参照してください）。
必要に応じて、個々のアッセイをソフトウェアで設定することが可能です。付録Aに記載されている保存したライシスの処理ステッ
プおよびライシスと増幅セクションに記載されている保存した増菌の処理ステップ後にアッセイを用いて、増菌後の検体ライシス
および新鮮なライシスを再検査することが可能です。

検体の結果
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+ 両者共に陽性、最終結果陽性
stx陽性、eae陰性、最終結果陰性
stx陽性、eae再検査、最終結果再検査、再テスト
stx陽性、eaeエラー、最終結果エラー、再テスト
stx陰性、eae陽性、最終結果陰性
stx陰性、eae陰性、最終結果陰性
stx陰性、eae再検査、最終結果再検査、再テスト
stx陰性、eaeエラー、最終結果エラー、再テスト
stx再検査、eae陽性、最終結果再検査、再テスト
stx再検査、eae陰性、最終結果再検査、再テスト
stx再検査、eae再検査、最終結果再検査、再テスト
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stxエラー、eae再検査、最終結果エラー、再テスト
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陰性コントロールキー
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片方は有効、もう片方はエラー、リンクエラー、再テスト
片方は有効、もう片方は無効、無効なリンク、再テスト
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両者共に無効、無効なリンク、再テスト
片方はエラー、もう片方は無効、リンクエラー、再テスト

NC

NC

NC
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陽性と推定される検体は、検査室の標準作業手順書、または適切な参照法(1, 2, 3)に従って確認する必要があります。まず、一次前
増菌ブロスを選択的プレートに移し、適切な生化学的、血清学的手法を使用して単離菌を確認してください。選択培地で培養す
る前に免疫磁気ビーズ法 (IMS) を実施し、MLG 5Cで指定されているマトリックスを準備する必要があります。
注：システムおよびNeogen 病原菌検出アッセイ2 - STEC遺伝子スクリーニング (stx/eae) 増幅試薬が「バックグラウンド」相対発
光量 (RLU) を示すことから、陰性検体でも読取り値がゼロになりません。
異常な光出力がみられるなどの稀なケースについては、アルゴリズムがこれを「再検査してください」と表示します。Neogen社は
お客様に、「再検査」検体に対して検査を再度行うことを推奨します。その結果が続けて再検査であった場合は、任意の別の方法
(1, 2, 3)または行政の規制によって指定されたとおりに確認検査を行ってください。
表4. ソフトウェア結果の記号と情報。

ウェルタイプ ウェルの結果の記号 結果 判定

検体 + 陽性 検体の標的病原体について陽性と推定されます。

検体 – 陰性 検体の標的病原体について陰性と推定されます。

検体 阻害
検体基質がアッセイを阻害しました。差異検査が必要な場合がありま
す。詳細については、トラブルシューティングセクションおよびアッセイキ
ット製品情報を参照してください。

検体 ? 検証が必要
標的病原体の有無が確定できませんでした。差異検査が必要な場合が
あります。詳細については、トラブルシューティングセクションおよびアッ
セイキット製品情報を参照してください。

検体 エラー
生物発光が検出されませんでした。差異検査が必要な場合があります。
詳細については、トラブルシューティングセクションおよびアッセイキット
製品情報を参照してください。

付録A. プロトコルの中断：検体の保管と再検査
1. 加熱処理済みライシスを保管するには、Neogenライシスチューブに清潔なキャップを閉めます(「ライシス」セクション、4.5を

参照）。
2. 前増菌した検体を保管するには、保管前に最低18時間培養してください。
3. 4～8°Cで最大72時間保管します。
4. 保管された検体を2-3回反転させて混合し、増幅用として準備します。
5. チューブのキャップを外します。
6. 混合したライシスチューブをNeogen病原菌検出ヒートブロックインサートに置き、100 ± 1°Cで5 ± 1分間加熱します。
7. Neogen病原菌検出ヒートブロックからNeogenライシスチューブラックを取り出し、Neogen病原菌検出チルブロックインサ

ート内で5分間以上（最大10分間）冷却します。 
8. 上記の「増幅」セクションに詳述されているプロトコルを継続します。
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产品信息
 

分子检测试剂盒 2 - 产志贺毒素大肠埃希氏菌的基因筛选（stx 基因和 eae 
基因）
产品说明及预期用途
Neogen® 分子检测试剂盒 2 - 产志贺毒素大肠埃希氏菌的基因筛选（stx 基因和 eae 基因）旨在与 Neogen® 分子检测系统一
起使用，用于快速、专门检测增菌后的食品和食品加工环境样品中的产志贺毒素大肠埃希氏菌（STEC，也称作“产 Vero 毒素大
肠埃希氏菌”）的志贺毒素基因（stx1 和/或 stx2 基因）和紧密素基因（eae 基因）。STEC 一词指的是可以产生 1 型 (Stx1)、2 型 
(Stx2) 志贺毒素或两者的致病性大肠埃希氏菌（分别采用 stx1 和 stx2 基因编码）。含有 stx1 和/或 stx2 以及 eae（涉及附着和
消除表型的紧密素基因）致病基因的 STEC 被称作肠出血性大肠埃希氏菌 (EHEC)。筛查试剂盒包含两支独立的试剂管，一支
用于检测致病基因 stx1 和/或 stx2，另一支用于检测 STEC (EHEC) 中的 eae。Neogen® 分子检测系统软件会单独报告每个检
测的结果，并使用两个检测得出的结果来鉴定样品中的 STEC (EHEC) 阳性或阴性。如推定 STEC (EHEC) 阳性，则两个靶基因

（stx1 和/或 stx2 以及 eae）都必须为阳性。stx 检测无法区分 stx1 和 stx2，但可以检测是否存在 stx1 和/或 stx2。
Neogen 分子检测试剂盒采用环介导等温扩增技术来快速扩增核酸序列，其具有特异性强、灵敏度高的特点，并结合生物发光
特性来检测扩增反应。假定阳性结果将实时报告，阴性结果则在分析完成后显示。应使用您喜欢的方法或按照当地法规指定的
方法(1, 2, 3)确认假定阳性结果。
Neogen 分子检测试剂盒 2 - 产志贺毒素大肠埃希氏菌的基因筛选（stx 基因和 eae 基因）专供受过实验室技术培训的专业人
员在实验室环境下使用。对于在食品或饮料以外的行业中使用此产品，Neogen 尚未有资料可证。例如，对于将此产品用于检测
制药、化妆品、临床或家畜样品，Neogen 尚未有资料可证。尚未针对所有可能的食品产品、食品加工、检测方案或针对所有可能
的细菌类型评估 Neogen 分子检测试剂盒 2 - 产志贺毒素大肠埃希氏菌的基因筛选（stx 基因和 eae 基因）。 
正如所有检测方法一样，增菌培养基的来源、配方和质量都可能会影响结果。取样方法、检测方案、样品制备、处理和实验室技术
等因素都可能会影响结果。Neogen 建议在用户环境中利用充足数量的样品以及特定的食品和微生物激发试验对包括增菌培
养基在内的方法进行评估，确保相应的方法符合用户的标准。
Neogen 已针对 Neogen 分子检测试剂盒 2 - 产志贺毒素大肠埃希氏菌的基因筛选（stx 基因和 eae 基因）与缓冲蛋白胨水 
(BPW)-ISO 增菌肉汤的联合使用进行了评估。 
Neogen® 分子检测仪器专用于在分析裂解步骤中经过热处理的样品，该步骤旨在破坏样品中存在的微生物。未在分析裂解步
骤中经过适当热处理的样品可能会被视为具有潜在生物危害性，不应将其插入 Neogen 分子检测仪器。
Neogen 食品安全部的产品设计和生产已获得 ISO（国际标准化组织）9001 认证。
Neogen 分子检测试剂盒 2 - 产志贺毒素大肠埃希氏菌的基因筛选（stx 基因和 eae 基因）中包含 48 支 stx 和 eae 试剂检测反
应管，详细信息请见表 1。
表 1. Neogen 分子检测试剂盒构成。

项目 标识 数量 内容物 备注

Neogen® 裂解溶液 (LS) 透明管，粉红溶液 96（12 排，每排 8 管） 每管 580 μL LS 已上架，即开
即用

Neogen® 分子检测试剂盒 2 - 
产志贺毒素大肠埃希氏菌的基
因筛选（stx 基因）试剂管

橙色管 48（2 袋；3 排，每排 8 管） 特定扩增和检测试剂的
冻干样 即开即用

Neogen® 分子检测试剂盒 2 - 
产志贺毒素大肠埃希氏菌的基
因筛选（eae 基因）试剂管

红色管 48（2 袋；3 排，每排 8 管） 特定扩增和检测试剂的
冻干样 即开即用

额外的盖 橙色盖 96（12 排，每排 8 个盖） 即开即用
额外的盖 红色盖 96（12 排，每排 8 个盖） 即开即用

Neogen® 试剂对照 (RC) 透明翻盖管 16（2 袋，每袋 8 管） DNA、扩增和检测试剂
的冻干对照品 即开即用

阴性对照 (NC) 采用的是无菌增菌培养基（如 BPW-ISO），未在检测试剂盒中提供。请勿将水用作 NC。 
如需获取快速入门指南，请访问 www.neogen.com
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安全
用户应阅读、理解并遵守 Neogen 分子检测系统和 Neogen 分子检测试剂盒 2 - 产志贺毒素大肠埃希氏菌的基因筛选（stx 基
因和 eae 基因）说明中提供的所有安全信息。妥善保存安全说明书，以备日后查阅。
 警告： 表示危险情况，如果不注意避免，可能造成死亡或严重的人身伤害和/或财产损失。
 注意： 表示潜在的危险情况，如果不注意避免，可能导致财产损失。

    警告
请勿在人类或动物的各种诊断中使用 Neogen 分子检测试剂盒 2 - 产志贺毒素大肠埃希氏菌的基因筛选（stx 基因和 eae 基因）。
用户必须就当前适用的检测技术对其人员进行培训，例如：优良实验室规范(4)、ISO/IEC 17025(5) 或 ISO 7218(6)。
为了降低与假阴性结果相关的风险，避免释放出受污染产品，请注意以下事项：
• 遵守操作流程并按照产品信息中提供的方法执行检测。
• 按照包装和产品信息中的指示储存 Neogen 分子检测试剂盒 2 - 产志贺毒素大肠埃希氏菌的基因筛选（stx 基因和 eae 

基因）。 
• 始终在过期日期之前使用 Neogen 分子检测试剂盒 2 - 产志贺毒素大肠埃希氏菌的基因筛选（stx 基因和 eae 基因）。
• 将 Neogen 分子检测试剂盒 2 - 产志贺毒素大肠埃希氏菌的基因筛选（stx 基因和 eae 基因）用于经内部或第三方验证的

食品和环境样品。
• 仅将 Neogen 分子检测试剂盒 2 - 产志贺毒素大肠埃希氏菌的基因筛选（stx 基因和 eae 基因）用于经内部或第三方验证

的表面、消毒剂、方案和菌株。
• 对于含有中和缓冲液和芳基磺酸酯复合物的的环境样品，应在检测前按 1:2 的比例进行稀释（1 份样品对 1 份无菌增菌

肉汤）。另一种选择是将 10 µL 的中和缓冲培养液转移至 Neogen 裂解溶液管内。含有中和缓冲液和芳基磺酸酯复合物的 
Neogen® 采样产品包括：RS96010NB、RS9604NB、SSL10NB、SSL10NB2G、HS10NB、HS10NB2G 和 HS2410NB2G。

为了降低与化学品和生物危害暴露相关的风险，请注意以下事项：
• 在训练有素的工作人员的控制下，于妥善配备的实验室中执行致病菌检测。增菌培养基以及接触过增菌培养基的设备或表

面可能含有致病菌，足以对人体健康造成风险。 
• 始终遵守标准实验室安全规范，包括在处理试剂和受污染样品时穿戴适当的防护服和护眼装置。
• 避免接触增菌培养基和扩增后试剂管的内容物。 
• 根据当地/地区/国家法规标准的现行要求对经过增菌的样品进行废弃处理。
• 未在分析裂解步骤中经过适当热处理的样品可能会被视为具有潜在生物危害性，不应将其插入 Neogen 分子检测仪器。 
为了在准备分析时降低与交叉污染相关的风险，请注意以下事项：
• 始终戴手套（保护用户和防止引入核酸酶）。
为了降低与高温液体暴露相关的风险，请注意以下事项：
• 不要超出建议的加热器温度设置。
• 不要超出建议的加热时间。 
• 使用正确的经过校准的温度计检验 Neogen® 分子检测加热模块的温度（例如，局浸温度计或热电偶数字温度计，而非全浸

温度计）。温度计必须放置于 Neogen 分子检测加热模块中的指定位置。

注意
为了在准备分析时降低与交叉污染相关的风险，请注意以下事项： 
• 在进行试剂小球水化之前更换手套。
• 建议使用无菌的、带气溶胶屏障（带滤芯）的分子生物级移液吸头。
• 每次转移样品时使用新的吸头。
• 将样品从增菌培养基转移至裂解管时遵循实验室良好操作规范。为了避免移液管污染，用户可以选择增加一个中间转移步

骤。例如，用户可以将每个经过增菌的样品转移至无菌管中。
• 使用配有杀菌灯的分子生物工作站（如可行）。 
• 使用 1-5%（与水的体积比）家用漂白溶液或 DNA 去除溶液定期净化实验室工作台和设备（移液管、开盖器等）。
为了降低与假阳性结果相关的风险，请注意以下事项：
• 请勿在扩增后打开试剂管。
• 处理受污染的试管时，应先将其放在浓度为 1-5%（与水的体积比）的家用漂白溶液中浸泡 1小时，且始终远离分析准备区。
• 请勿在扩增后对试剂管进行高压灭菌。
请参考“安全数据表”了解其它信息和当地的弃置法规。 
如果您对于特定的应用或程序存有疑问，请访问我们的网站 www.neogen.com，也可与您当地的 Neogen 代表或经销商联系
以获得帮助。
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用户责任
用户有责任熟悉产品信息和说明。请访问我们的网站 www.neogen.com 或联系您当地的 Neogen 代表或经销商，以了解更
多信息。
选择检测方法时，务必认识到各种外部因素（如取样方法、检测方案、样品制备、处理、实验室技术和样品本身）都可能会影响
结果。
用户在选择检测方法或产品时，应自行负责选用合适的基质和微生物激发试验对足够多的样品进行评估，以确保所选择的检测
方法达到用户的标准。
检测方法及结果能否满足客户及供应商的要求也由用户负责。
同所有检测方法一样，使用任何 Neogen 食品安全部产品所得到的结果并不能保证受检基质或程序的质量。
为帮助客户评估各种食品基质方法，Neogen 开发了 Neogen® 分子检测基质对照试剂盒。需要时，可以使用 Neogen 分子检测
基质对照 (MC) 来确定基质是否会影响 Neogen 分子检测试剂盒 2 - 产志贺毒素大肠埃希氏菌的基因筛选（stx 基因和 eae 基
因）的结果。在采用 Neogen 方法或在检测新的或未知基质或者原材料或工艺发生变更的基质的任何验证期间， 应对若干典型
的基质样品进行检测，即通过不同来源获取的样品。
基质可定义为一种具备内源特性（如化学成分或工艺）的产品。基质间的差异是因加工或外观的不同而导致的差异，例如原样和
经过巴氏消毒处理之间的差异以及新鲜和干燥之间的差异。

有限保证/有限补救措施
除非各个产品包装的有限保证部分明确声明，否则，NEOGEN 将不提供任何明示或默示保证，包括但不限于适销性或特定用途
适用性保证。如果证明任何 Neogen 食品安全部产品存在缺陷，Neogen 或其授权经销商可以自行决定是提供换货，还是对产
品进行退款。这是向您提供的唯一补救方案。您必须在发现产品存在任何可疑缺陷的 60 天内立即通知 Neogen，并将该产品退
还给 Neogen。如有任何疑问，请联系 Neogen 代表或 Neogen 授权经销商。

Neogen 责任限制
对于任何损失或损害，无论是直接、间接、特殊、偶然或非直接原因造成的损害，NEOGEN 概不承担任何责任，包括但不限于利
润损失。根据法律理论，Neogen 对所谓存在缺陷的产品的赔付不会超过产品的购买价格。 

储存和弃置
在 2-8°C (35-47°F) 温度下储存 Neogen 分子检测试剂盒 2 - 产志贺毒素大肠埃希氏菌的基因筛选（stx 基因和 eae 基因）。请
勿冷冻。避光储存试剂盒。打开试剂盒后，应检查铝箔袋是否破损。如果铝箔袋破损，请勿使用。打开之后，未使用的试剂管应始
终储存在内部带有干燥剂的可重新密封铝箔袋中，以保持冻干试剂的稳定性。将重新密封的铝箔袋储存在 2-8°C (35-47°F) 温
度下，但储存时间不能超过 90 天。
请勿使用过期的 Neogen 分子检测试剂盒 2 - 产志贺毒素大肠埃希氏菌的基因筛选（stx 基因和 eae 基因）。过期日期和批号注
明在包装箱外侧的标签上。使用之后，增菌培养基和 Neogen 分子检测试剂盒 2 - 产志贺毒素大肠埃希氏菌的基因筛选（stx 基
因和 eae 基因）试剂管可能含有致病物质。完成检测后，应遵照当前的行业标准弃置受污染的废弃物。请参考“安全数据表”了
解其它信息和当地的弃置法规。 

使用说明
请仔细遵循所有说明。否则，可能会导致结果不准确。
使用 1-5%（与水的体积比）家用漂白溶液或 DNA 去除溶液定期净化实验室工作台和设备（移液管、开盖器等）。 
用户应当遵照“针对 Neogen 分子检测系统的安装合格 (IQ)/操作合格 (OQ) 方案和说明”文档(7)中的规定接受 Neogen 分子检
测系统操作员资格验证 (OQ) 培训。
请参见“验证方法具体说明”部分，了解特定要求：  
表 3：符合 Performance Tested MethodSM (PTM) 证书 #071902 的增菌方案。
样品增菌
表 2 和表 3 提供了针对食品的一般增菌方案指导。 
用户有责任验证备用取样方案或者稀释率，以确保本检测方法符合用户的标准。
食品
1. 让 BPW ISO 增菌培养基平衡到 41.5 ± 1℃。 
2. 在无菌环境下将增菌培养基和样品进行混合。对于所有肉类和微粒样品，建议使用过滤袋。 
3. 将所有基质混合并按照相应的方案表进行培养（参见表 2 或表 3）。
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环境样品
警告：如果您选择使用含芳基磺酸酯复合物的中和缓冲液作为海绵的水化溶液，则必须在检测之前按 1:2 的比例（1 份样品
对 1 份无菌增菌肉汤）稀释增菌的环境样品，以降低导致受污染产品释放的假阴性结果的相关风险。另一种选择是将 10 µL 
的中和缓冲培养液转移至 Neogen 裂解溶液管内。

用户有责任验证备用取样方案或者稀释率，以确保本检测方法符合用户的标准。
表 2. 通用增菌方案。

样品基质 样品大小 增菌肉汤 
量 (mL) 

（预热）

增菌温度 
(± 1°C)

增菌时间
（小时）

样品分析量 
(μL)

生的碎牛肉、肉块和切下的肉(a) 375 g 1125 BPW-ISO 41.5 10-18 20

生肉（猪肉、家禽、羔羊肉和野
牛肉）(a) 375 g 1125 BPW-ISO 41.5 10-18 20

叶菜类农产品(b) 200 g 450 BPW-ISO 41.5 18-24 20

豆芽(c) 25 g 225 BPW-ISO 41.5 18-24 20

生奶(d) 25 g 或 25 mL 225 BPW-ISO 41.5 18-24 20
(a) 加入预热的 BPW-ISO 后，用手揉搓牛肉（碎牛肉、肉块和切下的肉）和生肉（碎猪肉、家禽肉以及牛肉以外的肉类）样品 

30-60 秒使肉块分散。 
(b) 对于叶菜类农产品，将增菌肉汤（预热的 BPW-ISO）浇在叶子上并轻轻搅动 30-60 秒。切勿揉搓叶子或使其均质化。 
(c) 对于豆芽，将增菌肉汤（预热的 BPW-ISO）浇在豆芽上（持续 30-60 秒），切勿揉搓豆芽或使其均质化。 
(d) 加入预热的 BPW-ISO 后，摇晃生奶样品 30 至 60 秒，使其混匀。 

验证方法具体说明
AOAC® Performance Tested MethodSM (PTM) 证书 #071902

AOAC 研究所 PTMSM 研究结果显示，Neogen 分子检测试剂盒 2 - 产志贺毒素大肠埃希氏菌的基因筛选（stx 基因和 eae 基
因）是一种有效的 STEC 检测方法。研究中检测的基质显示在表 3 中。
表 3. 符合 AOAC PTMSM 证书 #071902 的增菌方案。

样品基质 样品大小 增菌肉汤 
量 (mL)

增菌温度 (± 1°C) 增菌时间（小时） 样品分析量 (μL)

生肉块(a) 375 g 1125 BPW ISO（预热） 41.5 10-18 20

生的碎牛肉(a) 375 g 1125 BPW ISO（预热） 41.5 10-18 20

生的碎牛肉(a) 25 g 225 BPW ISO（预热） 41.5 10-18 20

生的碎猪肉(a) 375 g 1125 BPW ISO（预热） 41.5 10-18 20

生禽产品(a) 375 g 1125 BPW ISO（预热） 41.5 10-18 20

鸡肉靡 25 g 225 BPW-ISO (预热) 41.5 10-24 20

菠菜(b) 200 g 450 BPW ISO（预热） 41.5 18-24 20

豆芽(c) 25 g 225 BPW ISO（预热） 41.5 18-24 20

干燥的大麻花、干燥
的汉麻花(4) 10 g 90 BPW-ISO 41.5 28-32 20
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(a) 对于牛肉样品（碎牛肉和肉块），将预热的 BPW-ISO 加入牛肉样品。用手揉搓 30-60 秒使肉块分散。 
(b) 对于菠菜，将预热的 BPW-ISO 加入基质。将液体浇在叶子上并轻轻搅动 30-60 秒。切勿揉搓叶子或使其均质化。 
(c) 对于豆芽，将增菌肉汤（预热的 BPW-ISO）浇在豆芽上（持续 30-60 秒），切勿揉搓豆芽或使其均质化。
(d)  干燥的大麻花 (>0.3% THC) 和干燥的汉麻花 (≤0.3%THC)

Neogen® 分子检测快速转移托盘的准备工作
1. 将一块干布或一次性纸巾用 1-5%（与水的体积比）家用漂白溶液浸湿，用来擦拭 Neogen 分子检测快速转移托盘。
2. 用清水清洗 Neogen 分子检测快速转移托盘。
3. 使用一次性纸巾擦干 Neogen 分子检测快速转移托盘。
4. 使用前确保 Neogen 分子检测快速转移托盘保持干燥。
Neogen® 分子检测冷却架的准备工作
将 Neogen 分子检测冷却架直接置于实验室工作台上：无需使用 Neogen 分子检测冷却模块托盘。在实验室环境温度 (20-25℃) 
下使用模块。 
Neogen® 分子检测加热模块的准备工作
将 Neogen 分子检测加热模块放入双干燥块加热器中。开启干燥模块加热装置并设定温度，使 Neogen 分子检测加热模块达
到并保持 100 ± 1℃。 

注释：根据不同的加热器，允许 Neogen 分子检测加热模块在大约 30 分钟后达到工作温度。使用放在指定位置的、正确的、
经过校准的温度计（如局浸温度计或热电偶数字温度计，而非全浸温度计）检验 Neogen 分子检测加热模块的温度是否达到 
100 ± 1℃。

Neogen® 分子检测仪器的准备工作
1. 启动 Neogen 分子检测系统软件并登录。请联系您的 Neogen 食品安全部代表，确保您使用的是最新版的软件。 
2. 打开 Neogen 分子检测仪器。
3. 利用每个样品的数据为其创建或编辑一次运行检测。请参考“Neogen 分子检测系统用户手册”了解详细信息。 

3.1. 在软件中选择 STXEAE-2 图标即可选定两个相邻的孔（例如 A1、A2、B1、B2 等），一个用于 stx 试剂管，另一个用于 
eae 试剂管，因为每个样品要进行两种检测运行。已为每支试剂管设置了 NC，并为试剂盒设置了一个 RC。 

STX2 STX2

STXEAE2

EAE2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2
A

B

C

D

E

F

G

H

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RC

NCNC

SAL-2

ECO-2

LIS-2

LMO-2

CAM-2

CRO-2

STXEAE-2

STX-2

EAE-2

MC-2

注释：插入带反应管的 Neogen 分子检测快速转移托盘前，Neogen 分子检测仪器必须处于就绪状态。此加热步骤大概需要 
20 分钟，由仪器状态栏中的一个“橙色”灯进行指示。当仪器准备好启动检测时，状态栏将变为“绿色”。

裂解
请用螺丝刀或抹刀移除 Neogen 裂解溶液管架的底部，然后再将其置于 Neogen 分子检测加热模块中。 
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1. 将管架置于室温 (20-25℃) 环境下一整夜（16-18 小时），让 Neogen 裂解溶液管预热。使 Neogen 裂解溶液管平衡到室温
的另一种方法是将 Neogen 裂解溶液管放在实验室工作台上至少 2 小时、在 37 ± 1℃ 培养设备中培养 Neogen 裂解溶液
管 1 小时，或将其置于双干燥块加热器中在 100℃ 下持续加热 30 秒。

2. 倒置封盖的裂解溶液管，使其混合均匀。在倒置后 4 小时内继续执行下一步。 
3. 从培养设备中取出增菌样品。 
4. 每个样品和 NC（无菌增菌培养基）都需要一支 Neogen 裂解溶液管。

4.1. 可以根据所需的试管数，对 Neogen 裂解溶液联排管进行切割。选择所需数量的试管或 8 联排管。将 Neogen 裂解
溶液管放入空管架中。

4.2. 为了避免交叉污染，请一次仅打开一排 Neogen 裂解溶液管的管盖，并且每次转移溶液时使用新的移液吸头。 
4.3. 按如下所述将经过增菌的样品转移到 Neogen 裂解溶液管：

首先将每个经过增菌的样品转移到单个 Neogen 裂解溶液管中。最后转移 NC。
4.4. 使用 Neogen® 分子检测开盖器 - Lysis 打开 Neogen 裂解溶液联排管的管盖，一次仅打开一排。 
4.5. 丢弃 Neogen 裂解溶液管的管盖 – 如果要保留裂解液以重新检测，请将管盖放入干净的容器中，以备裂解后重新使

用。 
4.5.1. 如需处理保留的裂解液，请参阅附录 A。

4.6. 将 20 µL 样品转移到 Neogen 裂解溶液管内。 

5. 根据需要对待检测的样品重复步骤 4.4 到 4.6。
6. 当转移完所有样品后，将 20 µL 的 NC（无菌增菌培养基，如 BPW）转移到一支 Neogen 裂解溶液管中。请勿将水用作 NC。 
7. 检验 Neogen 分子检测加热模块的温度是否达到了 100 ± 1℃。 
8. 将未加盖的 Neogen 裂解溶液管架放入 Neogen 分子检测加热模块中加热 15 ± 1 分钟。加热期间，Neogen 裂解溶液将

从粉红色（冷）变为黄色（热）。 
8.1. 未在分析裂解步骤中经过适当热处理的样品可能会被视为具有潜在生物危害性，不应将其插入 Neogen 分子检测

仪器。
9. 从 Neogen 分子检测加热模块中取出未加盖的 Neogen 裂解溶液管架，将其放入 Neogen 分子检测冷却架中冷却至少 5 

分钟，最长 10 分钟。如果 Neogen 分子检测冷却架在环境温度下不与 Neogen® 分子检测冷却模块托盘配套使用，则应将
其直接置于实验室工作台上。冷却后，Neogen 裂解溶液将恢复为粉红色。 

10. 从 Neogen 分子检测冷却架上移除 Neogen 裂解溶液管架。 
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00:15:00

99–101 ºC

20–25 ºC

00:05:00

扩增 
1. 每个样品和 NC 都需要一支 Neogen 分子检测试剂盒 2 - 产志贺毒素大肠埃希氏菌的基因筛选（stx 基因）和一支 Neogen 

分子检测试剂盒 2 - 产志贺毒素大肠埃希氏菌的基因筛选（eae 基因）试剂管。
1.1. 根据所需的试管数，对联排管进行切割。选择所需数量的 Neogen 分子检测试剂盒 2 - 产志贺毒素大肠埃希氏菌的

基因筛选（stx 基因）和 Neogen 分子检测试剂盒 2 - 产志贺毒素大肠埃希氏菌的基因筛选（eae 基因）试剂管或 8 联
排管。 

1.2. 将 Neogen 分子检测试剂盒 2 - 产志贺毒素大肠埃希氏菌的基因筛选（stx 基因）试剂管放入一列空管架中。
1.3. 将 Neogen 分子检测试剂盒 2 - 产志贺毒素大肠埃希氏菌的基因筛选（eae 基因）试剂管放在右侧相邻列中。
1.4. 请勿将试剂小球搅离管底。

2. 选择一支 Neogen 试剂对照管并放入管架。
3. 对于 NC 裂解液，选择一支 Neogen 分子检测试剂盒 2 - 产志贺毒素大肠埃希氏菌的基因筛选（stx 基因）试剂管和一支 

Neogen 分子检测试剂盒 2 - 产志贺毒素大肠埃希氏菌的基因筛选（eae 基因）试剂管并放入管架中。

4. 为了避免交叉污染，请一次仅打开一排 Neogen 分子检测试剂盒 2 - 产志贺毒素大肠埃希氏菌的基因筛选（stx 或 eae 基
因）试剂管的管盖，并且每次转移溶液时使用新的移液吸头。 

5. 按如下所述将相应的裂解液分别转移到 Neogen 分子检测试剂盒 2 - 产志贺毒素大肠埃希氏菌的基因筛选（stx 或 eae 基
因）试剂管。
5.1. 首先，按 5.5 和 5.6 所述将相应的样品裂解液转移到 Neogen 分子检测试剂盒 2 - 产志贺毒素大肠埃希氏菌的基因

筛选（stx 基因）试剂管。 
5.2. 然后，按 5.5 和 5.6 所述将相同的样品裂解液转移到右侧相邻列中的 Neogen 分子检测试剂盒 2 - 产志贺毒素大肠

埃希氏菌的基因筛选（eae 基因）试剂管。

注释：每次转移液体时使用新的吸头。请勿使用同一移液吸头将相同的样品裂解液转移到 stx 基因和 eae 基因试剂管。
5.3. 所有样品裂解液转移完毕后，将 NC 裂解液添加到每一支 Neogen 分子检测试剂盒 2 - 产志贺毒素大肠埃希氏菌

的基因筛选（stx 基因）试剂管和 Neogen 分子检测试剂盒 2 - 产志贺毒素大肠埃希氏菌的基因筛选（eae 基因）试剂
管。

5.4. 最后将 NC 裂解液转移到试剂对照管。 
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5.5. 使用 Neogen® 分子检测开盖器 - Reagent 打开 Neogen 分子检测试剂盒 2 - 产志贺毒素大肠埃希氏菌的基因筛选
（stx 或 eae 基因）试剂管的管盖，一次仅打开一排。丢弃管盖。

5.6. 将 Neogen 裂解溶液管液体上部 ½ 层的 20 µL 样品裂解液（避免沉淀）转移到对应的 Neogen 分子检测试剂盒 2 
- 产志贺毒素大肠埃希氏菌的基因筛选（stx 或 eae 基因）试剂管。成角度注入，以避免搅动小球。轻轻地上下吸动 5 
次，以充分混合。

注释：每次转移液体时使用新的吸头。请勿使用同一移液吸头将相同的样品裂解液转移到 stx 基因和 eae 基因试剂管。
5.7. 重复步骤 5.6，直到将所有样品裂解液添加到联排管对应的 Neogen 分子检测试剂盒 2 - 产志贺毒素大肠埃希氏菌

的基因筛选（stx 或 eae 基因）试剂管为止。
5.8. 使用额外的盖盖住 Neogen 分子检测试剂盒 2 - 产志贺毒素大肠埃希氏菌的基因筛选（stx 或 eae 基因）试剂管，并

使用 Neogen 分子检测开盖器 - Reagent 较圆的一侧以前后移动的方式加压，以确保将盖子盖紧。
5.9. 根据需要，对要进行 Neogen 分子检测试剂盒 2 - 产志贺毒素大肠埃希氏菌的基因筛选（stx 基因和 eae 基因）试剂

管检测的样品重复步骤 5.6 至 5.8。 
5.10. 当所有样品裂解液转移完毕后，重复步骤 5.6 到 5.8 以将 20 µL NC 裂解液转移到 Neogen 分子检测试剂盒 2 - 产

志贺毒素大肠埃希氏菌的基因筛选（stx 基因）试剂管和 Neogen 分子检测试剂盒 2 - 产志贺毒素大肠埃希氏菌的基
因筛选（eaex 基因）试剂管。 

5.11. 将 20 µL NC 裂解液转移至 Neogen 试剂对照管。成角度注入，以避免搅动小球。轻轻地上下吸动 5 次，以充分混合。

首先将各个样品裂解液转移到单个 Neogen 分子检测试剂盒 2 - 产志贺毒素大肠埃希氏菌的基因筛选（stx 或 eae 
基因）试剂管，然后再转移 NC。最后对 Neogen 试剂对照管进行水化。

6. 将加盖的试管放入干净且经过净化处理的 Neogen 分子检测快速转移托盘中，然后合上并锁定盖子。 

7. 在 Neogen 分子检测系统软件中查看和确认配置的检测 
8. 在软件中单击“启动”按钮并选择要使用的仪器。所选仪器的盖会自动打开。
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9. 将 Neogen 分子检测快速转移托盘放入 Neogen 分子检测仪器并合上盖子，以启动分析。结果将在 60 分钟内提供，但阳性
结果可以更快检测到。 

10. 分析完成后，从 Neogen 分子检测仪器中取出 Neogen 分子检测快速转移托盘，通过将试管浸入 1-5%（与水的体积比）家
用漂白溶液 1 小时并使其远离分析准备区，对试管进行废弃处理。

注意：为了将因为交叉污染而导致的假阳性结果风险降至最低，请勿打开包含扩增的 DNA 的试剂管。这包括 Neogen 分子检
测试剂盒 2 - 产志贺毒素大肠埃希氏菌的基因筛选（stx 基因和 eae 基因）试剂管、Neogen 试剂对照管和 Neogen 基质对照
管。对密封的试剂管进行废弃处理时，应始终将其放入浓度为 1-5%（与水的体积比）的家用漂白溶液中浸泡 1 小时，并确保其
远离分析准备区。

结果和说明
软件会使用一种算法对来自核酸扩增检测的光输出曲线进行解读。软件会自动分析结果并根据不同结果用不同颜色进行标记。
通过分析一系列独一无二的曲线参数可以确定阳性结果或阴性结果。“假定阳性”结果实时报告，“阴性”和“检查”结果则在检测
完成后显示。 
Neogen 分子检测系统软件会单独报告每个检测的结果，并使用两个检测（stx 基因和 eae 基因）得出的结果来鉴定样品中的 
STEC (EHEC) 阳性或阴性（见下图）。如推定 STEC (EHEC) 阳性，则两个靶基因（stx1 和/或 stx2 以及 eae）都必须为阳性。如果
任一检测显示错误或检查，则最终结果也将是错误或检查。需要再次检测以得出最终结果（参见结果图例）。软件还允许用户根
据需要设置单个检测，对于保留的裂解液，可以根据附录 A 中所述的步骤重新检测增菌物中样品裂解液或新鲜裂解液；对于保
留的增菌物，可以根据“裂解”和“扩增”部分中的步骤进行重新检测。

增菌样品裂解液结果图例

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

+
+
+
+

+

+

+

+
–-

? ?

?

?

?

? ?

?

?

?

?

?

?

-

-–
– –

–

–

–
–

+ 两者皆为阳性；最终结果：阳性
stx 基因：阳性；eae 基因：阴性；最终结果：阴性
stx 基因：阳性；eae 基因：检查；最终结果：检查；重新检测
stx 基因：阳性；eae 基因：错误；最终结果：错误；重新检测
stx 基因：阴性；eae 基因：阳性；最终结果：阴性
stx 基因：阴性；eae 基因：阴性；最终结果：阴性
stx 基因：阴性；eae 基因：检查；最终结果：检查；重新检测
stx 基因：阴性；eae 基因：错误；最终结果：错误；重新检测
stx 基因：检查；eae 基因：阳性；最终结果：检查；重新检测
stx 基因：检查；eae 基因：阴性；最终结果：检查；重新检测
stx 基因：检查；eae 基因：检查；最终结果：检查；重新检测
stx 基因：检查；eae 基因：错误；最终结果：错误；重新检测
stx 基因：错误；eae 基因：阳性；最终结果：错误；重新检测
stx 基因：错误；eae 基因：阴性；最终结果：错误；重新检测
stx 基因：错误；eae 基因：检查；最终结果：错误；重新检测
stx 基因：错误；eae 基因：错误；最终结果：错误；重新检测

阴性对照图例

STX2

STX2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

EAE2
NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

EAE2

NC 两者皆有效，关联有效
一个有效，另一个错误，关联错误，重新检测
一个有效，另一个无效，关联无效，重新检测
两者均为错误，关联错误，重新检测
两者皆无效，关联无效，重新检测
一个错误，另一个无效，关联错误，重新检测

NC

NC

NC

假定阳性样品应当遵循实验室标准操作规程或正确的参考方法进行确认(1, 2, 3)，应首先从初步的增菌肉汤转移至选择性微孔板，
然后利用正确的生化和血清方法对分离菌进行确认。对于 MLG 5C 指定的基质，应在添加到选择性培养基进行平板培养前完
成免疫磁珠分离 (IMS)。
注释：因为系统和 Neogen 分子检测试剂盒 2 - 产志贺毒素大肠埃希氏菌的基因筛选（stx 基因和 eae 基因）扩增试剂带有“背
景”相对光单位 (RLU) 读数，即使阴性样品也不会出现读数为零的情况。
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在极少数情况下，当存在异常光输出时，算法会显示“检查”标记。Neogen 建议用户对所有“检查”样品重新进行分析。如果结果
仍为“检查”，请使用您喜欢的方法(1, 2, 3)或按照当地法规指定的方法进行确证试验。
表 4. 各种软件结果的符号和信息。

孔类型 孔结果符号 结果 判读

样品 + 阳性 样品是目标病原体的假定阳性样品。

样品 – 阴性 样品是目标病原体的阴性样品。

样品 抑制 样品基质对分析有抑制作用。可能需要重新检测。有关更多信息，请参阅故
障排除部分和分析试剂盒产品信息。

样品 ? 检查 不确定目标病原体是否存在。可能需要重新检测。有关更多信息，请参阅故
障排除部分和分析试剂盒产品信息。

样品 错误 未检测到生物发光。可能需要重新检测。有关更多信息，请参阅故障排除部
分和分析试剂盒产品信息。

附录 A. 方案中断：储存和重新检测样品
1. 如需储存热处理后的裂解液，应使用干净的盖子为 Neogen 裂解溶液管重新封盖（参见“裂解”部分 4.5）。
2. 如要储存增菌的样品，应在储存前至少培养 18 小时。
3. 在 4 - 8℃ 温度下最多储存 72 小时。
4. 取出储存的样品以准备用于扩增，将其倒置 2-3 次进行混合。
5. 打开管盖。
6. 将混合后的裂解液管置于 Neogen 分子检测加热模块中并在 100 ± 1℃ 温度下加热 5 ± 1 分钟。
7. 从 Neogen 分子检测加热模块中取出 Neogen 裂解溶液管架，将其放入 Neogen 分子检测冷却架中冷却最短 5 分钟，最长 

10 分钟。 
8. 继续执行上文详述的“扩增”部分的方案。

参考资料：
1. Microbiology Laboratory Guidebook. U. S. Department of Agriculture (USDA) Food Safety and Inspection Service 

(FSIS) Microbiology Laboratory guidebook 5C.00. Detection and isolation of top seven Shiga toxin-producing 
Escherichia coli (STECs) from meat products and carcass and environmental sponges. Feb 4, 2019. 

2. US Food and Drug Administration Bacteriological Analytical Manual. Chapter 4A: Diarrheagenic Escherichia coli. 
October 2018.

3. ISO/TS 13136:2012: Microbiology of food and animal feed — Real-time polymerase chain reaction (PCR)-based 
method for the detection of food-borne pathogens — Horizontal method for the detection of Shiga toxin-producing 
Escherichia coli (STEC) and the determination of O157, O111, O26, O103 and O145 serogroups

4. U.S. Food and Drug Administration. Code of Federal Regulations, Title 21, Part 58. Good laboratory practice for 
nonclinical laboratory studies. 

5. ISO/IEC 17025. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.

6. ISO 7218. Microbiology of food and animal feeding stuffs - General rules for microbiological examination. 

7. Neogen Installation Qualification (IQ) / Operational Qualification (OQ) Protocols and Instructions for Neogen 
Molecular Detection System。 请联系您的 Neogen 食品安全部代表，以获取本文档的副本。

符号说明 
info.neogen.com/symbols
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คำำ�แนะนำ�ก�รใช้ง�นผลิตภััณฑ์์คำำ�แนะนำ�ก�รใช้ง�นผลิตภััณฑ์์
 

ชุดทดสอบเช้ือระดับโมเลกุล ชุดทดสอบเช้ือระดับโมเลกุล 2 - STEC Gene Screen (stx และ  และ eae)
ร�ยละเอ่ยดผลิตภััณฑ์์และวััตถุุประสงคำ์ก�รใช้ง�นร�ยละเอ่ยดผลิตภััณฑ์์และวััตถุุประสงคำ์ก�รใช้ง�น
Neogen® ชุดทดสอบเชือ้ระดับโมเลกุล 2 - STEC Gene Screen (stx และ eae) ใช้กับระบบทดสอบเชือ้ก่อโรคำระดับโมเลกุลโดยวัิธี่ 
Neogen® สำ�หรับก�รตรวัจห�ย่น (stx1 และ/หรือ stx2) และโปรต่นอินติมิน (Intimin) (eae) จ�กเชือ้อ่โคำไลท่�สร้�งพิิษชิก้� (Shiga 
Toxin-Producing E. coli: STEC) ยังเป็นท่�ร้้จักกันในชื�อเชื้ออ่โคำไลท่�สร้�งส�รพิิษเวัอโรไซโตท็อกซิน (“Verocytotoxin-Producing E. 
coli”) ในตัวัอย่�งอ�ห�รท่�ได้รับก�รเล่ย้งเชื้อและในตัวัอย่�งจ�กสิ�งแวัดล้อมกระบวันก�รแปรร้ปอ�ห�ร คำำ�วั่� STEC หม�ยถุึงเชื้อ E. 
coli ส�ยพิันธีุ์ท่�ส�ม�รถุสร้�งส�รพิิษชิก้�ชนิดท่� 1 (Stx1) ชนิดท่� 2 (Stx2) หรือทั้งสองชนิด ซึ�งเข้้�รหัสด้วัยย่น stx1 และ stx2 ต�มลำ�ดับ 
STEC ประกอบด้วัยย่นท่�ม่คำวั�มรุนแรงในก�รก่อโรคำ stx1 และ/หรือ stx2 และ eae (ย่นอินทิมินม่คำวั�มเก่�ยวัข้้องกับฟีีโนไทป์ในก�รยึดติด
และทำ�ล�ย) ซึ�งจัดเป็นกลุ่มเชื้อ Enterohemorrhagic E. coli (EHEC) ชุดทดสอบคำัดกรองประกอบด้วัยหลอดรเ่อเจนต์สองหลอดแยกกัน
หลอดหนึ�งงเพิื�อตรวัจห�ย่นคำวั�มรุนแรงในก�รก่อโรคำ stx1 และ/หรือ stx2 และอ่กหลอดหนึ�งเพิื�อตรวัจห�ย่น eae จ�ก STEC (EHEC) 
ซอฟีต์แวัร์ระบบทดสอบเชื้อก่อโรคำระดับโมเลกุลโดยวัิธี่ Neogen® ร�ยง�นผลก�รทดสอบแยกกันสำ�หรับแต่ละวัิธี่ทดสอบ และใช้ผลก�ร
ทดสอบจ�กทั้งสองวิัธี่ทดสอบเพิื�อสรุปวั่�ผลตัวัอย่�งเป็นบวักหรือเป็นลบสำ�หรับ STEC (EHEC) สำ�หรับผล STEC (EHEC) ท่�เป็นบวักใน
เบื้องต้นสำ�หรับย่นเป้�หม�ยทั้งสองชนิด (stx1 และ/หรือ stx2 และ eae) ผลก�รทดสอบต้องเป็นบวัก ชุดทดสอบ stx จะไม่แยกวั่�เป็นส�ร
พิิษชนิดใดระหวั่�ง stx1 และ stx2 แต่จะตรวัจห�วั่�ม่ยน่ stx1 และ/หรือ stx2 หรือไม่
ชุดทดสอบเชื้อระดับโมเลกุลโดยวัิธี่ Neogen ใช้ก�รเพิิ�มข้ย�ยยน่แบบล้ปท่�อุณหภั้มิเด่ยวั (Loop-mediated isothermal amplification) 
เพิื�อเพิิ�มข้ย�ยกรดนิวัคำล่อิกด้วัยวัิธี่ท่�ม่คำวั�มจำ�เพิ�ะเจ�ะจงและคำวั�มไวัส้งผส�นกับก�รเรืองแสงท�งช่วัภั�พิเพิื�อตรวัจจับก�รเพิิ�มข้ย�ย
จำ�นวันผลก�รทดสอบเบื้องต้นท่�เป็นบวักจะได้รับก�รร�ยง�นในทันท่ ข้ณะท่�ผลก�รทดสอบท่�เป็นลบจะแสดงผลภั�ยหลังจ�กท่�ก�รทดสอบ
ดังกล่�วัเสร็จสมบ้รณ์แล้วั ผลท่�สันนิษฐ�นวั่�เป็นบวัก คำวัรได้รับก�รยืนยันโดยใช้วัิธี่ท่�ท่�นเห็นสมคำวัร(1, 2, 3) หรือต�มท่�ระบุไวั้ในระเบ่ยบข้้อ
บังคำับระดับท้องถุิ�น
Neogen ชุดทดสอบเชื้อระดับโมเลกุล 2 - STEC Gene Screen (stx และ eae) ออกแบบม�ให้ใช้ในสภั�พิแวัดล้อมห้องปฏิิบัติก�รโดย
เจ้�หน้�ท่�ห้องปฏิิบัติก�รท่�ผ่�นก�รอบรมเทคำนิคำก�รปฏิิบัติง�นในห้องปฏิิบัติก�ร Neogen ยังไม่ได้จัดทำ�เอกส�รเก่�ยวักับก�รใช้ผลิตภััณฑ์์
น่้ในอุตส�หกรรมอื�นๆ นอกจ�กอุตส�หกรรมอ�ห�รหรือเคำรื�องดื�ม ตัวัอย่�งเช่น Neogen ยังไม่ได้ออกเอกส�รเก่�ยวักับผลิตภััณฑ์์น่้สำ�หรับ
ก�รทดสอบตัวัอย่�งย� ตัวัอย่�งเคำรื�องสำ�อ�ง ตัวัอย่�งท�งคำลินิก หรือตัวัอย่�งเก่�ยวักับสัตวั์ Neogen ชุดทดสอบเชื้อระดับโมเลกุล 2 - 
STEC Gene Screen (stx และ eae) ยังไม่ได้รับก�รประเมินกับผลิตภััณฑ์์อ�ห�ร ก�รแปรร้ปอ�ห�ร ระเบ่ยบก�รทดสอบท่�เป็นไปได้
ทั้งหมดหรือกับส�ยพิันธีุ์แบคำทเ่ร่ยท่�เป็นไปได้ทั้งหมด 
เช่นเด่ยวักับวัิธี่ทดสอบทั�วัๆ ไป แหล่งท่�ม� ส้ตร และคำุณภั�พิข้องอ�ห�รสำ�หรับเพิิ�มจำ�นวันเชื้อส�ม�รถุส่งผลกระทบต่อผลก�รทดสอบท่�ได้เช่นเด่ยวักับวิัธี่ทดสอบทั�วัๆ ไป แหล่งท่�ม� สต้ร และคุำณภั�พิข้องอ�ห�รสำ�หรับเพิิ�มจำ�นวันเชือ้ส�ม�รถุส่งผลกระทบต่อผลก�รทดสอบท่�ได้
นอกจ�กน่้ ปัจจัยต่�งๆ เช่น วัิธ่ีก�รสุ่มเก็บตัวัอย่�ง วัิธี่ก�รทดสอบ ก�รเตรย่มตัวัอย่�ง ก�รจัดก�รและเทคำนิคำท่�ใช้ในห้องปฏิิบัติก�รอ�จส่ง
ผลกระทบต่อผลก�รทดสอบท่�ได้ด้วัยเช่นกัน Neogen ข้อแนะนำ�ให้ประเมินวัิธี่ก�รทดสอบรวัมทั้งอ�ห�รเพิิ�มจำ�นวันเชือ้ในสภั�พิแวัดล้อม
ข้องผ้้ใช้โดยใช้จำ�นวันตัวัอย่�งท่�เพิ่ยงพิอกับอ�ห�รแต่ละชนิดและสภั�วัะท่�ม่คำวั�มท้�ท�ยกับก�รเจริญเติบโตข้องจุลินทร่ย์ เพิื�อให้มั�นใจ
วั่�วัิธี่ก�รดังกล่�วัเป็นไปต�มเกณฑ์์ข้องผ้้ใช้
Neogen ได้ประเมิน Neogen ชุดทดสอบเชื้อระดับโมเลกุล 2 - STEC Gene Screen (stx และ eae) ด้วัยบัฟีเฟีอร์เปปโตนวัอร์เตอร์ 
(BPW)-ISO เป็นอ�ห�รเหลวั 
เคำรื�องมือสำ�หรับทดสอบเชื้อก่อโรคำระดับโมเลกุลโดยวัิธี่ Neogen® ม่จุดมุ่งหม�ยในก�รใช้กับตัวัอย่�งท่�ได้ผ่�นกระบวันก�รให้คำวั�มร้อน
ในระหวั่�งข้ัน้ตอนก�รไลซ่สข้องก�รทดสอบ ซึ�งได้รับก�รออกแบบม�เพิื�อทำ�ล�ยเชื้อท่�ม่ในตัวัอย่�ง ตัวัอย่�งซึ�งไม่ได้รับคำวั�มร้อนอย่�ง
เหม�ะสมในระหว่ั�งข้ัน้ตอนก�รไลซ่สข้องชุดทดสอบอ�จถุือวั่�เป็นส�รท่�อ�จม่อันตร�ยท�งช่วัภั�พิ และไม่คำวัรใส่เข้้�ไปในเคำรื�องมือ
สำ�หรับทดสอบเชื้อก่อโรคำระดับโมเลกุลโดยวัิธี่ Neogen

Neogen Food Safety ได้รับก�รรับรองต�มม�ตรฐ�น ISO (องคำ์ก�รระหวั่�งประเทศว่ั�ด้วัยก�รม�ตรฐ�น) 9001 ด้�นก�รออกแบบและ
ก�รผลิต
Neogen ชุดทดสอบเชื้อระดับโมเลกุล 2 - STEC Gene Screen (stx และ eae) ม่ stx และ eae อย่�งละ 48 หลอดทดสอบต�มท่�อธีิบ�ย
ไวั้ในต�ร�งท่� 1
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ต�ร�งท่� ต�ร�งท่� 1 ส่วันประกอบข้องชุดทดสอบเชื้อระดับโมเลกุลโดยวัิธี่ Neogen

ร�ยก�รร�ยก�ร ก�รคำัดแยกก�รคำัดแยก จำ�นวันจำ�นวัน สิ�งท่�บรรจุภั�ยในสิ�งท่�บรรจุภั�ยใน คำวั�มคำิดเห็นคำวั�มคำิดเห็น

หลอดส�รละล�ยไลซ่ส
Neogen® (LS) 

ส�รละล�ยสช่มพิ้
ในหลอดใส

96 หลอด (12 แถุวั แถุวัละ  
8 หลอด)

ปริม�ตร LS 580 
ไมโคำรลิตรต่อหลอด

บรรจุอย้่ในท่�
วั�งและพิร้อม
ใช้ง�น

หลอดรเ่อเจนต์ Neogen® 
ชุดทดสอบเชื้อระดับโมเลกุล 
2 - STEC Gene Screen (stx)

หลอดส่ส้ม 48 หลอด (2 ถุุง ม่ 3 แถุวั แถุวั
ละ 8 หลอด)

ส่วันผสมสำ�หรับก�รเพิิ�ม
ข้ย�ยและก�รตรวัจห�เชื้อ
โรคำแบบเฉพิ�ะเจ�ะจงท่�
ทำ�ไลโอฟิีไลซ์แล้วั 

พิร้อมใช้ง�น

หลอดร่เอเจนต์ Neogen® 
ชุดทดสอบเชื้อระดับโมเลกุล 
2 - STEC Gene Screen (eae)

หลอดสแ่ดง 48 หลอด (2 ถุุง ม่ 3 แถุวั แถุวั
ละ 8 หลอด)

ส่วันผสมสำ�หรับก�รเพิิ�ม
ข้ย�ยและก�รตรวัจห�เชื้อ
โรคำแบบเฉพิ�ะเจ�ะจงท่�
ทำ�ไลโอฟิีไลซ์แล้วั 

พิร้อมใช้ง�น

ฝ�สำ�รอง ฝ�ส่ส้ม 96 ฝ� (12 แถุวั แถุวัละ 8 ฝ�) พิร้อมใช้ง�น
ฝ�สำ�รอง ฝ�สแ่ดง 96 ฝ� (12 แถุวั แถุวัละ 8 ฝ�) พิร้อมใช้ง�น

Neogen® ร่เอเจนต์คำอนโทรล 
(RC)

หลอดใสชนิดเปิด
ฝ�ด้�นบน 16 หลอด (2 ถุุง ถุุงละ 8 หลอด)

ส่วันผสมท่�ทำ�ไลโอฟิีไลซ์
สำ�หรับคำวับคำุม DNA ก�ร
เพิิ�มข้ย�ยและก�รตรวัจห�

พิร้อมใช้ง�น

ชุดคำวับคำุมผลลบหรือ Negative Control (NC) เป็นอ�ห�รเพิิ�มจำ�นวันเชือ้ท่�ปลอดเชื้อ เช่น BPW-ISO ไม่ได้รวัมอย้่ในชุดอุปกรณ์ ห้�ม
ใช้นำ้�เป็น NC 
โปรดด้คำ้่มือฉบับย่อท่� www.neogen.com

คำวั�มปลอดภััยคำวั�มปลอดภััย
ผ้้ใช้คำวัรอ่�น ทำ�คำวั�มเข้้�ใจ และปฏิิบัติต�มข้้อม้ลคำวั�มปลอดภััยทั้งหมดในคำำ�แนะนำ�ก�รใช้ง�นระบบทดสอบเชื้อก่อโรคำระดับโมเลกุล
โดยวัิธี่ Neogen และ Neogen ชุดทดสอบเชื้อระดับโมเลกุล 2 - STEC Gene Screen (stx และ eae) เก็บคำำ�แนะนำ�ด้�นคำวั�มปลอดภััยน่้
ไวั้สำ�หรับใช้อ้�งอิงในอน�คำต
 คำำ�เตือนคำำ�เตือน: บ่งช่้วั่�เป็นสถุ�นก�รณ์ท่�เป็นอันตร�ย ซึ�งห�กไม่ม่ก�รหล่กเล่�ยง อ�จก่อให้เกิดก�รเส่ยช่วิัตหรือก�รบ�ดเจ็บรุนแรงและ/

หรือคำวั�มเส่ยห�ยต่อทรัพิย์สินได้
 ข้้อสังเกตข้้อสังเกต: ระบุสถุ�นก�รณ์ท่�อ�จเป็นอันตร�ย ห�กไม่หล่กเล่�ยง อ�จก่อให้เกิดคำวั�มเส่ยห�ยต่อทรัพิย์สิน

    คำำ�เตือนคำำ�เตือน
ห้�มใช้ ห้�มใช้ Neogen ชุดทดสอบ เชื้อระดับโมเลกุล  ชุดทดสอบ เชื้อระดับโมเลกุล 2 - STEC Gene Screen (stx และและ eae) ในก�รวัินิจฉัยโรคำในมนุษย์หรือสัตวั์ ในก�รวัินิจฉัยโรคำในมนุษย์หรือสัตวั์
ผ้้ใช้ง�นต้องฝึกอบรมบุคำล�กรเก่�ยวักับเทคำนิคำก�รทดสอบท่�ถุ้กต้องเหม�ะสมในปัจจุบัน ตัวัอย่�งเช่น หลักปฏิิบัติท�งห้องปฏิิบัติก�รท่�ด่ผ้้ใช้ง�นต้องฝึกอบรมบุคำล�กรเก่�ยวักับเทคำนิคำก�รทดสอบท่�ถุ้กต้องเหม�ะสมในปัจจุบัน ตัวัอย่�งเช่น หลักปฏิบิัติท�งห้องปฏิิบัติก�รท่�ด่(4), 
ISO/IEC 17025(5), หรือ หรือ ISO 7218(6)

เพิื�อลดคำวั�มเส่�ยงท่�เก่�ยวัข้้องกับผลลบปลอม ซึ�งนำ�ไปส้่ก�รปล่อยผลิตภััณฑ์์ท่�ม่ก�รปนเป้�อนไปข้�ย ให้ปฏิิบัติดังน่้:เพิื�อลดคำวั�มเส่�ยงท่�เก่�ยวัข้้องกับผลลบปลอม ซึ�งนำ�ไปส้่ก�รปล่อยผลิตภััณฑ์์ท่�ม่ก�รปนเป้�อนไปข้�ย ให้ปฏิิบัติดังน่้:
• ปฏิิบัติต�มระเบ่ยบก�รและดำ�เนินก�รทดสอบดังท่�ระบุไวั้อย่�งชัดเจนในคำำ�แนะนำ�ก�รใช้ง�นผลิตภััณฑ์์
• เก็บ Neogen ชุดทดสอบเชื้อระดับโมเลกุล 2 - STEC Gene Screen (stx และ eae) ต�มท่�ระบุไว้ับนบรรจุภััณฑ์์และในคำำ�แนะนำ�

ก�รใช้ง�นผลิตภััณฑ์์ 
• ใช้ Neogen ชุดทดสอบเชื้อระดับโมเลกุล 2 - STEC Gene Screen (stx และ eae) ก่อนวัันหมดอ�ยุเสมอ
• ใช้ Neogen ชุดทดสอบเชื้อระดับโมเลกุล 2 - STEC Gene Screen (stx และ eae) กับตัวัอย่�งในสิ�งแวัดล้อมและตัวัอย่�งอ�ห�รท่�

ผ่�นก�รตรวัจสอบภั�ยในหรือโดยบุคำคำลท่�ส�มแล้วัเท่�นั้น
• ใช้ Neogen ชุดทดสอบเชื้อระดับโมเลกุล 2 - STEC Gene Screen (stx และ eae) เฉพิ�ะกับพิื้นผิวั ส�รฆ่่�เชือ้ วัิธี่ก�รและส�ยพิันธีุ์

แบคำท่เร่ยท่�ผ่�นก�รตรวัจสอบภั�ยในหรือโดยบุคำคำลท่�ส�มแล้วัเท่�นั้น
• สำ�หรับตัวัอย่�งจ�กสิ�งแวัดล้อมท่�ม่บัฟีเฟีอร์สำ�หรับทำ�ให้เป็นกล�งโดยม่ส�รประกอบเชิงซ้อนข้องเอริลซัลโฟีเนตอย้่ด้วัย ให้ทำ�ก�ร

เจือจ�งด้วัยอัตร�ส่วัน 1:2 ก่อนท่�จะทดสอบ (เติมตัวัอย่�ง 1 ส่วันลงในอ�ห�รเหลวัเพิิ�มจำ�นวันเชือ้ท่�ฆ่่�เชือ้แล้วั 1 ส่วัน) อ่กหนึ�งตัวั
เลือกคำือถุ่�ยบัฟีเฟีอร์ท่�เป็นกล�งท่�ม่ก�รเพิิ�มเชื้อปริม�ณ 10 ไมโคำรลิตรเข้้�ไปยังหลอดส�รละล�ยไลซ่ส Neogen ผลิตภััณฑ์์คำวับคำุม
ตัวัอย่�งข้องNeogen® ซึ�งประกอบด้วัยบัฟีเฟีอร์สำ�หรับทำ�ให้เป็นกล�งโดยม่ส�รเชิงซ้อนข้องเอริลซัลโฟีเนตม่ดังน่้: RS96010NB, 
RS9604NB, SSL10NB, SSL10NB2G, HS10NB, HS10NB2G และ HS2410NB2G

เพิื�อลดคำวั�มเส่�ยงท่�เก่�ยวัข้้องกับก�รสัมผัสส�รเคำม่หรือส�รอันตร�ยท�งช่วัภั�พิ ให้ปฏิิบัติดังน่้:เพิื�อลดคำวั�มเส่�ยงท่�เก่�ยวัข้้องกับก�รสัมผัสส�รเคำม่หรือส�รอันตร�ยท�งช่วัภั�พิ ให้ปฏิิบัติดังน่้:
• ให้ทำ�ก�รทดสอบเชื้อก่อโรคำในห้องปฏิิบัติก�รท่�ม่อุปกรณ์อย่�งเหม�ะสมภั�ยใต้ก�รคำวับคำุมข้องบุคำล�กรท่�ได้รับก�รอบรม อ�ห�ร

เล่้ยงเชื้อเพิื�อเพิิ�มจำ�นวันเชื้อท่�บ่มแล้วั หรือพิื้นผิวัท่�ม่ก�รสัมผัสกับอ�ห�รเล่้ยงเชื้อหลังเพิิ�มจำ�นวันเชื้อท่�บ่มแล้วั อ�จจะม่เชือ้โรคำใน
ระดับเพิ่ยงพิอท่�จะก่อให้เกิดคำวั�มเส่�ยงต่อสุข้ภั�พิข้องมนุษย์ได้ 
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• ปฏิิบัติต�มแนวัปฏิิบัติเพิื�อคำวั�มปลอดภััยท�งห้องปฏิบิัติก�รม�ตรฐ�นทุกคำรั้งโดยรวัมถุึงก�รสวัมเคำรื�องแต่งก�ยเพิื�อป้องกันและ
อุปกรณ์ปกป้องดวังต�ในข้ณะท่�ปฏิิบัติง�นกับร่เอเจนต์และตัวัอย่�งท่�ม่ก�รปนเป้�อน

• หล่กเล่�ยงก�รสัมผัสกับอ�ห�รหลังบ่มเพิิ�มจำ�นวันเชื้อและหลอดบรรจุร่เอเจนต์ภั�ยหลังก�รเพิิ�มจำ�นวันด่เอ็นเอ 
• กำ�จัดตัวัอย่�งหลังเพิิ�มจำ�นวันเชื้อต�มม�ตรฐ�นระดับท้องถุิ�น/ภั้มิภั�คำ/ประเทศ/ข้้อบังคำับในปัจจุบัน
• ตัวัอย่�งซึ�งไม่ได้รับคำวั�มร้อนอย่�งเหม�ะสมในระหวั่�งข้ัน้ตอนก�รไลซ่สข้องชุดทดสอบอ�จถืุอวั่�เป็นส�รท่�อ�จม่อันตร�ยท�ง

ช่วัภั�พิ และไม่คำวัรใส่เข้้�ไปในเคำรื�องมือสำ�หรับทดสอบเชื้อก่อโรคำระดับโมเลกุลโดยวัิธี่ Neogen 
เพิื�อลดคำวั�มเส่�ยงจ�กก�รปนเป้�อนข้้�มข้ณะเตร่ยมชุดทดสอบ ให้ปฏิิบัติดังน่้:เพิื�อลดคำวั�มเส่�ยงจ�กก�รปนเป้�อนข้้�มข้ณะเตร่ยมชุดทดสอบ ให้ปฏิิบัติดังน่้:
• สวัมถุุงมือตลอดเวัล� (เพิื�อปกป้องผ้้ใช้ง�นและป้องกันก�รเกิดนิวัคำล่เอส)
เพิื�อเป็นก�รลดคำวั�มเส่�ยงอันเกิดจ�กก�รสัมผัสโดนข้องเหลวัร้อน ให้ปฏิิบัติดังน่้:เพิื�อเป็นก�รลดคำวั�มเส่�ยงอันเกิดจ�กก�รสัมผัสโดนข้องเหลวัร้อน ให้ปฏิิบัติดังน่้:
• ห้�มตั้งเคำรื�องทำ�คำวั�มร้อนอุณหภั้มิสง้กวั่�อุณหภั้มิท่�แนะนำ�ไวั้
• ห้�มทำ�คำวั�มร้อนเกินเวัล�ท่�แนะนำ� 
• ใช้เทอร์โมมิเตอร์ท่�ได้รับก�รสอบเท่ยบต�มม�ตรฐ�นและเหม�ะสม เพิื�อยืนยันอุณหภั้มิข้องข้องฮี่ทบล็อคำสำ�หรับใส่หลอดทดสอบระดับ

โมเลกุล โดยวัิธ่ี Neogen® (เช่น เทอร์โมมิเตอร์แบบจุ่มบ�งส่วัน หรือเทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิทัล ท่�ไม่ใช่เทอร์โมมิเตอร์แบบจุ่มทั้งหมด) 
จะต้องวั�งเทอร์โมมิเตอร์ในบริเวัณท่�กำ�หนดไวั้ข้องฮี่ทบล็อคำสำ�หรับใส่หลอดทดสอบระดับโมเลกุล โดยวัิธี่ Neogen

ข้้อสังเกตข้้อสังเกต
เพิื�อลดคำวั�มเส่�ยงจ�กก�รปนเป้�อนข้้�มข้ณะเตร่ยมชุดทดสอบ ให้ปฏิิบัติดังน่้: เพิื�อลดคำวั�มเส่�ยงจ�กก�รปนเป้�อนข้้�มข้ณะเตร่ยมชุดทดสอบ ให้ปฏิิบัติดังน่้: 
• เปล่�ยนถุุงมือก่อนข้ั้นตอนก�รผสมส�รละล�ยกับเม็ดร่เอเจนต์
• แนะนำ�ให้ใช้ปิเปตต์ทิประดับช่วัวิัทย�โมเลกุลชนิดท่�ม่ตัวักัน้ละอองอ�ก�ศ (ชนิดกรองแล้วั) ท่�ผ่�นก�รฆ่�่เชือ้แล้วั
• ใช้ปิเปตต์ทิปอันใหม่สำ�หรับก�รถุ่�ยตัวัอย่�งในแต่ละคำรั้ง
• ใช้แนวัปฏิิบัติท่�ด่สำ�หรับห้องปฏิบิัติก�ร เพิื�อถุ่�ยโอนตัวัอย่�งจ�กอ�ห�รเพิิ�มจำ�นวันเชื้อท่�บ่มแล้วัไปยังหลอดส�ยละล�ยไลซ่ส เพิื�อ

หล่กเล่�ยงก�รปนเป้�อนในข้ั้นตอนก�รปิเปตต์ ผ้้ใช้อ�จเพิิ�มข้ั้นตอนในระหวั่�งก�รถุ่�ยตัวัอย่�งส�รละล�ย ตัวัอย่�งเช่น ผ้้ใช้อ�จถุ่�ย
โอนแต่ละตัวัอย่�งอ�ห�รท่�เพิิ�มจำ�นวันเชื้อใส่เข้้�ไปในหลอดท่�ฆ่่�เชื้อแล้วั

• ปฏิิบัติก�รทดสอบท�งช่วัวิัทย�โมเลกุลบนโต๊ะท่�ม่หลอดไฟีฆ่่�เชื้อห�กทำ�ได้ 
• ลดก�รปนเป้�อนบนโต๊ะปฏิิบัติง�นและอุปกรณ์ในห้องปฏิิบัติก�ร (ปิเปตต์ เคำรื�องมือเปิด/ปิดฝ� ฯลฯ) อย่�งสมำ��เสมอด้วัยนำ้�ย�ฟีอกข้�วั

ท่�ใช้ในคำรัวัเรือนท่�ม่คำวั�มเข้้มข้้น 1-5% (ผสมกับนำ้�ต�มอัตร�ส่วัน) หรือส�รละล�ยกำ�จัดด่เอ็นเอ
เพิื�อลดคำวั�มเส่�ยงจ�กผลบวักปลอม ให้ปฏิิบัติดังน่้เพิื�อลดคำวั�มเส่�ยงจ�กผลบวักปลอม ให้ปฏิิบัติดังน่้
• ห้�มเปิดหลอดรเ่อเจนต์ภั�ยหลังก�รเพิิ�มข้ย�ยจำ�นวันเชื้อ
• กำ�จัดหลอดทดลองท่�ปนเป้�อนแล้วัเสมอ โดยแช่ในนำ้�ย�ฟีอกข้�วัท่�ใช้ในคำรัวัเรือนท่�ม่คำวั�มเข้้มข้้น 1-5% (ผสมกับนำ้�ต�มอัตร�ส่วัน) 

เป็นเวัล� 1 ชั�วัโมงและให้อย้่ห่�งจ�กพิื้นท่�จัดเตร่ยมชุดทดสอบทุกคำรั้ง
• ห้�มนึ�งฆ่่�เชื้อหลอดร่เอเจนต์ภั�ยหลังก�รเพิิ�มข้ย�ยจำ�นวัน
ศึกษ�ข้้อม้ลเพิิ�มเติมในเอกส�รข้้อม้ลคำวั�มปลอดภััยและระเบ่ยบข้้อบังคำับก�รกำ�จัดทิ้งในประเทศ 
ห�กท่�นม่ข้้อสงสัยเก่�ยวักับก�รใช้ง�นหรือกรรมวัิธ่ีท่�เฉพิ�ะเจ�ะจงใด ๆ โปรดเย่�ยมชมเวั็บไซต์ข้องเร�ท่� www.neogen.com หรือติดต่อ
ตัวัแทนจำ�หน่�ยหรือผ้้จัดจำ�หน่�ยข้องบริษัท Neogen ในท้องถุิ�นข้องท่�น

คำวั�มรับผิดชอบข้องผ้้ใช้คำวั�มรับผิดชอบข้องผ้้ใช้
ผ้้ใช้จะต้องทำ�คำวั�มเข้้�ใจเก่�ยวักับคำำ�แนะนำ�ก�รใช้ง�นผลิตภััณฑ์์และข้้อม้ลเก่�ยวักับผลิตภััณฑ์์ ห�กต้องก�รข้้อม้ลเพิิ�มเติม ส�ม�รถุเย่�ยม
ชมเวั็บไซต์ข้องเร�ได้ท่� www.neogen.com หรือติดต่อตัวัแทนหรือผ้้จัดจำ�หน่�ย Neogen ในพิื้นท่�ข้องท่�น
เมื�อเลือกวัิธี่ทดสอบ ก�รคำำ�นึงถุึงปัจจัยภั�ยนอกนั้นเป็นสิ�งสำ�คำัญ เช่น วัิธี่ก�รสุ่มตัวัอย่�ง วิัธี่ก�รทดสอบ วัิธี่ก�รเตร่ยมตัวัอย่�ง ก�รจัดก�ร
คำวับคำุม เทคำนิคำข้องห้องปฏิบิัติก�รรวัมถุึงตัวัอย่�งเองท่�อ�จส่งผลกระทบต่อผลลัพิธ์ีได้
ผ้้ใช้ง�นเป็นผ้้รับผิดชอบในก�รประเมินคำวั�มเหม�ะสมสำ�หรับก�รเลือกวัิธ่ีก�รทดสอบหรือชนิดผลิตภััณฑ์์ เพิื�อประเมินจำ�นวันเมทริกซ์ท่�
เหม�ะสมกับคำวั�มส�ม�รถุในก�รเหลือรอดข้องจุลินทร่ย์ เพิื�อให้ผ้้ใช้แน่ใจวั่�วัิธี่ก�รทดสอบท่�เลือกนั้นเป็นไปต�มเกณฑ์์ข้องผ้้ใช้เอง
นอกจ�กน่้ ผ้้ใช้จะต้องรับผิดชอบในก�รเลือกวัิธี่ก�รทดสอบและผลลัพิธ์ีท่�ได้ให้เป็นไปต�มข้้อกำ�หนดข้องล้กคำ้�และข้องซัพิพิล�ยเออร์
เช่นเด่ยวักับวัิธ่ีก�รทดสอบอื�น ๆ ผลก�รทดสอบท่�ได้จ�กก�รใช้ผลิตภััณฑ์์ Neogen Food Safety ใดก็ต�ม ไม่ได้รับประกันถึุงคำุณภั�พิ
ข้องเมทริกซ์หรือข้ัน้ตอนท่�ใช้ทดสอบ
Neogen ได้พิัฒน�ชุดนำ้�ย�คำวับคุำมเพิื�อทดสอบผลข้องส่วันประกอบในตัวัอย่�งแต่ละประเภัท โดยวัิธี่ Neogen® เพิื�อช่วัยให้ล้กค้ำ�ประเมิน
วัิธี่ก�รสำ�หรับเมทริกซ์ต่�งๆ ข้องอ�ห�รได้ เมื�อจำ�เป็น ให้ใช้ Neogen ชุดนำ้�ย�คำวับคำุมเพิื�อทดสอบผลข้องส่วันประกอบในตัวัอย่�งแต่ละ
ประเภัท(MC) เพืิ�อทดสอบวั่�เมทริกซ์นั้นส�ม�รถุส่งผลกระทบต่อผลก�รทดสอบข้อง Neogen ชุดทดสอบเชือ้ระดับโมเลกุล 2 - STEC 
Gene Screen (stx และ eae) ทดสอบตัวัอย่�งหล�ยๆ ท่�ถุือวั่�เป็นตัวัแทนข้องเมทริกซ์นั้นๆ เช่น ตัวัอย่�งท่�ได้จ�กแหล่งกำ�เนิดท่�แตกต่�ง
กัน ตัวัอย่�งในระหวั่�งก�รตรวัจสอบคำวั�มใช้ได้ข้องวัิธี่ทดสอบก่อนนำ�วัิธ่ีข้อง Neogen ม�ใช้ หรือเมื�อทำ�ก�รทดสอบเมทริกซ์ใหม่หรือท่�
ไม่เคำยทำ�หรือเมทริกซ์ท่�ผ่�นก�รเปล่�ยนแปลงวััตถุดุิบหรือก�รแปรร้ป
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ส�ม�รถุให้คำำ�จำ�กัดคำวั�มข้องเมทริกซ์ได้วั่� เป็นชนิดข้องผลิตภััณฑ์ท์่�ม่คำุณสมบัติท่�ม�ท่�แตกต่�งกัน เช่น องคำ์ประกอบหลักและ
กระบวันก�รแปรรป้ท่�ต่�งกัน คำวั�มแตกต่�งระหวั่�งเมทริกซ์ต่�ง ๆ อ�จจะเป็นเพิย่งผลท่�เกิดจ�กคำวั�มแตกต่�งในกระบวันก�รแปรร้ปหรือ
สภั�พิลักษณะข้องเมทริกซ์ เช่น ดิบกับผ่�นก�รฆ่่�เชื้อแบบพิ�สเจอไรซ์ สดกับแห้ง ฯลฯ

เงื�อนไข้ก�รรับประกัน/ก�รชดเชยแบบจำ�กัดเงื�อนไข้ก�รรับประกัน/ก�รชดเชยแบบจำ�กัด
NEOGEN ปฏิิเสธีก�รรับประกันทั้งหมดทั้งอย่�งชัดแจ้งและโดยนัย รวัมถุึงแต่ไม่จำ�กัดเพิ่ยงก�รรับประกันใดๆ ถุึงคำวั�มส�ม�รถุในก�ร
จำ�หน่�ยหรือคำวั�มเหม�ะสมสำ�หรับก�รใช้ง�นโดยเฉพิ�ะ เวั้นแต่จะได้อธีิบ�ยไวั้อย่�งชัดแจ้งในส่วันก�รรับประกันแบบจำ�กัดวั่�ด้วัยบรรจุ
ภััณฑ์์ข้องผลิตภััณฑ์์แต่ละชิ้น ห�กผลิตภััณฑ์์ Neogen Food Safety ใดๆ ม่ตำ�หนิบกพิร่อง บริษัท Neogen หรือผ้้จัดจำ�หน่�ยท่�ได้รับ
อนุญ�ตข้องบริษัทจะใช้ดุลยพิินิจข้องตนในก�รพิิจ�รณ�เปล่�ยนแทนผลิตภััณฑ์์หรือคำืนเงินคำ่�ผลิตภััณฑ์์ดังกล่�วั อันน่้คำือก�รชดเชยพิิเศษ 
ห�กสงสัยวั่�ม่ข้้อบกพิร่องหรือคำวั�มเส่ยห�ยกับสินคำ้� ท่�นต้องแจ้ง Neogen ภั�ยใน 60 วัันหลังจ�กท่�พิบ และทำ�ก�รคำืนสินคำ้�ท่�เส่ยห�ย
ให้ท�ง Neogen โปรดโทรติดต่อแผนกบริก�รล้กคำ้� (1-800-328-1671 ในสหรัฐอเมริก�) หรือตัวัแทน Neogen Food Safety เพิื�อข้อ
สิทธีิ�ส่งคำืนผลิตภััณฑ์์ โปรดติดต่อตัวัแทน Neogen ข้องคำุณหรือผ้้จัดจำ�หน่�ย Neogen ท่�ได้รับอนุญ�ตห�กม่คำำ�ถุ�มเพิิ�มเติม

ข้อบเข้ตคำวั�มรับผิดชอบข้อง ข้อบเข้ตคำวั�มรับผิดชอบข้อง Neogen
NEOGEN จะไม่รับผิดชอบต่อก�รส้ญเส่ยหรือคำวั�มเส่ยห�ยใดๆ ทั้งโดยตรง โดยอ้อม คำวั�มเส่ยห�ยจำ�เพิ�ะ ท่�เกิดข้ึน้เนื�องจ�กก�รผิด
สัญญ�หรือท่�เป็นผลสืบเนื�อง รวัมถุึงแต่ไม่จำ�กัดเพิ่ยงก�รส้ญเส่ยผลกำ�ไร คำวั�มรับผิดชอบข้องท�ง Neogen ในท�งกฎหม�ยจะต้องไม่
เกินร�คำ�ข้องผลิตภััณฑ์์ท่�เส่ยห�ยหรือบกพิร่องไม่วั่�กรณ่ใดๆ ก็ต�ม 

ก�รเก็บรักษ�และก�รกำ�จัดก�รเก็บรักษ�และก�รกำ�จัด
เก็บ Neogen ชุดทดสอบเช้ือระดับโมเลกุล 2 - STEC Gene Screen (stx และ eae) ท่�อุณหภ้ัมิ 2-8°C (35-47°F) ห้�มแช่แข็้ง เก็บชุดอุปกรณ์
ให้พ้ินแสงในระหว่ั�งก�รเก็บรักษ� หลังจ�กเปิดชุดอุปกรณ์แล้วั ให้ตรวัจสอบว่ั�ถุุงฟีอยล์ไม่ชำ�รุดเส่ยห�ย ห�กถุุงฟีอยล์ชำ�รุดเส่ยห�ย ห้�มใช้
ผลิตภััณฑ์์น้ัน หลังจ�กเปิดแล้วั คำวัรเก็บรักษ�หลอดร่เอเจนต์ท่�ยังไม่ได้ใช้ไว้ัในถุุงท่�ซ่ลปิดซำ�้ได้โดยม่ส�รด้ดคำวั�มช้ืนใส่อย่้ภั�ยใน เพืิ�อให้ร่เอ
เจนต์ท่�ทำ�ไลโอฟิีไลซ์แล้วัอย่้ในสภั�วัะคำงตัวั เก็บถุุงท่�ซ่ลปิดกลับแล้วัไว้ัท่�อุณหภ้ัมิ 2-8°C (35-47°F) เป็นเวัล�ไม่เกิน90 วััน
ห้�มใช้ Neogen ชุดทดสอบเชื้อระดับโมเลกุล 2 - STEC Gene Screen (stx และ eae) หลังวัันหมดอ�ยุ วัันหมดอ�ยุและหม�ยเลข้
ล็อตจะแสดงไวั้บนฉล�กด้�นนอกข้องกล่อง หลังใช้ง�น อ�ห�รเพิิ�มจำ�นวันเชื้อและหลอดข้อง Neogen ชุดทดสอบเชือ้ระดับโมเลกุล 
2 - STEC Gene Screen (stx และ eae) อ�จม่ส�รจ�กเชื้อก่อให้เกิดโรคำอย้่ เมื�อก�รทดสอบเสร็จสมบ้รณ์แล้วั ให้ปฏิิบัติต�มม�ตรฐ�น
อุตส�หกรรมในปัจจุบันสำ�หรับก�รกำ�จัดและทิ้งข้ยะปนเป้�อน ศึกษ�ข้้อม้ลเพิิ�มเติมในเอกส�รข้้อม้ลคำวั�มปลอดภััยและระเบ่ยบข้้อบังคำับก�ร
กำ�จัดทิ้งในประเทศ 

คำำ�แนะนำ�ก�รใช้ง�นคำำ�แนะนำ�ก�รใช้ง�น
ปฏิบิัติต�มคำำ�แนะนำ�ทั้งหมดอย่�งละเอ่ยดรอบคำอบ ห�กไม่ปฏิิบัติเช่นนั้น อ�จให้ผลท่�ไม่ถุ้กต้องแม่นยำ�ได้
ลดก�รปนเป้�อนบนโต๊ะปฏิิบัติง�นและอุปกรณ์ในห้องปฏิบิัติก�ร (ปิเปตต์ เคำรื�องมือเปิด/ปิดฝ� ฯลฯ) อย่�งสมำ��เสมอด้วัยนำ้�ย�ฟีอกข้�วัท่�ใช้
ในคำรัวัเรือนท่�ม่คำวั�มเข้้มข้้น 1-5% (ผสมกับนำ้�ต�มอัตร�ส่วัน) หรือส�รละล�ยกำ�จัดดเ่อ็นเอ 
ผ้้ใช้คำวัรผ่�นก�รฝึกอบรมคำุณสมบัติสำ�หรับผ้้ปฏิิบัติง�น (OQ) ระบบทดสอบเชื้อก่อโรคำระดับโมเลกุลโดยวัิธี่ Neogen ต�มท่�ระบุใน
เอกส�ร “แนวัท�งและระเบ่ยบก�รด้�นคำุณสมบัติก�รติดตั้ง (IQ) / คำุณสมบัติก�รปฏิิบัติก�ร (OQ) สำ�หรับระบบก�รทดสอบเชื้อก่อโรคำระดับ
โมเลกุลโดยวัิธี่ Neogen”(7)

ด้ในส่วัน “คำำ�แนะนำ�เฉพิ�ะสำ�หรับวัิธี่ท่�ผ่�นก�รตรวัจสอบแล้วั” สำ�หรับข้้อกำ�หนดเฉพิ�ะ:  
ต�ร�งท่� 3 สำ�หรับระเบ่ยบวิัธี่ก�รเพิิ�มจำ�นวันเชื้อต�มPerformance Tested MethodSM (PTM) Certificate หม�ยเลข้ 071902

ก�รเพิิ�มจำ�นวันเชื้อในตัวัอย่�งก�รเพิิ�มจำ�นวันเชื้อในตัวัอย่�ง
ต�ร�งท่� 2 และ 3 แสดงคำำ�แนะนำ�สำ�หรับระเบ่ยบวัิธี่ทั�วัไปในก�รเพิิ�มจำ�นวันเชื้อสำ�หรับอ�ห�ร 
ผ้้ใช้ม่หน้�ท่�รับผิดชอบในก�รพิิสจ้น์ยืนยันระเบ่ยบก�รสุ่มตัวัอย่�งหรืออัตร�ส่วันก�รเจือจ�งแบบอื�นเพิื�อให้มั�นใจวั่�วัิธี่ก�รทดสอบน่้
สอดคำล้องกับเกณฑ์์ข้องผ้้ใช้ง�นเอง
อ�ห�รอ�ห�ร
1. ให้อ�ห�รเพิิ�มจำ�นวันเชื้อ BPW ISO ปรับสมดุลให้ได้ระดับอุณหภั้มิ 41.5 ± 1°C 

2. ผสมอ�ห�รเพิื�อเล่้ยงเพิิ�มจำ�นวันเชื้อกับตัวัอย่�งอ�ห�รเข้้�ด้วัยกันโดยใช้วัิธ่ีก�รแบบปลอดเชื้อ สำ�หรับตัวัอย่�งประเภัทเนื้อสัตวั์และ
ตัวัอย่�งท่�ม่ลักษณะเป็นอนุภั�คำข้น�ดเล็กทั้งหมด แนะนำ�ให้ใช้ถุุงท่�ม่ตัวักรอง

3. ผสมรวัมส�รทั้งหมดและบ่มไวั้ต�มท่�กำ�หนดไวั้ในวัิธี่ก�รเหม�ะสม (ดต้�ร�ง 2 หรือ 3)
ตัวัอย่�งจ�กสิ�งแวัดล้อมตัวัอย่�งจ�กสิ�งแวัดล้อม
คำำ�เตือน:คำำ�เตือน: ห�กคำุณเลือกท่�จะใช้บัฟีเฟีอร์สำ�หรับทำ�ให้เป็นกล�ง (NB) ซึ�งประกอบด้วัยส�รเชิงซ้อนข้องเอริลซัลโฟีเนตเป็นส�รละล�ยเพิื�อ
ทำ�ให้ฟีองนำ้�ชุ่มชื้น ต้องทำ�ก�รเจือจ�งตัวัอย่�งหลังเพิิ�มจำ�นวันเชือ้แล้วัในอัตร�ส่วัน 1:2 (ตัวัอย่�ง 1 ส่วันในอ�ห�รเหลวัเพิิ�มจำ�นวันเชื้อ
ท่�ฆ่่�เชื้อแล้วั 1 ส่วัน) ก่อนก�รทดสอบเพิื�อท่�จะลดคำวั�มเส่�ยงอันเก่�ยวัข้้องกับผลลบปลอมจซึ�งนำ�ไปส้่ก�รปล่อยผลิตภััณฑ์์ท่�ปนเป้�อนออกส้่
ภั�ยนอกได้ อ่กหนึ�งตัวัเลือกคำือถุ่�ยบัฟีเฟีอร์ท่�เป็นกล�งท่�ม่ก�รเพิิ�มเชือ้ปริม�ณ 10 ไมโคำรลิตรเข้้�ไปยังหลอดส�รละล�ยไลซ่ส Neogen

ผ้้ใช้ม่หน้�ท่�รับผิดชอบในก�รพิิส้จน์ยืนยันระเบ่ยบก�รสุม่ตัวัอย่�งหรืออัตร�ส่วันก�รเจือจ�งแบบอื�นเพิื�อให้มั�นใจวั่�วัิธี่ก�รทดสอบน่้
สอดคำล้องกับเกณฑ์์ข้องผ้้ใช้ง�นเอง
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ต�ร�งท่� ต�ร�งท่� 2 ระเบ่ยบก�รข้องอ�ห�รเพิิ�มจำ�นวันเชื้อทั�วัไป

เมทริกซ์ตัวัอย่�งเมทริกซ์ตัวัอย่�ง ข้น�ดตัวัอย่�งข้น�ดตัวัอย่�ง ปริม�ตรอ�ห�รเหลวั ปริม�ตรอ�ห�รเหลวั 
เล่้ยงเชื้อเล่้ยงเชือ้ (มลมล.) 

(อุ่นไวั้ก่อนแล้วัอุ่นไวั้ก่อนแล้วั)

อุณหภั้มิในก�รอุณหภั้มิในก�ร
เพิิ�มจำ�นวันเชื้อ เพิิ�มจำ�นวันเชือ้ 

(± 1°C)(± 1°C)

เวัล�ก�รเวัล�ก�ร
เพิิ�มจำ�นวันเพิิ�มจำ�นวัน

เชื้อ เชือ้ (ชั�วัโมงชั�วัโมง)

ปริม�ตรก�รปริม�ตรก�ร
วัิเคำร�ะห์ตัวัอย่�ง วัิเคำร�ะห์ตัวัอย่�ง 

(ไมโคำรลิตรไมโคำรลิตร)
เนื้อวััวัดิบบด ชิ้นและตัดแต่ง(ก) 375 ก. 1125 BPW-ISO 41.5 10-18 20
เนื้อสัตวั์ดิบ (หม้, สัตวั์ปีก, 
แกะ, วััวัป่�)(ก) 375 ก. 1125 BPW-ISO 41.5 10-18 20

พิืชผัก(ข้) 200 ก. 450 BPW-ISO 41.5 18-24 20
ถุั�วังอก(คำ) 25 ก. 225 BPW-ISO 41.5 18-24 20

นมดิบ(ง) 25 ก. หรือ 
25 มล. 225 BPW-ISO 41.5 18-24 20

(ก) นวัดตัวัอย่�งเนื้อวััวั (เนือ้วััวับด ชิ้นและตัดแต่ง) และเนื้อสัตวั์ดิบ (เนื้อหม้ สัตวั์ปีกและเนื้อสัตวั์ท่�ไม่ใช่เนื้อวััวัท่�บดแล้วั) ด้วัยมือเป็นเวัล� 
30-60 วัิน�ท่เพิื�อกระจ�ยและทำ�ให้ก้อนเนือ้แตกจ�กกันหลังจ�กก�รเติม BPW-ISO ท่�อุ่นไวั้ก่อนแล้วั 

(ข้) สำ�หรับพิืชผัก ให้รินล้�งด้วัยอ�ห�รเหลวั (BPW-ISO ท่�อุ่นไวั้แล้วั) ไปต�มใบแล้วัเข้ย่�เบ�ๆ เป็นเวัล� 30-60 วัิน�ท่ ห้�มนวัดหรือทำ�
ใบผักให้เป็นเนื้อเด่ยวักัน 

(คำ) สำ�หรับเถุั�วังอก ให้รินล้�งด้วัยอ�ห�รเหลวั (BPW-ISO ท่�อุน่ไวั้แล้วั) 30-60 วัิน�ท่ และห้�มนวัดหรือทำ�ให้เป็นเนื้อเด่ยวักัน 
(ง) ทำ�ตัวัอย่�งนมดิบให้เป็นเนือ้เด่ยวักันเป็นเวัล� 30 ถุึง 60 วัิน�ท่หลังจ�กก�รเติม BPW-ISO ท่�อุ่นไวั้ก่อนแล้วั 

คำำ�แนะนำ�เฉพิ�ะสำ�หรับวัิธี่ท่�ผ่�นก�รตรวัจสอบแล้วัคำำ�แนะนำ�เฉพิ�ะสำ�หรับวัิธ่ีท่�ผ่�นก�รตรวัจสอบแล้วั
AOAC® Performance Tested MethodSM (PTM) Certificate หม�ยเลข้ หม�ยเลข้ 071902

จ�กก�รศึกษ� PTMSM ข้องสถุ�บันวิัจัย AOAC, Neogen ชุดทดสอบเชื้อระดับโมเลกุล 2 – STEC Gene Screen (stx และ eae) พิบวั่�
เป็นวัิธี่ก�รท่�ม่ประสิทธีิภั�พิในก�รตรวัจห� STEC เมทริกซ์ท่�ได้รับก�รทดสอบในก�รศึกษ�ดังกล่�วัแสดงไวั้ในต�ร�งท่� 3
ต�ร�งท่� ต�ร�งท่� 3 ข้ั้นตอนก�รเพิิ�มจำ�นวันเชื้อต�มเอกส�ร AOAC PTMSM หม�ยเลข้ 071902

เมทริกซ์ตัวัอย่�งเมทริกซ์ตัวัอย่�ง ข้น�ดข้น�ด
ตัวัอย่�งตัวัอย่�ง

ปริม�ตรอ�ห�รเหลวั ปริม�ตรอ�ห�รเหลวั 
เล่้ยงเชื้อ (มล.)เล่้ยงเชื้อ (มล.)

อุณหภั้มิในก�รเพิิ�มอุณหภั้มิในก�รเพิิ�ม
จำ�นวันเชื้อ (จำ�นวันเชื้อ (± 1°C± 1°C))

เวัล�ก�รเพิิ�มเวัล�ก�รเพิิ�ม
จำ�นวันเชื้อ จำ�นวันเชื้อ 
(ชั�วัโมง)(ชั�วัโมง)

ปริม�ตรก�รปริม�ตรก�ร
วัิเคำร�ะห์ตัวัอย่�ง วัิเคำร�ะห์ตัวัอย่�ง 

(ไมโคำรลิตร)(ไมโคำรลิตร)
เนื้อวััวัดิบตัดแต่ง(ก) 375 ก. 1125 BPW-ISO (อุ่นไวั้ก่อนแล้วั) 41.5 10-18 20

เนื้อวััวัดิบบด(ก) 375 ก. 1125 BPW-ISO (อุ่นไวั้ก่อนแล้วั) 41.5 10-18 20

เนื้อวััวัดิบบด(ก) 25 ก. 225 BPW-ISO (อุ่นไวั้ก่อนแล้วั) 41.5 10-18 20
เนื้อหม้ดิบบด(ก) 375 ก. 1125 BPW-ISO (อุ่นไวั้ก่อนแล้วั) 41.5 10-18 20
ชิ้นส่วันสัตวั์ปีกดิบ(ก) 375 ก. 1125 BPW-ISO (อุ่นไวั้ก่อนแล้วั) 41.5 10-18 20
ไก่ท่�แยกส่วันด้วัย
เคำรื�อง 25 กรัม BPW-ISO (อุน่ล่วังหน้�)  

225 กรัม 41.5 10-24 20

ผักโข้ม(ข้) 200 ก. 450 BPW-ISO (อุ่นไวั้ก่อนแล้วั) 41.5 18-24 20
ถุั�วังอก(คำ) 25 ก. 225 BPW-ISO (อุ่นไวั้ก่อนแล้วั) 41.5 18-24 20
ดอกกัญช�แห้ง 
ดอกกัญชงแห้ง(4) 10 กรัม BPW-ISO 90 กรัม 41.5 28-32 20

(ก) สำ�หรับตัวัอย่�งเนื้อวััวั (เนื้อบดและตัดแต่ง) เติม BPW-ISO ท่�อุ่นไว้ัก่อนแล้วัลงไปในตัวัอย่�งเนื้อ นวัดด้วัยมือเป็นเวัล� 30-60 วัิน�ท่
เพิื�อเพิื�อกระจ�ยและทำ�ให้ก้อนเนือ้แตกจ�กกัน 
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(ข้) สำ�หรับผักโข้ม เติม BPW-ISO ท่�อุ่นไวั้ก่อนแล้วัลงไปในเมทริกซ์ รินล้�งด้วัยข้องเหลวัไปต�มใบแล้วัเข้ย่�เบ�ๆ เป็นเวัล� 30-60 วัิน�ท ่
ห้�มนวัดหรือทำ�ใบผักให้เป็นเนื้อเด่ยวักัน 

(คำ) สำ�หรับถุั�วังอก ให้รินล้�งด้วัยอ�ห�รเหลวั (BPW-ISO ท่�อุน่ไวั้แล้วั) 30-60 วัิน�ท่ และห้�มนวัดหรือทำ�ให้เป็นเนื้อเด่ยวักัน
(d)  ดอกกัญช�แห้ง (THC >0.3%) และดอกกัญชงแห้ง (THC ≤0.3%)
ก�รเตร่ยมถุ�ดใส่หลอดทดสอบสำ�หรับเข้้�เคำรื�องทดสอบระดับโมเลกุลโดยวัิธี่ ก�รเตร่ยมถุ�ดใส่หลอดทดสอบสำ�หรับเข้้�เคำรื�องทดสอบระดับโมเลกุลโดยวัิธ่ี Neogen®

1. ชุบผ้�หรือกระด�ษเช็ดมือแบบใช้แล้วัทิ้งในนำ้�ย�ฟีอกข้�วั 1-5% (ผสมกับนำ้�ต�มอัตร�ส่วัน) และเช็ดถุ�ดใส่หลอดทดสอบสำ�หรับเข้้�
เคำรื�องทดสอบระดับโมเลกุลโดยวัิธี่ Neogen

2. ใช้นำ้�ล้�งถุ�ดใส่หลอดทดสอบสำ�หรับเข้้�เคำรื�องทดสอบระดับโมเลกุลโดยวัิธี่ Neogen น่้
3. ใช้กระด�ษเช็ดมือแบบใช้แล้วัทิ้งเช็ดถุ�ดใส่หลอดทดสอบสำ�หรับเข้้�เคำรื�องทดสอบระดับโมเลกุลโดยวัิธี่ Neogen ให้แห้ง
4. ตรวัจสอบให้แน่ใจวั่�ถุ�ดใส่หลอดทดสอบสำ�หรับเข้้�เคำรื�องทดสอบระดับโมเลกุลโดยวัิธี่ Neogen แห้งสนิทก่อนใช้ง�น
ก�รเตร่ยมชิลบล็อคำสำ�หรับใส่หลอดทดสอบระดับโมเลกุล โดยวัิธี่ก�รเตร่ยมชิลบล็อคำสำ�หรับใส่หลอดทดสอบระดับโมเลกุล โดยวัิธี ่Neogen®

วั�งชิลบล็อคำสำ�หรับใส่หลอดทดสอบระดับโมเลกุล โดยวัิธ่ี Neogen บนโต๊ะปฏิิบัติง�นข้องห้องปฏิิบัติก�รโดยตรง: ไม่ต้องใช้ถุ�ดวั�งชิลบ
ล็อคำสำ�หรับใส่หลอดทดสอบระดับโมเลกุล โดยวัิธี่ Neogen ใช้ชิลบล็อคำท่�อุณหภั้มิห้องปฏิิบัติก�ร (20-25°C) 
ก�รเตร่ยมฮี่ทบล็อคำสำ�หรับใส่หลอดทดสอบระดับโมเลกุล โดยวัิธี่ ก�รเตร่ยมฮี่ทบล็อคำสำ�หรับใส่หลอดทดสอบระดับโมเลกุล โดยวัิธี่ Neogen®

วั�งฮี่ทบล็อคำสำ�หรับใส่หลอดทดสอบระดับโมเลกุล โดยวัิธี่ Neogen ในเคำรื�องทำ�คำวั�มร้อนบล็อกคำ้่แบบแห้ง เปิดเคำรื�องทำ�คำวั�มร้อนบล็อคำ
แบบแห้งและตั้งอุณหภั้มิเพิื�อให้ฮ่ีทบล็อคำสำ�หรับใส่หลอดทดสอบระดับโมเลกุล โดยวัิธี่ Neogen ม่อุณหภั้มิเพิิ�มข้ึ้นจนถุึง 100 ± 1°C 

หม�ยเหตุหม�ยเหต:ุ ให้ฮี่ทบล็อคำสำ�หรับใส�หลอดทดสอบระดับโมเลกุล โดยวัิธี่ Neogen ม่อุณหภั้มิต�มท่�กำ�หนดโดยทิ้งไวั้ประม�ณ 30 น�ท่ ทั้งน้่
ข้ึ้นอย้�กับก�รทำ�ง�นข้องเคำรื�องทำ�คำวั�มร้อน ใช้เทอร�โมมิเตอร�ท่�ได้รับก�รสอบเท่ยบอย��งเหม�ะสม (เช�น เทอร�โมมิเตอร�แบบจุ�มบ�งส�วัน 
เทอร�โมมิเตอร�แบบดิจิตอล ท่�ไม�ใช�เทอร�โมมิเตอร�แบบจุ�มทั้งหมด) วั�งไวั้ในบริเวัณท่�กำ�หนด ตรวัจสอบให้อุณหภั้มิข้องฮี่ทบล็อคำสำ�หรับ
ใส�หลอดทดสอบระดับโมเลกุล โดยวัิธี่ Neogen อย้�ท่� 100 ± 1°C

ก�รเตร่ยมเคำรื�องมือสำ�หรับทดสอบเชื้อก่อโรคำระดับโมเลกุลโดยวัิธี่ก�รเตร่ยมเคำรื�องมือสำ�หรับทดสอบเชื้อก่อโรคำระดับโมเลกุลโดยวัิธี่ Neogen®

1. เริ�มต้นก�รใช้ง�นซอฟีต์แวัร์ระบบทดสอบเชื้อก่อโรคำระดับโมเลกุลโดยวัิธี่ Neogen แล้วัลงชื�อเข้้�ส้่ระบบ ติดต่อตัวัแทนข้อง 
Neogen Food Safety ข้องคำุณเพิื�อให้แน่ใจวั่�คำุณม่ซอฟีต์แวัร์เวัอร์ชันท่�อัปเดตล่�สุด 

2. เปิดเคำรื�องมือสำ�หรับทดสอบเชื้อก่อโรคำระดับโมเลกุลโดยวัิธี่ Neogen

3. สร้�งหรือแก้ไข้ชุดก�รทดสอบท่�ม่ข้้อม้ลสำ�หรับแต่ละตัวัอย่�ง ด้ร�ยละเอ่ยดเพิิ�มเติมในคำ้่มือก�รใช้ง�นระบบทดสอบเชื้อก่อโรคำระดับ
โมเลกุลโดยวิัธี่ Neogen 
3.1. ก�รเลือกไอคำอน STXEAE-2 ท่�ซอฟีต์แวัร์ ให้เลือกสองหลุมทดสอบท่�อย้่ติดกัน (เช่น A1, A2, B1, B2 เป็นต้น) หนึ�งหลุม

สำ�หรับหลอดร่เอเจนต์ stx และอ่กหลุมสำ�หรับ eae เพิร�ะแต่ละตัวัอย่�งทดสอบด้วัยสองวัิธ่ี ตั้งคำ่� NC สำ�หรับแต่ละหลอดร่เอ
เจนต์และตั้งค่ำ� RC หนึ�งคำ่�สำ�หรับชุดทดสอบ 

STX2 STX2

STXEAE2

EAE2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2
A

B

C

D

E

F

G

H

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RC

NCNC

SAL-2

ECO-2

LIS-2

LMO-2

CAM-2

CRO-2

STXEAE-2

STX-2

EAE-2

MC-2

หม�ยเหตุหม�ยเหต:ุ ต้องรอให้เคำรื�องมือสำ�หรับทดสอบเชื้อก่อโรคำระดับโมเลกุลโดยวัิธี่ Neogen ม่สถุ�นะพิร้อมใช้ ก่อนท่�จะใส่ถุ�ดใส่หลอด
ทดสอบเข้้�เคำรื�องทดสอบเชื้อระดับโมเลกุลโดยวิัธี่ Neogen ข้ั้นตอนข้องก�รทำ�คำวั�มร้อนน่้ใช้เวัล�ประม�ณ 20 น�ท่และบ่งช่้ด้วัยไฟีส่
ส้มบนแถุบบอกสถุ�นะข้องเคำรื�อง เมื�อเคำรื�องมือพิร้อมท่�จะเริ�มต้นก�รทำ�ง�น แถุบบอกสถุ�นะดังกล่�วัจะเปล่�ยนเป็นส่เข้่ยวั

ก�รไลซ่สก�รไลซ่ส
ใช้ไข้คำวังไข้หรือไม้พิ�ยถุอดด้�นล่�งข้องท่�วั�งส�รละล�ยไลซ่ส Neogen ออก ก่อนวั�งลงบนฮี่ทบล็อคำสำ�หรับใส่หลอดทดสอบระดับ
โมเลกุลโดยวิัธี่ Neogen 
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1. รอให้หลอดส�รละล�ยไลซ่ส Neogen อุ่นข้ึ้นโดยนำ�ออกม�วั�งท่�อุณหภั้มิห้อง (20-25°C) ข้้�มคำืน (16-18 ชั�วัโมง) ท�งเลือกอื�นๆ 
นอกเหนือจ�กก�รวั�งหลอดส�รละล�ยไลซ่ส Neogen ไวั้บนโต๊ะข้องห้องปฏิิบัติก�รอย่�งน้อย 2 ชั�วัโมง ให้นำ�หลอดส�รละล�ยไล
ซ่ส Neogen ไปบ่มในท่�ต้้บ่มเชื้อท่�อุณหภั้มิ 37 ± 1°C เป็นเวัล� 1 ชั�วัโมง หรือวั�งหลอดส�รละล�ยไลซ่สบนเคำรื�องทำ�คำวั�มร้อนแบบ
แห้งเป็นเวัล� 30 วัิน�ท่ท่�อุณหภั้มิ 100°C

2. พิลิกหลอดส�รละล�ยไลซ่สท่�ปิดฝ�อย้่ เพิื�อผสมให้เข้้�กัน ดำ�เนินก�รต่อในข้ัน้ถัุดไปไปภั�ยใน 4 ชั�วัโมง หลังจ�กพิลิกหลอดแล้วั 
3. นำ�ตัวัอย่�งอ�ห�รเพิิ�มจำ�นวันเชื้อออกจ�กต้้บ่มเชื้อ 
4. ใช้หลอดส�รละล�ยไลซ่ส Neogen หนึ�งหลอดต่อตัวัอย่�งและต่อ NC (อ�ห�รเล่้ยงเชื้อท่�ปลอดเชือ้)

4.1. ส�ม�รถุตัดแถุวัข้องหลอดส�รละล�ยไลซ่ส Neogen ออกเพิื�อให้ม่จำ�นวันหลอดต�มท่�ต้องก�รได้ เลือกจำ�นวันหลอดหรือทั้ง
แถุวัคำือ 8 หลอดต่อแถุวัต�มต้องก�ร วั�งหลอดส�รละล�ยไลซ่ส Neogen ลงในท่�วั�งงท่�วั่�งอย้่

4.2. เพิื�อหล่กเล่�ยงก�รปนเป้�อนข้�้ม ให้เปิดฝ�ข้องหลอดส�รละล�ยไลซ่ส Neogen ทั้งแถุวัในคำรั้งเด่ยวั และใช้ปิเปตต์ทิปอันใหม่
สำ�หรับถุ่�ยตัวัอย่�งในแต่ละข้ั้นตอน 

4.3. ถุ่�ยตัวัอย่�งท่�เพิิ�มจำ�นวันเชื้อแล้วัไปยังหลอดส�รละล�ยไลซ่ส Neogen ต�มคำำ�อธีิบ�ยด้�นล่�งน่้:

ถุ่�ยตัวัอย่�งท่�เพิิ�มจำ�นวันเชื้อแต่ละตัวัอย่�งลงไปในหลอดส�รละล�ยไลซ่ส Neogen แต่ละหลอด เป็นอันดับแรก  เป็นอันดับแรก ถุ่�ย NC เป็นเป็น
อันดับสุดท้�ยอันดับสุดท้�ย

4.4. ใช้อุปกรณ์เปิด/ปิดฝ�หลอดส�รละล�ยไลซ่สโดยวิัธี่ Neogen® ในก�รเปิดฝ�หลอดส�รละล�ยไลซ่ส Neogen ท่ละแถุวั 
4.5. ทิง้ฝ�หลอดส�รละล�ยไลซ่ส Neogen – ห�กจะเก็บไลเซตเอ�ไว้ัเพิื�อทดสอบซำ�้ ให้วั�งฝ�ในภั�ชนะท่�สะอ�ดเพิื�อนำ�กลับม�ใช้ซำ�้ 

4.5.1. ห�กต้องก�รดข้้้อมล้เก่�ยวักับก�รดำ�เนนิก�รเก็บไลเซต โปรดดภ้ั�คำผนวัก A
4.6. ถุ่�ยตัวัอย่�ง 20 ไมโคำรลิตรลงในหลอดส�รละล�ยไลซ่ส Neogen 

5. ทำ�ซำ้�ข้ัน้ตอน 4.4 ถุึง 4.6 ต�มคำวั�มจำ�เป็นสำ�หรับจำ�นวันตัวัอย่�งท่�จะทดสอบ
6. เมื�อถุ่�ยตัวัอย่�งทั้งหมดเสร็จแล้วั ให้ถุ่�ย NC (อ�ห�รเพิิ�มจำ�นวันเชือ้ ท่�ปลอดเชือ้ เช่น BPW) ปริม�ณ 20 ไมโคำรลิตร ลงในหลอด

ส�รละล�ยไลซ่ส Neogen ห้�มใช้นำ้�เป็น NC 
7. ตรวัจสอบว่ั�อุณหภั้มิข้อง ข้องฮ่ีทบล็อคำสำ�หรับใส่หลอดทดสอบระดับโมเลกุล โดยวัิธ่ี Neogen อย้่ท่� 100 ± 1°C 
8. วั�งท่�วั�งหลอดส�รละล�ยไลซ่ส Neogen ท่�ไม่ม่ฝ�ปิด ลงในฮี่ทบล็อคำสำ�หรับใส่หลอดทดสอบระดับโมเลกุลโดยวัิธี่ Neogen และเพิิ�ม

คำวั�มร้อนเป็นเวัล� 15 ± 1 น�ท ่ระหวั่�งก�รทำ�ให้ร้อน ส�รละล�ยในหลอดทดสอบไลซ่ส Neogen จะเปล่�ยนจ�กส่ชมพิ้ (เย็น) เป็น
เหลือง (ร้อน) 
8.1. ตัวัอย่�งซึ�งไม่ได้รับคำวั�มร้อนอย่�งเหม�ะสมในระหว่ั�งข้ั้นตอนก�รไลซ่สข้องชุดทดสอบอ�จถุือวั่�เป็นส�รท่�อ�จม่อันตร�ย

ท�งช่วัภั�พิ และไม่คำวัรใส่เข้้�ไปในเคำรื�องมือสำ�หรับทดสอบเชื้อก่อโรคำระดับโมเลกุลโดยวัิธ่ี Neogen

9. นำ�ถุ�ดวั�งหลอดส�รละล�ยไลซ่ส Neogen ท่�ไม่ม่ฝ�ปิด ออกจ�กฮี่ทบล็อคำสำ�หรับใส่หลอดทดสอบระดับโมเลกุลโดยวัิธี่ Neogen 
และปล่อยให้เย็นลงในชิลบล็อคำสำ�หรับใส่หลอดทดสอบระดับโมเลกุลโดยวัิธี่ Neogen อย่�งน้อย 5 น�ท่ แต่ไม่เกิน 10 น�ท ่คำวัร
วั�งชิลบล็อคำสำ�หรับใส่หลอดทดสอบระดับโมเลกุลโดยวัิธี่ Neogen ท่�จะใช้ง�นท่�อุณหภั้มิห้อง โดยไม่ม่ถุ�ดวั�งงชิลบล็อคำสำ�หรับใส่
หลอดทดสอบระดับโมเลกุล โดยวิัธี่ Neogen® ลงบนโต๊ะในห้องปฏิิบัติก�รโดยตรง เมื�อเย็นลงแล้วั ส�รละล�ยไลซ่ส Neogen ก็จะ
เปล่�ยนกลับเป็นส่ชมพิ้ 

10. นำ�เอ�ถุ�ดวั�งหลอดส�รละล�ยไลซ่ส Neogen ออกจ�ก ชิลบล็อคำสำ�หรับใส่หลอดทดสอบระดับโมเลกุล โดยวัิธี่ Neogen 
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00:15:00

99–101 ºC

20–25 ºC

00:05:00

 ก�รเพิิ�มข้ย�ยก�รเพิิ�มข้ย�ย
1. ต้องใช้หลอดรเ่อเจนต์ข้อง Neogen ชุดทดสอบระดับโมเลกุล 2 - STEC Gene Screen (stx) หนึ�งหลอดและ Neogen ชุดทดสอบ

ระดับโมเลกุล 2 - STEC Gene Screen (eae) สำ�หรับแต่ละตัวัอย่�งและ NC
1.1. ส�ม�รถุตัดแถุวัข้องหลอดออก เพิื�อให้ม่จำ�นวันหลอดต�มท่�ต้องก�รได้ เลือกจำ�นวันหลอดร่เอเจนต์ข้อง Neogen ชุดทดสอบ

เชื้อระดับโมเลกุล 2 - STEC Gene Screen (stx) และ Neogen ชุดทดสอบเชื้อระดับโมเลกุล 2 - STEC Gene Screen (eae) 
แต่ละหลอด หรือแถุวัท่�ม่ 8 หลอด ต�มต้องก�ร 

1.2. วั�งหลอด Neogen ชุดทดสอบเชื้อระดับโมเลกุล 2 - STEC Gene Screen (stx) ลงในท่�วั�งหลอดท่�วั�งหนึ�งคำอลัมน์
1.3. วั�งหลอด Neogen ชุดทดสอบเชื้อระดับโมเลกุล 2 - STEC Gene Screen (eae) ลงในคำอลัมน์ท่�อย้่ติดกันด้�นข้วั�
1.4. หล่กเล่�ยงก�รรบกวันเม็ดร่เอเจนต์ท่�ก้นหลอด

2. เลือกหลอด Neogen ร่เอเจ้นท์คำอนโทรลหนึ�งหลอดแล้วัวั�งลงในถุ�ดวั�ง
3. สำ�หรับไลเซท NC ให้เลือกหลอดร่เอเจนต์ Neogen ชุดทดสอบเชื้อระดับโมเลกุล 2 - STEC Gene Screen (stx) หนึ�งหลอดและ 

Neogen ชุดทดสอบเชื้อระดับโมเลกุล 2 - STEC Gene Screen (eae) หนึ�งหลอดและวั�งไวั้ในท่�วั�งหลอด

4. เพิื�อหล่กเล่�ยงก�รปนเป้�อนข้้�ม ให้เปิดฝ�ข้องหลอดร่เอเจนต์ข้อง Neogen ชุดทดสอบเชือ้ระดับโมเลกุล 2 - STEC Gene Screen 
(stx หรือ eae) ทั้งแถุวัในคำรั้งเด่ยวั และใช้ปิเปตต์ทิปอันใหม่สำ�หรับถุ่�ยตัวัอย่�งในแต่ละข้ัน้ตอน 

5. ถุ่�ยแต่ละไลเซตไปยังหลอดร่เอเจนต์ข้อง Neogen ชุดทดสอบเชือ้ระดับโมเลกุล 2 - STEC Gene Screen (stx หรือ eae) ต�มคำำ�
อธีิบ�ยด้�นล่�ง
5.1. ข้ั้นแรก ถุ่�ยไลเซตแต่ละตัวัอย่�งไปยังหลอดร่เอเจนต์ข้อง Neogen ชุดทดสอบเชือ้ระดับโมเลกุล 2 - STEC Gene Screen 

(stx) ต�มคำำ�อธีิบ�ยด้�นล่�งไวั้ใน 5.5 และ 5.6 
5.2. ข้ัน้ท่�สอง ถุ่�ยไลเซตแต่ละตัวัอย่�งไปยังหลอดร่เอเจนต์ข้อง Neogen ชุดทดสอบเชื้อระดับโมเลกุล 2 - STEC Gene Screen 

(eae) ในคำอลัมน์ด้�นข้วั�ท่�อย้่ติดกันต�มคำำ�อธีิบ�ยด้�นล่�งไว้ัใน 5.5 และ 5.6

หม�ยเหตุ: ใช้ปิเปตต์ทิปอันใหม่สำ�หรับก�รถุ่�ยตัวัอย่�งในแต่ละคำรั้ง ห้�มใช้ปิเปตต์ทิปอันเด่ยวักันในก�รถุ่�ยตัวัอย่�งไลเซตหม�ยเหตุ: ใช้ปิเปตต์ทิปอันใหม่สำ�หรับก�รถุ่�ยตัวัอย่�งในแต่ละคำรั้ง ห้�มใช้ปิเปตต์ทิปอันเดย่วักันในก�รถุ่�ยตัวัอย่�งไลเซต
เด่ยวักันไปยังหลอดร่เอเจนต์ เด่ยวักันไปยังหลอดร่เอเจนต์ stxstx และ  และ eaeeae

5.3. หลังก�รถุ่�ยโอนตัวัอย่�งไลเซททั้งหมด ให้เติมไลเซท NC ลงไปในแต่ละหลอดร่เอเจนต์ Neogen ชุดทดสอบเชื้อระดับ
โมเลกุล 2 - STEC Gene Screen (stx) และ Neogen ชุดทดสอบเชือ้ระดับโมเลกุล 2 - STEC Gene Screen (eae)

5.4. ถุ่�ยโอนไลเซต NC ลงในร่เอเจนต์คำอนโทรลเป็นข้ั้นสุดท้�ย 
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5.5. ใช้เคำรื�องมือเปิด/ปิดฝ�รเ่อเจนต์ข้องชุดทดสอบเชื้อก่อโรคำระดับโมเลกุลโดยวัิธี่ Neogen® ในก�รเปิดหลอดรเ่อเจนต์ข้อง 
Neogen ชุดทดสอบเชื้อระดับโมเลกุล 2 - STEC Gene Screen (stx หรือ eae) ท่ละแถุวั ทิ้งฝ�ปิด

5.6. ถุ่�ยไลเซตข้องตัวัอย่�งปรมิ�ณถุ่�ยไลเซตข้องตัวัอย่�งปรมิ�ณ 20 ไมโคำรลติร จ�กด้�นบน  ไมโคำรลติร จ�กด้�นบน ½ ข้องข้องเหลวั ข้องข้องเหลวั (หล่กเล่�ยงตะกอน) ในหลอดส�รละล�ย(หล่กเล่�ยงตะกอน) ในหลอดส�รละล�ย
ไลซ่ส ไลซ่ส Neogen เข้้�ไปในหลอดร่เอเจนต์ข้อง  เข้้�ไปในหลอดร่เอเจนต์ข้อง Neogen ชดุทดสอบเชือ้ระดับโมเลกุล  ชุดทดสอบเชือ้ระดับโมเลกลุ 2 - STEC Gene Screen (stx หรือ  หรอื eae) ท่� ท่�
ตรงกัน ปล่อยส�รละล�ยด้�นข้้�งหลอด เพืิ�อหล่กเล่�ยงก�รรบกวันเม็ดร่เอเจนต์ท่�ก้นหลอด ผสมโดยใช้ปิเปต ดด้ข้ึ้นและลงเบ�ๆ ตรงกัน ปล่อยส�รละล�ยด้�นข้้�งหลอด เพืิ�อหล่กเล่�ยงก�รรบกวันเม็ดร่เอเจนต์ท่�ก้นหลอด ผสมโดยใช้ปิเปต ดด้ข้ึ้นและลงเบ�ๆ 5 คำร้ังคำร้ัง

หม�ยเหตุ: ใช้ปิเปตต์ทิปอันใหม่สำ�หรับก�รถุ่�ยตัวัอย่�งในแต่ละคำรั้ง ห้�มใช้ปิเปตต์ทิปอันเด่ยวักันในก�รถุ่�ยตัวัอย่�งไลเซตหม�ยเหตุ: ใช้ปิเปตต์ทิปอันใหม่สำ�หรับก�รถุ่�ยตัวัอย่�งในแต่ละคำรั้ง ห้�มใช้ปิเปตต์ทิปอันเด่ยวักันในก�รถุ่�ยตัวัอย่�งไลเซต
เด่ยวักันไปยังหลอดร่เอเจนต์ เด่ยวักันไปยังหลอดร่เอเจนต์ stx และ  และ eae

5.7. ทำ�ซำ้�ข้ั้นตอนท่� 5.6 จนกวั่�จะเติมแต่ละไลเซตตัวัอย่�งลงไปในหลอดร่เอเจนต์ข้อง Neogen ชุดทดสอบเชื้อระดับโมเลกุล 
2 - STEC Gene Screen (stx หรือ eae) ในแถุวันั้น

5.8. ปิดหลอดรเ่อเจนต์ข้อง Neogen ชุดทดสอบเชื้อระดับโมเลกุล 2 - STEC Gene Screen (stx หรือ eae) ด้วัยฝ�อ่กอันท่�ให้ม� 
และใช้ด้�นมนข้องเคำรื�องมือเปิด/ปิดฝ�หลอดทดสอบ โดยวัิธี่ Neogen กดซำ้�ไปซำ้�ม�เพิื�อให้แน่ใจวั่�ฝ�ปิดสนิท

5.9. ทำ�ซำ้�ข้ั้นตอน 5.6 ถุึง 5.8 ต�มคำวั�มจำ�เป็นสำ�หรับจำ�นวันตัวัอย่�งท่�จะทดสอบสำ�หรับหลอดร่เอเจนต์ Neogen ชุดทดสอบเชื้อ
ระดับโมเลกุล 2 - STEC Gene Screen (stx และ eae) ทั้งสองหลอด 

5.10. เมื�อถุ่�ยไลเซตตัวัอย่�งทั้งหมดแล้วั ให้ทำ�ซำ้�ข้ั้นตอนท่� 5.6 ถึุง 5.8 เพิื�อถุ่�ยไลเซต NC ปริม�ณ 20 ไมโคำรลิตร เข้้�ไปใน
แต่ละหลอดร่เอเจนต์ข้อง Neogen ชุดทดสอบเชือ้ระดับโมเลกุล 2 - STEC Gene Screen (stx) และ Neogen ชุดทดสอบเชื้อ
ระดับโมเลกุล 2 - STEC Gene Screen (eae) 

5.11. ถุ่�ยไลเซต ไลเซต NC ปริม�ณ ปริม�ณ 20 ไมโคำรลิตร เข้้�ไปในหลอด  ไมโคำรลิตร เข้้�ไปในหลอด Neogen ร่เอเจนต์คำอนโทรล รเ่อเจนต์คำอนโทรล ปล่อยส�รละล�ยด้�นข้้�งหลอด เพิื�อ
หล่กเล่�ยงก�รรบกวันเม็ดร่เอเจนต์ท่�ก้นหลอด ผสมโดยใช้ปิเปต ด้ดข้ึ้นและลงเบ�ๆ 5 คำรั้ง

ถุ่�ยไลเซตข้องแต่ละตัวัอย่�งไปยังหลอดร่เอเจนต์ข้อง Neogen ชุดทดสอบเชือ้ระดับโมเลกุล 2 - STEC Gene Screen (stx 
หรือ eae) แต่ละชุดก่อนแล้วัจึงถุ่�ย NC เติมส�รละล�ยลงในหลอด Neogen ร่เอเจนต์คำอนโทรลเป็นลำ�ดับสุดท้�ย

6. บรรจุหลอดท่�ปิดฝ�แล้วัลงในถุ�ดใส่หลอดทดสอบสำ�หรับเข้้�เคำรื�องทดสอบระดับโมเลกุลโดยวัิธ่ี Neogen ท่�สะอ�ดและข้จัดก�รปน
เป้�อนแล้วั จ�กนั้นปิดและล็อกฝ�ถุ�ด 
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7. พิิจ�รณ�ทบทวันและยืนยันก�รดำ�เนินก�รท่�กำ�หนดคำ่�ไวั้ในซอฟีต์แวัร์ระบบทดสอบเชือ้ก่อโรคำระดับโมเลกุลโดยวัิธี่ Neogen 
8. คำลิกปุ่ม Start ในซอฟีต์แวัร์ แล้วัเลือกเคำรื�องมือท่�จะใช้ทดสอบ ฝ�ปิดข้องอุปกรณ์ท่�เลือกจะเปิดโดยอัตโนมัติ
9. ใส่ถุ�ดใส่หลอดทดสอบสำ�หรับเข้้�เคำรื�องทดสอบระดับโมเลกุลโดยวัิธี่ Neogen ในเคำรื�องมือสำ�หรับทดสอบเชือ้ก่อโรคำระดับโมเลกุล

โดยวัิธี่Neogen แล้วัปิดฝ�เพิื�อเริ�มต้นก�รทดสอบ ระบบจะให้ผลก�รทดสอบภั�ยในเวัล� 60 น�ท่ แม้ว่ั�ผลท่�เป็นบวักอ�จจะตรวัจจับ
ได้เร็วักว่ั�นั้นก็ต�ม 

10. หลังจ�กก�รทดสอบเสร็จสมบ้รณ์แล้วั ให้นำ�ถุ�ดใส่หลอดทดสอบสำ�หรับเข้้�เคำรื�องทดสอบระดับโมเลกุลโดยวัิธี่ Neogen ออกจ�ก
เคำรื�องมือสำ�หรับทดสอบเชื้อก่อโรคำระดับโมเลกุลโดยวิัธี่ Neogen แล้วักำ�จัดหลอดเหล่�นั้นทิ้งโดยแช่ในนำ้�ย�ฟีอกข้�วัท่�ใช้ในคำรัวั
เรือนท่�ม่คำวั�มเข้้มข้้น 1-5% (ในนำ้�ท่�ม่ปริม�ตรเท่�กัน) น�น 1 ชั�วัโมง และปฏิิบัติให้ห่�งจ�กพิื้นท่�จัดเตรย่มชุดทดสอบ

ข้้อสังเกตข้้อสังเกต: เพิื�อลดคำวั�มเส่�ยงในก�รได้ผลบวักปลอมอันเนื�องม�จ�กก�รปนเป้�อนข้้�ม ห้�มเปิดหลอดร่เอเจนต์ซึ�งบรรจุ DNA ท่�เพิิ�มข้ย�ย
แล้วั ซึ�งรวัมถุึงหลอดร่เอเจนต์ข้อง Neogen ชุดทดสอบเชือ้ระดับโมเลกุล 2 - STEC Gene Screen (stx และ eae) หลอด Neogen รเ่อ
เจนต์คำอนโทรลและหลอดเมทริกซ์คำอนโทรล Neogen กำ�จัดทิ้งหลอดรเ่อเจนต์ท่�ปิดฝ�แล้วัทุกคำรั้งโดยล้�งในส�รซักฟีอกในคำรัวัเรือน
คำวั�มเข้้มข้้น 1-5% (ต่อปริม�ตรนำ้�) เป็นเวัล� 1 ชั�วัโมง และห่�งจ�กบริเวัณเตรย่มก�รทดสอบ

ผลก�รทดสอบและก�รแปลคำวั�มหม�ยผลก�รทดสอบและก�รแปลคำวั�มหม�ย
อัลกอริธีึมจะแปลคำวั�มหม�ยเส้นโคำ้งข้องแสงท่�ส่งออกม�อันเป็นผลม�จ�กก�รตรวัจพิบก�รเพิิ�มข้ย�ยข้องกรดนิวัคำล่อิก ซอฟีต์แวัร์จะ
วัิเคำร�ะห์ผลก�รทดสอบน่้โดยอัตโนมัติและจะม่ก�รเข้้�รหัสส่ต�มผลท่�ได้ดังกล่�วั ผลก�รทดสอบท่�ให้คำ่�เป็นบวักหรือลบจะพิิจ�รณ�ตัดสิน
โดยก�รวัิเคำร�ะห์พิ�ร�มิเตอร์ข้องเส้นโคำ้งท่�ม่ลักษณะเฉพิ�ะตัวัจำ�นวันหนึ�ง ผลก�รทดสอบเบื้องต้นท่�เป็นบวักจะม่ก�รร�ยง�นในทันท่ 
ข้ณะท่�ผลท่�เป็นลบและผลท่�น่�สงสัยจะแสดงผลภั�ยหลังก�รทดสอบเสร็จสมบ้รณ์แล้วั 
ซอฟีต์แวัร์ระบบทดสอบเชื้อก่อโรคำระดับโมเลกุลโดยวัิธี่ Neogen® ร�ยง�นผลก�รทดสอบแยกกันสำ�หรับแต่ละวัิธี่ทดสอบ (stx และ eae) 
และใช้ผลก�รทดสอบจ�กทั้งสองวัิธี่ทดสอบเพิื�อสรุปวั่�ผลตัวัอย่�งเป็นบวักหรือเป็นลบสำ�หรับ STEC (EHEC) (ด้รป้ภั�พิด้�นล่�ง) สำ�หรับ
ผล STEC (EHEC) ท่�เป็นบวักในเบื้องต้นสำ�หรับย่นเป้�หม�ยทั้งสองชนิด (stx1 และ/หรือ stx2 และ eae) ผลก�รทดสอบต้องเป็นบวัก
ห�กวัิธี่ทดสอบใดแสดงผลก�รทดสอบผิดพิล�ดหรือผลก�รท่�น่�สงสัย ผลก�รทดสอบในข้ั้นสุดท้�ยจะเป็นผลก�รทดสอบผิดพิล�ดหรือผลห�กวัิธี่ทดสอบใดแสดงผลก�รทดสอบผิดพิล�ดหรือผลก�รท่�น่�สงสัย ผลก�รทดสอบในข้ัน้สุดท้�ยจะเป็นผลก�รทดสอบผิดพิล�ดหรือผล
ท่�น่�สงสัย จำ�เป็นต้องม่ก�รทดสอบซำ้�เพิื�อให้ได้ผลก�รทดสอบในข้ั้นสุดท้�ยท่�ถุ้กต้องท่�น่�สงสัย จำ�เป็นต้องม่ก�รทดสอบซำ้�เพิื�อให้ได้ผลก�รทดสอบในข้ัน้สุดท้�ยท่�ถุ้กต้อง (ด้คำ้่มืออ่�นผล) ซอฟีต์แวัร์ยังอนุญ�ตให้ตั้งค่ำ�ใน
แต่ละวัิธี่ทดสอบได้ ห�กจำ�เป็น และตัวัอย่�งหรือไลเซตใหม่จ�กก�รเพิิ�มจำ�นวันเชื้อส�ม�รถุทดสอบซำ้�ด้วัยข้ัน้ตอนในอันดับถุัดไปข้องวัิธี่
ทดสอบดังท่�แสดงไว้ัในภั�คำผนวัก A สำ�หรับไลเซตท่�เก็บไวั้ และส่วันข้ั้นตอนภั�ยใต้ก�รไลซ่สและก�รเพิิ�มข้ย�ยจำ�นวันสำ�หรับก�รเพิิ�ม
จำ�นวันเชื้อท่�เก็บไวั้

คำ้่มืออ่�นผลตัวัอย่�งไลเซตท่�เพิิ�มจำ�นวันเชื้อคำ้่มืออ่�นผลตัวัอย่�งไลเซตท่�เพิิ�มจำ�นวันเชื้อ

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

+
+
+
+

+

+

+

+
–-

? ?

?

?

?

? ?

?

?

?

?

?

?

-

-–
– –

–

–

–
–

+ เป็นบวกทั �งคู,่ ผลลพัธส์ดุทา้ยเป็นบวก
stx เป็นบวก, eae เป็นลบ, ผลลพัธส์ดุทา้ยเป็นลบ
stx เป็นบวก, ตรวจสอบ eae, ตรวจสอบผลลพัธส์ดุทา้ย, ทดสอบใหม่
stx เป็นบวก, eae ผดิพลาด, ผลลพัธส์ดุทา้ยผดิพลาด, ทดสอบใหม่
stx เป็นลบ, eae เป็นบวก, ผลลพัธส์ดุทา้ยเป็นลบ
stx เป็นลบ, eae เป็นลบ, ผลลพัธส์ดุทา้ยเป็นลบ
stx เป็นลบ, ตรวจสอบ eae, ตรวจสอบผลลพัธส์ดุทา้ย, ทดสอบใหม่
stx เป็นลบ, eae ผดิพลาด, ผลลพัธส์ดุทา้ยผดิพลาด, ทดสอบใหม่
ตรวจสอบ stx, eae เป็นบวก, ตรวจสอบผลลพัธส์ดุทา้ย, ทดสอบใหม่
ตรวจสอบ stx, eae เป็นลบ, ตรวจสอบผลลพัธส์ดุทา้ย, ทดสอบใหม่
ตรวจสอบ stx, ตรวจสอบ eae, ตรวจสอบผลลพัธส์ดุทา้ย, ทดสอบใหม่
ตรวจสอบ stx, eae ผดิพลาด, ผลลพัธส์ดุทา้ยผดิพลาด, ทดสอบใหม่
stx ผดิพลาด, eae เป็นบวก, ผลลพัธส์ดุทา้ยผดิพลาด, ทดสอบใหม่
stx ผดิพลาด, eae เป็นลบ, ผลลพัธส์ดุทา้ยผดิพลาด, ทดสอบใหม่
stx ผดิพลาด, ตรวจสอบ eae, ผลลพัธส์ดุทา้ยผดิพลาด, ทดสอบใหม่
stx ผดิพลาด, eae ผดิพลาด, ผลลพัธส์ดุทา้ยผดิพลาด, ทดสอบใหม่
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คำ้่มือผลคำวับคำุมผลลบ

STX2

STX2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

EAE2
NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

EAE2

NC ไมถ่กูตอ้งทั �งสองจดุ, ลงิกถ์กูตอ้ง
ถกูตอ้งหนึ�งจดุ, จดุอื�นผดิพลาด, ลงิกผ์ดิพลาด, ทดสอบใหม่
ถกูตอ้งหนึ�งจดุ, จดุอื�นไมถ่กูตอ้ง, ลงิกไ์มถ่กูตอ้ง, ทดสอบใหม่
ผดิพลาดทั �งสองจดุ, ลงิกผ์ดิพลาด, ทดสอบใหม่
ไมถ่กูตอ้งทั �งสองจดุ, ลงิกไ์มถ่กูตอ้ง, ทดสอบใหม่
ผดิพลาดหนึ�งจดุ, จดุอื�นไมถ่กูตอ้ง, ลงิกผ์ดิพลาด, ทดสอบใหม่

NC

NC

NC

ตัวัอย่�งท่�สันนิษฐ�นวั่�เป็นบวักคำวัรได้รับก�รยืนยันต�มข้ั้นตอนก�รปฏิิบัติก�รต�มม�ตรฐ�นท�งห้องปฏิิบัติก�ร หรือโดยปฏิิบัติต�มก�ร
ยืนยันวัิธี่ก�รอ้�งอิงท่�เหม�ะสม(1, 2, 3) เริ�มต้นด้วัยก�รถุ่�ยอ�ห�รเล่้ยงเชื้อสำ�หรับเพิิ�มจำ�นวันเชื้อปฐมภั้มิไปยังเพิลทอ�ห�รเล่้ยงเชื้อแบบ
จำ�เพิ�ะ ก�รยืนยันก�รแยกเชื้อโดยใช้วัิธี่ก�รท�งช่วัเคำม่และเซรุม่วิัทย�ท่�เหม�ะสม สำ�หรับเมทริกซ์ท่�กำ�หนดโดย MLG 5C, เทคำนิคำ 
Immunomagnetic Separation (IMS) คำวัรดำ�เนินก�รก่อนก�รนำ�ตัวัอย่�งไปเพิ�ะเชื้อบนอ�ห�รเล่้ยงเชื้อแบบจำ�เพิ�ะ
หม�ยเหตุหม�ยเหต:ุ ตัวัอย่�งท่�ให้ผลเป็นลบคำ่�แสงท่�อ่�นได้ก็ไม่ได้ม่คำ่�เป็นศน้ย์ เนื�องจ�กระบบและรเ่อเจนต์ในก�รเพิิ�มข้ย�ยสำ�หรับ Neogen ชุด
ทดสอบเชื้อระดับโมเลกุล 2 - STEC Gene Screen (stx และ eae) จะม่ “คำ่�พิื้นหลัง” ในหน่วัย Relative Light Unit (RLU)
ในบ�งคำรัง้อ�จพิบว่ั�แสงท่�ได้จ�กปฏิิกิริย�นัน้ม่ลักษณะผิดปกติ อัลกอริธีึมดังกล่�วัจะถุก้ต่คำวั�มออกม�วั่�เป็นผลท่�น่�สงสัย บริษัท 
Neogen แนะนำ�ให้ผ้้ใช้ทำ�ก�รทดสอบซำ้�สำ�หรับตัวัอย่�งท่�ให้ผลท่�น่�สงสัย ห�กผลก�รทดสอบยังคำงเป็นท่�น่�สงสัย ให้ทำ�ก�รทดสอบเพิื�อ
ยืนยัน โดยใช้วัิธี่ก�รต�มท่�ต้องก�ร(1, 2, 3) หรือต�มท่�ระบุโดยหน่วัยง�นกฎระเบ่ยบในประเทศ
ต�ร�งท่� 4 สัญลักษณ์และข้้อม้ลสำ�หรับผลก�รทดสอบจ�กซอฟีท์แวัร์

ประเภัทข้องประเภัทข้อง
หลุมทดสอบหลุมทดสอบ

สัญลักษณ์ผลก�รตรวัจสัญลักษณ์ผลก�รตรวัจ
ท่�ได้จ�กหลุมทดสอบท่�ได้จ�กหลุมทดสอบ ผลก�รตรวัจผลก�รตรวัจ ก�รแปลผลก�รตรวัจวัิเคำร�ะห์ก�รแปลผลก�รตรวัจวัิเคำร�ะห์

ตัวัอย่�ง + บวัก ตัวัอย่�งน่้ในเบื้องต้นให้ผลเป็นบวักสำ�หรับเชือ้ก่อโรคำเป้�หม�ย

ตัวัอย่�ง – ลบ ตัวัอย่�งน่้ให้ผลเป็นลบสำ�หรับเชือ้ก่อโรคำเป้�หม�ย

ตัวัอย่�ง ถุ้กยับยั้ง
เมทริกซ์ตัวัอย่�งน่้ม่ลักษณะยับยั้งต่อก�รตรวัจวัิเคำร�ะห์ อ�จจำ�เป็นต้องทำ�ก�ร
ทดสอบซำ้� สำ�หรับข้้อม้ลเพิิ�มเติม โปรดดใ้นส่วันหัวัข้้อก�รแก้ไข้ปัญห�และคำำ�
แนะนำ�ก�รใช้ง�นผลิตภััณฑ์์ข้องชุดทดสอบ

ตัวัอย่�ง ? ตรวัจสอบ
ม่คำวั�มคำลุมเคำรือไม่แน่ชัดเก่�ยวักับก�รม่อย้่หรือไม่ม่อย้่ข้องเชือ้ก่อโรคำเป้�หม�ย 
อ�จจำ�เป็นต้องทำ�ก�รทดสอบซำ้� สำ�หรับข้้อม้ลเพิิ�มเติม โปรดด้ในส่วันหัวัข้้อ
ก�รแก้ไข้ปัญห�และคำำ�แนะนำ�ก�รใช้ง�นผลิตภััณฑ์์ข้องชุดทดสอบ

ตัวัอย่�ง ข้้อผิดพิล�ด
ไม่ตรวัจพิบก�รเรืองแสงท�งช่วัภั�พิ อ�จจำ�เป็นต้องทำ�ก�รทดสอบซำ้� สำ�หรับ
ข้้อม้ลเพิิ�มเติม โปรดดใ้นส่วันหัวัข้้อก�รแก้ไข้ปัญห�และคำำ�แนะนำ�ก�รใช้ง�น
ผลิตภััณฑ์์ข้องชุดทดสอบ

ภั�คำผนวัก ภั�คำผนวัก A ก�รหยุดก�รทดสอบชั�วัคำร�วั: ก�รจัดเก็บตัวัอย่�งและก�รทดสอบซำ้�ก�รหยุดก�รทดสอบชั�วัคำร�วั: ก�รจัดเก็บตัวัอย่�งและก�รทดสอบซำ้�
1. ห�กต้องก�รเก็บไลเซตท่�ผ่�นคำวั�มร้อนม�แล้วั ให้ปิดฝ�หลอดส�รละล�ยไลซ่ส Neogen ด้วัยฝ�ท่�สะอ�ด (ด้ไลซ่สส่วันท่� 4.5)
2. ห�กต้องก�รจัดเก็บตัวัอย่�งท่�ได้เพิิ�มจำ�นวันเชื้อแล้วั ให้บ่มเชื้อไวั้เป็นเวัล�อย่�งน้อย 18 ชั�วัโมงก่อนก�รจัดเก็บ
3. เก็บไวั้ท่�อุณหภั้มิ 4 ถุึง 8°C ไม่เกิน 72 ชั�วัโมง
4. เตร่ยมตัวัอย่�งท่�เก็บไวั้ โดยพิลิกหลอดส�รละล�ยไลซ่สไปม� 2-3 คำรั้งเพิื�อผสมตัวัอย่�งให้เข้้�กัน
5. เปิดฝ�หลอด
6. ใส่หลอดไลเซตท่�ผสมตัวัอย่�งเข้้�กันแล้วัลงในฮ่ีทบล็อคำสำ�หรับใส่หลอดทดสอบระดับโมเลกุล โดยวิัธี่ Neogen และให้คำวั�มร้อนท่� 

100 ± 1°C เป็นเวัล� 5 ± 1 น�ท่
7. นำ�ท่�วั�งหลอดส�รละล�ยไลซ่ส Neogen ออกจ�กฮี่ทบล็อคำสำ�หรับใส่หลอดทดสอบระดับโมเลกุลโดยวัิธี่ Neogen และปล่อยให้เย็น

ลงในชิลบล็อคำสำ�หรับใส่หลอดทดสอบระดับโมเลกุลโดยวัิธี่ Neogen อย่�งน้อย 5 น�ท่แต่ไม่เกิน 10 น�ท่ 
8. ดำ�เนินก�รทดสอบข้ั้นต่อไปในส่วันก�รเพิิ�มข้ย�ยจำ�นวันต�มร�ยละเอ่ยดข้�้งต้น
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เอกส�รอ้�งอิง:เอกส�รอ้�งอิง:
1. Microbiology Laboratory Guidebook. U. S. Department of Agriculture (USDA) Food Safety and Inspection Service 

(FSIS) Microbiology Laboratory guidebook 5C.00. Detection and isolation of top seven Shiga toxin-producing 
Escherichia coli (STECs) from meat products and carcass and environmental sponges. Feb 4, 2019. 

2. US Food and Drug Administration Bacteriological Analytical Manual. Chapter 4A: Diarrheagenic Escherichia coli. 
October 2018.

3. ISO/TS 13136:2012: Microbiology of food and animal feed — Real-time polymerase chain reaction (PCR)-based 
method for the detection of food-borne pathogens — Horizontal method for the detection of Shiga toxin-producing 
Escherichia coli (STEC) and the determination of O157, O111, O26, O103 and O145 serogroups

4. U.S. Food and Drug Administration. Code of Federal Regulations, Title 21, Part 58. Good laboratory practice for 
nonclinical laboratory studies. 

5. ISO/IEC 17025. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.

6. ISO 7218. Microbiology of food and animal feeding stuffs – General rules for microbiological examination. 

7. Neogen Installation Qualification (IQ) / Operational Qualification (OQ) Protocols and Instructions for Neogen 
Molecular Detection System. โปรดติดต่อตัวัแทนข้อง Neogen Food Safety เพิื�อรับเอกส�รน่้

คำำ�อธีิบ�ยสัญลักษณ์ คำำ�อธีิบ�ยสัญลักษณ์ 
info.neogen.com/symbols
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제품 설명서
 

Molecular Detection Assay 2 - 장출혈성 대장균 (EHEC)
제품 설명 및 용도
Neogen® Molecular Detection Assay 2 - 장출혈성대장균 (EHEC) 은 증균된 식품과 식품 공정 환경 시료에 포함된 시가 독소 생성 
대장균(STEC, ‘베로독소 생성 대장균’이라고도 함)에서 시가 독소 유전자(stx1 및 stx2)와 병원성 유전자(eae)를 빠르고 특이적으로 
검출하기 위해 Neogen® Molecular Detection System과 함께 사용됩니다. STEC는 stx1 및 stx2 유전자로 각각 부호화된 시가 독소 
유형 1(Stx1), 유형 2(Stx2) 또는 두 유형 모두를 생성할 수 있는 병원성 대장균을 지칭합니다. stx1 및/또는 stx2와 eae(표현형에 
붙고 떨어지는 데 관여하는 병원성 유전자)에 대한 독성 유전자를 포함하는 STEC는 장출혈성 대장균(EHEC)으로 지정됩니다. 검사 
키트에는 STEC(EHEC)에서 독소 유전자 stx1 및/또는 stx2를 검출하는 시약 튜브와 eae를 검출하는 시약 튜브가 포함되어 있습니다. 
Neogen® Molecular Detection System 소프트웨어는 각 시험에 대한 결과를 분리 보고하고 두 시험의 결과를 사용하여 시료가 
STEC(EHEC)에 대해 양성인지 혹은 음성인지 판단합니다. EHEC에 대해 양성으로 추정되는 경우, 두 유전자 대상(stx1 및/또는 stx2 
및 eae) 모두 양성이어야 합니다. stx 시험은 stx1과 stx2를 구별하지 않으며 stx1 및/또는 stx2의 존재만 감지합니다.
Neogen Molecular Detection Assay 키트는 고리 매개 등온 증폭 방식으로 증폭 감지를 위한 생체발광이 결합되어, 높은 특이성과 
민감도를 가진 핵산 염기 서열을 빠르게 증폭시킵니다. 추정 양성 결과는 실시간으로 보고되는 반면, 음성 결과는 시험이 완료된 후 
표시됩니다. 추정 양성 결과는 원하는 방법(1, 2, 3)을 사용하거나 현지 규정에 지정된 대로 확인되어야 합니다.
Neogen Molecular Detection Assay 2 - 장출혈성 대장균 (EHEC)은 실험 기법에 대해 적절한 교육을 받은 전문가들이 실험실 
환경에서 사용하도록 고안되었습니다. Neogen은 식품이나 음료가 아닌 다른 산업에서의 이 제품 사용을 문서화하지 않았습니다. 
즉, Neogen은 약품, 화장품, 임상 또는 수의학 시료 시험에 대해서는 이 제품을 문서화하지 않았습니다. Neogen Molecular 
Detection Assay 2 - 장출혈성 대장균 (EHEC)은 가능한 모든 식품 완제품, 식품 공정, 시험 프로토콜 또는 가능한 모든 박테리아 
종에 평가되지는 않았습니다. 
모든 시험 방법처럼 증균 배지의 원료, 제조법 및 특성은 결과에 영향을 미칠 수 있습니다. 시료 추출 방법, 검사 계획서, 시료 
준비, 조작 및 실험 기법 또한 결과에 영향을 미칠 수 있습니다. Neogen은 충분한 수의 특정 식품과 미생물 유발 시험을 이용하여 
사용자의 환경에서 사용자의 기준을 충족하는지 확인하기 위해 증균 배지를 포함한 해당 방법의 평가를 권장합니다.
Neogen은 Neogen Molecular Detection Assay 2 - 장출혈성 대장균 (EHEC)은 펩톤완충수(BPW)-ISO를 증균액으로 사용하여 
평가했습니다. 
Neogen® Molecular Detection 장비는 시료에 있는 유기체를 파괴하기 위한 Lysis 단계 중에 열처리를 거친 시료와 함께 사용하기 
위한 것입니다. Lysis 단계 동안 적절하게 열처리가 되지 않은 시료는 잠재적인 생물학적 위험으로 간주되므로 Neogen Molecular 
Detection 장비에 절대로 삽입하지 마십시오.
Neogen Food Safety는 설계 및 제조에 관한 ISO(International Organization for Standardization) 9001 인증을 받았습니다.
Neogen Molecular Detection Assay 2 - 장출혈성 대장균 (EHEC) 시험 키트에는 표 1에 설명된 바와 같이 각 stx 및 eae 시약에 
대한 48회 시험분이 포함되어 있습니다.
표 1. Neogen Molecular Detection Assay키트 구성요소.

항목 ID 수량 목차 설명

Neogen® Lysis Solution(LS) 투명한 튜브의 
분홍색 용액

96개(8개들이 튜브 12개 
스트립) 튜브당 580μL의 LS 랙에 꽂혀 있고 

바로 사용 가능함
Neogen® Molecular 
Detection Assay 2 - 시가독소 
생성 대장균 (STEC)(stx) 
Reagent 튜브

주황색 튜브 48개(8개들이 튜브 3개 
스트립이 들어있는 파우치 2개)

동결 건조된 특정 증폭 및 
검출 혼합물 바로 사용 가능함

Neogen® Molecular 
Detection Assay 2 - 시가독소 
생성 대장균 (STEC)(eae) 
Reagent 튜브

적색 튜브 48개(8개들이 튜브 3개 
스트립이 들어있는 파우치 2개)

동결 건조된 특정 증폭 및 
검출 혼합물 바로 사용 가능함

예비 캡 주황색 캡 96개(8개들이 캡 12개 스트립) 바로 사용 가능함
예비 캡 적색 캡 96개(8개들이 캡 12개 스트립) 바로 사용 가능함

Neogen® Reagent 컨트롤(RC) 투명 플립톱 
튜브

16개(8개들이 개별 튜브 2개 
파우치)

동결 건조된 컨트롤 DNA, 
증폭 및 검출 혼합물 바로 사용 가능함
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키트에 제공되지 않은 음성(NC) 대조군은 멸균 증균 배지(예: BPW-ISO)입니다. 물을 NC로 사용하지 마십시오. 
빠른 시작 안내서는 www.neogen.com에서 확인할 수 있습니다.

안전
사용자는 Neogen Molecular Detection System 및 Neogen Molecular Detection Assay 2 - 장출혈성 대장균 (EHEC) 과 관련된 
지침의 안전 정보 일체를 숙지하고 따라야 합니다. 나중에 참조할 수 있도록 안전 지침을 보관하십시오.
 경고: 피하지 못할 경우 사망이나 심각한 부상 및/또는 재산상의 손해를 초래할 수 있는 위험 상황을 의미합니다.
 주의: 피하지 못할 경우 재산상의 피해를 초래할 수 있는 잠재적으로 위험한 상황을 의미합니다.

    경고
인간 또는 동물의 상태를 진단하는 데 Neogen Molecular Detection Assay 2 - 장출혈성 대장균 (EHEC) 을 사용해서는 안 
됩니다.
사용자는 반드시 적절한 최신 시험 기법의 적용에 있어 담당 직원의 교육을 실시해야 합니다. 예: 우수 실험실 기준(4), ISO/IEC 
17025(5), 또는 ISO 7218(6).
오염된 제품의 출고를 초래하는 위음성 결과와 관련된 위험을 줄이려면:
• 계획서를 준수하고 제품 설명서에 명시된 대로 정확하게 시험을 수행하십시오.
• Neogen Molecular Detection Assay 2 - 장출혈성 대장균 (EHEC) 을 보관할 때는 포장 및 제품 설명서에 명시된 바를 

따릅니다. 
• Neogen Molecular Detection Assay 2 - 장출혈성 대장균 (EHEC) 은 유효 기간까지만 사용해야 합니다.
• Neogen Molecular Detection Assay 2 - 장출혈성 대장균 (EHEC) 은 내부 또는 제3자가 검증한 식품 및 환경 시료와 함께 

사용하십시오.
• Neogen Molecular Detection Assay 2 - 장출혈성 대장균 (EHEC) 에는 내부적으로 또는 제3자가 검증한 표면, 살균제, 

프로토콜 및 박테리아 종만 사용하십시오.
• 아릴설포네이트 화합물이 포함된 Neutralizing Buffer를 함유하는 환경 시료의 경우 시험하기 전에 1:2로 희석하십시오(시료 1

을 동량의 멸균 증균액 1에 넣음). Neutralizing Buffer 증균액 10µL를 Neogen Lysis Solution 튜브로 옮기는 방법도 있습니다. 
아릴설포네이트 화합물과 함께 Neutralizing Buffer를 함유하는 Neogen® 시료 채취 제품: RS96010NB, RS9604NB, 
SSL10NB, SSL10NB2G, HS10NB, HS10NB2G 및 HS2410NB2G.

화학물질 및 생물학적 유해 물질 노출 관련 위험을 줄이려면:
• 교육을 받은 사람의 통제하에 적절하게 준비된 실험실에서 식중독균 시험을 수행하십시오. 배양된 증균 배지 및 장비 또는 

배양된 증균 배지에 접촉한 표면에는 인체 건강에 위험을 초래할 수 있을 정도의 식중독균이 들어있을 수 있습니다. 
• 시약 및 오염된 시료를 다룰 때는 적절한 보호복과 보안경 착용을 비롯하여 항상 표준 실험실 안전 방침을 준수하십시오.
• 증폭 후 증균 배지 및 Reagent 튜브의 내용물과 접촉하지 않도록 하십시오. 
• 증균 시료는 현행 지역/국가/규제 표준에 따라 폐기하십시오.
• Lysis 단계 동안 적절하게 열처리가 되지 않은 시료는 잠재적인 생물학적 위험으로 간주되므로 Neogen Molecular Detection 

장비에 절대로 삽입하지 마십시오. 
시험을 준비하는 동안 교차 오염과 관련된 위험을 줄이려면:
• (사용자를 보호하고 뉴클레아제의 침투를 막기 위해) 항상 장갑을 착용해야 합니다.
뜨거운 액체에 노출된 경우 가능한 위험을 줄이려면:
• 권장 가열 온도를 초과하지 마십시오.
• 권장 가열 시간을 초과하지 마십시오. 
• 적절하게 교정된 온도계를 사용하여 Neogen® 분자 검출 히팅 블록 인서트 온도를 확인하십시오(예: 부분 침지 온도계 또는 

디지털 열전대 온도계. 전체 침지 온도계는 안됨). 온도계는 반드시 Neogen Molecular Detection 히팅 블록 인서트의 지정된 
장소에 놓아야 합니다.

주의
시험을 준비하는 동안 교차 오염과 관련된 위험을 줄이려면: 
• Reagent 펠릿 수화 전에 장갑을 교체하십시오.
• 미세입자를 차단하는 (필터 사용) 멸균된 분자 생물학 등급의 피펫 팁을 이용하는 것이 좋습니다.
• 각 시료 이동 시 새 피펫 팁을 사용하십시오.
• 우수 실험실 관리기준을 적용하여 증균된 시료를 Lysis 튜브로 옮기십시오. 피펫 오염을 방지하려면 중간 분주 단계를 추가해야 

할 수도 있습니다. 예를 들어 사용자는 증균된 각 시료를 멸균 튜브로 옮길 수 있습니다.
• 해당되는 경우 살균 램프가 있는 분자생물학 워크스테이션을 사용하십시오. 
• 주기적으로 1~5%(v:v 물) 가정용 표백제 또는 DNA 제거 용액으로 실험실 벤치와 장비(피펫, 캡/디캡 도구 등)의 오염을 

제거하십시오.
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위양성 결과가 발생할 위험을 줄이려면:
• 증폭 후에는 절대 Reagent 튜브를 열지 마십시오.
• 오염된 튜브는 항상 1~5%(v:v 물)의 가정용 표백제에 1시간 동안 담가두었다가 키트 준비 구역과 멀리 떨어진 위치에 

폐기합니다.
• 증폭 후 Reagent 튜브는 절대 오토클레이브하지 마십시오.
폐기에 대한 추가 정보 및 현지 규정은 안전보건자료(SDS)를 참조하십시오. 
구체적인 용도나 절차에 대하여 궁금한 점이 있으면 당사 웹사이트(www.neogen.com)를 방문하거나 현지 Neogen 또는 
판매업체로 문의하십시오.

사용자의 책임
사용자는 제품 설명서와 정보를 숙지할 책임이 있습니다. 보다 자세한 정보는 당사의 웹사이트 www.neogen.com를 참고하거나 
현지 Neogen이나 영업 대리점으로 문의하십시오.
시험 방법을 선택할 때, 시료 추출 방법, 시험 프로토콜, 시료 준비, 취급, 실험 기법, 시료 자체와 같은 외적 요인들이 결과에 영향을 
미칠 수 있음을 인식하는 것이 중요합니다.
시험 방법이나 제품을 선택할 때 선택된 시험 방법이 사용자의 기준을 충족할 수 있도록 적합한 매트릭스와 미생물 유발 시험을 
사용하여 충분한 수의 시료를 평가하는 것은 사용자의 책임입니다.
또한 사용자는 모든 시험 방법 및 결과가 고객 및 공급자의 요구사항을 충족하는지 판단할 책임이 있습니다.
다른 시험 방법과 마찬가지로 Neogen Food Safety 제품을 사용하여 얻은 결과가 시험된 매트릭스나 프로세스의 품질을 보장하는 
것은 아닙니다.
Neogen에서는 다양한 식품 매트릭스 방법 평가에 도움을 드리기 위해 Neogen® Molecular Detection Matrix Control 키트를 
개발했습니다. 필요한 경우 Neogen Molecular Detection Matrix Control(MC)을 이용하여 매트릭스가 Neogen Molecular 
Detection Assay 2 - 장출혈성 대장균 (EHEC) 의 결과에 영향을 미칠 수 있는지 확인할 수 있습니다. 매트릭스를 대표하는 여러 
시료를 시험하십시오(예: Neogen 시험법을 적용하거나 신규 혹은 미지의 매트릭스 또는 원료나 공정의 변화가 있었던 매트릭스들을 
검사하는 유효성 검증기간 동안 다양한 곳에서 채취한 시료).
매트릭스는 조성과 가공과 같은 내재적 특징을 포함한 제품의 종류로 정의할 수 있습니다. 매트릭스 간의 차이점은 매트릭스의 처리 
방법 또는 모양(예: 비살균 vs. 저온 살균, 생제품 vs. 건조제품 등)이 미치는 영향처럼 간단합니다.

보증의 한계/제한적 구제
개별 제품 포장의 제한적 보증 부분에 명시된 경우를 제외하고, NEOGEN은 상품성 또는 특정 용도 적합성에 대한 보증을 포함한 
어떤 명시적이거나 암묵적인 보증도 거부합니다. Neogen Food Safety 제품에 결함이 있을 경우, Neogen이나 그의 공식 
판매업체는 자체 판단에 따라 제품을 교체하거나 구매 금액을 환불해 드립니다. 다음은 귀하의 유일한 구제 방법입니다. 제품에서 
의심되는 결함이 발견되면 발견일로부터 60일 이내에 Neogen으로 즉시 통지하고, 제품을 Neogen으로 반품해야 합니다. 추가 
질문이 있으면 Neogen 담당자 또는 Neogen 공인 대리점에 문의하십시오.

Neogen 책임의 제한
NEOGEN은 수익의 상실을 포함하여 어떤 직접적인, 간접적인, 특별한, 부수적인, 결과적인 손해나 손실에 대해서도 책임지지 
않습니다. 법 이론에 따른 Neogen의 책임은 어떤 경우에도 결함이 있다고 주장된 제품의 구매 대금을 초과하지 않습니다. 

보관 및 폐기
Neogen Molecular Detection Assay 2 - 장출혈성 대장균 (EHEC) 은 2~8°C(35~47°F)에서 보관하십시오. 동결시키지 마십시오. 
보관 중 키트가 빛을 받지 않도록 하십시오. 키트를 열어 보고 호일 파우치가 손상되지 않았는지 확인합니다. 파우치가 손상된 경우 
사용하지 마십시오. 개봉 후, 사용하지 않은 Reagent 튜브는 항상 다시 밀봉 가능한 파우치에 건조제와 함께 넣어 보관하여 건조 
동결된 시약의 안정성을 유지해야 합니다. 다시 밀봉한 제품은 최대 90일 동안 2~8°C(35~47°F)에서 보관하십시오.
유효 기간이 지난 Neogen Molecular Detection Assay 2 - 장출혈성 대장균 (EHEC) 은 사용하지 마십시오. 유효기한과 품목 
번호는 상자의 외부 라벨에 기입되어 있습니다. 사용하고 난 증균 배지와 Neogen Molecular Detection Assay 2 - 장출혈성 
대장균 (EHEC) 튜브에는 잠재적으로 병원성 물질이 들어 있을 수 있습니다. 시험이 완료되면 현재 업계 표준에 따라 오염 폐기물을 
폐기하십시오. 폐기에 대한 추가 정보 및 현지 규정은 안전보건자료(SDS)를 참조하십시오. 

사용 지침
모든 지침을 주의 깊게 준수하십시오. 그렇지 않으면 부정확한 결과가 나올 수 있습니다.
주기적으로 1~5%(v:v 물)의 가정용 표백제 또는 DNA 제거 용액으로 실험실 벤치와 장비(피펫, 캡/디캡 도구 등)의 오염을 
제거하십시오. 
사용자는 “설치 적격성 평가(IQ)/작동 적격성 평가(OQ) 프로토콜 및 Neogen Molecular Detection System 지침” 문서(7)에 
명시된 대로 Neogen Molecular Detection System 작업자 적격성 평가(OQ) 교육을 완료해야 합니다.
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특정 요건에 관해서는 “검증 방법 관련 상세 설명” 섹션을 참조하십시오:  
표 3. Performance Tested MethodSM (PTM) 인증서 #071902에 따른 증균 프로토콜.
시료 증균
표 2와 3은 식품 증균 프로토콜에 대한 안내입니다. 
다른 시료 추출 프로토콜 또는 희석 비율을 검증하여 이 시험 방법이 사용자의 기준을 충족하도록 하는 것은 사용자의 책임입니다.
식품
1. BPW ISO 증균 배지를 41.5±1°C로 평형시킵니다. 
2. 증균 배지와 시료를 무균 방식으로 결합합니다. 모든 육류 및 입자가 매우 미세한 시료에 대해서는 필터 백을 사용하는 것이 

좋습니다. 
3. 모든 매트릭스를 혼합하고 적절한 프로토콜 표(표 2 또는 3 참조)의 설명에 따라 배양합니다.
환경 시료
경고: 스폰지용 수화 용액으로 아릴설포네이트 화합물을 함유하는 Neutralizing Buffer를 사용하기로 선택하는 경우, 오염된 제품 
출고를 초래하는 위음성 결과와 관련된 위험을 줄이려면 시험 전에 증균된 환경 시료를 1: 2로 희석해야 합니다(시료 1을 동량의 
멸균 증균 배지 1에 넣음). Neutralizing Buffer 증균액 10µL를 Neogen Lysis Solution 튜브로 옮기는 방법도 있습니다.

다른 시료 추출 프로토콜 또는 희석 비율을 검증하여 이 시험 방법이 사용자의 기준을 충족하도록 하는 것은 사용자의 책임입니다.
표 2. 일반 증균 프로토콜.

시료 매트릭스 시료량 증균 
배양액량(mL) 

(미리 가열)

증균 온도
(±1°C)

증균 시간(hr) 시료 분석량(µL)

생소고기 분쇄육, 조각 및 
세절육(a) 375g 1125 BPW-ISO 41.5 10~18 20

날고기(돼지고기, 가금류, 
양고기, 사슴 고기)(a) 375g 1125 BPW-ISO 41.5 10~18 20

잎채소(b) 200g 450 BPW-ISO 41.5 18~24 20

새싹채소(c) 25g 225 BPW-ISO 41.5 18~24 20

생 유제품(d) 25g 또는 25mL 225 BPW-ISO 41.5 18~24 20
(a) 소고기(소고기 분쇄육, 조각 및 세절육)와 날고기(돼지고기 분쇄육, 가금류 및 소고기가 아닌 고기) 시료 - 미리 가열한 BPW-ISO

를 넣은 후 30~60초 동안 손으로 마사지하여 뭉친 부분을 풀어주고 분리합니다. 
(b) 잎채소 - 잎을 증균액(미리 가열된 BPW-ISO)으로 헹구고 30~60초 동안 부드럽게 젓습니다. 잎을 마사지하거나 균질화하지 

마십시오. 
(c) 새싹채소 - 30~60초 동안 증균액(미리 가열된 BPW-ISO)으로 새싹채소을 헹구고 마사지하거나 균질화하지 마십시오. 
(d) 생 유제품 시료 - 미리 가열한 BPW-ISO를 넣은 후 30~60초 동안 균질화하십시오. 

검증 방법 관련 상세 설명
AOAC® Performance Tested MethodSM(PTM) 인증서 #071902

AOAC Research Institute PTMSM 연구에서, Neogen Molecular Detection Assay 2 - 장출혈성 대장균 (EHEC) 은 EHEC 검출에 
효과적인 방법이라는 점이 밝혀졌습니다. 이 연구에서 실험된 매트릭스는 표 3에 나와 있습니다.
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표 3. AOAC PTMSM 인증서 #071902에 따른 증균 프로토콜.

시료 매트릭스 시료량 증균 
배양액량(mL)

증균 온도(±1°C) 증균 시간(hr) 시료 분석량(µL)

생소고기 세절육(a) 375g 1125 BPW-ISO(미리 가열) 41.5 10~18 20

생소고기 분쇄육(a) 375g 1125 BPW-ISO(미리 가열) 41.5 10~18 20

생소고기 분쇄육(a) 25g 225 BPW-ISO(미리 가열) 41.5 10~18 20

생돼지고기 분쇄육(a) 375g 1125 BPW-ISO(미리 가열) 41.5 10~18 20

생 가금류 조각(a) 375g 1125 BPW-ISO(미리 가열) 41.5 10~18 20

기계적으로 분리된 
닭고기 25g 225 BPW-ISO(미리 가열) 41.5 10-24 20

시금치(b) 200g 450 BPW-ISO(미리 가열) 41.5 18~24 20

새싹채소(c) 25g 225 BPW-ISO(미리 가열) 41.5 18~24 20

말린 대마초 꽃, 말린 
대마 꽃(4) 10g 90 BPW-ISO 41.5 28-32 20

(a) 소고기 시료(소고기 간 것과 다듬은 것) - 소고기 시료에 미리 가열한 BPW-ISO를 넣습니다. 30~60초 동안 손으로 마사지하여 
뭉친 부분을 풀어주고 분리합니다. 

(b) 시금치 - 매트릭스에 미리 가열한 BPW-ISO를 넣습니다. 잎을 용액으로 헹구고 30~60초 동안 부드럽게 젓습니다. 잎을 
마사지하거나 균질화하지 마십시오. 

(c) 새싹채소 - 30~60초 동안 증균액(미리 가열된 BPW-ISO)으로 새싹채소를 헹구고 마사지하거나 균질화하지 마십시오.
(d)  말린 대마초 꽃(>0.3% THC), 말린 대마 꽃(≤0.3%THC)

Neogen® Molecular Detection 스피드 로더 트레이 준비
1. 1~5%(v:v 물) 가정용 표백 용액을 천 또는 1회용 타월에 적셔 Neogen Molecular Detection 스피드 로더 트레이를 닦습니다.
2. 물로 Neogen Molecular Detection 스피드 로더 트레이를 헹굽니다.
3. 1회용 타월을 사용하여 Neogen Molecular Detection 스피드 로더 트레이를 닦아서 말립니다.
4. 사용하기 전에 Neogen Molecular Detection 스피드 로더 트레이가 마른 상태인지 확인하십시오.
Neogen® Molecular Detection 냉각 블록 인서트 준비
Neogen 분자 검출 냉각 블록 인서트를 바로 실험실 벤치에 놓아야 합니다. Neogen Molecular Detection 냉각 블록 트레이를 
사용하지 않습니다. 실험실 실온(20~25°C)에서 블록을 사용합니다. 
Neogen® Molecular Detection 히팅 블록 인서트 준비
건조 이중 블록 히터 장치에 Neogen Molecular Detection 히팅 블록 인서트를 놓습니다. 건조 블록 히터 장치를 켜고 Neogen 
Molecular Detection 히팅 블록 인서트가 100±1°C를 유지할 수 있도록 합니다. 

참고: 히터 장치에 따라, Neogen Molecular Detection 히팅 블록 인서트가 온도에 도달하는 데 약 30분이 걸릴 수 있습니다. 
적절한 교정된 온도계(예: 부분 침지 온도계 또는 디지털 열전대 온도계. 전체 침지 온도계는 아님)를 지정된 위치에 놓아 Neogen 
Molecular Detection 히팅 블록 인서트의 온도가 100±1°C인지 확인합니다.

Neogen® Molecular Detection 장비 준비
1. Neogen Molecular Detection System 소프트웨어를 실행하고 로그인합니다. Neogen Food Safety 담당자에게 문의하여 이 

소프트웨어가 최신 버전인지 확인하십시오. 
2. Neogen Molecular Detection 장비를 켭니다.
3. 각 시료에 대한 데이터를 포함하는 실행을 만들거나 편집합니다. 자세한 내용은 Neogen Molecular Detection System 사용 

설명서를 참조하십시오. 
3.1. 각 시료에 총 두 시험이 진행되므로 소프트웨어에서 STXEAE-2 아이콘을 선택하면 인접 웰(예: A1, A2, B1, B2 등) 

두 개가 stx에 한 개, eae 시약 튜브에 한 개 선택됩니다. NC는 각 시약 튜브에 대해 설정되며 RC 한 개는 키트에 대해 
설정됩니다. 
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STX2 STX2

STXEAE2

EAE2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2
A

B

C

D

E

F

G

H

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RC

NCNC

SAL-2

ECO-2

LIS-2

LMO-2

CAM-2

CRO-2

STXEAE-2

STX-2

EAE-2

MC-2

참고: 반응 튜브를 포함한 Neogen Molecular Detection 스피드 로더 트레이를 삽입하기 전에 Neogen Molecular Detection 
장비가 준비 상태에 도달해야 합니다. 이 가열 단계는 약 20분이 걸리며 완료되면 기기의 상태 표시줄에 주황색 등이 켜집니다. 
기기가 실행할 준비가 되면 상태 표시줄이 녹색으로 바뀝니다.

Lysis
Neogen Molecular Detection 히팅 블록 인서트에 부착하기 전에 스크루드라이버나 스패튤라로 Neogen Lysis Solution 랙의 
하단을 제거합니다. 

1. 랙을 주변 온도(20~25°C)에서 하룻밤 동안(16~18시간) 두어 Neogen Lysis Solution 튜브를 온도 평형시킵니다. Neogen 
Lysis Solution 튜브를 주변 온도로 평형시키는 또 다른 방법은 최소 2시간 동안 실험실 벤치에 Neogen Lysis Solution 
튜브를 두거나, 37±1°C 배양기에 1시간 동안 Neogen Lysis Solution 튜브를 배양하거나 100°C의 히팅 블록에 30초간 두는 
것입니다.

2. 캡을 씌운 튜브를 뒤집어 섞습니다. 뒤집은 다음 4시간 이내에 다음 단계를 진행하십시오. 
3. 배양기에서 증균된 시료를 꺼냅니다. 
4. 각 시료와 NC(멸균 증균 배지)에 Neogen Lysis Solution 튜브 1개가 필요합니다.

4.1. Neogen Lysis Solution 튜브 스트립을 원하는 튜브 수로 자를 수 있습니다. 필요한 튜브 또는 8개들이 튜브 스트립 수를 
선택합니다. Neogen Lysis Solution 튜브를 빈 랙에 놓습니다.

4.2. 교차 오염을 방지하기 위해 한 번에 하나씩 Neogen Lysis Solution 튜브 스트립의 캡을 벗기고 각 분주 단계에 새 피펫 
팁을 사용합니다. 

4.3. 아래 설명된 대로, 증균된 시료를 Neogen Lysis Solution 튜브로 옮깁니다.

각 증균된 시료를 개별 Neogen Lysis Solution 튜브로 먼저 옮깁니다. NC를 마지막으로 옮깁니다.
4.4. Neogen® Molecular Detection Lysis Cap/Decap Tool을 사용하여 한 번에 스트립 하나씩, Neogen Lysis Solution 

튜브 스트립 1개의 캡을 벗깁니다. 
4.5. Neogen Lysis Solution 튜브 캡 폐기 – 재시험을 위해 Lysate을 그대로 둘 경우 캡을 깨끗한 용기에 두어 Lysis 후 다시 

사용할 수 있도록 합니다. 
4.5.1. 보존된 Lysate 처리에 대해서는 부록 A를 참조하십시오.

4.6. 시료 20µL를 Neogen Lysis Solution 튜브로 옮깁니다. 
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5. 시험할 시료 수에 대해, 필요한 만큼 4.4~4.6단계를 반복합니다.
6. 모든 시료를 옮겼을 때 NC(멸균 증균 배지, 예: BPW) 20µL를 Neogen Lysis Solution 튜브로 옮깁니다. 물을 NC로 사용하지 

마십시오. 
7. Neogen Molecular Detection 히팅 블록 인서트의 온도가 100±1°C인지 확인합니다. 
8. 덮개를 씌우지 않은 Neogen Lysis Solution 튜브의 랙을 Neogen 분자 검출 히팅 블록 인서트에 놓고 15±1분 동안 

가열합니다. 가열 중 Neogen Lysis Solution 용액은 분홍색(차가움)에서 노란색(뜨거움)으로 바뀝니다. 
8.1. Lysis 단계 동안 적절하게 열처리가 되지 않은 시료는 잠재적인 생물학적 위험으로 간주되므로 Neogen Molecular 

Detection 장비에 절대로 삽입하지 마십시오.
9. 덮개를 씌우지 않은 Neogen Lysis Solution 튜브의 랙을 Neogen Molecular Detection 히팅 블록에서 제거하고 Neogen 

Molecular Detection 냉각 블록 인서트에 최소 5분, 최대 10분 냉각시킵니다. Neogen Molecular Detection 냉각 블록 
인서트는 Neogen® Molecular Detection 냉각 블록 트레이 없이 상온에서 바로 실험실 벤치에 놓아야 합니다. 식었으면 
Neogen Lysis Solution이 분홍색으로 다시 바뀝니다. 

10. Neogen Lysis Solution 튜브의 랙을 Neogen Molecular Detection 냉각 블록 인서트에서 제거합니다. 

00:15:00

99–101 ºC

20–25 ºC

00:05:00

증폭 
1. 각 시료와 NC를 위해 1개의 Neogen Molecular Detection Assay 2 - 시가독소 생성 대장균 (STEC)(stx)과 1개의 Neogen 

Molecular Detection Assay 2 - 시가독소 생성 대장균 (STEC)(eae) Reagent 튜브가 필요합니다.
1.1. 튜브 스트립을 원하는 튜브 개수로 자를 수 있습니다. 개별 Neogen Molecular Detection Assay 2 - 시가독소 생성 

대장균 (STEC)(stx)과 Neogen Molecular Detection Assay 2 - 시가독소 생성 대장균 (STEC)(eae) Reagent 튜브 
또는 필요한 8개들이 튜브 스트립 수를 선택합니다. 

1.2. Neogen Molecular Detection Assay 2 - 시가독소 생성 대장균 (STEC)(stx) 튜브를 비어 있는 랙에 한 줄로 놓습니다.
1.3. Neogen Molecular Detection Assay 2 - 시가독소 생성 대장균 (STEC)(eae) 튜브를 비어 있는 랙에 인접한 오른쪽 

줄에 놓습니다.
1.4. 튜브 맨 아래 시약 알갱이를 휘젓지 마십시오.

2. 하나의 Neogen Reagent 컨트롤 튜브를 선택하고 랙에 놓습니다.
3. NC lysate의 경우, Neogen Molecular Detection Assay 2 - 시가독소 생성 대장균 (STEC)(stx) Reagent 튜브 1개와 

Neogen Molecular Detection Assay 2 - 시가독소 생성 대장균 (STEC)(eae) Reagent 튜브 1개를 선택하여 랙에 놓습니다.
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4. 교차 오염을 방지하기 위해 한 번에 Neogen Molecular Detection Assay 2 - 장출혈성 대장균 (EHEC) Reagent 튜브 스트립 1
개의 캡을 벗기고 각 분주 단계마다 새 피펫 팁을 사용합니다. 

5. 아래 설명된 대로 각 lysate를 Neogen Molecular Detection Assay 2 - 장출혈성 대장균 (EHEC) Reagent 튜브로 옮깁니다.
5.1. 먼저 5.5와 5.6에 설명된 대로 시료 lysate 각각을 Neogen Molecular Detection Assay 2 - 시가독소 생성 대장균 

(STEC)(stx) Reagent 튜브로 옮깁니다. 
5.2. 그 다음 5.5와 5.6에 설명된 대로 동일한 시료 lysate 각각을 가까운 오른쪽 줄의 Neogen Molecular Detection Assay 

2 - 시가독소 생성 대장균 (STEC)(eae) Reagent 튜브로 옮깁니다.

참고: 각 이동 시 새 피펫 팁을 사용하십시오. 동일한 lysate 시료에서 stx 및 eae 시약 튜브로 옮길 때 같은 피펫 팁을 
사용하지 마십시오.

5.3. 모든 시료 lysate를 옮긴 후 Neogen Molecular Detection Assay 2 - 시가독소 생성 대장균 (STEC)(stx) Reagent 
튜브와 Neogen Molecular Detection Assay 2 - 시가독소 생성 대장균 (STEC)(eae) Reagent 튜브 각각에 NC lysate
를 넣으십시오.

5.4. 마지막으로 NC lysate를 Reagent 컨트롤 튜브로 옮기십시오. 

5.5. Neogen® Molecular Detection Reagent Cap/Decap Tool를 사용하여 한 번에 스트립 하나씩 Neogen Molecular 
Detection Assay 2 - 장출혈성 대장균 (EHEC) Reagent 튜브의 캡을 벗깁니다. 캡을 버리십시오.

5.6. Neogen Lysis Solution 튜브에서 용액의 상부 ½에서 시료 Lysate 20µL를 침전되지 않도록 하여 해당 Neogen 
Molecular Detection Assay 2 - 장출혈성 대장균 (EHEC) Reagent 튜브로 옮깁니다. 알갱이가 휘저어져 섞이지 
않도록 기울여 붓습니다. 위아래로 가볍게 5번을 피펫팅하여 섞습니다.

참고: 각 이동 시 새 피펫 팁을 사용하십시오. 동일한 lysate 시료에서 stx 및 eae 시약 튜브로 옮길 때 같은 피펫 팁을 
사용하지 마십시오.
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5.7. 개별 시료 Lysate이 스트립의 해당 Neogen Molecular Detection Assay 2 - 장출혈성 대장균 (EHEC) Reagent 튜브를 
덮고, Neogen 분자 검출 Reagent Cap/Decap Tool의 둥근 면을 사용하여 앞뒤로 압력을 가하여 캡이 단단히 닫혀 
있는지 확인하십시오.

5.8. 제공된 여분의 마개로 Neogen Molecular Detection Assay 2 - 장출혈성 대장균 (EHEC) Reagent 튜브를 덮고, 
Neogen 분자 검출 Reagent Cap/Decap Tool의 둥근 면을 사용하여 앞뒤로 압력을 가하여 캡이 단단히 닫혀 있는지 
확인하십시오.

5.9. Neogen Molecular Detection Assay 2 - 장출혈성 대장균 (EHEC) 시약 튜브에 대하여 시험할 시료 수에 대해, 필요한 
만큼 5.6~5.8 단계를 반복합니다. 

5.10. 모든 시료 Lysate을 옮긴 후 5.6~5.8 단계를 반복하여 NC Lysate 20µL를 각각의 Neogen Molecular Detection Assay 
2 - 시가독소 생성 대장균 (STEC)(stx) 및 Neogen Molecular Detection Assay 2 - 시가독소 생성 대장균 (STEC)(eae) 
Reagent 튜브로 옮깁니다. 

5.11. NC lysate 20µL를 Neogen Reagent 컨트롤 튜브로 옮깁니다. 알갱이가 휘저어져 섞이지 않도록 기울여 붓습니다. 
위아래로 가볍게 5번을 피펫팅하여 섞습니다.

각 시료 용해물을 개별 Neogen Molecular Detection Assay 2 - 장출혈성 대장균 (EHEC) Reagent 튜브 로 먼저 옮긴 
뒤 NC를 옮기십시오. 마지막에 Neogen Reagent 컨트롤 튜브를 수화합니다.

6. 캡이 씌워진 튜브를 깨끗하고 오염되지 않은 Neogen Molecular Detection 스피드 로더 트레이에 내려놓은 다음 뚜껑을 닫고 
잠급니다. 

7. Neogen Molecular Detection System 소프트웨어에서 구성된 실행을 검토하고 확인합니다. 
8. 소프트웨어에서 시작 버튼을 클릭하고 사용할 기기를 선택합니다. 선택한 기기의 뚜껑이 자동으로 열립니다.
9. Neogen Molecular Detection 스피드 로더 트레이를 Neogen Molecular Detection 장비에 놓고 뚜껑을 닫으면 시험이 

시작됩니다. 결과는 60분 이내에 제공되지만 양성 여부는 더 일찍 검출할 수 있습니다. 
10. 시험이 완료되었으면 Neogen Molecular Detection 장비에서 Neogen Molecular Detection 스피드 로더 트레이를 꺼내고 

1~5%(v:v 물)의 가정용 표백 용액에 1시간 동안 담갔다가 분석 준비 영역에서 떨어진 곳에 폐기하십시오.

주의: 교차 오염으로 인한 위양성의 위험을 최소화하려면 증폭된 DNA를 함유한 Reagent 튜브를 절대 열지 마십시오. 여기에는 
Neogen Molecular Detection Assay 2 - 장출혈성 대장균 (EHEC) Reagent, Neogen Reagent 컨트롤 및 Neogen Matrix 
컨트롤 튜브가 포함됩니다. 밀봉된 Reagent 튜브는 1~5%(v:v 물)의 가정용 표백제에 1시간 동안 담가 두었다가 키트 준비 구역과 
멀리 떨어진 위치에 폐기합니다.

결과 및 해석
알고리즘은 핵산 증폭을 탐지할 때 생성되는 빛 출력 곡선을 해석합니다. 결과는 소프트웨어에 의해 자동으로 분석되고 결과에 
기반하여 색상으로 구분됩니다. 양성 또는 음성 결과는 다양한 고유 곡선 매개변수의 분석으로 판별됩니다. 추정 양성 결과는 
실시간으로 보고되는 반면, 음성 결과는 실행이 완료된 후 표시됩니다. 
Neogen 분자 검출 시스템 소프트웨어는 각 시험(stx 및 eae)에 대한 결과를 분리 보고하고 두 시험의 결과를 사용하여 시료가 
STEC(EHEC)(아래 그림 참조)에 대해 양성인지 혹은 음성인지 판단합니다. STEC(EHEC)에 대해 양성으로 추정되는 경우, 두 
유전자 대상(stx1 및/또는 stx2 및 eae) 모두 양성이어야 합니다. 개별 시험에서 오류나 검사가 표시된다면 최종 결과가 오류 또는 
검사로 나타납니다. 최종 결과를 적절하게 가져오려면 재시험이 필요합니다(결과 키 참조). 소프트웨어는 필요한 경우 개별 시험의 
설정도 허용하며 부록 A에 설명된 단계와 보존된 증균의 Lysis 및 증폭 섹션에 설명된 단계를 따라 보존된 lysate에 대해 시료 lysate 
또는 증균의 새 lysate를 다시 시험할 수 있습니다.
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증균된 시료 lysate 결과 키

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

+
+
+
+

+

+

+

+
–-

? ?

?

?

?

? ?

?

?

?

?

?

?

-

-–
– –

–

–

–
–

+ 양쪽 모두 양성, 최종 결과 양성
stx 양성, eae 음성, 최종 결과 음성
stx 양성, eae 계속 검사, 최종 결과 계속 검사, 재시험
stx 양성, eae 오류, 최종 결과 오류, 재시험
stx 음성, eae 양성, 최종 결과 음성
stx 음성, eae 음성, 최종 결과 음성
stx 음성, eae 계속 검사, 최종 결과 계속 검사, 재시험
stx 음성, eae 오류, 최종 결과 오류, 재시험
stx 계속 검사, eae 양성, 최종 결과 계속 검사, 재시험
stx 계속 검사, eae 음성, 최종 결과 계속 검사, 재시험
stx 계속 검사, eae 계속 검사, 최종 결과 계속 검사, 재시험
stx 계속 검사, eae 오류, 최종 결과 오류, 재시험
stx 오류, eae 양성, 최종 결과 오류, 재시험
stx 오류, eae 음성, 최종 결과 오류, 재시험
stx 오류, eae 계속 검사, 최종 결과 오류, 재시험
stx 오류, eae 오류, 최종 결과 오류, 재시험

음성 컨트롤 키

STX2

STX2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

STX2 EAE2

EAE2
NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

EAE2

NC 양쪽 모두 유효, 링크 유효
한쪽 유효, 다른 쪽 오류, 링크 오류, 재시험
한쪽 유효, 다른 쪽 무효, 링크 무효, 재시험
양쪽 오류, 링크 오류, 재시험
양쪽 무효, 링크 무효, 재시험
한쪽 오류, 다른 쪽 무효, 링크 오류, 재시험

NC

NC

NC

양성으로 추정되는 시료는 1차 증균 배양액 증균에서 선택적 플레이트로 이전하는 것에서 시작하여 적절한 생화학적 및 혈청학적 
방법으로 분리균 확인을 실시하는 등 실험실 표준 운영 절차 또는 적절한 참고 방법 확인(1, 2, 3)을 통해 확인해야 합니다. MLG 5C
에서 명시된 매트릭스의 경우, 선택적 배지에 플레이트를 놓기 전에 면역 자기 분리(IMS)를 수행해야 합니다.
참고: 시스템과 Neogen Molecular Detection Assay 2 - 장출혈성 대장균 (EHEC) 증폭 시약은 “배경” RLU 를 가지므로 음성 
시료도 0을 기록값으로 제공하지 않습니다.
이례적인 빛 출력이 나타나는 경우, 알고리즘은 이를 검사(Inspect)로 분류합니다. Neogen은 모든 검사 시료에 대해 분석을 
반복하는 것을 권장합니다. 결과가 계속 검사인 경우, 기본 설정한 방법(1, 2, 3)을 사용하거나 현지 규정에 따라 확정 시험을 
진행하십시오.
표 4. 여러 소프트웨어 결과에 대한 기호 및 정보.

웰 유형 웰 결과 기호 결과 해석

시료 + 양성 시료는 대상 식중독균에 대해 양성으로 추정됩니다.

시료 – 음성 시료는 대상 식중독균에 대해 음성입니다.

시료 억제 시료 매트릭스는 시험에 대해 억제되었습니다. 재시험이 필요할 수 있습니다. 
자세한 내용은 문제 해결 섹션과 시험 키트 제품 설명서를 참조하십시오.

시료 ? 검사
대상 식중독균의 존재 여부를 확인할 수 없습니다. 재시험이 필요할 수 
있습니다. 자세한 내용은 문제 해결 섹션과 시험 키트 제품 설명서를 
참조하십시오.

시료 오류 감지된 생체발광이 없습니다. 재시험이 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 
문제 해결 섹션과 시험 키트 제품 설명서를 참조하십시오.
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부록 A. 시험 계획서 중단: 시료의 보관 및 재시험
1. 열처리된 Lysate를 보관하려면 깨끗한 캡으로 Neogen Lysis Solution 튜브를 다시 씌웁니다(Lysis 섹션, 4.5 참조).
2. 증균된 시료를 보관하려면 최소한 보관 18시간 전에 배양합니다.
3. 4~8°C에서 최대 72시간 동안 보관합니다.
4. 2~3번 뒤집어서 혼합하여 보관된 시료를 증폭하도록 준비합니다.
5. 튜브의 캡을 벗깁니다.
6. Neogen 분자 검출 히팅 블록 인서트에 혼합된 Lysate 튜브를 놓고 100±1°C에서 5±1분간 가열합니다.
7. Neogen Lysis Solution 튜브의 랙을 Neogen 분자 검출 히팅 블록에서 제거하고 Neogen 분자 검출 냉각 블록 인서트에 최소 5

분, 최대 10분 냉각시킵니다. 
8. 위에서 상세히 설명한 증폭 섹션의 프로토콜을 계속합니다.

참고자료:
1. Microbiology Laboratory Guidebook. U. S. Department of Agriculture (USDA) Food Safety and Inspection Service 

(FSIS) Microbiology Laboratory guidebook 5C.00. Detection and isolation of top seven Shiga toxin-producing 
Escherichia coli (STECs) from meat products and carcass and environmental sponges. Feb 4, 2019. 

2. US Food and Drug Administration Bacteriological Analytical Manual. Chapter 4A: Diarrheagenic Escherichia coli. 
October 2018.

3. ISO/TS 13136:2012: Microbiology of food and animal feed — Real-time polymerase chain reaction (PCR)-based 
method for the detection of food-borne pathogens — Horizontal method for the detection of Shiga toxin-producing 
Escherichia coli (STEC) and the determination of O157, O111, O26, O103 and O145 serogroups

4. U.S. Food and Drug Administration. Code of Federal Regulations, Title 21, Part 58. Good laboratory practice for 
nonclinical laboratory studies. 

5. ISO/IEC 17025. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.

6. ISO 7218. Microbiology of food and animal feeding stuffs - General rules for microbiological examination. 

7. Neogen Installation Qualification (IQ) / Operational Qualification (OQ) Protocols and Instructions for Neogen 
Molecular Detection System. 본 문서의 사본을 얻으려면 Neogen Food Safety 담당자에게 문의하십시오.

기호 설명 
info.neogen.com/symbols
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